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Wprowadzenie

Wyroby firmy Medartis sg teraz dostepne w wers;ji sterylnej i
gotowej do uzycia, co zapewnia szereg korzysci dla chirurga i
szpitala.

Sterylne implanty eliminuja:
+ Ryzyko zwigzane z reprocesowaniem
- Koszty czyszczenia i dezynfekgji

+ Koszty sterylizacji

Opakowanie w postaci blistra z etykietami, tubami, blistrem i
kartonowym pudetkiem

Koncepcja opakowania

Wyroby firmy Medartis sg pakowane w jeden z dwéch rodza-
jow opakowan :

Opakowanie w postaci blistra

+ Opakowanie w postaci blistra z barierg sterylng zawierajgce

formowang wtryskowo i zgrzewang laserowo tube ze
styrenu - metakrylanu metylu (SMMA) z metalowymi
wstawkami do przechowywania wyrobow.

Wewnetrzna tuba formowana wtryskowo

+ Do pakowania srub, krotkich drutow Kirschnera oraz
krotkich wiertet

Opakowanie w postaci torebki

- Opakowanie w postaci zgrzewanej termicznie torebki PA/
PE.

- Do pakowania ptytek, stapleréw, dtugich drutéw Kirschnera,
dtugich wiertet i rozwiertakow

Opakowanie w postaci torebki z etykietami, zgrzewanymi termicznie
torebkami i kartonowym pudetkiem

medartis.com
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Etykieta pacjenta
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Metoda sterylizacji

Sterylne ptytki, staplery i narzedzia firmy Medartis s3
sterylizowane promieniowaniem Opakowanie z barierg
sterylng skfada sie z zewnetrznego zgrzewanego blistra
zawierajgcego tube stuzaca do przechowywania wyrobu lub z

zewnetrznej torebki zawierajgcej wewnetrzng torebke, celem
utatwienia postepowania z wyrobem i jego bezpieczny
transport.

Instrukcje postepowania

Przed uzyciem

+ Nalezy sprawdzi¢ termin waznosci

+ Nalezy sprawdzic¢ i zweryfikowac fizyczna integralnosc
opakowania i nie uzywac wyrobu, jesli sterylne opakowanie
zostato otworzone lub uszkodzone

+ Nalezy sprawdzic, czy zawartos¢ opakowania jest zgodna z
wymaganiami chirurga

Ostrzezenie

Nie nalezy uzywac wyrobow sterylnych po uptywie daty waznos-
Ci.

Uwaga

Po otwarciu sterylnego opakowania nie nalezy ponownie
sterylizowa¢ produktu.

Wyroby sg przeznaczone do jednorazowego uzytku i w zadnym
wypadku nie moga by¢ ponownie uzyte ani sterylizowane.

medartis.com
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Otwieranie sterylnych opakowan
Przyktad: Potgczenie blistra i tuby

-+ Wyroby sterylne nalezy otwierac¢ z zachowaniem aseptyki i
nastepujacych wytycznych

+ Instrumentariuszka w polu niesterylnym

— Nalezy otworzy¢ zewnetrzne pudetko wzdtuz nacinanych
linii i wyjac¢ zawartosc.
— Nalezy umiesci¢ zawartos¢ opakowania poza polem

sterylnym na ptaskiej, suchej powierzchni

- Nalezy sprawdzi¢ fizyczng integralnos$é zewnetrznego
opakowania blistra i nie uzywac, jesli jest otworzone lub
uszkodzone.

Pole niesterylne

Otwieranie opakowania zewnetrznego

+ Instrumentariuszka w polu niesterylnym

— Nalezy otworzy¢ blister, odklejajgc i odciggajac gorng
ostone do potowy lub maksymalnie do 2/3 ku dofowi

— Nalezy upewnic sie, ze nie ma kontaktu miedzy otwartg
ostong a wewnetrzng krawedzig lub jakakolwiek czescig
wewnetrznego blistra

Pole niesterylne
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Wyjmowanie wewnetrznej tuby lub wewnetrz-
nej torebki

Wewnetrzna tuba
+ Instrumentariuszka w polu niesterylnym

— Nalezy przytrzymac kciukiem odwinietg ostone i umiescic¢
palec wskazujacy we wgtebieniu na palec w blistrze

— Druga rekg nalezy przytrzymac przednig i dolng czes¢
opakowania z blistrem.

— Palcem wskazujgcym umieszczonym we wgtebieniu na
palec w blistrze nalezy powoli wyginac blister ku gorze,
trzymajac jednoczesnie kciukiem tylng czes$¢ tuby. Tuba,
znajdujaca sie wcigz pod sterylng, czesciowo odklejong
ostong, wysunie sie do gory.

+ Instrumentariuszka w polu sterylnym

— Instrumentariuszka sterylna wyjmuje wewnetrzng tube w
polu sterylnym, zachowujgc sterylnos¢iintegralnosc
wyrobu.

— Nalezy zachowac ostroznos¢, aby tuba nie dotykata
zadnej niesterylnej czesci opakowania.

Wewnetrzna torebka
+ Instrumentariuszka w polu niesterylnym

— Nalezy otworzy¢ oburgcz zewnetrzng torebke i przekazac
wewnetrzng torebke instrumentariuszce w polu
sterylnym.

Uwaga

Nie nalezy upuszczac sterylnych wyrobow na pole sterylne,
poniewaz moga sie stoczy¢ poza jego krawedz, przedziura-
wi¢ sterylne obtozenie lub spowodowac przemieszczenie sie
innych wyrobdw, skutkujgc zanieczyszczeniem pola sterylne-

go.
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+ Instrumentariuszka w polu sterylnym

— Instrumentariuszka sterylna wyjmuje ostroznie
wewnetrzng torebke, uwazajac, aby nie doszto do
kontaktu z niesterylng czescig opakowania.

Wyjmowanie zawartosci wewnetrznej tuby
lub wewnetrznej torebki

+ Instrumentariuszka w polu sterylnym

— Instrumentariuszka sterylna wyjmuje oburgcz we-

wnetrzng torebke w polu sterylnym. Pole sterylne

— Zawartos¢ wewnetrznej torebki nalezy wyjac i umiescic
na ptaskiej powierzchni w polu sterylnym.

Wyjmowanie
Sruby

+ Instrumentariuszka w polu sterylnym

— Nalezy ustawi¢ tube pionowo i zdejmujac zatyczke
otworzy¢ wewnetrzng tube.

— Nalezy umiescic¢ srubokret pionowo w gtowie Sruby

L . L . . . .. Pole sterylne
znajdujacej sie w tubie i naciskajgc osiowo pobrac srube

— Nalezy wyjac srube z tuby. W razie potrzeby nalezy palcem
przymocowac srube na grocie srubokretu.

+ Metoda alternatywna

— Nalezy wyjac srube, ostroznie przechylajac tube i
wysuwajac jej zawartosc na ptaskag powierzchnie w polu
sterylnym.

Pole sterylne

Pobieranie informacji o numerze
seriiioimplancie

+ Instrumentariuszka w polu niesterylnym

— Nalezy umiescic etykiety pacjenta z uzytych implantéw sledzenia serii oraz zapewnienia doktadnej dokumentacji
w dokumentacji pacjenta, celem utatwienia identyfikacji i szpitalnej wykorzystanychimplantow.
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Szczegdtowe informacje dotyczace naszych spotek zaleznych i dystrybutoréw na stronie www.medartis.com

Zastrzezenie: Te informacje majg na celu przedstawienie asortymentu wyrobdw medycznych firmy Medartis. Chirurg musi zawsze polegac na wtasnej profesjonalnej
ocenie decydujgc o zastosowaniu konkretnego produktu u danego pacjenta. Firma Medartis nie udziela zadnych porad medycznych. Wyroby moga nie by¢ dostepne we
wszystkich krajach z powodu kwestii zwigzanych z rejestracjg i / lub praktykami medycznymi. W przypadku jakichkolwiek pytari prosimy o kontakt z przedstawicielem
firmy Medartis (www.medartis.com). Te informacje dotyczg produktéw z oznaczeniem CE i/lub UKCA. Wszystkie ilustracje zamieszczono jedynie do celéw poglado-
wych; moga nie przedstawia¢ doktadnego rzeczywistego wygladu pro-duktu.

Dotyczy wytgcznie Stanow Zjednoczonych: Prawo federalne ogranicza sprzedaz tego wyrobu wytgcznie przez lekarza lub na jego zlecenie.



