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Johdanto
Medartis-tuotteet ovat nyt saatavana myös steriloituna ja 
käyttövalmiina. Tästä voi olla monella tavoin hyötyä kirurgille 
ja sairaalalle.

Steriloidut implantit poistavat seuraavat ongelmat:

•	 uudelleenkäsittelyn riskit

•	 puhdistus- ja desinfiointikustannukset

•	 sterilointikustannukset

Pakkausmenetelmä

Medartis-tuotteet on pakattu joko läpipainopakkauksiin tai 
pusseihin.

Läpipainopakkaukset

•	 Steriilillä esteellä varustettu läpipainopakkaus, joka sisältää 
styreeni-metyylimetakrylaatista (SMMA) valmistetun 
ruiskuvaletun, laserhitsatun putken, jossa on metalliset 
insertit tuotteen säilyttämiseen.

•	 Käytetään ruuveille, lyhyille K-piikeille ja lyhyille kierreporille.

Pussipakkaukset

•	 Pussipakkaus, jossa on kuumasaumatut PA/PE-pussit.

•	 Käytetään levyille, hakasille, pitkille K-piikeille, pitkille 
kierreporille ja riimereille.

Tuotetietotarrat, putki, läpipainopakkaus ja pahvinen ulkopakkaus

Ruiskuvalettu sisäputki

Tuotetietotarrat, putki, sinetöidyt pussit ja pahvinen ulkopakkaus



Tuotekuvaus englanniksi

EränumeroTuotenumero

ValmistuspäiväGS1 DataMatrix -viivakoodi (GTIN, valmistuspäivä, 
viimeinen käyttöpäivä, eränumero)

Viimeinen käyttöpäiväSteriloitu säteilyttämällä

Tuotteiden määrä

Lue ohjeet käyttöoppaasta
Ei saa käyttää uudelleen

Epästeriili alue
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Ennen käyttöä

•	 Tarkista viimeinen käyttöpäivä.

•	 Tarkasta ja varmista pakkauksen eheys. Älä koskaan käytä 
tuotetta, jonka steriili pakkaus on avattu tai vaurioitunut.

•	 Vahvista, että pakkauksen sisältö on kirurgin vaatimusten 
mukainen.

Varoitus
Älä käytä steriilejä tuotteita viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Huomautus
Kun steriili pakkaus on avattu, tuotetta ei voi steriloida 
uudelleen.
Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran, eikä 
niitä saa steriloida tai käyttää uudelleen missään 
olosuhteissa.

Steriilit Medartis-levyt, -ruuvit, -hakaset ja instrumentit 
steriloidaan säteilyttämällä. Steriilin esteen sisältävät 
pakkaukset koostuvat sinetöidystä läpipainomallisesta 

ulkopakkauksesta, jossa on tuotteen säilytysputki, tai 
ulkopussista ja sisäpussista. Ratkaisut helpottavat tuotteen 
käsittelyä ja kuljettamista. 

Tuotetietotarran yleiskuvaus

Käsittelyohjeet

Sterilointimenetelmä

Viimeinen 
käyttöpäivä



Epästeriili alue

Epästeriili alue

Ulkopakkauksen avaaminen

•	 Kiertävä sairaanhoitaja epästeriilillä alueella

	– Avaa läpipainopakkaus kuorimalla kansikalvoa auki, ja 
taivuta pakkauksen yläosaa alaspäin enintään kaksi 
kolmasosaa.

	– Varmista, että avattu kansi ei kosketa mitään 
läpipainopakkauksen sisäreunan kohtaa.
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Steriilien pakkausten avaaminen

Esimerkki: Läpipainopakkauksen ja putken yhdistelmä

•	 Steriilit tuotteet on avattava aseptisesti ja ohjeistusta 
noudattaen.

•	 Kiertävä sairaanhoitaja epästeriilillä alueella

	– Riko ulkopakkauksen sahalaitareunassa oleva sinetti ja 
poista sisältö pakkauksesta.

	– Aseta pakkauksen sisältö steriilin alueen ulkopuolelle 
tasaiselle ja kuivalle pinnalle.

	– Tarkista ulkoisen läpipainopakkauksen eheys. Älä käytä, 
jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.



Epästeriili alue

Epästeriili alue

Steriili alue
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Sisäputken tai -pussin poistaminen

Sisäputki

•	 Kiertävä sairaanhoitaja epästeriilillä alueella

	– Pidä avatusta kansikalvosta kiinni peukalolla ja pane 
etusormi läpipainopakkauksessa olevaan uraan.

	– Pidä pakkauksen etuosaa ja pohjaa toisessa kädessä.

	– Pidä etusormi urassa ja paina läpipainopakkausta hitaasti 
ylöspäin pitäen putkea paikallaan peukalolla. Putki, joka 
edelleen auki kuoritun kansikalvon suojassa, kallistuu 
ylöspäin.

•	 Leikkaussalihoitaja steriilillä alueella

	– Poista sisäputki steriililtä alueelta varmistaen tuotteen 
steriiliys ja eheys.

	– Huolehdi tarkasti, että putki ei kosketa mitään epästeriilin 
pakkauksen osaa.

Sisäpussi

•	 Kiertävä sairaanhoitaja epästeriilillä alueella

	– Avaa ulkopussi kahdella kädellä ja ojenna sisäpussi 
steriilillä alueella olevalle leikkaussalihoitajalle.

Huomautus
Steriilejä tuotteita ei saa koskaan pudottaa steriilille alueelle, 
koska ne voivat vierähtää reunalta, tehdä reiän steriiliin liinaan 
tai siirtää muita esineitä pois paikaltaan niin, että steriili alue 
kontaminoituu.
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Ruuvin 
poimiminen
•	 Leikkaussalihoitaja steriilillä alueella

	– Pidä putki pystyasennossa ja avaa sisäputki irrottamalla 
korkki.

	– Aseta ruuvimeisseli pystysuorassa asennossa putkessa 
olevan ruuvin päähän ja poimi ruuvi käyttämällä hyväksi 
aksiaalipainetta.

	– Irrota ruuvi putkesta. Pidä tarvittaessa ruuvimeisselissä 
olevaa ruuvia paikallaan sormella.

Erä- ja implanttitietojen 
tallentaminen
•	 Kiertävä sairaanhoitaja epästeriilillä alueella

	– Kiinnitä käytettyjen implanttien tuotetietotarra potilastie-

toihin. Tämä parantaa erän tunnistettavuutta ja 

jäljitettävyyttä ja auttaa varmistamaan, että sairaalalla on 

oikeat tiedot implantin käytöstä.

Steriili alue

•	 Vaihtoehtoinen tapa

	– Poista ruuvi kallistamalla putkea varovasti ja liu’uttamalla 
pakkauksen sisältö tasaiselle pinnalle steriilillä alueella.

Steriili alue

•	 leikkaussalihoitaja steriilillä alueella

	– Poista sisäpussi varovasti ja varmista, että se ei kosketa 
mitään pakkauksen epästeriiliä osaa.

Sisäpussin sisällön poistaminen

•	 Leikkaussalihoitaja steriilillä alueella

	– Avaa sisäpussi steriilin alueen yläpuolella kaksin käsin.

	– Ota sisäpussin sisältö ulos ja aseta se tasaiselle pinnalle 
steriilillä alueella. 

Steriili alue
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