medartis

CMX Portal

Felhasznaloi utmutato

CMX



R_CMX Portal Felhasznaléi utmutaté_v16_2026-05

Tartalomjegyzék

1

1.1
1.2
13
1.4
15
1.6

2
2.1

3

3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
421
422
423
4.3

5.1
5.2
5.3

6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2

7.1
7.2

Bevezetés

Klinikai elény
Rendeltetés
Javallatok
Ellenjavallatok
Tervezett felhasznaldk

Pacienscélcsoportok

Verzio

Elettartam

Ovintézkedések

Megfelel6 hasznélat

Biztonsdgossaggal kapcsolatos utasitasok

Hibas mikddés
Kévetelmények
Hardverkovetelmények
Asztali szamitogép
Mobil

Szoftverkdvetelmények

Az alabbi operacios rendszerek egyike:

Az alabbi internetbdngészdk egyike:
Mobilbéngészés tamogatas:

Adatbeviteli kovetelmények

Els6 lIépések
Telepités/regisztracié
Bejelentkezés

Kijelentkezés

Halado funkciok

DICOM-adatok feltdltése

ZIP-adatfajl feltdltése

DICOM-f4jl feltdltése kdzvetlen moédon
Tavolsagok mérése 3D nézetben
To6bbszori mérés

A méréeszkdz kikapcsolasa
Hibaelharitas és hibalzenetek

Hibalizenetek

Ismert problémak

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Svajc

A A W W W W W

N

o o b~ b

N N O O O o o o O

14
16

17
17
17
22
23
26
26

27
27
28

2/31. oldal



R_CMX Portal Felhasznaléi utmutaté_v16_2026-05

8 Jogi és hatdsagi informaciok

9 Szimbolumok és altalanos utasitasok

10 A gyarto elérhetéségei

1 Bevezetés

29

30

31

A CMX Portal hasznalata el6tt kérjik, koriltekintéen olvassa el ezt a felhasznaldi itmutatét és a kapcsol6do
felhasznalasi feltételeket. Az aldbbi dokumentum a Medartis AG éltal tizemeltetett szoftveralkalmazés, a
CMX Portal felhasznal6i Utmutatoja. A felhasznaloi utmutatdé a Medartis weboldalan szintén elérhetd:

ifu.medartis.com.

1.1 Klinikai el6ny

A CMX Portal altal nyujtott klinikai elény, hogy a portalon rendelkezésre all egy mérési funkcié, melynek
segitségével az orvos 3D modellek formajaban vizualizalva felmérheti a csont mtét elétti, valamint mitét

utani varhat6 allapotat.

1.2 Rendeltetés

A CMX Portal professzionalis felhasznalasra szolgal, és 3D modellek segitségével térténd vizualizacios
funkcidkat biztosit a betegspecifikus eljarasok, valamint a személyre szabott eszk6zok kialakitdsdnak

meghatarozésa céljabol.

1.3 Javallatok

Portal esetleiras Javallat
CMX Orthognathics Ortognatikai
sebészet
CMX Mandible Mandible
(allkapocs)
CMX Midface Midface (arcktzép)
CMX Wrist Wrist (csukld)
CMX Forearm Forearm (alkar)
CMX Hand Hand (kéz)
CMX Dist. Humerus Elbow (kdnyok)
CMX Olecranon Elbow (k6nydk)
CMX Radial Head/Coronoid Elbow (k6nydk)

CMX Prox. Humerus

Shoulder (vall)

CMX Clavicle Shoulder (vall)
CMX Ankle Ankle (boka)
CMX Foot Foot (labfej)

1.4 Ellenjavallatok

Nincs
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1.5 Tervezett felhasznalok

A CMX Portal tapasztalattal rendelkezd gydgyaszati szakemberek altali felhasznalasra szolgal. Gyartoként a
Medartis azt javasolja, hogy a felhasznalé olvassa el az 6sszes elérheté dokumentumot az elsé hasznalat
el6tt, és Iépjen kapcsolatba mas felhasznalokkal, akik az ilyen tipusu kezelésekben gyakorlati tapasztalattal

rendelkeznek.

1.6 Pacienscélcsoportok

Nincs meghatarozva tervezett betegpopulacié. Nem hataroztak meg vonatkozé korlatozasokat vagy
ellenjavallatokat. Az egyes rendszerekhez kapcsolodé specidlis betegcélcsoportokra vonatkozéan vegye
figyelembe a rendszerrel hasznalt kapcsolodd sebészi technikat. Az aktualis sebészeti technikak
megtalalhatdk az interneten a kdvetkez6 weboldalon: ifu.medartis.com. A megfeleld paciens kivalasztasa a
sebész feleléssége, az egyes rendszerek specialis javallatai és ellenjavallatai, és a pacienssel kapcsolatos
tényezdk (pl. aktivitas, foglalkozés, mentélis egészség, kor, csontmindség) alapjan.

2 Verzio

Ez a felhasznal6i utmutatd a CMX Portal 2.8-as verzibjara vonatkozik.

2.1 Elettartam

Az ebben a felhasznaldéi utmutatodban leirt szoftververzio élettartama a szoftververzié egy jelentds vagy
kisebb jelentdség frissitésének alkalmazasaig tart.

3 Ovintézkedések

3.1 Megdfelelé hasznalat

Ezen szoftveralkalmazas haszndlata a felhasznaldi fickhoz hozzarendelt szerepkortél figgéen van
fenntartva. Az illetéktelen felhasznalas tilos.

Felhasznal6i

Az aldbbiak szamara fenntartva

szerepkor

Orvos A nemzeti jogszabalyok altal szakképzettsége alapjan orvosi rendelvény kiadasara,
vagy egy gyogyaszati termék felhasznalasara vagy alkalmazasara felhatalmazott
barmely személy.

Tervezd A Medartis azon munkatarsai, akik a személyre szabott eszk6zék orvosokkal
egyuttmikodésben torténd tervezésével kapcsolatos képesitéssel rendelkeznek.

Ugyfélszolgalat A Medartis vagy annak forgalmazéinak tgyfélszolgalati munkatarsai. Ez a szerepkor

az esetek létrehozasara és a paciensek DICOM-képeinek az ligyfelek szamara
torténd feltdltésére korlatozott. A személyes adatokhoz valé hozzaférés korlatozott.

Ertékesitési

A Medartis vagy annak forgalmazoinak értékesitési képviselbi. Létrehozhat eseteket,

képvisel6 és feltdlthet DICOM-képeket az ligyfelei szamara. Hozzaférése van a szamara kijel6lt
esetekkel kapcsolatos részletes adatokhoz annak érdekében, hogy optimalis
tamogatést tudjon nyujtani az tgyfél szamara.

Vendég Egy orvos meghivott vendégek, akik ideiglenes hozzéaférést kapnak az anonimizalt

esetadatokhoz. A vendégfelhasznaldk altalaban egészségligyi szakemberek, akiket
arra kérnek fel, adjanak visszajelzést az eset anonimizalt formaban térténd
attekintésével kapcsolatban.

4/31. oldal
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Klinikai
személyzet

A Klinikak a hozzajuk rendelt esetekhez tartozé DICOM-képek feltbltése
szempontjabdl képzett és felhatalmazott munkavallaloi.

Rendszergazda | Olyan Medartis-alkalmazott, aki felhatalmazassal rendelkezik miiszaki

rendszergazdai feladatok elvégzésére, teljes hozzaférést biztositd jogosultsag
mellett.

Szerz6déses Harmadik fél vallalatok azon munkatarsai, akik a személyre szabott eszktzok

tervez6 orvosokkal egyuttmikodésben torténd tervezésével kapcsolatos képesitéssel
rendelkeznek. Kizérolag a hozzajuk rendelt esetekhez rendelkeznek
hozzéaféréssel, nincsenek felhasznaldkezelési jogosultsagaik.

Korlatozott Olyan szerzddéses tervez6k, akik nem rendelkeznek hozzaféréssel a

szerzddéses személyazonositasra alkalmas adatokhoz és a DICOM-képekhez.

tervez6

A felhasznalé kizardlag hibatlan termékeket hasznalhat fel, és mindenfajta veszélytél védenie kell a
pacienseket, a harmadik feleket, egyéb szereplbket, asszisztenseket és sajat magat.
Kizérélag a Medartis szoftvertechnikusai jogosultak a Medartis szoftvertermékeinek médositasara vagy

javitaséra.

A szoftverrel nem dolgozhaték fel mas gyartéktél szarmazo orvostechnikai eszkdzok.

FIGYELMEZTETES

A szoftver tervezd szerepkdrben torténé hasznalata esetén: Kérjik, vegye figyelembe,
hogy elé6fordulhat, hogy a fellilet miiszaki problémak miatt tébb napig nem elérhetd online.
Emellett az is el6fordulhat, hogy az orvosok hosszabb ideig nem érik el az alkalmazast az
internetkapcsolatot, a szoftvert vagy a hardvert érintd problémak miatt. Ebbél fakadéan a
tervezéknek minden esetben rendelkezésére kell allnia egy alternativ eszkdzkészletnek
arra az esetre, ha a CMX Portal nem hasznalhato.

FIGYELMEZTETES

A leszallitott fizikai termékek (vezeték, implantatumok, csontmodellek, pozicionald
segédeszkozok) eltérhetnek a digitalisan megtervezett valtozattol.

FIGYELEM

Az esetmegosztas funkcié hasznalata soran kérjik, koriltekintéen ellenérizze a cimzett
cimét, igy elkerllve az anonimizalt egészségigyi adatok nem célzott személyekkel
torténd megosztasat.

> B> B >

FIGYELMEZTETES

Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, megfeleléen lett-e definialva az anatémiai
orientacid, az orientacio torlése funkcioval tavolitsa el az anatdmiai orientacios gombokat,
és vesse el az aktudlis orientacids adatokat.

FIGYELMEZTETES
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A CMX Portal tervez8 szerepkdrben torténé hasznalatakor a Tervjovahagyas és az
Esettervezés és utasitasok dokumentumokhoz csak a tdmogatott asztali béngészékben
készithet 3D nézetl képerny&képeket, mobilos bongészékben soha.

3.2 Biztonsagossaggal kapcsolatos utasitasok

A CMX Portal Uzemeltetéséhez szilkség van egy miikodbképes és biztonsagos szamitdégépes rendszerre,
amely rendelkezik hozzaféréssel az internethez. A szamitogépes rendszer és/vagy halozat biztonsagossaga

és mikodoképessége a felhasznald feleléssége.

A felhasznalénak a CMX Portalrdl szarmazo dsszes fajlt a megfelel§ elévigyazatossaggal kell kezelnie.

3.3 Hibas miikodés

Ha a rendszer hibas mikodését észleli, hagyja abba annak hasznalatat, és azonnal irjon a

cmx.support@medartis.com cimre.

Barmilyen, a szoftverrel 6sszefiiggésben felmertilé esetleges panaszt vagy nemkivanatos eseményt
jelenteni kell a gyartonak, valamint a felhasznalé mikddési helye és/vagy a paciens lakhelye szerinti nemzeti

illetékes hatésaganak.

FIGYELMEZTETES

Rendellenes miikodés esetén azonnal hagyja abba a CMX Portal hasznalatat, és vegye
fel a kapcsolatot a Medartis ligyfélszolgalataval.

4 Kovetelmények
4.1 Hardverkbdvetelmények

4.1.1 Asztali szamitégép
. 4 GB RAM
o 3D gyorsitassal rendelkez6 videokartya
e Internetkapcsolat

4.1.2 Mobil

Kijelzd mérete: 5,5 hivelyk

Felbontéas: Full HD (1080 x 1920 pixel)
Frissitési gyakorisag: 60 Hz

RAM: 3 GB

4.2 Szoftverkdvetelmények

4.2.1 Az alabbi operacids rendszerek egyike:

e  Microsoft Windows 10 vagy Ujabb
¢ macOS 10.15 vagy Ujabb

4.2.2 Az alabbi internetbdngészdk egyike:

Google Chrome 112 vagy Ujabb
Mozilla Firefox 111 vagy Ujabb
Apple Safari 15.6.1 vagy Ujabb
Microsoft Edge 111 vagy Gjabb

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Svajc
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FIGYELMEZTETES

Az alkalmazast kizardlag a tamogatott bongészdkkel és operaciés rendszerekkel
haszndlja a CMX Portal megfelel és biztonsagos mikddése érdekében. A helytelen
vizualizacio olyan személyre szabott eszkdzok létrehozasat eredményezheti, amelyek
nem felelnek meg a jévahagyott specifikaciéknak.

4.2.3 Mobilbéngészés tamogatas:

A mobilbéngész6k hozzaférése nincs korlatozva a portalhoz, azonban a funkcidkészlet az asztali verzidhoz
képest jelentésen korlatozott.

FIGYELEM

A mobilbdngészékkel valo teljes kompatibilitas nem garantalt. Ha az alkalmazéas
mobilbéngészében torténé hasznalata soran problémakat tapasztal, javasoljuk, hogy a
szlUkséges feladatok elvégzéséhez valtson at egy tamogatott asztali bongészére.

4.3 Adatbeviteli kdvetelmények
3D modellek (STL)

A 3D modelleket STL-formatumban kell megadni. Tamogatjuk a binaris és az ASCII-kédolasu fajlokat.
Kizardélag a felszini haromszdgelési adatok kertilnek beolvasasra. Az STL-kddolasu fajlok metaadatai nem
kertilnek feldolgozéasra. Minden egyes fajl kizarélag egy szilardtestet tartalmazhat. A binaris f4jlok
kddolasanak Intel (,little-endian”) formatumanak kell lennie.

A feltéltésre vonatkozé nem kotelezé hatarérték fajlonként 15 MB. Az ennél nagyobb méreti fajlok
feltdltésekor figyelmeztetés jelenik meg, de a feltdltés tovabbra is lehetséges. A feltdltésre vonatkozé
kotelezd hatarérték fajlonként 50 MB. Ekkora vagy ennél nagyobb méreti fajlok nem tolthetdk fel.

Dokumentumok (PDF)

Kizarélag érvényes PDF-formatumu dokumentumok toltheték fel. Jelenleg a PDF-dokumentumok méretére
vonatkozo6an nincsen korlatozas.

Képek (PNG, JPEG)

A kezeléstervezésre és utasitdsokra vonatkozé dokumentumon belill a feltoltétt képek kizardlag PNG- és
JPEG-formatumban adhaték meg.

Orvosi képadatok (DICOM, ZIP)

Az orvosi felvételek adatainak meg kell felelnie a szkennelési protokolloknak, melyek a Medartis weboldalan
talalhaték: ifu.medartis.com.

e DICOM
A DICOM-fajlok kdzvetlenl feltdlthetdk a képeket tartalmazé mappa/meghaijtd kivalasztasaval. A
DICOM-f4jlok feltoltésével kapcsolatos tovabbi tudnivaldk a 6.1 fejezetben olvashatok.

o ZIP
A DICOM és egyéb orvosi képadatok tomdritett ZIP-mappaként is megadhatdk. A tomdritett mappa

7/31. oldal
Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Svajc


https://medartis.com/en/resources/eifu

R_CMX Portal Felhasznaléi utmutaté_v16_2026-05

létrehozasaval és az adatok témdoritett mappaban val6 elhelyezésével kapcsolatos tovabbi
tudnivalok leirdsa a 6.1. fejezetben olvashato.
A ZIP-mappék méretére vonatkoz¢ feltdltési korlat 6 GB.

5 Elsé lépések

5.1 Telepités/regisztracio

Felhasznalo regisztralasa:

Nyissa meg a cmx.medartis.com oldalt, majd:

CMX Creating More Experience.

Welcome to the CMX Portal

© log in enter your details below

Email address

Password Forgot your password?

Keep me signed in

1. Kattintson a ,Sign up now” (Regisztralas most) gombra.

8/31. oldal
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medartis®

Welcome to the CMX Portal

To sign up, enter your details below.

l demo.user@test.com |
Send verification cos
New Password

Department

Country/Region

Country/Region ~

Terms and conditions [Link]
|| 1agree to the terms and conditions

Privacy policy [Link

[ 1agreeto the privacy policy
1. Adja meg érvényes email-cimét.

2. Kattintson a ,Send verification code” (Ellenérzékéd killdése) gombra, hogy megkapja az
ellenérzékdédot a megadott email-cimre.

9/31. oldal
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Verify your email address

Thanks for verifying your demo.user@test.com account!

Your code is: 151032

Sincerely,
Medartis AG

Nyissa meg a levelezéklienst, és masolja ki/jegyezze meg a kapott ellenérzékédot.

10/31. oldal
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2ating More Experience. medartis®

Welcome to the CMX Portal

To sign up, ent: details belo

Email Address

demo.user@test.com

234323 o
Verify code 2

( Send new code )

Department

Country/Region

Country/Region v

Terms and conditions [Link]
|| 1agree to the terms and conditions
Privacy policy [Link]

| | 1agreetothe privacy policy

1. Adja meg a kapott ellenérzékodot.

2. Kattintson a ,Verify code” (Kad ellenérzése) gombra az email-cime megerdsitéséhez.

11/31. oldal
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medartis®

Welcome to the CMX Portal
To sign up, enter your details below.
Email Addrees

demo.user@test com

( Change e-mail address )

First nams
e Peter
Example

Department

Surgery

Switzerland v

Terms and conditions [Link]

| agree to the terms and conditions
Frivacy palicy [Link]

| agree to the privacy policy

1. Adja meg a jelszavat. A szabalyok a kdvetkez6k: 8—64 karakter hosszu, és a kdvetkez6 4 kozl
legalabb 3 tipusu karakternek lennie kell benne: szamok, kisbetlk, nagybetlk, szimbdlumok.

2. Adja meg személyes adatait.

3. Fogadja el a felhaszndlasi feltételeket és az adatvédelmi szabalyzatot. Ezeket részletesen
elolvashatja, ha az elfogadasra vonatkozé megfelel6 jeldlénégyzet felett 1évoé ,[Hivatkozas]”
gombra kattint.

4. A regisztraciohoz kattintson a ,Create” (Létrehozas) gombra.

12/31. oldal
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FIGYELMEZTETES

A bejelentkezési adatokat az On azonositasara hasznaljuk fel. Mindig egyedi és erés
jelsz6t hasznaljon. Ne irja le a bejelentkezési adatait, és ne ossza meg azokat
masokkal. Tegyen biztonsagi 6vintézkedéseket a bejelentkezési adatainak
titkossaganak megérzése érdekében, ha nyilvanos helyen irja be bejelentkezési adatait.
A jelsz6 beirasakor védje billentylizetét az esetleges betekintéstél.

Enter a phone number below that we can send a code via SMS or
phone for authentication.

Country Code o

Switzerland (+41) v
Phone Number

07c o ‘
Send Code 3 ( Call Me ) I Cancel )

1. Vaélassza ki az orszagkaédot.
Adja meg mobilszamat az orszagkdd nélkiil.

n

3. Kattintson a ,,Send Code” (Kéd kildése) gombra, hogy SMS-ben megkapja az
ellendrzékddot telefonjara.

4. (Nincs az abran) irja be az SMS-ben kapott kodot a telefonszam megerdsitéséhez.

More Experience » v - medartis®

You have successfully registered

ntis not yet activated. Activation can take up to three

ify you by email as soon as your account is active.

Back to login

1. Aregisztraci6 az On részérdl befejezédott. Ugyfélszolgélati csoportunk ez utan attekinti az adatait,
és aktivalja az On fidkjat. Most a ,Back to login” (Vissza a bejelentkezéshez) gombra kattintva
kijelentkezhet.
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5.2 Bejelentkezés

Webbodngészéjében nyissa meg a cmx.medartis.com oldalt.

Emnail address

demo.user@test. com

Password Forgot your password?

Keep me signed in

Don't have an account? ( Sign up now )

Adja meg felhasznalénevét és jelszavat.

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Svajc
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hone number on record for you. We can

We have the following

SMS or phone to authenticate yo

Phone Number
HIO-XKH-0618

Send Code ( Call Me )( Cancel )
1

1. Kattintson a ,Send code” (K&d kiildése) gombra.
2. (Nincs az abran) Kapni fog egy SMS-t az ellen6rzékéddal.

eating More Ex

(W R s el ! . . (- - B < A4
We have the following phone number on record for you. W

=

send a code via SMS or phone to authenticate yo

I
=

Phone Number

XX H-KAX-9618
Enter your verification code below, o

send a new code

154211

Cancel

1. Adja meg az SMS-ben kapott kddot. A rendszer tovabbi beavatkozas nélkiil bejelentkezteti Ont.
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5.3 Kijelentkezés

A kijelentkezéshez kattintson a jobb felsé sarokban a nevére (1), majd a ,Log out” (Kijelentkezés) gombra

(2).

CMX Cases

John Doe o -_-__

FIGYELMEZTETES

Mindig jelentkezzen ki a béngészd vagy a bongészé lapflilének bezarasa elétt, hogy
megakadéalyozza, hogy masok hozzaférjenek fiokjahoz.
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6 Halado funkciok

6.1 DICOM-adatok feltdltése
A DICOM-adatok feltdltésére a DICOM nézetben van lehetéség.

6.1.1 ZIP-adatfajl feltoltése

CMX Cases , AnnaKunz

n Notifications &« Case details

Please upload DICOM Data
NEW UPLOAD

Make sure the following applies in order to upload dicom files:

Alice Designer 10:23
Hi, | am your design engineer. | am = You have access to the directory/drive containing the dicom files.
Y esign e

working on this case « The image data was created adhering to the scan protocol and it is not
older than 2 months.

1024 = You have permission from the patient to upload his/her image data.

New 3D Models have been uploaded
Version 0 Select directory/drive

Bob Surgeon 10:25

The plate needs to be thicker. In-
crease to 2.2 millimeters, please.

10:26
New 3D Models have been uploaded
Version 0

Alice Designer 10:27
Done. Pleases have a look (Version
2)

Bob Surgeon 10:28
Perfect! For me that's ok

Lépések:
1. Nyisson meg egy esetet, majd Iépjen a DICOM lapra.
2. Kattintson a ,Select ZIP” (ZIP-f3jl kivalasztasa) lehet6ségre (a fenti képen kék ponttal jeldlve).
3. Olvassa el és hagyja jéva a parbeszédablakot.
4. Vélassza ki rendszerén a ZIP-fajlt.

A ZIP-fajinak az 6sszes képadatot tartalmaznia kell. Az alabbi fejezetekben részletes leirast olvashat arrdl,
hogyan hozzon létre egy, a feltdlteni kivant képadatokat tartalmazo ZIP-fajlt.

FIGYELEM

Ha stirgds segitségre, slirgés valtoztatasokra vagy sirg6s kiszallitasra van
sziksége, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Medartis tigyfélszolgalataval.

FIGYELMEZTETES

A CMX Portal tervezd szerepkorben torténd hasznalata esetén rendszeres
id6k6zonként toltse be Ujra az esetlistat a bongész6 frissités gombjanak
segitségével, hogy értesiiljén az eset esetleges médositasairdl.
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A CMX Portal tervezd szerepkorben torténé hasznalata esetén mindig ellenérizze,
hogy a feltdltétt DICOM-adatokban foglalt paciensinformaciék megfelelnek-e az
esetben megadott paciensinformaciokkal (pl. a paciens neve, sziletési datuma stb.).

ZIP-f4jl 1étrehozasa Windows hasznélata esetén

1. Helyezze be a DICOM-adatokat tartalmazé lemezt.

2. Nyissa meg az intéz6t, és nyissa meg az ,Ez a szamitégép” mappat.

o = | ThisPC e - | e
Computer View b o
« v« 4 E s ThisPC v O Search This PC »
A
GEcent31 v Folders (6)
Vortrag_Thesis
A5
& OneDrive - Medartis AG Val Desktop =5 Documents
é] medartis_web-app_proto_
[ This PC ‘ Downloads ) Music
[ Desktop
Documents @ Pictures ﬂ Videos
* Downloads
D Music ~ Devices and drives (2)
[=] Pictures o B Windows (C:) DICOM_DRIVE (D)
.
m Videos Mg 160 GB free of 233 GB Mg 14,2 GB free of 14.3 GB
=2 Wind (] .
= VVindows (L > MNetwork locations (3)
- DICOM_DRIVE (Dx)
== Daten (F:) v
1litems 3 items selected ===
3. Keresse meg a DICOM-meghajtot, és jeldlje ki az 6sszes fjlt.
a | = | DICOM_DRIVE (D:) = — O X
Home Share View hd 0
&« “ M m » ThisPC » DICOM_DRIVE (D:) v @ Search DICOM_DRIVE (D:) ol
GEcent31 ~ MName Date modified
Vortrag_Thesis CDXDATA 11/22/2018 4:45 PM
& OneDrive - Medartis AG DICOM 11/23/2018 8:42 AM
. . . fscommand 11/22/2018 5:01 PM
é] medartis_web-app_proto_
GEcent31 11/22/2018 4:58 PM
& This PC reports 11/22/2018 4:56 PM
[ Desktop | ] attachmentsxml 11/22/2018 459 PM
Documents | dataxml 11/22/2018 5:01 PM
* Downloads o LaunchPad.exe 5/28/2013 4:38 PM
_ RunViewer.bat 4/2/2015 2:09 PM
J'J Music
[&] Pictures
m Videos
5 Windows (C1)
= DICOM_DRIVE (D)
== Daten (F:) v £ 3
Qitems  9items selected =

4. Kattintson a jobb egérgombbal a kivalasztott fajlokon, és a megjelend meniben valassza a
,Kildés -> Tomoritett mappa (ZIP)".

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Svajc
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= | DICOM_DRIVE (D)

Home Share View 7]
“ 4 > ThisPC > DICOM_DRIVE (D:) v &  Search DICOM_DRIVE (D: »
Vortrag_Thesis A Name Date modified

£ OneDrive - Medartis AG CDXDATA
# medartis_web-app_prote_’ Dicom
[ ThisPC Open
B Desktop Open in new window
2 Documents Pin to Quick access
4 Downloads zip > 1172 501 PM
; e > 5/28/2013 438 PM
D Music
£ Scan with Windows Defender... 4/2/2015 2:08 PM
&=/ Pictures
B Videos 4 TortoiseGit >
€) Bluctooth device Send to >
! Compressed (zipped) folder Cut
I Desktop (create shortcut) Copy

2 Documents

R Create shortcut >
G5 Fax recipient
i Delete
9 Mail recipient
Rename

= DICOM_DRIVE (D)
= Daten (F) Properties
= owisler (\\schbs02.medartis.intra\HomeDir) (H:)
= Shared ()

5. Valassza az ,Igen” lehet&séget a ZIP-fajl Iétrehozdsdhoz az asztalon.

Compressed (zipped) Folders

Windows cannot create the Compressed (zipped) Folder here,
: Do you want it to be placed on the desktop instead?

Yes Ma

6. Az asztalon megjelenik a létrehozott ZIP-fajl:
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ZIP-f4jl lIétrehozasa macOS hasznalata esetén

1. Helyezze be a DICOM-adatokat tartalmazé lemezt.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a lemezmeghajtora (vagy érintse meg két ujjal az érintépadon).

3. Masolja le a lemezt az asztali meghajtéra a ,Masolas” lehetéségre kattintva.

nfo

Dupl ca(é
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4. Megijelenik egy Uj mappa, ami a teljes lemez méasolatét tartalmazza.

Compress “Disc”

6. A létrehozott ZIP-f4jl legfelil jelenik meg.
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FIGYELMEZTETES

A CMX Portalrdl letdltott ZIP-fajlok kicsomagolasahoz haszndljon egy olyan szoftvert,
ami ellendrzi a ZIP-fajlon bellli ellen6érzé 6sszegeket, igy biztositva az adatok
integritasanak ellenérzését végponttdl végpontig. A helytelen vagy rossz minéségi
anatomiai adatok befolyasolhatjak az eszkéz tervezését.

Megjegyzés: Paciensek képalkoto vizsgalataira (képalkotasi protokollok) vonatkoz6 iranymutatasok.

6.1.2 DICOM-fajl feltoltése kdzvetlen mdédon

CMX Cases » AnnaKunz

n Notifications Casedetails (O DICOM

Please upload DICOM Data
NEW UPLOAD

20.022024
Make sure the following applies in order to upload dicom files:
Alice Designer 10z3
Hi,| am your design engineer. | am » You have access to the directory/drive containing the dicom files.
am esign el
working on this case » The image data was created adhering to the scan protocol and it is not
older than 2 months.
1024 = You have permission from the patient to upload his/her image data
New 3D Models have been uploaded
ersd Select zip Select directory/drive
Bob Surgeon 10:25

The plate needs to be thicker. In-
crease to 2.2 millimeters, please.

10:26
New 3D Models have been uploaded
Version 0

Alice Designer 10:27
Done. Pleases have a look (Version
2)

Bob Surgeon 10:28
Perfect! For me that's ok

Lépések:

1. Nyisson meg egy esetet, majd Iépjen a DICOM lapra.

2. Kattintson a ,Select directory/drive” (Mappa/meghaijté fajl kivalasztasa) lehetéségre (a fenti képen
kék ponttal jel6lve).

3. Valassza ki a DICOM-képadatokat tartalmazé mappéat vagy meghajtot. Csak a mappakat és
meghajtdkat lathatja. Maguk a fajlok nem lathatok.

4. Hagyja jova a bongészében felugré parbeszédablakot. A képek ekkor még nincsenek feltdltve a
szerverre. Csak helyileg téltédnek be, hogy megjelenithetdk legyenek.

5. Vélassza ki az 6sszes feltdlteni kivant DICOM-sorozatot a hozzajuk tartozé jeldlénégyzetek
bejelolésével.

6. Kattintson az ,Upload selected series” (Kivalasztott sorozatok feltdltése) lehetéségre.

FIGYELMEZTETES

Ne hasznélja a DICOM megtekintét diagnosztikai célokra. Kizarélag arra hasznalja,
hogy megkeresse a megfeleld adatokat a feltdltéshez.
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6.2 Tavolsadgok mérése 3D nézetben

A 3D nézetben rendelkezésre all egy mérbeszkdz, amely segitségével megmeérhetd a 3D modellfelszineken
kivalasztott pontok kozo6tti tavolsag. A mérés mértékegysége a milliméter, és a mérések a tizedesvesszé
utani elsé szamjegyig jelennek meg. A mérés kizarélag a 3D modell adatain alapul, és a valés struktirakhoz
viszonyitott pontossagat a felhasznalt adatforras és a szegmentalas korlatozza. Egy analitikai kutatas
alapjan megallapitottuk, hogy a mérés maximalis eltérése +3,1 mm, feltéve, hogy a nyers adatok
megfelelnek az altalunk megadott képalkotasi protokollnak.

A 3D nézet akkor nyilik meg, ha megnyitja a 3D modellek lapot (1), és azon barmelyik verzidra kattint (2):

CMX Cases » Alexandre Dumas

B Notifications « Casedetails B Documents @

Reconstruction

W

Version 1

Bob Surgeon 1626
e plate needs to be thicker.
2.2 millimeters, please.

Version 2

09.02.2021 A0 ao

ave been updated

Alice Designer
e Dlcascs ok (Version

Bob Surgeon 16:26

Perfect! For me that's ok

A 3D nézetben a képernyd jobb oldalan talalhaté egy TOOLS (ESZKOZOK) rész, ahol a ,Measure” (Mérés)
gomb lathat6 (3):
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Alexandre Dumas | .
€ Reconstuction | Version2

’ Notifications &

3D MODELS
Mandible lef. ov |
Alice Designer
Hi, | am your design engineer. | am i
working on this case Mandible rig °ov
Segment 01 @ v
3D Models have been updated
Segment 02 v
Bob Surgeon I (o]
The plate needs to be thicker.
Increase to 2.2 millimeters, please.
sl riLock Uber. ov
3D Models have been updated e v
Alice Designer
T00

Done. Pleases have a look (Version
2)

Bob Surgeon

2 - ‘
Perfect! For me that's ok Mea: e
09.02.2021

A ,Measure” (Mérés) gombra kattintva aktivalja a méréeszkozt (4):

(_ Alexandre Dumas
Reconstruction

’ Notifications &

Version 2

3D MODELS
03.02.2021
f ® v
Alice Designer
Hi, | am yc ign engineer. | am
9 Mandit
working of ase. A I ov
Segment 01 @ v
3D Models have been updated.
Segment 02 v
Bob Surgeon g0 -
The plate needs to be thicker.
Increase to 2.2 millimeters, please. ik Ohier o
3D Models have been updated v
Alice Designer
Done. Pleases have a look (Version T00
nt ®

Bob Surgeon 1626
Perfect! For me that's ok
09.02.2021 =

A 3D modellen valo elsd kattintas hatarozza meg a mérés kezdépontjat (5). A 3D modellen valé masodik
kattintassal a mérés végpontjat hatarozza meg (6). Ez utan a kezdépontot és a végpontot fehér korok jeldlik,
kdzepukon fekete pottyel. A mérési pontok kdzotti kdzvetlen kapcsolatot egy fekete vonal jelzi. A vonal
kdézepén lévé cimkén megjelenik a mért tavolsag értéke milliméterben (7):
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e Alexandre Dumas
Reconstruction

’ Notifications « D MODELS
03.02.2021

| Version2

Alice Designer
Done. Pleases have a look (Version

Bob Surgeon
Perfect! For me that's ok

FIGYELMEZTETES

A mérések a kezd&pontot és a végpontot 6sszekotd vonal hosszanak felelnek meg. A
szoftver nem veszi figyelembe a mérés végpontjai kozotti fellileteket vagy akadalyokat.
A mérés helytelen értelmezése befolyasolhatja a dontési folyamatokat a személyre
szabott eszk6z0k tervezése soran.

FIGYELMEZTETES

A szoftver tervez6 szerepkorben torténd hasznalata esetén a feltdltés elétt mindig
ellenérizze, hogy a 3D modellek megfeleléen tikrozik a valds strukturakat (skala,
felbontas).

FIGYELMEZTETES

A mérés kizarélag a 3D modell adatain alapul, és a val6ds struktlrdkhoz viszonyitott
pontossagat a felhasznalt adatforras és a szegmentalas korlatozza. Analitikai kutatas

alapjan megallapitottuk, hogy a mérés maximalis eltérése +3,1 mm, feltéve, hogy a
nyers adatok megfelelnek az altalunk megadott képalkotasi protokollinak.

FIGYELEM

A mérések atmeneti adatok, és a szoftver nem tarolja azokat tartésan. Amikor a
felhasznal6 kikapcsolja a méréeszkdzt, vagy amikor bezarja vagy Ujra betdlti a 3D
nézetet, a mérési adatok torlédnek.

FIGYELEM

A mérések csak az aktudlis felhasznalé szamara lathatdk, és nem oszthatok meg mas
felhasznal6kkal a CMX Portalon.
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6.2.1 ToObbszori mérés

Az elsd mérés elhelyezését kovetden (lasd 6.2. fejezet) a méréeszkdz tovabbra is aktiv. Tovabbi mérések
végzéseéhez kattintson ismét a kdvetkezé mérés kezd6pontjanak meghatarozasahoz (8), majd ismét a
kdvetkezd végpont meghatarozasahoz (9):

e Alexandre Dumas

Reconstruction Version 2

’ Notifications

3D MODELS
03.02.2021
le lef ov
Alice Designer
Hi, | am yc ign engineer. | am . :
working on th Aandible ric @v
Segment 01 ev
D Models have been updated
Segment 02 v
Bob Surge: Segment ®
The plate needs to be thicker
Increase to 2.2 millimeters, please. _—" .
3D Models have been updated e v
Alice Designer
Done. Pleases have a look (Version TOO
nt ®

Bob Surgeon

Perfect! For me that's ok

6.2.2 A mér8eszkdz kikapcsolasa

A mérdeszkdz kikapcsolasahoz kattintson ismét a mérés gombra (a kiemelt gomb, az utasitasokat
tartalmazo piros széveggel) (10). Masik megoldasképp lépjen ki a 3D nézetbél a ,<” gomb segitségével
(11). Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a mérések azonnal térlédnek, amint kilép a méréeszkdzbél vagy a 3D
nézetbél.

Alexandre Dumas

11 € Raconatriciion Version 2

B nNotifications & :
3D MODELS

03.02.2021

f ® v
Alice Designe:
r design engineer. | am
9 Mandit
working of ase. A I ov
Segment 01 @ v
3D Models have been updated.
Segment 02 v
Bob Surgeon gy -
The plate needs to be thicker.
c 2.2 mill s, pleas: &
Increase to 2.2 millimeters, please. ek Ubar o v
3D Models have been updated v
Alice Designer 6
Done. Pleases have a look (Version T00
nt ®

Bob Surgeon

Perfect! For me that's ok
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7 Hibaelharitas és hibatuzenetek

Rendellenes miikddés esetén azonnal hagyja abba a CMX Portal hasznalatat, és vegye fel a kapcsolatot a

Medartis tgyfélszolgalataval.

Ha a probléma ezen fejezet alapjan nem talalhaté meg vagy nem sziintetheté meg, vagy ha a hibas
mikodés tovabbra is fennall, ne hasznalja tovabb a CMX Portalt, és vegye fel a kapcsolatot a Medartis

Ugyfélszolgalataval.

FIGYELMEZTETES

Rendellenes miikddés esetén azonnal hagyja abba a CMX Portal hasznalatat, és vegye
fel a kapcsolatot a Medartis tigyfélszolgalataval.

7.1 Hibalzenetek

Hibalizenet Leiras

Server is not reachable. (A szerver
nem elérhetd). Please check your
network settings. (Kérjuk, ellenérizze
hal6zati beallitasait.)

Ez az Uizenet azt jelzi, hogy a hattérkiszolgaléval valé
kommunikacié megszakadt. Ha az Gizenet tébbszor is megjelenik
egy adott folyamatos id6tartam soran, eléfordulhat, hogy a kliens
vagy a szerver offline allapotban van.

Error Page: (Hibaoldal:)

“CMX Portal is currently under
maintenance” (A CMX Portal jelenleg
karbantartas alatt all)

Ez a hibalizenet azt jelzi, hogy a szerver jelenleg offline
allapotban van karbantartds miatt. Strgés esetekben vegye fel a
kapcsolatot az tGigyfélszolgalattal a megjelenitett elérhetéségeken
keresztul.

Please enter a valid date (Kérjik,
adjon meg egy érvényes datumot)

Ez az Uizenet azt jelzi, hogy a megadott datumformatum
helytelen. Ebben az esetben kérjik, szigorian a kért
datumformatumot hasznalja.

Please specify a custom-made device
type. (Kérjuk, adjon meg egy egyedi
rendelésre készult eszkdztipust.) If
you choose 'Other’, specify in the text
field. (Ha az ,Other” (Egyéb)
lehetd8séget valasztja, a
szévegmezdBben adja meg.)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy még nem valasztotta ki az eszk6z
tipusat.

Please enter at least ... letter(s)
(Kérjuk, legalabb ... bet{t irjon be)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a bemeneti mezdbe beirt szdveg tul
révid és nem elfogadhato.

Please enter at least ... character(s)
(Kérjuk, legalédbb ... karaktert irjon be)

Ebbe a mezébe legaldbb a megadott szamu karaktert kell beirni.

Please enter less than ... letters
(Kérjuk, kevesebb mint ... bet(t irjon
be)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a bemeneti mezdbe beirt szdveg tul
hosszu és nem elfogadhato.

Please enter less than ... characters
(Kérjuk, kevesebb mint ... karaktert
irjon be)

Ez az lizenet azt jelzi, hogy a bemeneti mezdbe beirt szdveg tul
hosszu és nem elfogadhato.

Numbers and special characters are
not allowed (Szamok és kuldnleges
karakterek nem megengedettek)

Ez az uzenet azt jelzi, hogy a beviteli mez&ben kizarélag az ABC
betiii fogadhatodk el, és a szamokat/kulonleges karaktereket el
kell tavolitani, hogy a bevitt adatok érvényesek legyenek.
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Hibalizenet Leiras

Ooops, the page you were looking for
does not exist. (Hoppé, az On altal
keresett oldal nem létezik.)

Ez az lizenet azt jelzi, hogy a kért URL nem érvényes.

Your file is too big for the upload (over
50 MB) (A fajl mérete tul nagy a
feltdltéshez (50 MB feletti).)

Ez azt jelzi, hogy a feltéltésre kijeldlt fajl mérete tul nagy, igy a
feltdltési folyamat nem végezhet6 el. Valasszon egy kisebb
méret( fajlt.

Could not upload file! (A fajl feltdltése
sikertelen volt!) File has no PDF
format. (A fajl nem PDF-formatumu.)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a feltdltendd fajl feltdltése sikertelen
volt, mivel az nem egy érvényes PDF-fajl.

Your session has timed out. (A
munkamenet id6tullépés miatt lejart.)
Please login again. (Kérjik,
jelentkezzen be (jra.)

Ez az Uizenet azt jelzi, hogy a hitelesitéshez felhasznalt
munkamenet lejart, és a felhasznalénak az érvényes
munkamenethez ismét be kell jelentkeznie.

Case could not be created. (Az eset
létrehozésa sikertelen volt.) Please
check your internet connection.
(Keérjuk, ellenérizze
internetkapcsolatat.)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a hattérkiszolgaloval valo
kommunikacié megszakadt. Ha az Uzenet t6bbszor is megjelenik
egy adott folyamatos idétartam soran, eléfordulhat, hogy a kliens
vagy a szerver offline allapotban van.

There was a network error. (Halozati
hiba Iépett fel.) Could not upload data.
(Az adatok feltdltése sikertelen volt.)

Ez az Uzenet azt jelzi, hogy a feltéltési folyamat megszakadt.
Ennek lehet az oka az internetkapcsolat megszakadasa (pl. tlzfal
miatt), vagy ha a szerver vagy kliens esetleg offline allapotban
van.

Could not upload data. (Az adatok
feltdltése sikertelen volt.) Possible
causes: (Lehetséges okok:) File too
large, wrong ending, others ...
(Tulsdgosan nagy fajl, nem megfeleld
végzBdés, egyéb probléma...)

A fgj feltdltése a megadott ok miatt sikertelen volt.

Browser error page: (Béngészd
hibaoldal: )

Connection timed out (Idétullépés a
kapcsolatban)

HTTP 502 Bad Gateway (HTTP 502
Hibas atjard)

Ez az lizenet azt jelzi, hogy On offline allapotban van, vagy hogy
probléma adddott a CMX Portal szerverének elérésével, vagy
hogy a szerver esetleg offline allapotban van.

7.2 Ismert problémak

Probléma

Kivalté ok Megoldas

A csendes tokenmegujitas nem
mikodik Safari 13 és ITP 2.0
esetén. Emiatt a felhasznaloi
munkamenet az eredeti token
lejarasa el6tt befejezédik. (5
perc)

A Safari az ITP 2.0 intelligens
kovetésmegel6zési szolgaltatast
hasznalja, ami elveti a harmadik
féltél szarmazo sitiket. Ezek a
Microsoft B2C rendszerté|
szarmaz6 stk szikségesek a
felhasznal6i munkamenet
meghosszabbitasahoz.

A Safari béngészéprogramban
alapértelmezetten
engedélyezve van az ITP
beallitds. Ezt a beallitast a
kovetkezbkepp tilthatja le:
Iépjen be a Beallitasok -

> Adatvédelem menipontba,
és szlintesse meg

a Webhelyeken keresztuli
nyomonkovetés

megel6zése opcio kijeldlését.
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8 Jogi és hatosagi informaciok
A felel6sségkizarassal és garanciaval kapcsolatos nyilatkozatokért olvassa el a CMX szolgéltatas

felhasznalasi feltételeit.

A CMX Portalon elérheté mérési funkcié klinikai funkcionak tekinthetd, és az (EU) 2017/745 rendelet szerinti
megfeleléségi értékeli eljarasnak vetették ala. A szoftver egyéb funkcidira az el6bb emlitett rendelet hatalya
nem terjed Ki.
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9 Szimbdélumok és altalanos utasitasok

A fizikai és anyagi karok megel6zése érdekében jelen dokumentacidban a biztonsagossaggal kapcsolatos
utasitasokat 3 veszélyességi szintre osztjuk fel.

FIGYELEM

Olyan veszélyes helyzet, amely anyagi kart okozhat vagy mérsékelten silyos

sérilléshez vezethet.

FIGYELMEZTETES

Olyan veszélyes helyzet, amely sulyos/halalos sériilést okozhat.

Olyan veszélyes helyzet, amely azonnali sulyos/halalos sériilést okozhat.

A\
A\
A\
gh

Olvassa el a hasznalati
Utmutatot

ol

Gyértas datuma

MD

Orvostechnikai eszkoz

| EC |REP)

Meghatalmazott képvisel6 az
Europai
Kdzosségben/Eurdpai
Unigban

A tételszamban a szoftver
verzidja a kdvetkez8képp
jelenik megq: féverzié.alverzié

(pl. 1.1)

C€0197

Csak az EC l-es kockazati
osztalyu eszkozokre
vonatkozik steril
korilmények kozott, I-es
osztalyu eszkozokre
méréfunkcioval, I-es
Ujrahasznéalhatd sebészi
eszkozokre, lla és llb
osztalyu eszkdzokre.

Egyedi eszkdzazonosité
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10 A gyarto elérhetoségei

wl

Medartis AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel/Svajc

Telefon: +41 61 633 34 34
feedback@medartis.com

EC | REP

Medartis GmbH
Am Gansacker 10
79224 Umkirch/Németorszag

llletékes az Egyesilt Kiralysagban
Medartis Ltd.

3 Pinnacle Way, Pride Park, Derby DE24 8ZS

Egyesdult Kiralysag

Ce0197

Nyilatkozat: A szoftver ,CMX Portal” orvostechnikai eszkdzként valo megfelelésége alapjan nem vonhatok le

kovetkeztetések a magasabb szintl gyartasi folyamat soran a késébbiekben Iétrehozott személyre szabott eszk6zok

megfeleléségére vonatkozoan.
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