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Bevezetés
Termék anyagai

Lemezek 	
cpTi (ASTM F67)

Csavarok 	
Ti6Al4V (ASTM F136)

K-drótok 	
Rozsdamentes acél (ISO 5832-1) 

Eszközök	
Rozsdamentes acél, alumínium, alumíniumötvözet, cpTi
(ASTM F67), nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, szilikon

Tárolók

Rozsdamentes acél, alumíniumötvözet, PEEK, PP, PPSU, 

szilikon

Javallatok
APTUS Wrist
A csuklócsontok törése, oszteotómiája és artrodézise

	– Fusion lemezek
	– A csuklócsontok artrodézise

APTUS Hand
A kézcsontok törése, oszteotómiája és artrodézise

	– 4CF/STT lemezek	
	– A kéztőcsontok artrodézise

Ellenjavallatok

	– �Korábban kialakult vagy gyanítható fertőzés a beültetés 
helyén vagy annak közelében 

	– �Az implantátum anyagaival kapcsolatos ismert allergia és/
vagy túlérzékenység 

	– �Gyenge vagy elégtelen csontminőség az implantátum 
biztonságos rögzítéséhez  

	– �A kezelési fázisban cselekvőképtelen és/vagy nem 
együttműködő páciensek 

	– �A növekedési lemezek útját nem szabad lemezekkel vagy 
csavarokkal elzárni

Színkódolás

Rendszer neve	 Színkód
2.0	 Kék
2.3	 Barna
2.5	 Lila

Lemezek és csavarok
A speciális implantátumlemezek és -csavarok saját  
színnel rendelkeznek: 

Kék implantátumlemezek	 TriLock lemezek (lezárás)
Arany implantátumcsavarok	 Kortikális csavarok (rögzítés)
Kék implantátumcsavarok	 TriLock csavarok (lezárás)

Lemezek és csavarok lehetséges kombinációi 

Az egy rendszerméretbe tartozó lemezek és csavarok 
kombinálhatók egymással:

2.0/2.3 TriLock Arthrodesis lemezek
2.0 kortikális csavarok, HexaDrive 6 
2.0 TriLock csavarok, HexaDrive 6
2.3 kortikális csavarok, HexaDrive 6 

2.5 TriLock Arthrodesis lemezek
2.5 kortikális csavarok, HexaDrive 7
2.5 TriLock csavarok, HexaDrive 7

Szimbólumok

  HexaDrive

 
 TriLock (lezárótechnológia)

	

Olvassa el a használati útmutatót
ifu.medartis.com
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A rendszer áttekintése

Az APTUS Hand/Wrist Arthrodesis rendszer 2.0/2.3, 2.5 lemezei a következő kialakításokkal elérhetők:

Leírás Példa Fő funkció Lemezvastagság Rendszer

2.0/2.3 TriLock STT 
Fusion lemez

     
A-4660.15 Lezárás 1,4 mm 2.0/2.3

2.0/2.3 TriLock  
négysarkú Fusion 
lemezek

   

A-4660.10 Lezárás 1,4 mm 2.0/2.3

   

Kicsi
A-4660.11 Lezárás 1,4 mm 2.0/2.3

2.5 TriLock RSL  
Fusion lemezek

Dorsalis bal
A-4760.11 Lezárás 1,6 mm 2.5

Dorsalis jobb
A-4760.12 Lezárás 1,6 mm 2.5

  

Palmaris bal 
A-4760.13 Lezárás 1,6 mm 2.5

  

Palmaris jobb 
A-4760.14 Lezárás 1,6 mm 2.5

2.5 TriLock Wrist  
Fusion lemezek

  

Hosszú hajlít 
A-4760.01 Lezárás 2,4 mm 2.5

  

Rövid hajlít 
A-4760.02 Lezárás 2,4 mm 2.5
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Leírás Példa Fő funkció Lemezvastagság Rendszer

2.5 TriLock Wrist Fusion 
lemezek,  
radius és fejescsont  
fúziója

  

Hosszú hajlít 
 A-4760.07

Lezárás 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Rövid hajlít 
A-4760.08

Lezárás 1,8 – 2,6 mm 2.5

2.5 TriLock Total Wrist 
Fusion lemezek

              

egyenes
A-4760.03
A-4760.04

Lezárás 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Hosszú hajlít
A-4760.05

Lezárás 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Rövid hajlít
A-4760.06

Lezárás 1,8 – 2,6 mm 2.5
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Kezelési koncepció
Az alábbi táblázat áttekinti az APTUS Hand/Wrist Arthrodesis rendszer 2.0/2.3, 2.5 implantátumaival kezelhető tipikus klinikai 
állapotokat.

Rögzítendő 
csontok

• sajkacsont
• trapézcsont
• kis trapézcsont

• fejescsont
• horgascsont
• háromszögletű csont
• holdascsont

• orsócsont
• sajkacsont
• holdascsont

• orsócsont
• sajkacsont
• holdascsont

Lemezek

      

A-4660.15 A-4660.10 A-4660.11* A-4760.11 A-4760.12 A-4760.13 A-4760.14

Példák az orvos megítélése alapján artrodézissel kezelhető tipikus klinikai állapotokra:

• �sajkacsont, trapézcsont és kis 
trapézcsont közti oszteoartritisz

• �holdascsont nekrózisa 
• �sajkacsont és holdascsont 

közötti szalag leválása (SLAC)

• �orsócsont, sajkacsont és 
potenciálisan a kézközép ízület 
közötti oszteoartritisz

• �a csukló (radiokarpális ízület) degeneratív és poszttraumás 
oszteoartitisze

* Kis méretű csuklóra.

A fent említett információk kizárólag javaslatként szolgálnak. Kizárólag az operáló sebész felelős a megfelelő implantátum 
kiválasztásáért az egyes esetekben.
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Rögzítendő 
csontok

• orsócsont
• sajkacsont
• holdascsont
• fejescsont
• kis trapézcsont

• orsócsont
• fejescsont

• orsócsont
• sajkacsont
• holdascsont
• fejescsont
• III. kézközépcsont

Lemezek

     
A-4760.01 A-4760.02** A-4760.07 A-4760.08** A-4760.03 A-4760.04 A-4760.05 A-4760.06**

Példák az orvos megítélése alapján artrodézissel kezelhető tipikus klinikai állapotokra:

• �a csukló és a kézközép ízület 
oszteoartritisze; a nyeregízület 
fiziológiai mozgása megtartott

• �proximális karpektómia utáni 
oszteoartritisz

• �oszteoartritisz sikertelen 
részleges artrodézis után 
(négysarkú Fusion)

• poszttraumás deformitás

• �a csukló és a kézközép ízület oszteoartritisze; a nyeregízület teljes 
fúziójával együtt 

• poszttraumás deformitás
• reumás betegségek
• spasztikus deformitás
• tumor

** Kis méretű csuklóra és proximális karpektómia után. 

A fent említett információk kizárólag javaslatként szolgálnak. Kizárólag az operáló sebész felelős a megfelelő implantátum 
kiválasztásáért az egyes esetekben.
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Eszköz alkalmazása
Általános eszközök alkalmazása

Méretezősablonok

A méretezősablonok megkönnyítik a megfelelő implantátum 
intraoperatív kiválasztását.

Az Arthrodesis rendszer 2.0/2.3 és 2.5 részeihez elérhető 
méretezősablonok az „Implantátumok, eszközök és tárolók” 
című fejezetben találhatóak.

A méretezősablonokon szimbólumok jelölik a csavarlyuk 
típusát és a megfelelő implantátumon való elhelyezkedését:

  �TriLock csavarlyuk (lezárás) esetében TriLock vagy 
kortikális csavart kell használni

A méretezősablonon található cikkszám (pl. A-4760.11TP) 
megfelel a steril implantátum cikkszámának (pl. A-4760.11S). 
A cikkszámban a TP a sablonra (template) utal.

A méretezősablonok ideiglenes csonthoz rögzítéséhez 
szükség esetén használjon megfelelő Kirschner-drótokat.

Megjegyzés
Ne ültesse be a méretezősablonokat!
Ne hajlítsa meg és ne vágja a méretezősablonokat!

A-4760.11TP
Sablon a következőhöz: A-4760.11S

Méretezősablon a TriLock csavarlyuk szimbólumaival
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Lemezhajlítás

A TriLock RSL Fusion lemezek (A-4760.11, A-4760.12, 
A-4760.13, A-4760.14) és a TriLock Wrist Fusion lemezek 
(A-4760.01, A-4760.02) szárrésze szükség esetén meghajlít-
ható a lemezhajlító fogóval (A-2047). A lemezhajlító fogón két 
különböző csap van, amelyek a lapos és íves lemezek 
lezárólyukait védik a hajlítási folyamat során.

A-2047
2.0 – 2.8 lemezhajlító fogó, csapokkal

Figyelmeztetés
A lemez nem megfelelő hajlítása csökkent funkcionalitáshoz 
és a posztoperatív szerkezet meghibásodásához vezethet.

A lemez feliratozott oldalának mindig felfelé kell néznie, 
amikor a lemezt a hajlító fogóba helyezi.

Hajlításkor a lemezhajlító fogót úgy kell tartani, hogy az  
«F – FLAT PLATE THIS SIDE UP» («F – LAPOS LEMEZ EZZEL 
FELFELÉ») felirat felülről látható legyen. Ez biztosítja, hogy a 
lemez lyukai ne sérüljenek meg.

Hajlítás közben a lemezt mindig két szomszédos lyuknál kell 
megfogni, hogy a köztes lemezlyuk kontúrja ne  
deformálódjon.
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A-3631 tágító (A 15 mm) kicsi 4CF lemezhez (A-4660.11)

Figyelmeztetés
Ne hajlítsa meg a lemezt 30°-nál nagyobb mértékben. Az 
ennél nagyobb fokú hajlítás deformálhatja a lyukakat, és a 
lemez posztoperatív törését okozhatja.

Tágítás

Minden 2.0/2.3 artrodézis lemezhez elérhető egy speciális 
kialakítású tágító, amellyel létrehozható a megfelelő lemez-
formához illeszkedő lemeznyílás. 

A tágítókat (A-3630, A-3631, A-3635) a fuzionálni kívánt cson-
tok közepére kell pozicionálni. A lemeznyílás előkészítéséhez 
merőleges irányítást és tengelyirányú nyomást alkalmazzon.  

A tágítás mélységének meghatározására a tágító felső széle 
használható. 

Figyelmeztetés
Ha gépi fúrót használ, a jobb irányítás végett alacsony sebes-
ség használata javasolt.

A-3635 tágító (A 13 mm) STT lemezhez (A-4660.15)

Figyelmeztetés
A lemez ellenkező irányokba történő ismételt hajlítása a 
lemez törését okozhatja a posztoperatív időszakban.
Mindig használja a mellékelt lemezhajlító fogót, hogy elkerülje 
a lemez lyukainak sérülését. A sérült lemezlyukak megaka-
dályozzák a csavar megfelelő és biztonságos rögzülését a 
lemezben, és növelik a rendszer meghibásodásának kocká-
zatát.

A-3630 tágító (A 17 mm) 4CF lemezhez (A-4660.10)
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A-2722
2.5 fúróvezető, skálázott

A-2726
2.5 fúróhüvely, öntartó

Fúrás

Minden APTUS rendszermérethez színkódolt csigafúrók 
állnak rendelkezésre. A csigafúrók mindegyike gyűrűrendszer-
rel van színkódolva.

Rendszer neve	 Színkód
2.0		  Kék
2.5		  Lila

A maglyukfúrókat egy színes gyűrű díszíti.

A-3733

Maglyukfúrók

A-2020 
2.0/2.3 fúróvezető, centrális/excentrikus

A-3723

A-3713

Figyelmeztetés
A csigafúrót mindig a fúróvezetőn (A-2020, A-2722) átvezetve 
vagy az öntartó fúróhüvellyel (A-2726) együtt kell használni. 
Így megelőzhető a csavarlyuk károsodása és a környező 
szövetek megóvhatók a fúróval való közvetlen érintkezéstől. 
A fúróvezető az elfordulási szög korlátozására is szolgál.

Ez a szimbólum jelzi a centrális fúráshoz használt fúróvezető 
(A-2020) végét. Ezt a véget kell használni minden 2.0/2.3 
artrodézis lemezhez.

A-3410

A-3420

A-3430
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A lemez pozicionálása után, illessze be a fúróvezetőt vagy az 
öntartó fúróhüvelyt és a csigafúrót a csavarlyukba. 

A szükséges csavarhosszúságot a fúróvezető (A-2722) vagy 
az öntartó fúróhüvely (A-2726) skálájáról olvashatja le a 
csigafúrók (A-3713, A-3723 vagy A-3733) fúrószárán lévő 
fekete jelölésekkel összhangban.

Az öntartó fúróhüvely (A-2726) az óramutató járásával 
megegyező irányba történő elfordítással rögzíthető a 2.5 
lemez TriLock lyukaiban (legfeljebb ±15°). Ez a fúróvezető 
minden funkcióját ellátja anélkül, hogy tartani kellene.

Figyelmeztetés
A TriLock lemezek esetében ügyeljen arra, hogy a lemezfura-
tokat legfeljebb ±15°-os elfordulási szöggel fúrja elő. Ennek 
érdekében a fúróvezető ±15°-os korlátozással rendelkezik. A 
15°-nál nagyobb elfordulási szögű előfúrás nem teszi 
lehetővé, hogy a TriLock csavarok megfelelően rögzüljenek a 
lemezben.



A-2032
2.0/2.3 mélységmérő
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Csavarhosszúság meghatározása

A mélységmérők (A-2032, A-2730) a TriLock vagy kortikális 
csavarok monokortikális vagy bikortikális csavarrögzítéséhez 
szükséges ideális csavarhossz meghatározására szolgálnak.

Húzza vissza a mélységmérő csúszkáját.
A mélységmérő mércéje kampós heggyel rendelkezik, amely 
vagy a lyuk aljára helyezhető, vagy a csont távolabbi kérge 
fogható meg vele. A mélységmérő használatakor a mérce-
rész nem mozog, csak a csúszka állítható.

A csavar hosszának meghatározásához helyezze a csúszka 
disztális végét az implantátumlemezre.

Az adott furathoz ideális csavarhossz a mélységmérő 
skáláján olvasható le.

A-2730
2.5 mélységmérő
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Egy csavar felvétele 

A csavarhúzók (A-2610, A-2710), és a csavarhúzópenge 
(A-2013) HexaDrive öntartó rendszerrel rendelkezik.

A csavarok implantátumtárolóból való eltávolításához illessze 
be a megfelelő színkódú csavarhúzópengét merőlegesen a 
kívánt csavar fejébe, és tengelyirányú nyomással vegye fel a 
csavart.

Megjegyzés 
A csavart tengelyirányú nyomás nélkül nem lehet megtartani.

Figyelem 
Függőlegesen emelje ki a csavart a tartóból. 
A csavarok ismételt többszöri kiemelése a csavarfej HexaDri-
ve öntartó területének maradandó deformálódásához 
vezethet. Ebből adódóan előfordulhat, hogy a csavart a 
továbbiakban nem lehet megfelelően kiemelni. Ebben az 
esetben új csavart kell használni.

Megjegyzés 
Ellenőrizze a csavar hosszát és átmérőjét a mérőmodul 
skáláján. A csavar hosszát a csavarfej végéig kell mérni.

A-2710
2.5 csavarhúzó, HD7, öntartó

A-2073
Kanülált fogantyú gyorscsatlakozóval, AO

A-2013
2.5/2.8 csavarhúzó penge, HD7, AO

A-2610
2.0/2.3 csavarhúzó, HD6, öntartó
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Sebészi technikák
Specifikus sebészi technikák
2.0/2.3 TriLock STT Fusion lemez 
(A-4660.15)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon.

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet a sajkacsont és a trapézcsont, a 
sajkacsont és a kis trapézcsont, valamint a trapézcsont és a 
kis trapézcsont közötti ízületi felszínekre.

2. Kéztőcsontok stabilizálása
A fuzionálni kívánt kéztőcsontokat Kirschner-drótokkal 
(A-5040.21, A-5042.21) stabilizálja.

Figyelmeztetés
A Kirschner-drótok pozícióját úgy válassza meg, hogy azok 
semmiképp ne legyenek a tágító útjában.

3. Lemeznyílás előkészítése
A tágítót (A-3635) a fuzionálni kívánt csontok közepére kell 
pozicionálni. A lemeznyílás előkészítéséhez merőleges 
irányítást és tengelyirányú nyomást alkalmazzon.  
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A tágítás mélységének meghatározására a tágító felső széle 
használható. A lemezt közvetlenül a dorzális csontfelszín alá 
kell behelyezni. 

4. A lemez pozicionálása
A lemez (A-4660.15) pozicionálása előtt a fuzionálni kívánt 
ízületeket szivacsos csonttal kell feltölteni.

Úgy helyezze el a lemezt a csontokon, hogy minden  
kéztőcsont esetében legalább két csavarlyuk használható 
legyen. Ha nem lehetséges mind a három kéztőcsontot 
egyenként két csavarral rögzíteni, a legstabilabb kis trapéz-
csont rögzítése egyetlen TriLock csavarral (A-5450.xx)  
is megvalósítható.

5. A lemez rögzítése
Fúrjon a maglyukat a csavarlyukak egyikén keresztül az 
APTUS csigafúróval (A-3410, A-3420, A-3430) 1,6 mm-es 
magátmérővel (egy kék gyűrű) a fúróvezetőt (A-2020)  
is használva.
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Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérővel 
(A-2032) és helyezzen be egy kortikális csavart A 2,0 mm 
(A-5400.xx).
A kortikális csavar segítségével a csont a lemezhez húzható.

Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
egy kortikális csavart minden fuzionálni kívánt csontba. 

Távolítsa el a K-drótokat. 

Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen 
be TriLock csavarokat A 2,0 mm (A-5450.xx) a lemezen 
fennmaradó csavarlyukakba. Csontonként legalább egy 
TriLock csavart helyezzen be. A TriLock csavaroknak 
köszönhetően a lemez szögstabil szerkezetet képez a 
csontokkal. 

Az elsőként behelyezett kortikális csavarok (A-5400.xx) 
ekkor opcionálisan TriLock csavarokra A 2,0 mm (A-5450.xx) 
cserélhetők.

A megfelelő csavarhosszok ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.
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2.0/2.3 TriLock négysarkú Fusion lemezek 
(A-4660.10/A-4660.11)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon.

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet a holdascsont és a fejescsont, a 
fejescsont és a horgascsont, a horgascsont és a háromszög-
letű csont, valamint a háromszögletű csont és a holdascsont 
közötti ízületi felszínekre. 

2. Kéztőcsontok áthelyezése
A sajkacsontot részlegesen vagy teljesen el kell távolítani. 

A fuzionálni kívánt kéztőcsontokat Kirschner-drótokkal 
(A-5040.21, A-5042.21) stabilizálja. A holdascsont megfelelő 
anatómiai helyzetére kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Figyelmeztetés
A Kirschner-drótok pozícióját úgy válassza meg, hogy azok 
semmiképp ne legyenek a tágító útjában.

3. Lemeznyílás előkészítése
A tágítót (A-3630, A-3631) a fuzionálni kívánt csontok 
közepére kell pozicionálni. A lemeznyílás előkészítéséhez 
merőleges irányítást és tengelyirányú nyomást alkalmazzon.  



A tágítás mélységének meghatározására a tágító felső széle 
használható. A lemezt közvetlenül a dorzális csontfelszín alá 
kell behelyezni. 

Figyelem
Ha a lemezt nem a dorzális csontfelszín alá helyezi, fennáll  
a becsípődés veszélye a lemez és az orsócsont dorzális 
radiolunáris széle között.
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4. A lemez pozicionálása
A megfelelő lemez (A-4660.10, A-4660.11) pozicionálása előtt 
a fuzionálni kívánt ízületeket szivacsos csonttal kell feltölteni.

Úgy helyezze el a lemezt a csontokon, hogy minden kéztő-
csont esetében legalább két csavarlyuk használható legyen.

5. A lemez rögzítése
Fúrjon a maglyukat a belső csavarlyukak egyikén keresztül az 
APTUS csigafúróval (A-3410, A-3420, A-3430) 1,6 mm-es 
magátmérővel (egy kék gyűrű) a fúróvezetőt (A-2020) is 
használva.

Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérővel 
(A-2032) és helyezzen be egy kortikális csavart A 2,0 mm 
(A-5400.xx).
A kortikális csavar segítségével a csont a lemezhez húzható.



Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
TriLock csavarokat 2,0 mm (A-5450.xx) a lemez külső 
csavarlyukaiba. Csontonként legalább egy TriLock csavart 
helyezzen be. A TriLock csavaroknak köszönhetően a lemez 
szögstabil szerkezetet képez a csontokkal.  

Az elsőként behelyezett kortikális csavarok (A-5400.xx) a kis 
4CF (A-4660.11) ekkor opcionálisan TriLock csavarokra  
A 2,0 mm (A-5450.xx) cserélhetők.

A megfelelő csavarhosszok ellenőrzéséhez és a becsípődés 
elkerüléséhez használjon intraoperatív röntgent. 
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Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
kortikális csavarokat a lemezen fennmaradó belső csavarlyu-
kakba.

Távolítsa el a K-drótokat.
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2.5 TriLock RSL Fusion lemezek, dorsalis  
(A-4760.11/A-4760.12)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon.

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet az orsócsont és a holdascsont, 
az orsócsont és a sajkacsont, valamint a holdascsont és a 
sajkacsont közötti ízületi felszínekre. A sajkacsont disztális 
dudorát el kell távolítani.

A lemez optimális pozicionálásához vágja le a Tuberculum 
listerit.

A dorzális lemez (A-4760.11, A-4760.12) pozicionálása előtt a 
fuzionálni kívánt ízületeket szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és rögzítése
Igazítsa a lemezt a csonthoz. A lemez szükség esetén 
meghajlítható lemezhajlító fogóval (A-2047).

Fúrjon a maglyukat a hosszúkás lyukon keresztül az APTUS 
csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 mm-es magátmé-
rővel (egy színes gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) is használva.

Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérővel 
(A-2730) és helyezzen be egy kortikális csavart A 2,5 mm 
(A-5700.xx).

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.



3. Rögzítés a holdascsonthoz és a sajkacsonthoz 
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen  
be TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) a holdascsont-
ba és a sajkacsontba.

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm (A-5700.xx) a 
hosszúkás lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg 
újra a kortikális csavart.

4. Végleges rögzítés
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen  
be TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) az orsócsonton 
fennmaradó csavarlyukakba.
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2.5 TriLock RSL Fusion lemezek, palmaris 
(A-4760.13/A-4760.14)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a palmáris 
oldalon. 

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet az orsócsont és a holdascsont, 
az orsócsont és a sajkacsont, valamint a holdascsont és a 
sajkacsont közötti ízületi felszínekre. A sajkacsont disztális 
dudorát el kell távolítani.

Az optimális lemezpozíció érdekében az orsócsont disztális 
szélét a palmáris oldalon az orsócsont tengelyének szintjéig 
vágja vissza.

A palmáris lemez (A-4760.13, A-4760.14) pozicionálása előtt 
a fuzionálni kívánt ízületeket szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és rögzítése
Igazítsa a megfelelő lemezt a csonthoz. A lemez szükség 
esetén meghajlítható lemezhajlító fogóval (A-2047).

Fúrjon a maglyukat a hosszúkás lyukon keresztül az APTUS 
csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 mm-es magátmé-
rővel (egy lila gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) is használva.
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Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérővel 
(A-2730) és helyezzen be egy kortikális csavart A 2,5 mm 
(A-5700.xx).

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

3. Rögzítés a holdascsonthoz és a sajkacsonthoz 
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen 
be TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) a holdascsont-
ba és a sajkacsontba. 

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm (A-5700.xx) a 
hosszúkás lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg 
újra a kortikális csavart.

4. Végleges rögzítés
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) az orsócsonton 
fennmaradó csavarlyukakba.
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2.5 TriLock Wrist Fusion lemezek  
(A-4760.01/A-4760.02)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon. 

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet  az orsócsont és a holdascsont, 
az orsócsont és a sajkacsont, a holdascsont és a sajkacsont, 
a holdascsont és a fejescsont, a sajkacsont és a fejescsont, a 
sajkacsont és a kis trapézcsont, valamint a fejescsont és a 
kis trapézcsont közötti ízületi felszínekre.

A lemez optimális elhelyezése érdekében a Lister-féle 
tuberkulumot és szükség esetén az orsócsont dorzális, 
disztális felszíni részét távolítsa el. A lemez (A-4760.01, 
A-4760.02) pozicionálása előtt a fuzionálni kívánt ízületeket 
szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és ideiglenes rögzítése 
Helyezze a kezet a fuzionálni kívánt helyzetbe, és igazítsa a 
megfelelő lemezt a csonthoz. A lemez ideiglenes rögzítéséhez 
Kirschner-drótokat (A-5040.41, A-5042.41) lehet behelyezni.

Figyelem
A lemez és a kézközépcsontok közötti becsípődés elkerülése 
érdekében a lemez nem nyúlhat túl a nyeregízületen.

3. A lemez disztális rögzítése
Fúrjon a maglyukat – lehetőleg a kis trapézcsontba – a 
hosszúkás lyukon keresztül az APTUS csigafúróval (A-3713, 
A-3723, A-3733) 2,0 mm-es magátmérővel (egy lila gyűrű)  
a fúróvezetőt (A-2722) vagy az öntartó fúróhüvelyt (A-2726)  
is használva.
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Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérő 
(A-2730) segítségével. Kezdje a rögzítést egy kortikális csavar 
behelyezésével A 2,5 mm (A-5700.xx). A kortikális csavar 
segítségével a csont a lemezhez húzható.

Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
egy TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx) a fejescsontba. 

4. Rögzítés az orsócsonthoz
Fúrjon egy maglyukat proximálisan a hosszúkás lyukon 
keresztül az orsócsonthoz való rögzítéshez. Határozza meg a 
csavarhosszúságot és helyezzen be egy kortikális csavart  
A 2,5 mm (A-5700.xx).

Távolítsa el a K-drótokat.

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm a hosszúkás 
lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg újra a 
kortikális csavart.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.
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5. Rögzítés a kéztőcsontokhoz
A sajkacsont és a holdascsont további rögzítése érdekében 
fúrjon a maglyukat az elődöntött lyukakon keresztül az 
APTUS csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 mm-es 
magátmérővel (egy lila gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) is 
használva. Határozza meg a csavarhosszúságot és helyez-
zen be két kortikális csavart A 2,5 mm (A-5700.xx).

Megjegyzés
Ne helyezzen be TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) az 
elődöntött csavarlyukakba. 

6. Végleges rögzítés
Fúrjon a fennmaradó csavarlyukakba a kéztőcsontokon és az 
orsócsonton. Határozza meg a csavarhosszúságot és helyez-
ze be a TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx).

Figyelmeztetés
Minden egyes fuzionálandó kéztőcsontba legalább egy 
TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx) kell behelyezni, de két 
TriLock csavar A 2,5 mm az optimális.
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2.5 TriLock Wrist Fusion lemezek,  
orsócsont és fejescsont fúziója 
(A-4760.07/A-4760.08)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon. 

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet az orsócsont és a fejescsont 
közötti ízületi felszínekre. 

A lemez optimális elhelyezése érdekében a Lister-féle 
tuberkulumot és szükség esetén az orsócsont dorzális, 
disztális felszíni részét távolítsa el. A lemez (A-4760.07, 
A-4760.08) pozicionálása előtt a fuzionálni kívánt ízületeket 
szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és ideiglenes rögzítése
Helyezze a kezet a fuzionálni kívánt helyzetbe, és igazítsa a 
megfelelő lemezt a csonthoz. A lemez ideiglenes rögzítéséhez 
Kirschner-drótokat (A-5040.41, A-5042.41) lehet behelyezni 
disztálisan a fejescsontba és proximálisan az orsócsontba. 

Figyelem!
A lemez és a kézközépcsontok közötti becsípődés elkerülése 
érdekében a lemez nem nyúlhat túl a harmadik nyeregízüle-
ten.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

3. Rögzítés a fejescsonthoz
Fúrjon a maglyukat a fejescsontba a disztális csavarlyukon 
keresztül az APTUS csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 
mm-es magátmérővel (egy lila gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) 
vagy az öntartó fúróhüvelyt (A-2726) is használva.
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Fúrjon bele a fennmaradó csavarlyukakba a fejescsontban, 
határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be TriLock 
csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx).

Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérővel 
(A-2730) és helyezzen be egy TriLock csavart A 2,5 mm 
(A-5750.xx).

Ha szükségesnek bizonyul a csontot a lemezhez húzni,  
első csavarként használjon egy A 2,5 mm-es (A-5700.xx) 
kortikális csavart.

Fúrjon még egy lyukat a fejescsontba, határozza meg a 
csavarhosszúságot és helyezzen be egy TriLock csavart  
A 2,5 mm (A-5750.xx).

Távolítsa el a disztális K-drótot.
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4. Rögzítés az orsócsonthoz és igazítás 
Fúrjon egy maglyukat proximálisan a hosszúkás lyukon 
keresztül az orsócsonthoz való rögzítéshez. Határozza meg a 
csavarhosszúságot és helyezzen be egy kortikális csavart  
A 2,5 mm (A-5700.xx).

Távolítsa el a proximális K-drótot.

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm a hosszúkás 
lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg újra a 
kortikális csavart.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

5. Végleges rögzítés 
Fúrjon bele a fennmaradó csavarlyukakba az orsócsontban, 
határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be TriLock 
csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx).
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2.5 TriLock Total Wrist Fusion lemezek,  
hajlított (A-4760.05/A-4760.06)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon. 

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet az orsócsont és a holdascsont, 
az orsócsont és a sajkacsont, a holdascsont és a sajkacsont, 
a holdascsont és a fejescsont, a sajkacsont és a fejescsont, 
valamint a fejescsont és a III. kézközépcsont közötti ízületi 
felszínekre.

A lemez optimális elhelyezése érdekében a Lister-féle 
tuberkulumot és szükség esetén az orsócsont dorzális, 
disztális felszíni részét távolítsa el. A lemez (A-4760.05, 
A-4760.06) pozicionálása előtt a fuzionálni kívánt ízületeket 
szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és ideiglenes rögzítése 
Helyezze a kezet a fuzionálni kívánt helyzetbe, és igazítsa a 
megfelelő lemezt a csonthoz. A lemez ideiglenes rögzítésé-
hez Kirschner-drótokat (A-5040.41, A-5042.41) lehet behe-
lyezni disztálisan a nyeregízületbe és proximálisan az 
orsócsontba.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

3. Rögzítés a III. kéztőcsonthoz 
Fúrjon a maglyukat a disztális csavarlyukon keresztül az 
APTUS csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 mm-es 
magátmérővel (egy lila gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) vagy az 
öntartó fúróhüvelyt (A-2726) is használva. 
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Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérő 
(A-2730) segítségével. Kezdje a rögzítést egy TriLock csavar 
behelyezésével A 2,5 mm (A-5750.xx).

Ha szükségesnek bizonyul a csontot a lemezhez húzni, első 
csavarként használjon egy A 2,5 mm-es (A-5700.xx) kortiká-
lis csavart.

Fúrjon egy második a magfuratot a kéztőcsontba. Határozza 
meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy TriLock 
csavart A 2,5 mm (A-5750.xx).

Távolítsa el a disztális K-drótot.

4. Rögzítés az orsócsonthoz és igazítás
Fúrjon egy maglyukat proximálisan a hosszúkás lyukon 
keresztül az orsócsonthoz való rögzítéshez. Határozza meg a 
csavarhosszúságot és helyezzen be egy kortikális csavart  
A 2,5 mm (A-5700.xx).

Távolítsa el a proximális K-drótokat.

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm a hosszúkás 
lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg újra a 
kortikális csavart.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.
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Fúrjon magfuratot a proximális csavarlyukon keresztül. 
Határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy 
TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx).

5. Rögzítés a kéztőcsontokhoz
Fúrjon magfuratot a csavarlyukon keresztül a fejescsontba.  
Határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy 
TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx). 

Ha szükségesnek bizonyul a csontot a lemezhez húzni, első 
csavarként használjon egy A 2,5 mm-es (A-5700.xx) kortiká-
lis csavart.

Fúrjon a fennmaradó csavarlyukakba a kéztőcsontokon. 
Határozza meg a csavarhosszúságot és helyezze be a 
TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx).

6. Végleges rögzítés
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) a harmadik 
kéztőcsontba és az orsócsontba. 
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2.5 TriLock Total Wrist Fusion lemezek, 
egyenes (A-4760.03/A-4760.04)

1. Ízületi felszínek előkészítése
Tárja fel és távolítsa el a porcfelszíneket és a kemény porc 
alatti részeket a fuzionálni kívánt csontok közül a dorzális 
oldalon. 

Figyelmeztetés
Fordítson fokozott figyelmet  az orsócsont és a holdascsont, 
az orsócsont és a sajkacsont, a holdascsont és a sajkacsont, 
a holdascsont és a fejescsont, a sajkacsont és a fejescsont, 
valamint a fejescsont és a III. kézközépcsont közötti ízületi 
felszínekre.

A lemez optimális elhelyezése érdekében a Lister-féle 
tuberkulumot és szükség esetén az orsócsont dorzális, 
disztális felszíni részét távolítsa el. A lemez (A-4760.03, 
A-4760.04) pozicionálása előtt a fuzionálni kívánt ízületeket 
szivacsos csonttal kell feltölteni.

2. A lemez pozicionálása és ideiglenes rögzítése 
Helyezze a kezet a fuzionálni kívánt helyzetbe, és igazítsa a 
megfelelő lemezt a csonthoz. A lemez megfelelő helyzetű 
rögzítéséhez helyezzen be Kirschner-drótokat (A-5040.41, 
A-5042.41) disztálisan a nyeregízületbe és proximálisan az 
orsócsontba. 

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

3. Rögzítés a III. kéztőcsonthoz 
Fúrjon a maglyukat a disztális csavarlyukon keresztül az 
APTUS csigafúróval (A-3713, A-3723, A-3733) 2,0 mm-es 
magátmérővel (egy lila gyűrű) a fúróvezetőt (A-2722) vagy az 
öntartó fúróhüvelyt (A-2726) is használva. 
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Határozza meg a csavarhosszúságot a mélységmérő 
(A-2730) segítségével. Kezdje a rögzítést egy TriLock csavar 
behelyezésével A 2,5 mm (A-5750.xx).

Ha szükségesnek bizonyul a csontot a lemezhez húzni, első 
csavarként használjon egy A 2,5 mm-es (A-5700.xx) kortiká-
lis csavart.

Fúrjon egy második a magfuratot a kéztőcsontba. Határozza 
meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy TriLock 
csavart A 2,5 mm (A-5750.xx).

Távolítsa el a disztális K-drótot.

4. Rögzítés az orsócsonthoz és igazítás
Fúrjon egy maglyukat proximálisan a hosszúkás lyukon 
keresztül az orsócsonthoz való rögzítéshez. Határozza meg a 
csavarhosszúságot és helyezzen be egy kortikális csavart  
A 2,5 mm (A-5700.xx).

Távolítsa el a proximális K-drótokat.

Az orsócsont és a kéztőcsontok további kompressziójához 
lazítsa meg a kortikális csavart A 2,5 mm a hosszúkás 
lyukban és végezzen kompressziót. Szorítsa meg újra a 
kortikális csavart.

A megfelelő lemezpozíció ellenőrzéséhez használjon 
intraoperatív röntgent.

Fúrjon magfuratot a proximális csavarlyukon keresztül. 
Határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy 
TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx).
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5. Rögzítés a kéztőcsontokhoz
Fúrjon magfuratot a csavarlyukon keresztül a fejescsontba.  
Határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be egy 
TriLock csavart A 2,5 mm (A-5750.xx). 

Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen 
csavarokat a kéztőcsontokon fennmaradó csavarlyukakba. 

Megjegyzés
A-4760.03 lemez esetén csak A 2,5 mm-es (A-5700.xx) 
kortikális csavarokat lehet behelyezni az elődöntött csavar-
lyukakba. 

Az A-4760.04 lemezhez TriLock csavarok A 2,5 mm 
(A-5750.xx) helyezhetők be.

6. Végleges rögzítés
Fúrjon, határozza meg a csavarhosszúságot és helyezzen be 
TriLock csavarokat A 2,5 mm (A-5750.xx) a harmadik 
kéztőcsontba és az orsócsontba. 
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Explantálás
Arthrodesis lemezek explantálása

1. Csavarok eltávolítása 
Oldjon ki minden csavart és távolítsa el őket.

A csavarok eltávolítási sorrendje lényegtelen.

Ha a lemez a csonthoz tapad, használjon csonthártya-emelőt, 
hogy óvatosan felemelje és leválassza a csontról.

Figyelem
A csavarok eltávolításakor győződjön meg arról, hogy a 
csavarfejről eltávolította a csontbenövéseket, hogy a 
csavarhúzó és a csavarfej tengelyirányban csatlakozik 
egymáshoz, és hogy elegendő axiális erőt fejt ki az él és a 
csavar között.



Behelyezési nyomaték MIn

Lezárási nyomaték MLock

Behelyezési 
fázis 

A
Lezárás

C

N
yo

m
at

ék
 M

Elfordulási szög α

Kioldás

B
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TriLock lezárótechnológia

TriLock lezárótechnológia megfelelő alkalmazása

A csavart a lemez lyukán keresztül egy előfúrt csatornába 
helyezik a csontban. A meghúzási nyomaték növekedése 
érezhető, amint a csavarfej érintkezésbe kerül a lemez 
felületével.

Ez jelzi a «Behelyezési fázis» kezdetét, amikor a csavarfej 
elkezd belépni a lemez lezárási zónájába (az ábrán az «A» 
rész). Ezt követően a meghúzási nyomaték csökkenése 

következik be (az ábrán a «B» rész). Végül megkezdődik a 
tényleges lezárás (az ábrán a «C» rész), ahogy a csavar és a 
lemez között súrlódási kapcsolat jön létre, amikor erősen 
meghúzzuk.

A csavar meghúzása során alkalmazott nyomaték döntő a 
lezárás minősége szempontjából, amint azt az ábra «C» része 
mutatja.



1. ábra

3. ábra

2. ábra

4. ábra

Helyes: LEZÁRVA

Helyes: LEZÁRVA

Helytelen: NINCS LEZÁRVA

Helytelen: NINCS LEZÁRVA
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A TriLock csavarok megfelelő lezárása (±15°) a lemezben

Az alábbi példa szemléletesen ábrázolja egy 2.5-ös csavar 
helyes lezárási helyzetét egy egyenes, 1,6 mm vastag 
lemezben. A helyes lezárás csak akkor következik be, ha a 
csavarfej a lezárási kontúrral egy síkban van (1. és 3. ábra).

Ha azonban még ekkor is észrevehető a kiemelkedés (2. és 4. 
ábra), a csavarfej még nem érte el teljesen a lezárási pozíciót. 
Ebben az esetben a csavart újra meg kell húzni a teljes 

behajtás és a megfelelő lezárás érdekében. Rossz 
csontminőség esetén enyhe axiális nyomásra lehet szükség a 
megfelelő lezárás eléréséhez.  

A lezárási nyomaték (MLock) elérése után ne húzza meg 
tovább a csavart, különben a lezárási funkció nem lesz 
garantálható.



Implantátumok, eszközök és tárolók

Lemezek,
sablonok
A-4660.10
A-4660.10S
A-4660.10TP
A-4660.11
A-4660.11S
A-4660.11TP
A-4660.15
A-4660.15S
A-4660.15TP
A-4760.01
A-4760.01S
A-4760.02
A-4760.02S
A-4760.03
A-4760.03S
A-4760.04
A-4760.04S
A-4760.05
A-4760.05S
A-4760.06
A-4760.06S
A-4760.07
A-4760.07S
A-4760.08
A-4760.08S
A-4760.11
A-4760.11S
A-4760.11TP
A-4760.12
A-4760.12S
A-4760.12TP
A-4760.13
A-4760.13S
A-4760.13TP
A-4760.14
A-4760.14S
A-4760.14TP

Csavarok
A-5400.04
A-5400.04/1

A-5400.04/1S
A-5400.05
A-5400.05/1
A-5400.05/1S
A-5400.06
A-5400.06/1
A-5400.06/1S
A-5400.07
A-5400.07/1
A-5400.07/1S
A-5400.08
A-5400.08/1
A-5400.08/1S
A-5400.09
A-5400.09/1
A-5400.09/1S
A-5400.10
A-5400.10/1
A-5400.10/1S
A-5400.11
A-5400.11/1
A-5400.11/1S
A-5400.12
A-5400.12/1
A-5400.12/1S
A-5400.13
A-5400.13/1
A-5400.13/1S
A-5400.14
A-5400.14/1
A-5400.14/1S
A-5400.15
A-5400.15/1
A-5400.15/1S
A-5400.16
A-5400.16/1
A-5400.16/1S
A-5400.17
A-5400.17/1
A-5400.17/1S
A-5400.18
A-5400.18/1
A-5400.18/1S

A-5400.19
A-5400.19/1
A-5400.19/1S
A-5400.20
A-5400.20/1
A-5400.20/1S
A-5400.21
A-5400.21/1
A-5400.21/1S
A-5400.22
A-5400.22/1
A-5400.22/1S
A-5400.23
A-5400.23/1
A-5400.23/1S
A-5400.24
A-5400.24/1
A-5400.24/1S
A-5450.06
A-5450.06/1
A-5450.06/1S
A-5450.07
A-5450.07/1
A-5450.07/1S
A-5450.08
A-5450.08/1
A-5450.08/1S
A-5450.09
A-5450.09/1
A-5450.09/1S
A-5450.10
A-5450.10/1
A-5450.10/1S
A-5450.11
A-5450.11/1
A-5450.11/1S
A-5450.12
A-5450.12/1
A-5450.12/1S
A-5450.13
A-5450.13/1
A-5450.13/1S
A-5450.14

A-5450.14/1
A-5450.14/1S
A-5450.16
A-5450.16/1
A-5450.16/1S
A-5450.18
A-5450.18/1
A-5450.18/1S
A-5450.20
A-5450.20/1
A-5450.20/1S
A-5500.05
A-5500.05/1
A-5500.05/1S
A-5500.06
A-5500.06/1
A-5500.06/1S 
A-5500.07
A-5500.07/1
A-5500.07/1S
A-5500.08
A-5500.08/1
A-5500.08/1S
A-5500.09
A-5500.09/1
A-5500.09/1S
A-5500.10
A-5500.10/1
A-5500.10/1S
A-5500.11
A-5500.11/1
A-5500.11/1S
A-5500.12
A-5500.12/1
A-5500.12/1S
A-5500.13
A-5500.13/1
A-5500.13/1S
A-5500.14
A-5500.14/1
A-5500.14/1S
A-5500.15
A-5500.15/1

A-5500.15/1S
A-5500.16
A-5500.16/1
A-5500.16/1S
A-5500.17
A-5500.17/1
A-5500.17/1S
A-5500.18
A-5500.18/1
A-5500.18/1S
A-5500.19
A-5500.19/1
A-5500.19/1S
A-5500.20
A-5500.20/1
A-5500.20/1S
A-5500.21
A-5500.21/1
A-5500.21/1S
A-5500.22
A-5500.22/1
A-5500.22/1S
A-5500.23
A-5500.23/1
A-5500.23/1S
A-5500.24
A-5500.24/1
A-5500.24/1S
A-5500.26
A-5500.26/1
A-5500.26/1S
A-5500.28
A-5500.28/1
A-5500.28/1S
A-5500.30
A-5500.30/1
A-5500.30/1S
A-5500.32
A-5500.32/1
A-5500.32/1S
A-5500.34
A-5500.34/1
A-5500.34/1S

Függelék 
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A-5700.08
A-5700.08/1
A-5700.08/1S
A-5700.10
A-5700.10/1
A-5700.10/1S
A-5700.11/1
A-5700.12
A-5700.12/1
A-5700.12/1S
A-5700.13/1 
A-5700.13/1S
A-5700.14
A-5700.14/1
A-5700.14/1S
A-5700.15/1 
A-5700.15/1S
A-5700.16
A-5700.16/1
A-5700.16/1S
A-5700.18
A-5700.18/1
A-5700.18/1S
A-5700.20
A-5700.20/1
A-5700.20/1S
A-5700.22
A-5700.22/1
A-5700.22/1S
A-5700.24
A-5700.24/1
A-5700.24/1S
A-5700.26
A-5700.26/1
A-5700.26/1S
A-5700.28
A-5700.28/1
A-5700.28/1S
A-5700.30
A-5700.30/1
A-5700.30/1S
A-5700.32
A-5700.32/1

A-5700.32/1S
A-5700.34
A-5700.34/1
A-5700.34/1S
A-5750.08
A-5750.08/1
A-5750.08/1S
A-5750.10
A-5750.10/1
A-5750.10/1S
A-5750.12
A-5750.12/1
A-5750.12/1S
A-5750.14
A-5750.14/1
A-5750.14/1S
A-5750.16
A-5750.16/1
A-5750.16/1S
A-5750.18
A-5750.18/1
A-5750.18/1S
A-5750.20
A-5750.20/1
A-5750.20/1S
A-5750.22
A-5750.22/1
A-5750.22/1S
A-5750.24
A-5750.24/1
A-5750.24/1S
A-5750.26
A-5750.26/1
A-5750.26/1S
A-5750.28
A-5750.28/1
A-5750.28/1S
A-5750.30
A-5750.30/1
A-5750.30/1S
A-5750.32
A-5750.32/1
A-5750.32/1S

A-5750.34
A-5750.34/1
A-5750.34/1S

Csigafúrók
A-3410
A-3410S
A-3411
A-3411S
A-3412
A-3412S 
A-3413
A-3413S
A-3420
A-3420S
A-3421
A-3421S
A-3430
A-3430S
A-3431
A-3431S
A-3711 
A-3713
A-3713S
A-3721
A-3723
A-3723S
A-3731
A-3731S
A-3733
A-3733S
S-3724
S-3733

Tágítók
A-3630
A-3630S
A-3631
A-3631S
A-3635
A-3635S

Marófúrók
A-3830
A-3830S

Kirschnerdrótok
A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S

Olívás
Kirschnerdrótok
A-5045.41/1
A-5045.41/2S 
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S

Eszközök
A-2013
A-2020
A-2032
A-2046
A-2047
A-2060
A-2070
A-2073
A-2610
A-2611
A-2620
A-2710
A-2721

A-2722
A-2726
A-2730
A-2750 
A-7001
A-7002
A-7006
A-7007 
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013

Tárolók 
A-6010.16 
A-6500
A-6501 
A-6506 
A-6508
A-6570
A-6571
A-6602.001 
A-6602.002
A-6602.008 
A-6602.009
A-6602.034
A-6602.070 
A-6602.075 
A-6602.076
M-6706
M-6707
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