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Johdanto
Tuotteiden materiaali

Levyt
cpTi (ASTM F67)

Ruuvit
Ti6Al4V (ASTM F136)

K-piikit
Ruostumaton teräs (ISO 5832-1)

Instrumentit	
Ruostumaton teräs, alumiini, alumiiniseos, cpTi (ASTM F67),
nitinoli, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikoni

Säiliöt		�   
Ruostumaton teräs, alumiiniseos, PEEK, PP, PPSU, silikoni

Käyttöaiheet

APTUS Wrist
Ranteen luiden murtumat, osteotomiat ja artrodeesi

	– Fuusiolevyt
	– Ranteen luiden artrodeesi

APTUS Hand
Käden luiden murtumat, osteotomiat ja artrodeesi

	– 4CF/STT-levyt	
	– Ranneluiden artrodeesit

Vasta-aiheet

	– �Tiedossa oleva tai epäilty infektio implantointikohdassa tai 
sen lähellä 

	– �Allergisuus ja/tai yliherkkyys implantin materiaaleille 

	– �Luun laatu tai määrä ei riitä implantin kunnolliseen 
kiinnittämiseen.  

	– �Potilas on toimintakyvytön ja/tai yhteistyökyvytön 
hoitovaiheen aikana. 

	– �Kasvulevyjä ei saa tukkia levyillä ja ruuveilla.

Värikoodit

Järjestelmän koko	 Värikoodi
2.0			   Sininen
2.3			   Ruskea
2.5			   Violetti

Levyt ja ruuvit
Implanttilevyillä ja ruuveilla on omat erityiset värikoodit: 

Implanttilevyt, sininen	 TriLock-levyt (lukitus)
Implanttiruuvit, kulta	 Kortikaaliruuvit (kiinnitys)
Implanttiruuvit, sininen	 TriLock-ruuvit (lukitus)

Mahdolliset levy- ja ruuviyhdistelmät 

Levyjä ja ruuveja voi yhdistää yhden järjestelmäkoon sisällä:

2.0/2.3 TriLock-artrodeesilevyt
2.0 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6 
2.0 TriLock-ruuvit, HexaDrive 6
2.3 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6 

2.5 TriLock-artrodeesilevyt
2.5 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 7
2.5 TriLock-ruuvit, HexaDrive 7

Symbolit

  HexaDrive

 
 TriLock (lukitustekniikka)

	

Lue ohjeet käyttöoppaasta
ifu.medartis.com
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Järjestelmän yleiskuvaus

Saatavana on seuraavan mallisia APTUS Hand/Wrist -artrodeesijärjestelmien 2.0/2.3 ja 2.5 implanttilevyjä:

Kuvaus Esimerkki: Pääominaisuus Levyn paksuus Järjestelmä

2.0/2.3 TriLock STT  
-fuusiolevy

     
A-4660.15 Lukitus 1,4 mm 2.0/2.3

2.0/2.3 TriLock Four 
Corner Fusion -levyt

   

A-4660.10 Lukitus 1,4 mm 2.0/2.3

   

Small
A-4660.11 Lukitus 1,4 mm 2.0/2.3

2.5 TriLock RSL 
-fuusiolevyt

Dorsal Left
A-4760.11 Lukitus 1,6 mm 2.5

Dorsal Right
A-4760.12 Lukitus 1,6 mm 2.5

  

Volar Left 
A-4760.13 Lukitus 1,6 mm 2.5

  

Volar Right 
A-4760.14 Lukitus 1,6 mm 2.5

2.5 TriLock Wrist  
-fuusiolevyt

  

Long Bend 
A-4760.01 Lukitus 2,4 mm 2.5

  

Short Bend 
A-4760.02 Lukitus 2,4 mm 2.5
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Kuvaus Esimerkki: Pääominaisuus Levyn paksuus Järjestelmä

2.5 TriLock Wrist 
-fuusiolevyt,  
radiuksen ja ison 
ranneluun fuusio

  

Pitkä, taivutettu  
A-4760.07

Lukitus 1,8–2,6 mm 2.5

  

Lyhyt, taivutettu  
A-4760.08

Lukitus 1,8–2,6 mm 2.5

2.5 TriLock täydellinen 
Wrist -fuusiolevyt

              

Suora
A-4760.03
A-4760.04

Lukitus 1,8–2,6 mm 2.5

  

Pitkä, taivutettu
A-4760.05

Lukitus 1,8–2,6 mm 2.5

  

Lyhyt, taivutettu
A-4760.06

Lukitus 1,8–2,6 mm 2.5
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Hoitokonsepti
Seuraavassa taulukossa on luettelo tyypillisistä kliinisistä löydöksistä, joiden hoitoon voidaan käyttää APTUS Hand/Wrist 
-artrodeesijärjestelmiä 2.0/2.3 ja 2.5.

Kiinnitettävät 
luut

• veneluu
• iso monikulmaluu
• pieni monikulmaluu

• iso ranneluu
• hakaluu
• kolmioluu
• lunatum

• radius
• veneluu
• lunatum

• radius
• veneluu
• lunatum

Levyt

      

A-4660.15 A-4660.10 A-4660.11* A-4760.11 A-4760.12 A-4760.13 A-4760.14

Esimerkkejä tyypillisistä kliinisistä löydöksistä, joiden käyttöaihe voi olla artrodeesi lääkärin harkinnan mukaan.

• �Nivelrikko veneluun, ison 
monikulmaluun ja pienen 
monikulmaluun alueella

• �Lunatumin kuolio 
• �Skafolunaarinen dissosiaatio 

(SL-ranne)

• �Nivelrikko radiuksen, ison 
monikulmaluun ja mahdollisesti 
alemman rannenivelen alueella

• �Ylemmän rannenivelen degeneratiivinen ja posttraumaattinen 
nivelrikko

* Pieniin ranteisiin

Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu vain suosituksiksi. Potilaalle käytettävän implantin valinta on yksin leikkaavan lääkärin 
vastuulla.
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Kiinnitettävät 
luut

• radius
• veneluu
• lunatum
• iso ranneluu
• pieni monikulmaluu

• radius
• iso ranneluu

• radius
• veneluu
• lunatum
• iso ranneluu
• kolmas välikämmenluu

Levyt

     
A-4760.01 A-4760.02** A-4760.07 A-4760.08** A-4760.03 A-4760.04 A-4760.05 A-4760.06**

Esimerkkejä tyypillisistä kliinisistä löydöksistä, joiden käyttöaihe voi olla artrodeesi lääkärin harkinnan mukaan.

• �Ylemmän ja alemman 
rannenivelen nivelrikko 
Kämmennivelen fysiologinen liike 
on kunnossa

• �Nivelrikko proksimaalisen rivin 
karpektomian (PRC) jälkeen

• �Nivelrikko epäonnistuneen 
osittaisen artrodeesin jälkeen 
(nelikulmainen fuusio)

• Posttraumaattinen 
  epämuodostuma

• �Ylemmän ja alemman rannenivelen nivelrikko , mukaan lukien 
kämmennivelen täydellinen fuusio 

• Posttraumaattinen epämuodostuma
• Reumasairaudet
• Spastinen epämuodostuma
• Kasvain

** Pieniin ranteisiin ja proksimaalisen rivin karpektomian jälkeen 

Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu vain suosituksiksi. Potilaalle käytettävän implantin valinta on yksin leikkaavan lääkärin 
vastuulla.
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Instrumenttien käyttäminen
Yleisinstrumenttien käyttö

Mittasapluunat

Mittasapluunat auttavat sopivan implantin valinnassa 
leikkauksen aikana.

Artrodeesijärjestelmän 2.0/2.3, 2.5 kanssa yhteensopivista 
mittasapluunoista on luettelo luvussa “Implantit, instrumentit 
ja säiliöt”.

Mittasapluunoissa on symboleja, jotka osoittavat ruuvin 
aukon tyypin ja sijainnin vastaavassa implantissa:

  �esittää TriLock-ruuvin aukkoa (lukitus), kun käytetään 
TriLock-ruuvia tai kortikaaliruuvia.

Mittasapluunan tuotenumero (esim. A-4760.11TP) vastaa 
steriilin implantin tuotenumeroa (esim. A-4760.11S). Tuoten-
umeron lopussa olevat kirjaimet TP viittaavat sapluunaan 
(template).

Käytä tarvittaessa oikeanmallisia K-piikkejä kiinnittämään 
mittasapluuna luuhun.

Huomautus
Älä implantoi mittasapluunoja.
Älä taivuta tai leikkaa mittasapluunoita.

A-4760.11TP
Sapluuna tuotteelle A-4760.11S

Mittasapluuna, jossa on symbolit TriLock-ruuvin aukoille.



Artrodeesijärjestelmä 2.0/2.3, 2.5  l  9

medartis.com

Levyn taivutus

TriLock RSL -fuusiolevyjä (A-4760.11, A-4760.12, A-4760.13, 
A-4760.14 ) ja TriLock Wrist -fuusiolevyjen varsiosaa  
(A-4760.01, A-4760.02) voi tarvittaessa taivuttaa levyn 
taivutuspihdeillä (A-2047). Levyn taivutuspihdeissä on kaksi 
erilaista tappia, jotka suojaavat litteiden ja kaarevien levyjen 
lukitusaukkoja taivuttamisen aikana.

A-2047
2.0–2.8 Levyn taivutuspihdit ja tapit

Varoitus
Väärin taivutettu levy voi johtaa toimintahäiriöön, jonka 
seurauksena rakenne pettää leikkauksen jälkeen.

Levyn merkinnöillä varustettu puoli on aina suunnattava 
ylöspäin, kun levyä asetetaan taivutuspihteihin.

Kun taivutat levyä, pidä levyn taivutuspihtejä siten, että voit 
lukea tekstin “F – FLAT PLATE THIS SIDE UP” ylhäältäpäin. 
Näin varmistat, että levyn aukot eivät vaurioidu.

Kun taivutat levyä, pidä aina kahdesta viereisestä aukosta 
kiinni, jotta levyn väliaukon muoto ei vääristy.
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A-363-riimeri (A 15 mm) pienelle 4CF-levylle (A-4660.11)

Varoitus
Levyä saa taivuttaa enintään 30°. Jos levyä taivutetaan 
enemmän, se voi murtua leikkauksen jälkeen.

Riimaus

Kullekin 2.0/2.3-artrodeesilevylle on saatavana erikoisvalmis-
teinen riimeri, jolla voi luodavastaavan levyn muotoonsopivan 
syvennyksen. 

Riimerit (A-3630, A-3631, A-3635) asetetaan fuusioitavien 
luiden keskelle. Valmistele levyn syvennys ohjaamalla riimeriä 
kohtisuoraan ja käyttämällä aksiaalivoimaa.  

Riimaussyvyys näkyy riimerin yläreunasta. 

Varoitus
Jos käytät sähköporakonetta, suosittelemme käyttämään 
riimaukseen matalaa nopeutta paremman hallinnan varmis-
tamiseksi.

A-3635-riimeri (A 13 mm) STT-levylle (A-4660.15)

Varoitus
Jos levyä taivutellaan toistuvasti vastakkaisiin suuntiin, se voi 
murtua leikkauksen jälkeen.
Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja taivutuspihtejä, jotta  
levyn aukot eivät vaurioidu. Jos aukot vaurioituvat, ruuvia ei 
voi kiinnittää paikalleen oikein ja tukevasti, jolloin seuraukse-
na voi olla järjestelmän pettäminen.

A-3630-riimeri (A 17 mm) 4CF-levylle (A-4660.10)
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A-2722
2.5 Poranohjain, sis. mitat

A-2726
2.5 Poranohjain, itsepysyvä

Poraus

Värikoodattuja kierreporia on saatavana kaikenkokoisiin 
APTUS-järjestelmiin. Kaikissa kierreporissa on värikoodatut 
renkaat.

Järjestelmän koko	 Värikoodi
2.0			   Sininen
2.5			   Violetti

Ydinporissa on yksi värirengas.

A-3733

Ydinporat

A-2020 
2.0/2.3 Poranohjain sentrinen/eksentr.

A-3723

A-3713

Varoitus
Kierreporan kanssa on aina käytettävä poranohjainta (A-2020, 
A-2722) tai itsepysyvää poran holkkia (A-2726). Sillä estetään 
ruuviaukon vaurioituminen ja ympäryskudoksen joutuminen 
suoraan kosketukseen poran kanssa. Poranohjain rajoittaa 
myös pivot-kulmaa.

Tällä symbolilla merkitään sentriseen poraukseen käytettävän 
poranohjaimen A-2020 pää. Tätä päätä käytetään kaikille 
artrodeesilevyille 2.0/2.3

A-3410

A-3420

A-3430
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Kun olet asettanut levyn paikalleen, vie poranohjain tai itse- 
pysyvä poran holkki ja kierrepora ruuviaukkoon. 

Voit katsoa tarvittavan ruuvipituuden poranohjaimen (A-2722) 
tai itsepysyvän holkin (A-2726) asteikosta, joka on yhteydes-
sä kierreporien varressa (A-3713, A-3723 tai A-3733) oleviin 
mustiin merkintöihin.

Itsepysyvä holkki (A-2726) lukitaan kääntämällä sitä 2.5-levy-
jen TriLock-aukoissa myötäpäivään (enintään ±15°). Tällöin 
se suorittaa kaikki poran toiminnot eikä siitä tarvitse pitää 
kiinni.

Varoitus
TriLock-levyjen kanssa on varmistettava, että levyn aukkojen 
esiporauksessa käytettävä pivot-kulma on enintään ±15 °. 
Tätä varten poranohjaimissa on rajoitin ±15 °:n kohdalla. Jos 
esiporauksen pivot-kulma on yli 15°, TriLock-ruuveja ei voi 
enää lukita kunnolla levyyn.



A-2032
2.0/2.3 Syvyysmitta
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Ruuvin pituuden määrittäminen

Syvyysmittojen (A-2032, A-2730) avulla määritetään paras 
ruuvin pituus TriLock-ruuvien ja kortikaaliruuvien mono- ja 
bikortikaaliseen kiinnittämiseen.

Vedä syvyysmitat liukuosaa taaksepäin.
Syvyysmitan kärjessä on koukku, joka viedään joko aukon 
pohjalle tai asetetaan luun korteksiin. Kun syvyysmittaa 
käytetään, se pysyy liikkumatta paikallaan ja vain liukuosaa 
säädetään.

Mittaa ruuvin pituus asettamalla liukuosan distaalipää 
implanttilevyn päälle.

Syvyysmitan asteikko näyttää parhaan ruuvinpituuden 
kyseiselle porareiälle.

A-2730
2.5 Syvyysmitta
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Ruuvin poimiminen 

Ruuvimeisseleissä (A-2610, A-2710) ja ruuvimeisseliterässä 
(A-2013) on itsepysyvä HexaDrive-kuusiokolojärjestelmä.

Kun haluat poistaa ruuvin implanttisäiliöstä, vie vastaavalla 
värikoodilla varustetun ruuvimeisselin terä kohtisuoraan 
halutun ruuvin kantaan ja poimi se käyttämällä aksiaalivoi-
maa.

Huomautus 
Ilman aksiaalipainetta ruuvi ei pysy ruuvimeisselissä.

Huomio 
Poista ruuvi kotelosta pystysuorassa asennossa. 
Jos ruuvi poimitaan useaan kertaan, ruuvin kannan sisällä 
olevan HexaDrive-osan itsepysyvä alue voi vaurioitua 
peruuttamattomasti. Tällöin ruuvia ei enää voi poimia oikein. 
Ota siinä tapauksessa käyttöön uusi ruuvi.

Huomautus 
Tarkista ruuvin pituus ja läpimitta mittausmoduulin asteikos-
ta. Ruuvin pituus määritetään ruuvin kannan pään kohdalta.

A-2710
2.5 Ruuvimeisseli, HD7, itsepysyvä

A-2073
Pikaliittimellinen kanyloitu kahva, AO

A-2013
2.5/2.8 Ruuvimeisseliterä, HD7, AO

A-2610
2.0/2.3 Ruuvimeisseli, HD6, itsepysyvä
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Leikkaustekniikat
Erityiset leikkaustekniikat
2.0/2.3 TriLock STT -fuusiolevy 
(A-4660.15)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta.

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota veneluun ja ison monikulmaluun, 
veneluun ja pienen monikulmaluun sekä ison monikulmaluun 
ja pienen monikulmaluun välisiin nivelpintoihin.

2. Ranneluiden vakauttaminen
Vakauta fuusioitavat ranneluut käyttämällä K-piikkejä 
(A-5040.21, A-5042.21).

Varoitus
Valitse K-piikkien paikat niin, että ne eivät osu riimerin tielle.

3. Levyn syvennyksen valmistelu
Riimeri (A-3635) asetetaan fuusioitavien luiden keskelle. 
Valmistele levyn syvennys ohjaamalla riimeriä kohtisuoraan 
ja käyttämällä aksiaalivoimaa.  
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Riimaussyvyys näkyy riimerin yläreunasta. Levy viedään 
suoraan dorsaalisen luupinnan alle. 

4. Levyn sijoittaminen
Ennen kuin levy (A-4660.15) sijoitetaan, fuusioitavat nivelet 
täytetään hohkaluulla.

Aseta levy luiden päälle niin, että vähintään kaksi ruuviaukkoa 
ranneluuta kohden voidaan täyttää. Jos jokaista kolmea 
ranneluuta ei voi täyttää kahdella ruuvilla, niistä vakaimpaan 
eli pieneen ranneluuhun voidaan kiinnittää vain yksi 
TriLock-ruuvi (A-5450.xx).

5. Levyn kiinnittäminen
Poraa yhden ruuviaukon kautta ydinaukko APTUS-kierreporal-
la (A-3410, A-3420, A-3430), joka on tarkoitettu halkaisijaltaan 
1,6 mm:n ydinaukolle (yksi sininen rengas), käyttäen poranoh-
jainta (A-2020).
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Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2032) ja aseta 
kortikaaliruuvi A 2,0 mm (A-5400.xx) paikalleen.
Luu vedetään levyyn kortikaaliruuvin avulla.

Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie kortikaaliruuvi kuhunkin 
fuusioitavaan luuhun. 

Poista K-piikit. 

Poraa muut levyssä olevat aukot, määritä ruuvin pituus ja vie 
aukkoihin TriLock-ruuvit A 2,0 mm (A-5450.xx). Vie kuhunkin 
luuhun vähintään yksi TriLock-ruuvi. TriLock-ruuvien avulla 
levy muodostaa vakaan, kulmaan asetetun rakenteen luiden 
kanssa. 

Vaihtoehtoisesti voit nyt korvata ensin kiinnitetyt kortikaali-
ruuvit (A-5400.xx) TriLock-ruuveilla A 2,0 mm (A-5450.xx).

Varmista oikea ruuvin pituus leikkauksenaikaisella röntgenil-
lä.
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2.0/2.3 TriLock Four Corner Fusion -levyt 
(A-4660.10/A-4660.11)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta.

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota lunatumin ja ison ranneluun, ison 
ranneluun ja hakaluun, hakaluun ja kolmioluun sekä kolmio-
luun ja lunatumin välisiin nivelpintoihin. 

2. Ranneluiden repositio
Veneluu on poistettava osittain tai kokonaan. 

Vakauta fuusioitavat ranneluut käyttämällä K-piikkejä 
(A-5040.21, A-5042.21). Kiinnitä erityistä huomiota lunatumin 
anatomisesti oikeaan sijaintiin. 

Varoitus
Valitse K-piikkien paikat niin, että ne eivät osu riimerin tielle.

3. Levyn syvennyksen valmistelu
Riimeri (A-3630, A-3631) asetetaan fuusioitavien luiden 
keskelle. Valmistele levyn syvennys ohjaamalla riimeriä 
kohtisuoraan ja käyttämällä aksiaalivoimaa.  



Riimaussyvyys näkyy riimerin yläreunasta. Levy viedään 
suoraan dorsaalisen luupinnan alle. 

Huomio
Jos levyä ei aseteta dorsaalisen luupinnan alle, on olemassa 
riski, että levy ja radiuksen dorsaalinen radiolunaarinen reuna 
jäävät puristuksiin.
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4. Levyn sijoittaminen
Ennen kuin asianmukaiset levyt (A-4660.10, A-4660.11) 
sijoitetaan, fuusioitavat nivelet täytetään hohkaluulla.

Aseta levy luiden päälle niin, että vähintään kaksi ruuviaukkoa 
ranneluuta kohden voidaan täyttää.

5. Levyn kiinnittäminen
Poraa yhden sisemmän ruuviaukon kautta ydinaukko 
APTUS-kierreporalla (A-3410, A-3420, A-3430), joka on 
tarkoitettu halkaisijaltaan 1,6 mm:n ydinaukolle (yksi sininen 
rengas), käyttäen poranohjainta (A-2020).

Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2032) ja aseta 
kortikaaliruuvi A 2,0 mm (A-5400.xx) paikalleen.
Luu vedetään levyyn kortikaaliruuvin avulla.



Poraa levyssä olevat ulommat ruuviaukot, määritä ruuvin 
pituus ja vie aukkoihin TriLock-ruuvitA 2,0 mm (A-5450.xx). 
Vie kuhunkin luuhun vähintään yksi TriLock-ruuvi. TriLock-ruu-
vien avulla levy muodostaa vakaan, kulmaan asetetun 
rakenteen luiden kanssa.  

Jos kyseessä on pieni 4CF-levy (A-4660.11), voit nyt vaihtoeh-
toisesti korvata ensin kiinnitetyt kortikaaliruuvit (A-5400.xx) 
TriLock-ruuveilla A 2,0 mm (A-5450.xx).

Tarkista leikkauksenaikaisella röntgenillä, että ruuvin pituus 
on oikea eikä levy ole puristuksissa. 
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Poraa muut levyssä olevat sisemmät ruuviaukot, määritä 
ruuvin pituus ja vie aukkoihin kortikaaliruuvit.

Poista K-piikit.
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2.5 TriLock RSL -fuusiolevyt, dorsaaliset 
(A-4760.11/A-4760.12)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta.

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota radiuksen ja lunatumin, radiuk-
sen ja veneluun sekä lunatumin ja veneluun välisiin nivelpin-
toihin. Veneluun distaalipää on poistettava.

Varmista levyn optimaalinen sijainti resekoimalla listerin 
kyhmy.

Ennen kuin dorsaalinen levy (A-4760.11, A-4760.12) sijoite-
taan, fuusioitavat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja kiinnittäminen
Sijoita levy luun päälle. Tarvittaessa voit taivuttaa levyä 
taivutuspihdeillä (A-2047).

Poraa pitkulaisen aukon kautta ydinaukko APTUS-kierreporal-
la (A-3713, A-3723, A-3733), joka on tarkoitettu halkaisijal-
taan2,0 mm:n (yksi värirengas) ydinaukolle, käyttäen poran-
ohjainta (A-2722).

Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730) ja aseta 
kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx) paikalleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.



3. Lunatumin ja veneluun kiinnittäminen 
Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie lunatumiin ja veneluuhun 
TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm 
(A-5700.xx) ja tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudel-
leen.

4. Lopullinen kiinnitys
Poraa muut levyssä olevat ruuviaukot, määritä ruuvin pituus 
ja vie radiukseen TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).
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2.5 TriLock RSL -fuusiolevyt, volaariset 
(A-4760.13/A-4760.14)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan volaaripuolelta. 

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota radiuksen ja lunatumin, radiuk-
sen ja veneluun sekä lunatumin ja veneluun välisiin nivelpin-
toihin. Veneluun distaalipää on poistettava.

Varmista levyn optimaalinen sijainti resekoimalla radiuksen 
distaalireuna volaariselta puolelta radiuksen varren tasolle.

Ennen kuin volaarinen levy (A-4760.13, A-4760.14) sijoitetaan, 
fuusioitavat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja kiinnittäminen
Sijoita vastaava levy luun päälle. Tarvittaessa voit taivuttaa 
levyä taivutuspihdeillä (A-2047).

Poraa pitkulaisen aukon kautta ydinaukko APTUS-kierreporal-
la (A-3713, A-3723, A-3733), joka on tarkoitettu halkaisijaltaan 
2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti rengas), käyttäen poranoh-
jainta (A-2722).
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Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730) ja aseta 
kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx) paikalleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

3. Lunatumin ja veneluun kiinnittäminen 
Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie lunatumiin ja veneluuhun 
TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx). 

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm 
(A-5700.xx) ja tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudel-
leen.

4. Lopullinen kiinnitys
Poraa muut levyssä olevat ruuviaukot, määritä ruuvin pituus 
ja vie radiukseen TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).
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2.5 TriLock Wrist -fuusiolevyt 
(A-4760.01/A-4760.02)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta. 

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota  radiuksen ja lunatumin, radiuk-
sen ja veneluun, lunatumin ja veneluun, lunatumin ja ison 
ranneluun, veneluun ja ison ranneluun, veneluun ja ison 
monikulmaluun sekä ison ranneluun ja pienen monikul-
maluun välisiin nivelpintoihin.

Levyn optimaalinen sijainti varmistetaan poistamalla listerin 
kyhmy ja tarvittaessa radiuksen distaalinen, dorsaalinen osa. 
Ennen kuin levy (A-4760.01, A-4760.02) sijoitetaan, fuusioita-
vat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja väliaikainen kiinnittäminen 
Aseta käsi fuusioitavaan kulmaan ja sijoita vastaava levy 
paikalleen. Voit käyttää levyn väliaikaiseen kiinnittämiseen 
K-piikkejä (A-5040.41, A-5042.41).

Huomio
Jotta levy ja välikämmenluu eivät joudu puristuksiin, levy ei 
saa ulottua kämmenniveltä pidemmälle.

3. Levyn distaalinen kiinnittäminen
Poraa (mielellään pieneen monikulmaluuhun) ydinaukko 
APTUS-kierreporalla (A-3713, A-3723, A-3733), joka on 
tarkoitettu halkaisijaltaan 2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti 
rengas), käyttäen poranohjainta (A-2722) tai itsepysyvää 
poranohjainta (A-2726).
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Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730). Aloita kiinnittä-
mällä kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx). Luu vedetään 
levyyn kortikaaliruuvin avulla.

Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie isoon ranneluuhun 
TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx). 

4. Kiinnittäminen radiukseen
Kiinnitä levy radiukseen poraamalla ydinaukko proksimaali-
sesti pitkulaisen ruuviaukon kautta. Määritä ruuvin pituus ja 
kiinnitä kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx).

Poista K-piikit.

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm ja 
tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudelleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.
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5. Kiinnittäminen ranneluihin
Jos on lisäksi kiinnitettävä veneluu ja lunatum, poraa 
esiasetettujen ruuviaukkojen kautta ydinaukko APTUS-kierre-
poralla (A-3713, A-3723, A-3733), joka on tarkoitettu halkaisi-
jaltaan 2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti rengas), käyttäen 
poranohjainta (A-2722). Määritä ruuvin pituus ja kiinnitä kaksi 
kortikaaliruuvia A 2,5 mm (A-5700.xx).

Huomautus
Älä vie esiasetettuihin ruuviaukkoihin TriLock-ruuveja  
A 2,5 mm (A-5750.xx). 

6. Lopullinen kiinnitys
Poraa muut ruuviaukot radiukseen ja ranneluuhun. Määritä 
ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).

Varoitus
Kuhunkin fuusioitavaan ranneluuhun on vietävä ainakin yksi 
TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx), optimaalisessa tapauk-
sessa kaksi TriLock-ruuvia A 2,5 mm.
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2.5 TriLock Wrist -fuusiolevyt,  
radiuksen ja ison ranneluun fuusio 
(A-4760.07/A-4760.08)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta. 

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota radiuksen ja ison ranneluun 
välisiin nivelpintoihin. 

Levyn optimaalinen sijainti varmistetaan poistamalla listerin 
kyhmy ja tarvittaessa radiuksen distaalinen, dorsaalinen osa. 
Ennen kuin levy (A-4760.07, A-4760.08) sijoitetaan, fuusioita-
vat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja väliaikainen kiinnittäminen
Aseta käsi fuusioitavaan kulmaan ja sijoita vastaava levy 
paikalleen. Levyn väliaikaiseen sijoittamiseen voi käyttää 
K-piikkejä (A-5040.41, A-5042.41), jotka kiinnitetään distaalises-
ti isoon ranneluuhun ja proksimaalisesti radiukseen. 

Huomio
Jotta levy ja välikämmenluu eivät joudu puristuksiin, levy ei 
saa ulottua kolmatta kämmenniveltä pidemmälle.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

3. Kiinnittäminen isoon ranneluuhun
Poraa isoon ranneluuhun ydinaukko distaalisen ruuviaukon 
kautta APTUS-kierreporalla (A-3713, A-3723, A-3733), joka on 
tarkoitettu halkaisijaltaan 2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti 
rengas), käyttäen poranohjainta (A-2722) tai itsepysyvää 
poranohjainta (A-2726).
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Poraa loput ruuvireiät isoon ranneluuhun, määritä luun pituus 
ja aseta reikiin TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).

Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730) ja aseta 
TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx) paikalleen.

Jos luu on vedettävä levyyn, käytä ensimmäisenä ruuvina 
kortikaaliruuvia A 2,5 mm (A-5700.xx).

Poraa toinen ruuvireikä isoon ranneluuhun, määritä luun 
pituus ja aseta reikään TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

Irrota distaalinen K-piikki.
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4. Kiinnittäminen radiukseen ja kohdistaminen 
Kiinnitä levy radiukseen poraamalla ydinaukko proksimaalises-
ti pitkulaisen ruuviaukon kautta. Määritä ruuvin pituus ja 
kiinnitä kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx).

Irrota proksimaalinen K-piikki.

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm ja 
tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudelleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

5. Lopullinen kiinnitys 
Poraa loput ruuvireiät radiukseen, määritä luun pituus ja 
aseta reikiin TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).
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2.5 TriLock täydellinen Wrist -fuusiolevyt,  
taivutetut (A-4760.05/A-4760.06)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta. 

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota radiuksen ja lunatumin, radiuk-
sen ja veneluun, lunatumin ja veneluun, lunatumin ja ison 
ranneluun, veneluun ja ison ranneluun sekä ison ranneluun ja 
kolmannen välikämmenluun välisiin nivelpintoihin.

Levyn optimaalinen sijainti varmistetaan poistamalla listerin 
kyhmy ja tarvittaessa radiuksen distaalinen, dorsaalinen osa. 
Ennen kuin levy (A-4760.05, A-4760.06) sijoitetaan, fuusioita-
vat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja väliaikainen kiinnittäminen 
Aseta käsi fuusioitavaan asentoon ja sijoita vastaava levy 
paikalleen. Levyn väliaikaiseen sijoittamiseen voi käyttää 
K-piikkejä (A-5040.41, A-5042.41), jotka kiinnitetään distaali-
sesti kämmenniveleen ja proksimaalisesti radiukseen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

3. Kiinnittäminen kolmanteen välikämmenluuhun 
Poraa ydinaukko distaalisen ruuviaukon kautta APTUS-kierre-
poralla (A-3713, A-3723, A-3733), joka on tarkoitettu halkaisi-
jaltaan 2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti rengas), käyttäen 
poranohjainta (A-2722) tai itsepysyvää poranohjainta 
(A-2726). 
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Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730). Aloita kiinnittä-
mällä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

Jos luu on vedettävä levyyn, käytä ensimmäisenä ruuvina 
kortikaaliruuvia A 2,5 mm (A-5700.xx).

Poraa toinen ydinaukko välikämmenluuhun. Määritä ruuvin 
pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

Irrota distaalinen K-piikki.

4. Kiinnittäminen radiukseen ja kohdistaminen
Kiinnitä levy radiukseen poraamalla ydinaukko proksimaali-
sesti pitkulaisen ruuviaukon kautta. Määritä ruuvin pituus ja 
kiinnitä kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx).

Irrota proksimaalinen K-piikki.

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm ja 
tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudelleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.
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Poraa ydinaukko proksimaalisen ruuviaukon kautta. Määritä 
ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

5. Kiinnittäminen ranneluihin
Poraa ydinaukko ruuviaukon kautta isoon ranneluuhun.  
Määritä ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm 
(A-5750.xx). 

Jos luu on vedettävä levyyn, käytä ensimmäisenä ruuvina 
kortikaaliruuvia A 2,5 mm (A-5700.xx).

Poraa muut ruuviaukot ranneluihin. Määritä ruuvin pituus ja 
kiinnitä TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx).

6. Lopullinen kiinnitys
Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie kolmanteen välikämmen-
luuhun ja radiukseen TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx). 
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2.5 TriLock täydellinen Wrist -fuusiolevyt, 
suorat (A-4760.03/A-4760.04)

1. Nivelpintojen valmistelu
Paljasta ja poista rustopinnat ja luiden välissä oleva kova 
rustonalainen luu, joka fuusioidaan dorsaalipuolelta. 

Varoitus
Kiinnitä erityisesti huomiota  radiuksen ja lunatumin, radiuk-
sen ja veneluun, lunatumin ja veneluun, lunatumin ja ison 
ranneluun, veneluun ja ison ranneluun sekä ison ranneluun ja 
kolmannen välikämmenluun välisiin nivelpintoihin.

Levyn optimaalinen sijainti varmistetaan poistamalla listerin 
kyhmy ja tarvittaessa radiuksen distaalinen, dorsaalinen osa. 
Ennen kuin levy (A-4760.03, A-4760.04) sijoitetaan, fuusioita-
vat nivelet täytetään hohkaluulla.

2. Levyn sijoittaminen ja väliaikainen kiinnittäminen 
Aseta käsi fuusioitavaan asentoon ja sijoita vastaava levy 
paikalleen. Varmista levyn oikea sijainti kiinnittämällä K-piikit 
(A-5040.41, A-5042.41) distaalisesti kämmenniveleen ja 
proksimaalisesti radiukseen. 

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

3. Kiinnittäminen kolmanteen välikämmenluuhun 
Poraa ydinaukko distaalisen ruuviaukon kautta APTUS-kierre-
poralla (A-3713, A-3723, A-3733), joka on tarkoitettu halkaisi-
jaltaan 2,0 mm:n ydinaukolle (yksi violetti rengas), käyttäen 
poranohjainta (A-2722) tai itsepysyvää poranohjainta 
(A-2726). 
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Määritä ruuvin pituus syvyysmitalla (A-2730). Aloita kiinnittä-
mällä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

Jos luu on vedettävä levyyn, käytä ensimmäisenä ruuvina 
kortikaaliruuvia A 2,5 mm (A-5700.xx).

Poraa toinen ydinaukko välikämmenluuhun. Määritä ruuvin 
pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).

Irrota distaalinen K-piikki.

4. Kiinnittäminen radiukseen ja kohdistaminen
Kiinnitä levy radiukseen poraamalla ydinaukko proksimaali-
sesti pitkulaisen ruuviaukon kautta. Määritä ruuvin pituus ja 
kiinnitä kortikaaliruuvi A 2,5 mm (A-5700.xx).

Irrota proksimaalinen K-piikki.

Jos on lisäksi kompressoitava radiusta ja ranneluita, löysää 
pitkulaisessa aukossa olevaa kortikaaliruuvia A 2,5 mm ja 
tee kompressio. Kiristä kortikaaliruuvi uudelleen.

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Poraa ydinaukko proksimaalisen ruuviaukon kautta. Määritä 
ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm (A-5750.xx).
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5. Kiinnittäminen ranneluihin
Poraa ydinaukko ruuviaukon kautta isoon ranneluuhun.  
Määritä ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi A 2,5 mm 
(A-5750.xx). 

Poraa, määritä ruuvin pituus ja täytä loput ranneluissa olevat 
ruuviaukot. 

Huomautus
Kun käytössä on levy A-4760.03, esiasetettuihin ruuviaukkoi-
hin saa viedä vain kortikaaliruuveja A 2,5 mm (A-5700.xx). 

Kun käytössä on levy A-4760.04, voidaan käyttää TriLock-ruu-
veja A 2,5 mm (A-5750.xx).

6. Lopullinen kiinnitys
Poraa, määritä ruuvin pituus ja vie kolmanteen välikämmen-
luuhun ja radiukseen TriLock-ruuvit A 2,5 mm (A-5750.xx). 
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Eksplantaatio
Artrodeesilevyjen eksplantointi

1. Ruuvien irrottaminen 
Avaa lukitus kaikista ruuveista ja irrota ne.

Ruuvien irrottamisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Jos levy on tarttunut luuhun, irrota se varovasti luusta 
käyttämällä periosteaalista kohottajaa.

Huomio
Kun poistat ruuveja, varmista, että ruuvin päähän kiinnittynyt 
luukudos on poistettu, ruuvimeisselin ja ruuvin kannan liitäntä 
on aksiaalisesti suunnattu ja ruuvimeisselin terään ja ruuviin 
kohdistuu riittävästi aksiaalivoimaa.
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TriLock-lukitustekniikka

TriLock-lukitustekniikan oikea käyttö

Ruuvi viedään levyn aukon läpi luussa olevaan esiporattuun 
kanavaan. Ruuvin lisääntyvä kiristysvoima alkaa tuntua heti 
kun ruuvin kanta koskettaa levyn pintaa.

Tämä on merkki “sisäänvientivaiheen” alkamisesta, jolloin 
ruuvin kanta alkaa edetä kohti levyn lukitusaluetta (kaavion 
kohta A). Tämän jälkeen kiristysvoima pienenee (kaavion 
kohta B). Lopuksi alkaa varsinainen lukitusvaihe (kaavion 

kohta C), jolloin ruuvin kiristäminen aiheuttaa ruuvin ja levyn 
välille kitkaa, joka lukitsee ruuvin tukevasti paikalleen.

Ruuvin kiristämiseen käytettävä vääntömomentti ratkaisee 
lukituksen laadun (katso kaavion kohta C).



Kuva 1

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 4

Oikein: LUKITTU

Oikein: LUKITTU

Väärin: EI LUKITTU

Väärin: EI LUKITTU
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TriLock-ruuvien oikea lukitus (±15 °) levyyn

Alla on edustava esimerkki 2.5-ruuvin oikeasta 
lukitusasennosta suorassa 1,6 mm:n paksuisessa levyssä. 
Ruuvi on lukittunut kunnolla vasta, kun ruuvin kanta on 
lukittunut täysin samalle tasolle lukituspinnan kanssa (kuvat 1 
ja 3).

Jos ruuvi ulkonee edelleen (kuvat 2 ja 4), ruuvin kanta ei ole 
kokonaan lukitusasennossa. Tällöin ruuvi on kiristettävä 

uudelleen niin, että se uppoaa perille asti ja lukittuu kunnolla. 
Jos luu on heikkolaatuista, voi olla tarpeen käyttää kevyttä 
aksiaalivoimaa kunnollisen lukituksen aikaansaamiseksi.  

Kun lukitukseen vaadittu vääntömomentti (MLock) on 
saavutettu, älä kiristä ruuvia enempää. Muussa tapauksessa 
lukituksen onnistumista ei voida enää taata.



Asteikko 2: 1

Implantit, instrumentit ja säiliöt

Levyt,
sapluunat
A-4660.10
A-4660.10S
A-4660.10TP
A-4660.11
A-4660.11S
A-4660.11TP
A-4660.15
A-4660.15S
A-4660.15TP
A-4760.01
A-4760.01S
A-4760.02
A-4760.02S
A-4760.03
A-4760.03S
A-4760.04
A-4760.04S
A-4760.05
A-4760.05S
A-4760.06
A-4760.06S
A-4760.07
A-4760.07S
A-4760.08
A-4760.08S
A-4760.11
A-4760.11S
A-4760.11TP
A-4760.12
A-4760.12S
A-4760.12TP
A-4760.13
A-4760.13S
A-4760.13TP
A-4760.14
A-4760.14S
A-4760.14TP

Ruuvit
A-5400.04
A-5400.04/1

A-5400.04/1S
A-5400.05
A-5400.05/1
A-5400.05/1S
A-5400.06
A-5400.06/1
A-5400.06/1S
A-5400.07
A-5400.07/1
A-5400.07/1S
A-5400.08
A-5400.08/1
A-5400.08/1S
A-5400.09
A-5400.09/1
A-5400.09/1S
A-5400.10
A-5400.10/1
A-5400.10/1S
A-5400.11
A-5400.11/1
A-5400.11/1S
A-5400.12
A-5400.12/1
A-5400.12/1S
A-5400.13
A-5400.13/1
A-5400.13/1S
A-5400.14
A-5400.14/1
A-5400.14/1S
A-5400.15
A-5400.15/1
A-5400.15/1S
A-5400.16
A-5400.16/1
A-5400.16/1S
A-5400.17
A-5400.17/1
A-5400.17/1S
A-5400.18
A-5400.18/1
A-5400.18/1S

A-5400.19
A-5400.19/1
A-5400.19/1S
A-5400.20
A-5400.20/1
A-5400.20/1S
A-5400.21
A-5400.21/1
A-5400.21/1S
A-5400.22
A-5400.22/1
A-5400.22/1S
A-5400.23
A-5400.23/1
A-5400.23/1S
A-5400.24
A-5400.24/1
A-5400.24/1S
A-5450.06
A-5450.06/1
A-5450.06/1S
A-5450.07
A-5450.07/1
A-5450.07/1S
A-5450.08
A-5450.08/1
A-5450.08/1S
A-5450.09
A-5450.09/1
A-5450.09/1S
A-5450.10
A-5450.10/1
A-5450.10/1S
A-5450.11
A-5450.11/1
A-5450.11/1S
A-5450.12
A-5450.12/1
A-5450.12/1S
A-5450.13
A-5450.13/1
A-5450.13/1S
A-5450.14

A-5450.14/1
A-5450.14/1S
A-5450.16
A-5450.16/1
A-5450.16/1S
A-5450.18
A-5450.18/1
A-5450.18/1S
A-5450.20
A-5450.20/1
A-5450.20/1S
A-5500.05
A-5500.05/1
A-5500.05/1S
A-5500.06
A-5500.06/1
A-5500.06/1S 
A-5500.07
A-5500.07/1
A-5500.07/1S
A-5500.08
A-5500.08/1
A-5500.08/1S
A-5500.09
A-5500.09/1
A-5500.09/1S
A-5500.10
A-5500.10/1
A-5500.10/1S
A-5500.11
A-5500.11/1
A-5500.11/1S
A-5500.12
A-5500.12/1
A-5500.12/1S
A-5500.13
A-5500.13/1
A-5500.13/1S
A-5500.14
A-5500.14/1
A-5500.14/1S
A-5500.15
A-5500.15/1

A-5500.15/1S
A-5500.16
A-5500.16/1
A-5500.16/1S
A-5500.17
A-5500.17/1
A-5500.17/1S
A-5500.18
A-5500.18/1
A-5500.18/1S
A-5500.19
A-5500.19/1
A-5500.19/1S
A-5500.20
A-5500.20/1
A-5500.20/1S
A-5500.21
A-5500.21/1
A-5500.21/1S
A-5500.22
A-5500.22/1
A-5500.22/1S
A-5500.23
A-5500.23/1
A-5500.23/1S
A-5500.24
A-5500.24/1
A-5500.24/1S
A-5500.26
A-5500.26/1
A-5500.26/1S
A-5500.28
A-5500.28/1
A-5500.28/1S
A-5500.30
A-5500.30/1
A-5500.30/1S
A-5500.32
A-5500.32/1
A-5500.32/1S
A-5500.34
A-5500.34/1
A-5500.34/1S

Liite 
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A-5700.08
A-5700.08/1
A-5700.08/1S
A-5700.10
A-5700.10/1
A-5700.10/1S
A-5700.11/1
A-5700.12
A-5700.12/1
A-5700.12/1S
A-5700.13/1 
A-5700.13/1S
A-5700.14
A-5700.14/1
A-5700.14/1S
A-5700.15/1 
A-5700.15/1S
A-5700.16
A-5700.16/1
A-5700.16/1S
A-5700.18
A-5700.18/1
A-5700.18/1S
A-5700.20
A-5700.20/1
A-5700.20/1S
A-5700.22
A-5700.22/1
A-5700.22/1S
A-5700.24
A-5700.24/1
A-5700.24/1S
A-5700.26
A-5700.26/1
A-5700.26/1S
A-5700.28
A-5700.28/1
A-5700.28/1S
A-5700.30
A-5700.30/1
A-5700.30/1S
A-5700.32
A-5700.32/1

A-5700.32/1S
A-5700.34
A-5700.34/1
A-5700.34/1S
A-5750.08
A-5750.08/1
A-5750.08/1S
A-5750.10
A-5750.10/1
A-5750.10/1S
A-5750.12
A-5750.12/1
A-5750.12/1S
A-5750.14
A-5750.14/1
A-5750.14/1S
A-5750.16
A-5750.16/1
A-5750.16/1S
A-5750.18
A-5750.18/1
A-5750.18/1S
A-5750.20
A-5750.20/1
A-5750.20/1S
A-5750.22
A-5750.22/1
A-5750.22/1S
A-5750.24
A-5750.24/1
A-5750.24/1S
A-5750.26
A-5750.26/1
A-5750.26/1S
A-5750.28
A-5750.28/1
A-5750.28/1S
A-5750.30
A-5750.30/1
A-5750.30/1S
A-5750.32
A-5750.32/1
A-5750.32/1S

A-5750.34
A-5750.34/1
A-5750.34/1S

Kierreporat
A-3410
A-3410S
A-3411
A-3411S
A-3412
A-3412S 
A-3413
A-3413S
A-3420
A-3420S
A-3421
A-3421S
A-3430
A-3430S
A-3431
A-3431S
A-3711 
A-3713
A-3713S
A-3721
A-3723
A-3723S
A-3731
A-3731S
A-3733
A-3733S
S-3724
S-3733

Riimerit
A-3630
A-3630S
A-3631
A-3631S
A-3635
A-3635S

Kartioporat
A-3830
A-3830S

K-piikit
A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S

Oliivimalliset
K-piikit
A-5045.41/1
A-5045.41/2S 
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S

Instrumentit
A-2013
A-2020
A-2032
A-2046
A-2047
A-2060
A-2070
A-2073
A-2610
A-2611
A-2620
A-2710
A-2721

A-2722
A-2726
A-2730
A-2750 
A-7001
A-7002
A-7006
A-7007 
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013

Säiliöt
A-6010.16 
A-6500
A-6501 
A-6506 
A-6508
A-6570
A-6571
A-6602.001 
A-6602.002
A-6602.008 
A-6602.009
A-6602.034
A-6602.070 
A-6602.075 
A-6602.076
M-6706
M-6707
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