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Giriş
Ürün Materyalleri

Plaklar		
cpTi (ASTM F67) 

Vidalar 		
Ti6Al4V (ASTM F136)
K teller 		
Paslanmaz çelik (ISO 5832-1) 

Aletler		
Paslanmaz çelik, alüminyum, alüminyum alaşımı, cpTi
(ASTM F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikon

Kaplar		
Paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, PEEK, PP, PPSU, silikon

Endikasyonlar

APTUS Wrist
El bileği kemiklerinin kırıkları, osteotomileri ve artrodezi

	– Füzyon plakları
	– El bileği kemiklerinin artrodezi

APTUS Hand
El kemiklerinin kırıkları, osteotomileri ve artrodezi

	– 4CF/STT plakları	
	– Karpal kemiklerin artrodezleri

Kontrendikasyonlar

	– �İmplantasyon bölgesinde veya yakınında mevcut veya 
şüphelenilen enfeksiyon 

	– �İmplant materyallerine karşı bilinen alerjiler ve/veya aşırı 
duyarlılık 

	– �İmplantı sağlamca ankorlamak için düşük veya yetersiz 
kemik kalitesi  

	– �Tedavi evresinde iş birliği yapmayan ve/veya düşkün 
hastalar 

	– �Plaklar ve vidalarla büyüme plakları engellenmemelidir

Renk Kodlama

Sistem Büyüklüğü	 Renk Kodu
2.0			   Mavi
2.3			   Kahverengi
2.5			   Mor

Plaklar ve Vidalar
Özel implant plakları ve vidalarının kendi renkleri vardır: 

İmplant plakları mavi	 TriLock plakları (kilitlenen)
İmplant vidaları altın rengi	 Kortikal vidalar (fiksasyon)
İmplant vidaları mavi	 TriLock vidaları (kilitlenen)

Plaklar ve Vidaların Olası Kombinasyonu 

Plaklar ve vidalar bir sistem büyüklüğü içinde kombine 
edilebilir:

2.0/2.3 TriLock Arthrodez Plakları
2.0 Kortikal Vidalar, HexaDrive 6 
2.0 TriLock Vidaları, HexaDrive 6
2.3 Kortikal Vidalar, HexaDrive 6 

2.5 TriLock Artrodez Plakları
2.5 Kortikal Vidalar, HexaDrive 7
2.5 TriLock Vidaları, HexaDrive 7

Semboller

  HexaDrive

 
 TriLock (kilitleme teknolojisi)

	

Kullanma Talimatına Başvurun
ifu.medartis.com
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Sisteme Genel Bakış

APTUS Hand/Wrist Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5 implant plakları şu tasarımlarla sağlanmaktadır:

Tanım Örnek Ana Özellik Plak Kalınlığı Sistem

2.0/2.3 TriLock STT 
Füzyon Plağı

     
A-4660.15 Kilitleme 1,4 mm 2.0/2.3

2.0/2.3 TriLock Dört 
Köşeli Füzyon Plakları

   

A-4660.10 Kilitleme 1,4 mm 2.0/2.3

   

Küçük
A-4660.11 Kilitleme 1,4 mm 2.0/2.3

2.5 TriLock RSL  
Fusion Plakları

Dorsal Sol
A-4760.11 Kilitleme 1,6 mm 2.5

Dorsal Sağ
A-4760.12 Kilitleme 1,6 mm 2.5

  

Volar Sol 
A-4760.13 Kilitleme 1,6 mm 2.5

  

Volar Sağ 
A-4760.14 Kilitleme 1,6 mm 2.5

2.5 TriLock Wrist Fusion 
Plakları

  

Uzun Eğik 
A-4760.01 Kilitleme 2,4 mm 2.5

  

Kısa Eğik 
A-4760.02 Kilitleme 2,4 mm 2.5
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Tanım Örnek Ana Özellik Plak Kalınlığı Sistem

2.5 TriLock Wrist Fusion 
Plakları,  
radius ve kapitat 
füzyonu

  

Uzun Eğik 
 A-4760.07

Kilitleme 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Kısa Eğik 
A-4760.08

Kilitleme 1,8 – 2,6 mm 2.5

2.5 TriLock Total Wrist 
Fusion Plakları

              

Düz
A-4760.03
A-4760.04

Kilitleme 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Uzun Eğik
A-4760.05

Kilitleme 1,8 – 2,6 mm 2.5

  

Kısa Eğik
A-4760.06

Kilitleme 1,8 – 2,6 mm 2.5
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Tedavi Kavramı
Aşağıdaki tablo APTUS Hand/Wrist Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5 implantlarıyla tedavi edilebilen tipik klinik bulguları liste halinde 
vermektedir.

Fiksasyon 
yapılacak 
kemikler

• Skafoid
• Trapezium
• Trapezoid

• Kapitat
• Hamat
• Trikuetrum
• Lunat

• Radius
• Skafoid
• Lunat

• Radius
• Skafoid
• Lunat

Plaklar

      

A-4660.15 A-4660.10 A-4660.11* A-4760.11 A-4760.12 A-4760.13 A-4760.14

Doktorun kararına göre bir artrodezin endike olabileceği tipik klinik bulgulara örnekler.

• �Skafoid-trapezium-trapezoid 
arasında osteoartrit

• �Lunat kemik nekrozu 
• �Skafolunat ligaman ayrılması 

(SLAC)

• �Radius, skafoid ve potansiyel 
olarak midkarpal eklem arasında 
osteoartrit

• �Radiokarpal eklemde dejeneratif ve posttravmatik osteoartrit

* Küçük el bilekleri için

Yukarıda verilen bilgi sadece bir öneridir. Belirli vaka için uygun implantı seçmekten sadece ameliyatı yapan cerrah sorumludur.



Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5  l  7

medartis.com

Fiksasyon 
yapılacak 
kemikler

• Radius
• Skafoid
• Lunat
• Kapitat
• Trapezoid

• Radius
• Kapitat

• Radius
• Skafoid
• Lunat
• Kapitat
• Metakarpal III

Plaklar

     
A-4760.01 A-4760.02** A-4760.07 A-4760.08** A-4760.03 A-4760.04 A-4760.05 A-4760.06**

Doktorun kararına göre bir artrodezin endike olabileceği tipik klinik bulgulara örnekler.

• �Radiokarpal ve midkarpal 
eklemde osteoartrit; 
karpometakarpal eklemde 
fizyolojik hareket sürdürülür

• �Proksimal sıra karpektomi 
sonrasında osteoartrit

• �Başarısız parsiyel artrodez 
(Dört Köşeli Füzyon) sonrasında 
osteoartrit

• Posttravmatik deformite

• �Radiokarpal ve midkarpal eklemde osteoartrit; karpometakarpal 
eklemin tam füzyonu dahil 

• Posttravmatik deformite
• Romatizmal hastalıklar
• Spastik deformite
• Tümör

** Küçük el bilekleri için ve proksimal sıra karpektomi sonrasında 

Yukarıda verilen bilgi sadece bir öneridir. Belirli vaka için uygun implantı seçmekten sadece ameliyatı yapan cerrah sorumludur.
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Alet Uygulama
Genel Alet Uygulama

Büyüklük Belirleme Şablonları

Büyüklük belirleme şablonları intraoperatif olarak uygun 
implantın seçilmesini kolaylaştırır.

Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5 için büyüklük belirleme şablon-
ları “İmplantlar, Aletler ve Kaplar” bölümüne göre mevcuttur.

Büyüklük belirleme şablonları vida deliği tipini ve ilgili implant 
üzerinde pozisyonunu belirten semboller içerir:

  �bir TriLock vidası veya bir kortikal vida kullanarak bir 
TriLock vida deliği (kilitlenen) için

Büyüklük belirleme şablonunun ürün numarası (örn. 
A-4760.11TP) steril implantın ürün numarasına (örn. 
A-4760.11S) karşılık gelir. TP eki şablon anlamına gelir.

Büyüklük belirleme şablonunu gerekirse kemiğe geçici olarak 
sabitlemek için uygun K telleri kullanın.

Duyuru
Büyüklük belirleme şablonlarını implante etmeyin.
Büyüklük belirleme şablonlarını eğmeyin veya kesmeyin.

A-4760.11TP
A-4760.11S için Şablon

TriLock vida deliği sembolleriyle büyüklük belirleme şablonu
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Plak Eğme

Gerekirse RSL Fusion plakları (A-4760.11, A-4760.12, 
A-4760.13, A-4760.14) ve TriLock Wrist Fusion plaklarının 
(A-4760.01, A-4760.02) şaft alanı plak eğme pensesiyle 
(A-2047) eğilebilir. Plak eğme pensesinin eğme süreci 
sırasında düz ve eğri plakların kilitleme deliklerini korumak 
üzere iki farklı pini vardır.

A-2047
2.0 – 2.8 Plak Eğme Pensesi, Pinler ile

Uyarı
Plağın yanlış eğilmesi bozulmuş işlevselliğe ve postoperatif 
konstrakt başarısızlığına neden olabilir.

Plağı eğme pensesine yerleştirirken plağın etiketli tarafı daima 
yukarıya bakmalıdır.

Eğerken plak eğme pensesi «F – FLAT PLATE THIS SIDE UP» 
(F – DÜZ PLAK BU TARAF YUKARI) harfleri yukarıdan okunur 
olacak şekilde tutulmalıdır. Bu durum plak deliklerinin zarar 
görmemesini sağlar.

Eğerken orta plak deliğinde kontur deformasyonunu önlemek 
için plak daima iki komşu delikten tutulmalıdır.
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A-3631 Oyucu (A 15 mm), küçük 4CF Plak için (A-4660.11)

Uyarı
Plağı 30° üzerinde eğmeyin. Plağı daha fazla eğmek plak 
deliklerini deforme edebilir ve postoperatif olarak plağın kırıl-
masına neden olabilir.

Oyma

Karşılık gelen plak şekliyle eşleşen bir girinti oluşturmak üzere 
her 2.0/2.3 artrodez plağı için özel olarak tasarlanmış bir 
oyucu mevcuttur. 

Oyucular (A-3630, A-3631, A-3635) füzyon yapılacak kemik-
lerin ortasında konumlandırılır. Plak girintisini hazırlamak için 
dikey yönlendirme ve aksiyal basınç uygulayın.  

Oyucunun üst kenarı, oyma derinliği için bir işaret görevi 
görür. 

Uyarı
Elektrikli bir matkap kullanılırsa daha iyi kontrol için düşük 
hızlı oyma önerilir.

A-3635 Oyucu (A 13 mm), STT Plağı için (A-4660.15)

Uyarı
Plağı karşı yönlerde tekrar tekrar eğmek postoperatif olarak 
plağın kırılmasına neden olabilir.
Plak deliklerine zarar vermekten kaçınmak için daima 
sağlanan plak eğme pensesini kullanın. Hasarlı plak delikleri 
vidanın plağa doğru ve güvenli bir şekilde oturmasını önler ve 
sistem başarısızlığı riskini artırır.

A-3630 Oyucu (A 17 mm), 4CF Plak için (A-4660.10)
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A-2722
2.5 Matkap Kılavuzu, Ölçeklenmiş

A-2726
2.5 Matkap Kılıfı, Kendi Tutan

Matkapla Delme

Her APTUS sistemi büyüklüğü için renk kodlu spiral matkap-
lar mevcuttur. Tüm spiral matkaplar bir halka sistemiyle renk 
kodludur.

Sistem Büyüklüğü	 Renk Kodu
2.0 			   Mavi
2.5			   Mor

Kor deliği matkapları bir renkli halkayla karakterizedir.

A-3733

Kor deliği matkap uçları

A-2020 
2.0/2.3 Matkap Kılavuzu, Santrik/Eksantrik

A-3723

A-3713

Uyarı
Spiral matkap daima matkap kılavuzu (A-2020, A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) içinden yönlendirilmelidir. 
Bu durum vida deliği hasarını önler ve çevre dokuyu matkapla 
doğrudan temastan korur. Matkap kılavuzu ayrıca pivot açısı-
nı sınırlama görevi görür.

Bu sembol santrik matkapla delme için matkap kılavuzu 
A-2020 ucunu işaretler. Tüm 2.0/2.3 artrodez plakları için bu 
uç kullanılır.

A-3410

A-3420

A-3430
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Plağı konumlandırdıktan sonra matkap kılavuzu veya kendi 
tutan matkap kılıfı ve spiral matkabı vida deliğine yerleştirin. 

Gereken vida uzunluğunu matkap kılavuzu (A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) ölçeğinden spiral matkapla-
rın (A-3713, A-3723 veya A-3733) matkap şaftındaki siyah 
işaretlerle bağlantılı olarak okuyabilirsiniz.

Kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) 2.5 plakların TriLock 
deliklerinde saat yönünde döndürmeyle (en fazla ±15°) 
kilitlenebilir. Böylece tutma ihtiyacı olmadan bir matkap 
kılavuzunun tüm işlevlerini gerçekleştirir.

Uyarı
TriLock plakları için plak deliklerinin en fazla ±15° pivot 
açısıyla önceden matkapla delindiğinden emin olun. Bu 
amaçla matkap kılavuzları ±15° şeklinde bir limit durdurucu 
içerir. Önceden matkapla delinmiş pivot açısının >15° olması 
artık TriLock vidalarının plakta doğru şekilde kilitlenmesini 
mümkün kılmaz.
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Vida Uzunluğunu Belirleme

Derinlik ölçerler (A-2032, A-2730) TriLock vidaları ve kortikal 
vidaların monokortikal veya bikortikal vida fiksasyonunda 
kullanılmak üzere ideal vida uzunluğunu belirlemek için 
kullanılır.

Derinlik ölçerin kaydırıcısını geri çekin.
Derinlik ölçer kaliperinin deliğin dibine yerleştirilen veya 
kemiğin uzak korteksini yakalamak için kullanılan kancalı bir 
ucu vardır. Derinlik ölçeri kullanırken kaliper statik kalır ve 
sadece kaydırıcı ayarlanır.

Vida uzunluğunu belirlemek için kaydırıcının distal ucunu 
implant plağı üzerine yerleştirin.

Belirlenen matkap deliği için ideal vida uzunluğu derinlik 
ölçerin ölçeğinden okunabilir.

A-2730
2.5 Derinlik Ölçer
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Vida Alma 

Tornavidalar (A-2610, A-2710) ve tornavida ucu (A-2013) 
HexaDrive kendi tutan sistemi özelliğine sahiptir.

Vidaları implant kabından çıkarmak için uygun renk kodlu 
tornavida ucunu istenen vidanın vida başına dik olarak 
yerleştirin ve vidayı aksiyal basınçla alın.

Duyuru 
Vida aksiyal basınç olmadan tutmaz.

Dikkat 
Vidayı bölmeden dikey olarak çıkarın. 
Vidayı tekrar tekrar almak vida başı içinde HexaDrive kendi 
duran alanında kalıcı deformasyona yol açabilir. Bu nedenle 
vida artık doğru şekilde alınamayabilir. Bu durumda yeni bir 
vida kullanılmalıdır.

Duyuru 
Vida uzunluğu ve çapını ölçüm modülü ölçeğinde kontrol 
edin. Vida uzunluğu vida başı ucunda belirlenir.

A-2710
2.5 Tornavida, HD7, Kendi Tutan

A-2073
Kanüle Sap, Hızlı Konektörlü, AO

A-2013
2.5/2.8 Tornavida Ucu, HD7, AO

A-2610
2.0/2.3 Tornavida, HD6, Kendi Tutan
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Cerrahi Teknikler
Özel Cerrahi teknikler
2.0/2.3 TriLock STT Fusion Plağı 
(A-4660.15)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin.

Uyarı
Skafoid ve trapezium, skafoid ve trapezoid ve ayrıca trapezi-
um ve trapezoid arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat 
edilmelidir.

2. Karpal kemiklerin stabilizasyonu
Füzyon yapılacak karpal kemikleri K teller (A-5040.21, 
A-5042.21) ile stabilize edin.

Uyarı
K tellerin pozisyonunu oyucu ile herhangi bir çarpışmadan 
kaçınacak şekilde seçin.

3. Plak girintisini hazırlama
Oyucu (A-3635) füzyon yapılacak kemiklerin ortasında 
konumlandırılır. Plak girintisini hazırlamak için dikey yönlendir-
me ve aksiyal basınç uygulayın.  
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Oyucunun üst kenarı, oyma derinliği için bir işaret görevi 
görür. Plak doğrudan dorsal kemik yüzeyi altına yerleştirilir. 

4. Plağı konumlandırma
Plağın (A-4660.15) konumlandırılması öncesinde füzyon 
yapılacak eklemler kanselöz kemikle doldurulur.

Plağı kemikler üzerinde karpal kemik başına en az iki vida 
deliği doldurulabilecek şekilde konumlandırın. Üç karpal 
kemiğin tümünün her biri iki vidayla olmak üzere fiksasyonu 
mümkün değilse en stabil olan trapezoid sadece bir TriLock 
vidasıyla (A-5450.xx) fikse edilebilir.

5. Plak fiksasyonu
Kor çapı 1,6 mm için APTUS spiral matkap (A-3410, A-3420, 
A-3430) (tek mavi halka) ve matkap kılavuzu (A-2020) 
kullanarak vida deliklerinin biri içinden bir kor deliğini matkap-
la delin.
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Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2032) kullanarak belirleyin 
ve bir kortikal vida A 2,0 mm (A-5400.xx) yerleştirin.
Kortikal vida yoluyla kemik plağa çekilir.

Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve füzyon yapılacak 
her kemiğe bir kortikal vida yerleştirin. 

K telleri çıkarın. 

Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve plağın kalan 
proksimal vida deliklerine TriLock vidaları A 2,0 mm 
(A-5450.xx) yerleştirin. Kemik başına en az bir TriLock vidası 
yerleştirin. TriLock vidaları kullanma yoluyla plak, kemiklerle 
açısal olarak stabil bir konstrakt oluşturur. 

İsteğe bağlı olarak, ilk yerleştirilen kortikal vidalar (A-5400.xx) 
artık TriLock vidaları A 2,0 mm (A-5450.xx) ile değiştirilebilir.

Doğru vida uzunluklarını onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.
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2.0/2.3 TriLock Dört Köşeli Füzyon Plakları 
(A-4660.10/A-4660.11)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin.

Uyarı
Lunat ve kapitat, kapitat ve hamat, hamat ve trikuetrum ve 
ayrıca trikuetrum ve lunat arasındaki eklem yüzeylerine 
özellikle dikkat edilmelidir. 

2. Karpal kemiklerin tekrar konumlandırılması
Skafoidin kısmen veya tamamen çıkarılması gerekir. 

Füzyon yapılacak karpal kemikleri K teller (A-5040.21, 
A-5042.21) ile stabilize edin. Lunatın anatomik olarak doğru 
pozisyonda olmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

Uyarı
K tellerin pozisyonunu oyucu ile herhangi bir çarpışmadan 
kaçınacak şekilde seçin.

3. Plak girintisini hazırlama
Oyucu (A-3630, A-3631) füzyon yapılacak kemiklerin ortasın-
da konumlandırılır.  Plak girintisini hazırlamak için dikey 
yönlendirme ve aksiyal basınç uygulayın.  



Oyucunun üst kenarı, oyma derinliği için bir işaret görevi 
görür. Plak doğrudan dorsal kemik yüzeyi altına yerleştirilir. 

Dikkat
Eğer plak dorsal kemik yüzeyi altına yerleştirilmezse plak ile 
radiusun dorsal radiolunar kenarı arasında bir çarpışma riski 
mevcuttur.
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4. Plağı konumlandırma
Karşılık gelen plağın (A-4660.10, A-4660.11) konumlandırılma-
sı öncesinde füzyon yapılacak eklemler kanselöz kemikle 
doldurulur.

Plağı kemikler üzerinde karpal kemik başına en az iki vida 
deliği doldurulabilecek şekilde konumlandırın.

5. Plak fiksasyonu
Kor çapı 1,6 mm için APTUS spiral matkap (A-3410, A-3420, 
A-3430) (tek mavi halka) ve matkap kılavuzu (A-2020) 
kullanarak iç vida deliklerinin biri içinden bir kor deliğini 
matkapla delin.

Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2032) kullanarak belirleyin 
ve bir kortikal vida A 2,0 mm (A-5400.xx) yerleştirin.
Kortikal vida yoluyla kemik plağa çekilir.



Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve kalan proksimal 
vida deliklerine TriLock vidaları A 2,0 mm (A-5450.xx) 
yerleştirin. Kemik başına en az bir TriLock vidası yerleştirin. 
TriLock vidaları kullanma yoluyla plak, kemiklerle açısal olarak 
stabil bir konstrakt oluşturur.  

İsteğe bağlı olarak, küçük 4CF (A-4660.11) durumunda ilk 
yerleştirilen kortikal vidalar (A-5400.xx) şimdi TriLock vidaları 
A2,0 mm (A-5450.xx) ile değiştirilebilir.

Doğru plak uzunluklarını ve çarpışma olmadığını onaylamak 
için intraoperatif röntgen kontrolü kullanın. 
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Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve kortikal vidaları 
kalan vida deliklerine yerleştirin.

K telleri çıkarın.
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2.5 TriLock RSL Fusion Plakları, Dorsal  
(A-4760.11/A-4760.12)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin.

Uyarı
Radius ve lunat, radius ve skafoid ve ayrıca lunat ve skafoid 
arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat edilmelidir. 
Skafoidin distal kutbu çıkarılmalıdır.

Optimum plak pozisyonu için Tuberculum listeri'yi rezekte 
edin.

Dorsal plağın (A-4760.11, A-4760.12), konumlandırılması 
öncesinde füzyon yapılacak eklemler kanselöz kemikle 
doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve fiksasyonu
Plağı kemik üzerinde konumlandırın.  Plak, gerekirse plak 
eğme pensesi (A-2047) kullanılarak eğilebilir.

Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek renkli halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) ile 
oblong deliğin içinden bir kor deliğini matkapla delin.

Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin 
ve bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.



3. Lunat ve skafoide fiksasyon 
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve lunat ve 
skafoide TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirin.

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm (A-5700.xx) gevşetin ve 
kompresyon yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

4. Son fiksasyon
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve radiusta kalan 
distal vida deliklerine TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin.
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2.5 TriLock RSL Fusion Plakları, Volar 
(A-4760.13/A-4760.14)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Volar taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin. 

Uyarı
Radius ve lunat, radius ve skafoid ve ayrıca lunat ve skafoid 
arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat edilmelidir. 
Skafoidin distal kutbu çıkarılmalıdır.

Optimum plak pozisyonu için volar tarafta radius distal 
kenarını radius şaftı düzeyine kadar rezekte edin.

Volar plağın (A-4760.13, A-4760.14) konumlandırılması 
öncesinde füzyon yapılacak eklemler kanselöz kemikle 
doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve fiksasyonu
Karşılık gelen plağı kemik üzerinde konumlandırın. Plak, 
gerekirse plak eğme pensesi (A-2047) kullanılarak eğilebilir.

Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek mor halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) ile 
oblong deliğin ortasından bir kor deliğini matkapla delin.
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Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin 
ve bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

3. Lunat ve skafoide fiksasyon 
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve lunat ve 
skafoide TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirin. 

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm (A-5700.xx) gevşetin ve 
kompresyon yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

4. Son fiksasyon
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve radiusta kalan 
distal vida deliklerine TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin.
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2.5 TriLock Wrist Fusion Plakları  
(A-4760.01/A-4760.02)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin. 

Uyarı
Radius ve lunat, radius ve skafoid, lunat ve skafoid, lunat ve 
kapitat, skafoid ve kapitat, skafoid ve trapezoid ve ayrıca 
kapitat ve trapezoid arasındaki eklem yüzeylerine özellikle 
dikkat edilmelidir.

Optimum plak pozisyonu için Lister tüberkülü ve gerekirse 
radius yüzeyinin dorsal distal tarafı çıkarılır. Plağın (A-4760.01, 
A-4760.02) konumlandırılması öncesinde füzyon yapılacak 
eklemler kanselöz kemikle doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve geçici fiksasyonu 
Eli füzyon yapılacak açıda yerleştirin ve karşılık gelen plağı 
kemik üzerinde konumlandırın. Geçici plak fiksasyonu için K 
teller (A-5040.41, A-5042.41) yerleştirilebilir.

Dikkat
Plak ve metakarpalin çarpışmasından kaçınmak için plak 
karpometakarpal eklemin ötesine projeksiyon yapmamalıdır.

3. Plak distal fiksasyonu
Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek mor halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) ile tercihen trapezoidde bir 
kor deliğini matkapla delin.
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Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin.  
Fiksasyonu bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) uerleştirerek 
başlatın.  Kortikal vida yoluyla kemik plağa çekilir.

Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve kapitata bir 
TriLock vida A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirin. 

4. Radiusa fiksasyon
Radiusa fiksasyon için oblong delik içinden bir kor deliğini 
proksimalde matkapla delin.  Vida uzunluğunu belirleyin ve bir 
kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

K telleri çıkarın.

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm gevşetin ve kompresyon 
yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.
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5. Karpal kemiklere fiksasyon
Skafoid ve lunatın ayrıca fiksasyonu için kor çapı 2,0 mm için 
APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, A-3733) (tek mor 
halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) ile önceden açılı vida 
delikleri içinden bir kor deliğini matkapla delin.  Vida uzunlu-
ğunu belirleyin ve iki kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) 
yerleştirin.

Duyuru
Önceden açılı vida deliklerine TriLock vidaları A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirmeyin. 

6. Son fiksasyon
Karpal kemikler ve radiusta diğer vida deliklerini matkapla 
delin. Vida uzunluğunu belirleyin ve TriLock vidaları A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirin.

Uyarı
Füzyon yapılacak her karpal kemik içine en az bir TriLock 
vidası A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirilmelidir ve iki TriLock 
vidası A 2,5 mm optimum olacaktır.



28  l  Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5

medartis.com

2.5 TriLock Wrist Fusion Plakları,  
Radius ve Kapitat Füzyonu 
(A-4760.07/A-4760.08)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin. 

Uyarı
Radius ve kapitat arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Optimum plak pozisyonu için Lister tüberkülü ve gerekirse 
radius yüzeyinin dorsal distal tarafı çıkarılır. Plağın (A-4760.07, 
A-4760.08) konumlandırılması öncesinde füzyon yapılacak 
eklemler kanselöz kemikle doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve geçici fiksasyonu
Eli füzyon yapılacak açıda yerleştirin ve karşılık gelen plağı 
kemik üzerinde konumlandırın. Geçici plak fiksasyonu için K 
teller (A-5040.41, A-5042.41) distalde kapitat ve proksimalde 
metakarpal içine yerleştirilir. 

Dikkat
Plak ve metakarpalin çarpışmasından kaçınmak için plak 
üçüncü karpometakarpal eklemin ötesine projeksiyon 
yapmamalıdır.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

3. Kapitata fiksasyon
Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek mor halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) ile bir distal vida deliği 
içinden kapitatta bir kor deliğini matkapla delin.
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Kapitatta kalan vida deliklerini matkapla delin, vida uzunluğu-
nu belirleyin ve TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin.

Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin 
ve bir TriLock vidası A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirin.

Kemiği plağa çekmenin gerekli olduğu saptanırsa ilk vida 
olarak bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) kullanın.

Kapitatta bir vida deliğini daha matkapla delin, vida uzunluğu-
nu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin.

Distal K teli çıkarın.
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4. Radiusa fiksasyon ve hizalama 
Radiusa fiksasyon için oblong delik içinden bir kor deliğini prok-
simalde matkapla delin.  Vida uzunluğunu belirleyin ve bir 
kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

Proksimal K teli çıkarın.

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm gevşetin ve kompresyon 
yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

5. Son fiksasyon 
Radiusta kalan vida deliklerini matkapla delin ve TriLock 
vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleştirin.
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2.5 TriLock Total Wrist Fusion Plakları,  
Eğik (A-4760.05/A-4760.06)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin. 

Uyarı
Radius ve lunat, radius ve skafoid, lunat ve skafoid, lunat ve 
kapitat, skafoid ve kapitat ve ayrıca kapitat ve metakarpal III 
arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat edilmelidir.

Optimum plak pozisyonu için Lister tüberkülü ve gerekirse 
radius yüzeyinin dorsal distal tarafı çıkarılır. Plağın (A-4760.05, 
A-4760.06) konumlandırılması öncesinde füzyon yapılacak 
eklemler kanselöz kemikle doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve geçici fiksasyonu 
Eli füzyon yapılacak pozisyonda yerleştirin ve karşılık gelen 
plağı kemik üzerinde konumlandırın. Geçici plak fiksasyonu 
için K teller (A-5040.41, A-5042.41) distalde karpometakarpal 
eklem ve proksimalde radius içine yerleştirilebilir.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

3. Metakarpal III'e fiksasyon 
Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek mor halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) ile distal vida deliği içinden 
bir kor deliğini matkapla delin. 
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Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin.  
Fiksasyonu bir TriLock vidası A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleşti-
rerek başlatın.

Kemiği plağa çekmenin gerekli olduğu saptanırsa ilk vida 
olarak bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) kullanın.

Metakarpalde ikinci bir kor deliğini matkapla delin. Vida 
uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirin.

Distal K teli çıkarın.

4. Radiusa fiksasyon ve hizalama
Radiusa fiksasyon için oblong delik içinden bir kor deliğini 
proksimalde matkapla delin.  Vida uzunluğunu belirleyin ve bir 
kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

Proksimal K telleri çıkarın.

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm gevşetin ve kompresyon 
yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.
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Proksimal bir vida deliği içinden bir kor deliğini matkapla 
delin.  Vida uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 
mm (A-5750.xx) yerleştirin.

5. Karpal kemiklere fiksasyon
Kapitat içinde bir vida deliği içinden bir kor deliğini matkapla 
delin.  
  
Vida uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirin. 

Kemiği plağa çekmenin gerekli olduğu saptanırsa ilk vida 
olarak bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) kullanın.

Karpal kemiklerde kalan vida deliklerini matkapla delin.  Vida 
uzunluğunu belirleyin ve TriLock vidaları A 2,5 mm  
(A-5750.xx) yerleştirin.

6. Son fiksasyon
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve üçüncü meta-
karpal ve radiusa TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin. 



34  l  Artrodez Sistemi 2.0/2.3, 2.5

medartis.com

2.5 TriLock Total Wrist Fusion Plakları, Düz 
(A-4760.03/A-4760.04)

1. Eklem yüzeylerini hazırlama
Dorsal taraftan füzyon yapılacak kemikler arasındaki sert 
subkondral bölge ve kıkırdak yüzeylerini açığa çıkarın ve 
giderin. 

Uyarı
Radius ve lunat, radius ve skafoid, lunat ve skafoid, lunat ve 
kapitat, skafoid ve kapitat ve ayrıca kapitat ve metakarpal III 
arasındaki eklem yüzeylerine özellikle dikkat edilmelidir.

Optimum plak pozisyonu için Lister tüberkülü ve gerekirse 
radius yüzeyinin dorsal distal tarafı çıkarılır.  Plağın  
(A-4760.03, A-4760.04), konumlandırılması öncesinde füzyon 
yapılacak eklemler kanselöz kemikle doldurulur.

2. Plak konumlandırılması ve geçici fiksasyonu 
Eli füzyon yapılacak pozisyonda yerleştirin ve karşılık gelen 
plağı kemik üzerinde konumlandırın.  Doğru plak pozisyonu 
elde etmek için distalde karpometakarpal eklem ve proksi-
malde radius içine K teller (A-5040.41, A-5042.41) yerleştirin. 

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

3. Metakarpal III'e fiksasyon 
Kor çapı 2,0 mm için APTUS spiral matkap (A-3713, A-3723, 
A-3733) (tek mor halka) ve matkap kılavuzu (A-2722) veya 
kendi tutan matkap kılıfı (A-2726) ile distal vida deliği içinden 
bir kor deliğini matkapla delin. 
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Vida uzunluğunu derinlik ölçeri (A-2730) kullanarak belirleyin.  
Fiksasyonu bir TriLock vidası A 2,5 mm (A-5750.xx) yerleşti-
rerek başlatın.

Kemiği plağa çekmenin gerekli olduğu saptanırsa ilk vida 
olarak bir kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) kullanın.

Metakarpalde ikinci bir kor deliğini matkapla delin. Vida 
uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirin.

Distal K teli çıkarın.

4. Radiusa fiksasyon ve hizalama
Radiusa fiksasyon için oblong delik içinden bir kor deliğini 
proksimalde matkapla delin. Vida uzunluğunu belirleyin ve bir 
kortikal vida A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirin.

Proksimal K telleri çıkarın.

Radius ve karpal kemiklerin ayrıca kompresyonu için oblong 
delikte kortikal vidayı A 2,5 mm gevşetin ve kompresyon 
yapın. Kortikal vidayı tekrar sıkın.

Doğru plak pozisyonunu onaylamak için intraoperatif röntgen 
kontrolü kullanın.

Proksimal bir vida deliği içinden bir kor deliğini matkapla 
delin.  Vida uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 
mm (A-5750.xx) yerleştirin.
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5. Karpal kemiklere fiksasyon
Kapitat içinde bir vida deliği içinden bir kor deliğini matkapla 
delin.  
  
Vida uzunluğunu belirleyin ve bir TriLock vidası A 2,5 mm 
(A-5750.xx) yerleştirin. 

Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve karpal kemikler-
de kalan distal vida deliklerini doldurun. 

Duyuru
Plak A-4760.03 ile önceden açılı vida deliklerine sadece 
kortikal vidalar A 2,5 mm (A-5700.xx) yerleştirilebilir. 

Plak A-4760.04 ile TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirilebilir.

6. Son fiksasyon
Matkapla delin, vida uzunluğunu belirleyin ve üçüncü meta-
karpal ve radiusa TriLock vidaları A 2,5 mm (A-5750.xx) 
yerleştirin. 
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Eksplantasyon
Artrodez Plaklarının Eksplantasyonu

1. Vidaları çıkarma 
Tüm vidaları kilidini açıp çıkarın.

Vidaların çıkarılma sırası önemli değildir.

Plak kemiğe yapışmışsa dikkatle kaldırıp kemikten ayırmak 
için bir periosteal elevatör kullanın.

Dikkat
Vidaları çıkarırken vida başındaki herhangi bir kemik içe 
büyümesinin giderildiğinden, tornavida/vida başı bağlantısının 
aksiyal yönde hizalandığından ve uç ile vida arasında yeterli 
aksiyal güç bulunduğundan emin olun.



Yerleştirme 
Evresi 

A
Bırakma

B
Kilitleme

C

         Rotasyonel Açı α

Kilitleme Torku MLock

To
rk

 M

Yerleştirme Torku MIn
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TriLock Kilitleme Teknolojisi

TriLock Kilitleme Teknolojisinin Doğru Uygulaması

Vida, plak deliği içinden kemikte matkapla önceden delinmiş 
bir kanal içine yerleştirilir. Vida başı plak yüzeyine temas eder 
etmez sıkma torkunda bir artış hissedilecektir.

Bu durum vida başı plağın kilitleme bölgesine girmeye 
başlarken «Yerleştirme Evresinin» başlangıcına işaret eder 
(şemada kısım «A»). Sonrasında sıkma torkunda bir azalma 
olur (şemada kısım «B»). Son olarak sıkıca sıkarken vida ile 

plak arasında bir sürtünme bağlantısı oluştuğunda fiili 
kilitlenme başlar (şemada kısım «C»).

Vidanın tutturulması sırasında uygulanan tork şemada kısım 
«C» içinde tanımlandığı şekilde kilitlemenin kalitesi açısından 
çok önemlidir.



Şekil 1

Şekil 3

Şekil 2

Şekil 4

Doğru: KİLİTLİ

Doğru: KİLİTLİ

Yanlış: KİLİTSİZ

Yanlış: KİLİTSİZ
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Plakta TriLock Vidalarının Doğru Kilitlenmesi (±15°)

Aşağıdaki örnek düz bir 1,6 mm kalınlığındaki plakta bir 2,5 
vidanın doğru kilitlenme pozisyonunu temsili olarak 
göstermektedir. Doğru kilitlenme sadece vida başı kilitleme 
konturuyla tam hizalı olarak kilitlendiğinde oluşur (Şekil 1 ve 3).

Ancak, belirgin bir çıkıntı halen mevcutsa (Şekil 2 ve 4) vida 
başı kilitlenme pozisyonuna henüz tam ulaşmamıştır. Bu 
durumda tam penetrasyon ve uygun kilitlenme elde etmek için 

vidanın tekrar sıkılması gerekir. Düşük kemik kalitesi 
durumunda uygun kilitlenme elde etmek için hafif aksiyal 
basınç gerekebilir.  

Kilitleme torkuna (MLock) ulaştıktan sonra vidayı daha fazla 
sıkmayın yoksa kilitleme işlevi artık garanti edilemez.



İmplantlar, Aletler ve Kaplar

Plaklar,
Şablonlar
A-4660.10
A-4660.10S
A-4660.10TP
A-4660.11
A-4660.11S
A-4660.11TP
A-4660.15
A-4660.15S
A-4660.15TP
A-4760.01
A-4760.01S
A-4760.02
A-4760.02S
A-4760.03
A-4760.03S
A-4760.04
A-4760.04S
A-4760.05
A-4760.05S
A-4760.06
A-4760.06S
A-4760.07
A-4760.07S
A-4760.08
A-4760.08S
A-4760.11
A-4760.11S
A-4760.11TP
A-4760.12
A-4760.12S
A-4760.12TP
A-4760.13
A-4760.13S
A-4760.13TP
A-4760.14
A-4760.14S
A-4760.14TP

Vidalar
A-5400.04
A-5400.04/1

A-5400.04/1S
A-5400.05
A-5400.05/1
A-5400.05/1S
A-5400.06
A-5400.06/1
A-5400.06/1S
A-5400.07
A-5400.07/1
A-5400.07/1S
A-5400.08
A-5400.08/1
A-5400.08/1S
A-5400.09
A-5400.09/1
A-5400.09/1S
A-5400.10
A-5400.10/1
A-5400.10/1S
A-5400.11
A-5400.11/1
A-5400.11/1S
A-5400.12
A-5400.12/1
A-5400.12/1S
A-5400.13
A-5400.13/1
A-5400.13/1S
A-5400.14
A-5400.14/1
A-5400.14/1S
A-5400.15
A-5400.15/1
A-5400.15/1S
A-5400.16
A-5400.16/1
A-5400.16/1S
A-5400.17
A-5400.17/1
A-5400.17/1S
A-5400.18
A-5400.18/1
A-5400.18/1S

A-5400.19
A-5400.19/1
A-5400.19/1S
A-5400.20
A-5400.20/1
A-5400.20/1S
A-5400.21
A-5400.21/1
A-5400.21/1S
A-5400.22
A-5400.22/1
A-5400.22/1S
A-5400.23
A-5400.23/1
A-5400.23/1S
A-5400.24
A-5400.24/1
A-5400.24/1S
A-5450.06
A-5450.06/1
A-5450.06/1S
A-5450.07
A-5450.07/1
A-5450.07/1S
A-5450.08
A-5450.08/1
A-5450.08/1S
A-5450.09
A-5450.09/1
A-5450.09/1S
A-5450.10
A-5450.10/1
A-5450.10/1S
A-5450.11
A-5450.11/1
A-5450.11/1S
A-5450.12
A-5450.12/1
A-5450.12/1S
A-5450.13
A-5450.13/1
A-5450.13/1S
A-5450.14

A-5450.14/1
A-5450.14/1S
A-5450.16
A-5450.16/1
A-5450.16/1S
A-5450.18
A-5450.18/1
A-5450.18/1S
A-5450.20
A-5450.20/1
A-5450.20/1S
A-5500.05
A-5500.05/1
A-5500.05/1S
A-5500.06
A-5500.06/1
A-5500.06/1S 
A-5500.07
A-5500.07/1
A-5500.07/1S
A-5500.08
A-5500.08/1
A-5500.08/1S
A-5500.09
A-5500.09/1
A-5500.09/1S
A-5500.10
A-5500.10/1
A-5500.10/1S
A-5500.11
A-5500.11/1
A-5500.11/1S
A-5500.12
A-5500.12/1
A-5500.12/1S
A-5500.13
A-5500.13/1
A-5500.13/1S
A-5500.14
A-5500.14/1
A-5500.14/1S
A-5500.15
A-5500.15/1

A-5500.15/1S
A-5500.16
A-5500.16/1
A-5500.16/1S
A-5500.17
A-5500.17/1
A-5500.17/1S
A-5500.18
A-5500.18/1
A-5500.18/1S
A-5500.19
A-5500.19/1
A-5500.19/1S
A-5500.20
A-5500.20/1
A-5500.20/1S
A-5500.21
A-5500.21/1
A-5500.21/1S
A-5500.22
A-5500.22/1
A-5500.22/1S
A-5500.23
A-5500.23/1
A-5500.23/1S
A-5500.24
A-5500.24/1
A-5500.24/1S
A-5500.26
A-5500.26/1
A-5500.26/1S
A-5500.28
A-5500.28/1
A-5500.28/1S
A-5500.30
A-5500.30/1
A-5500.30/1S
A-5500.32
A-5500.32/1
A-5500.32/1S
A-5500.34
A-5500.34/1
A-5500.34/1S

Ek
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A-5700.08
A-5700.08/1
A-5700.08/1S
A-5700.10
A-5700.10/1
A-5700.10/1S
A-5700.11/1
A-5700.12
A-5700.12/1
A-5700.12/1S
A-5700.13/1 
A-5700.13/1S
A-5700.14
A-5700.14/1
A-5700.14/1S
A-5700.15/1 
A-5700.15/1S
A-5700.16
A-5700.16/1
A-5700.16/1S
A-5700.18
A-5700.18/1
A-5700.18/1S
A-5700.20
A-5700.20/1
A-5700.20/1S
A-5700.22
A-5700.22/1
A-5700.22/1S
A-5700.24
A-5700.24/1
A-5700.24/1S
A-5700.26
A-5700.26/1
A-5700.26/1S
A-5700.28
A-5700.28/1
A-5700.28/1S
A-5700.30
A-5700.30/1
A-5700.30/1S
A-5700.32
A-5700.32/1

A-5700.32/1S
A-5700.34
A-5700.34/1
A-5700.34/1S
A-5750.08
A-5750.08/1
A-5750.08/1S
A-5750.10
A-5750.10/1
A-5750.10/1S
A-5750.12
A-5750.12/1
A-5750.12/1S
A-5750.14
A-5750.14/1
A-5750.14/1S
A-5750.16
A-5750.16/1
A-5750.16/1S
A-5750.18
A-5750.18/1
A-5750.18/1S
A-5750.20
A-5750.20/1
A-5750.20/1S
A-5750.22
A-5750.22/1
A-5750.22/1S
A-5750.24
A-5750.24/1
A-5750.24/1S
A-5750.26
A-5750.26/1
A-5750.26/1S
A-5750.28
A-5750.28/1
A-5750.28/1S
A-5750.30
A-5750.30/1
A-5750.30/1S
A-5750.32
A-5750.32/1
A-5750.32/1S

A-5750.34
A-5750.34/1
A-5750.34/1S

Spiral
Matkaplar
A-3410
A-3410S
A-3411
A-3411S
A-3412
A-3412S 
A-3413
A-3413S
A-3420
A-3420S
A-3421
A-3421S
A-3430
A-3430S
A-3431
A-3431S
A-3711 
A-3713
A-3713S
A-3721
A-3723
A-3723S
A-3731
A-3731S
A-3733
A-3733S
S-3724
S-3733

Oyucular
A-3630
A-3630S
A-3631
A-3631S
A-3635
A-3635S

Havşalar
A-3830
A-3830S

K Teller
A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S

Zeytin K Telleri
A-5045.41/1
A-5045.41/2S 
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S

Aletler
A-2013
A-2020
A-2032
A-2046
A-2047
A-2060
A-2070
A-2073
A-2610
A-2611
A-2620
A-2710

A-2721
A-2722
A-2726
A-2730
A-2750 
A-7001
A-7002
A-7006
A-7007 
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013

Kaplar 
A-6010.16 
A-6500
A-6501 
A-6506 
A-6508
A-6570
A-6571
A-6602.001 
A-6602.002
A-6602.008 
A-6602.009
A-6602.034
A-6602.070 
A-6602.075 
A-6602.076
M-6706
M-6707
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