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Bevezetés
Termék anyagai
Lemezek 
cpTi (ASTM F67), Ti6AI4V (ASTM F136)

Ékek és csavarok		 
Ti6AI4V (ASTM F136)

Kirschner-drótok 		 
Rozsdamentes acél (ISO 5832-1)

Eszközök 
Rozsdamentes acél, alumínium, alumíniumötvözet, cpTi 
(ASTM F67), nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, szilikon

Tárolók 
Rozsdamentes acél, alumíniumötvözet, PEEK, PP, PPSU, 
szilikon 

Javallatok
APTUS Foot
A lábcsontok törése, oszteotómiája és  
artrodézise

	- Fusion rendszer 
- 	a lábtőcsontok és lábközépcsontok oszteotómiája és 	
	 artrodézise 

Ellenjavallatok
	- Korábban már létező vagy feltételezett fertőzés  
az implantáció helyén vagy annak közelében

	- Az implantátum anyagaival kapcsolatos ismert allergia és/
vagy túlérzékenység

	- Gyengébb vagy elégtelen csontminőség az implantátum 
biztonságos rögzítéséhez

	- A kezelési fázisban cselekvőképtelen és/vagy nem 
együttműködő páciensek

	- A növekedési lemezek útját nem szabad lemezekkel vagy 
csavarokkal elzárni

Színkódolás
Rendszer neve	 Színkód
3.5		  zöld

Lemezek és csavarok
A speciális implantátumlemezek és -csavarok saját színnel 
rendelkeznek:

Kék implantátumlemezek		  TriLock lemezek 		
		  (lezárás)
Arany implantátumcsavarok		  Kortikális csavarok 	
		  (rögzítés) 
Kék implantátumcsavarok		  TriLock csavarok 		
		  (lezárás)
Rózsaszín implantátumcsavarok	 Spongiális csavarok 	
		  (rögzítés)
Lila implantátumékek		  Ékek és ékcsavar
	
Lemezek és csavarok lehetséges kombinációi 

A lemezek és a csavarok egy rendszerméreten belül  
kombinálhatók:

3.5 TriLock lemezek
3.5 TriLock csavarok, HexaDrive 15
3.5 kortikális csavarok, HexaDrive 15
4.0 spongiális csavarok, HexaDrive 15

Ékekkel való lehetséges kombinációk

A lemezek opcionálisan kombinálhatók a 2.8/3.5 ékekkel 
(lásd sebészi technika: „Mid- és Hindfoot rendszer 2.8/3.5”).

Szimbólumok

  HexaDrive

 
 TriLock (lezárótechnológia)

Olvassa el a használati útmutatót
ifu.medartis.com
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A 3.5 TriLock Fusion lemezek három méretben (S, M, L), valamint bal és jobb oldali verziókban állnak rendelkezésre.  
A lemezek kaphatók steril és nem steril változatban is.

Változatok Bal Jobb

Lemezméret Nagy Nagy Közepes Kicsi Kicsi Közepes Nagy Nagy

Lemezvastagság 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm

TriLock TNC Fusion lemezek / Proximális mediális oszlop Fusion lemezek

A-4960.01S A-4960.21 A-4960.31 A-4960.41 A-4960.42 A-4960.32 A-4960.22 A-4960.02S

TriLock NCM Fusion lemezek / Disztális mediális oszlop Fusion lemezek

A-4960.03S A-4960.23 A-4960.33 A-4960.43 A-4960.44 A-4960.34 A-4960.24 A-4960.04S

TriLock TNCM Fusion lemezek / Mediális oszlop Fusion lemezek

A-4960.05S A-4960.25 A-4960.35 A-4960.45 A-4960.46 A-4960.36 A-4960.26 A-4960.06S

A rendszer áttekintése
TriLock Fusion lemezek
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TriLock Talonavicular Fusion lemezek

TriLock pillangólemezek

TriLock szárnylemezek 

A 3.5 TriLock talonavicular Fusion lemezek két méretben (S, L), valamint bal és jobb oldali verziókban állnak rendelkezésre.  
A lemezek kaphatók steril és nem steril változatban is.

A 3.5 TriLock pillangólemezek három méretben (S, M, L) állnak rendelkezésre. A lemezek kaphatók steril és nem  
steril változatban is.

A 3.5 TriLock szárnylemezek két méretben (S, L) állnak rendelkezésre. A lemezek kaphatók steril és nem steril változatban is.

Változatok Bal Jobb

Lemezméret Nagy Kicsi Kicsi Nagy

Lemezvastagság 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

A-4960.11 A-4960.13 A-4960.14 A-4960.12

Lemezméret Kicsi Közepes Nagy

Lemezvastagság 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

A-4950.93 A-4950.94 A-4950.95

Lemezméret Kicsi Nagy

Lemezvastagság 2,0 mm 2,0 mm

A-4950.91 A-4950.92
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Kezelési koncepció
Az alábbi táblázat áttekinti a Fusion rendszer 3.5 implantátumaival kezelhető tipikus klinikai állapotokat.

A fent említett információk kizárólag javaslatként szolgálnak. Kizárólag az operáló sebész felelős a megfelelő implantátum 
kiválasztásáért az egyes esetekben.
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Talonavicular, naviculocuneiform és tarsometatarsalis-1 ízület 
TN, NC és TMT-1 ízület

Talonavicular és naviculocuneiform ízület
TN és NC ízület 

Naviculocuneiform és tarsometatarsalis-1 ízület
NC és TMT-1 ízület 

Talonavicular ízület 
TN ízület

Lisfranc Fusion

TMT-1 Fusion, Navicular ékcsont Fusion, Calcaneo-cuboidalis Fusion
Ékcsont Fusion, Oldalsó oszlop hosszabbító oszteotómiája
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Az eszköz alkalmazása
Az eszköz általános alkalmazása

Méretsablonok

A méretsablonok megkönnyítik a megfelelő implantátum 
intraoperatív kiválasztását. A Fusion rendszer 3.5 részeihez 
elérhető méretezősablonok az „Implantátumok, eszközök és 
tárolók” című fejezetben találhatóak.

A méretsablonokon szimbólumok jelölik a csavarlyuk típusát 
és a megfelelő implantátumon való elhelyezkedését:

  �	 TriLock csavarlyuk (lezárás) esetében TriLock vagy 	
	 kortikális csavart kell használni

A méretezősablonon található cikkszám (pl. A-4960.11TP) 
megfelel a steril implantátum cikkszámának  
(pl. A-4960.11S). A TP utótag a sablont (template) jelenti.

Szükség esetén használjon megfelelő K-drótokat a méretsa-
blon csonthoz történő ideiglenes rögzítéséhez.

Megjegyzés
Ne implantálja a méretsablonokat. 
Ne hajlítsa meg vagy vágja el a méretsablonokat.

Méretezősablon a TriLock csavarfurat szimbólumával

A-4960.11TP 
Sablon a következőhöz: A-4960.11S
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A lemez tartása és pozicionálása

A 2.8 / 3.5 lemeztartó és -pozicionáló eszköz (A-2950) 
TriLock végei a lemez TriLock lyukaiban rögzíthetők. A 
lemeztartó és -pozicionáló eszköz megkönnyíti az implan-
tátum pozicionálását, mozgatását és csonton megtartását. 
A lemeztartó és -pozicionáló eszköz az összes TriLock 2.8 
vagy 3.5 lemezlyukkal használható.

A-2950 
2.8 / 3.5 lemeztartó és -pozicionáló eszköz 

A-2940	
3.5 / 4.0 lemezhajlító fogó

A hajlítás során a lemezt mindig két egymás melletti furatnál 
kell tartani a köztes lemezlyuk kontúrdeformálódásának meg-
előzése érdekében.

A csapos lemezhajlító fogókat mindig párban kell használni.

A lemez feliratozott oldalának mindig felfelé kell néznie, ami-
kor a lemezt a hajlító fogóba (A-2940) helyezi.

A lemezek hajlításkor a lemezhajlító fogót úgy kell tartani, 
hogy az „UP” („FELFELÉ”) felirat felülről látható legyen. Ez 
biztosítja, hogy a lemezlyukai ne sérüljenek meg.

Lemezhajlítás

Szükség esetén a lemezek a 3.5 / 4.0 lemezhajlító fogóval 
(A-2940) hajlíthatók.

Csak a 3.5 TriLock mediális oszlop Fusion lemezek 
(A-4960.01S–06S) fülei hajlíthatók meg. 

Figyelmeztetés
A lemez nem megfelelő hajlítása a funkcionalitás csökkené-
séhez és posztoperatív konstrukciós hibákhoz vezethet.
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Figyelmeztetés
Ne hajlítsa meg a lemezt 30°-nál nagyobb mértékben. A 
lemez további hajlítása deformálhatja a lemezlyukakat, és a 
lemez posztoperatív törését okozhatja.

Figyelmeztetés
A lemez ellenkező irányokba történő ismételt hajlítása a 
lemez posztoperatív törését okozhatja. Mindig a mellékelt 
lemezhajlító fogót használja a lemezlyukak sérülésének elke-
rülése érdekében. A sérült lemezlyukak megakadályozzák a 
csavar megfelelő és biztonságos illeszkedését a lemezbe, és 
növelik a rendszer meghibásodásának kockázatát.

Vágás

Szükség esetén a lemezek, valamint a Kirschner-drótok 2,0 
mm-es átmérőig lemezvágó fogó (A-2045) segítségével 
vághatók. 

A 3.5 TriLock mediális oszlop Fusion lemezek (A-4960.01S–
06S) vastagsága miatt a lemezvágó fogó nem használható.

Fülek hajlítása

A 3.5 Fusion lemezek fülei 3.5 / 4.0 lemezhajlító fogóval  
(A-2940) hajlíthatók.

Figyelmeztetés 
A fülek csak egyszer hajlíthatók. A fülek ellenkező irányokba 
történő ismételt hajlítása a fülek törését okozhatja az intra- és 
posztoperatív időszakban.

A-2045
2.0–3.5 lemezvágó fogó
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Győződjön meg arról, hogy nem maradtak lemezszegmensek 
a vágófogóban (vizuális ellenőrzés). Helyezze be a lemezt 
elölről a nyitott vágófogóba. Mindig ügyeljen arra, hogy a 
lemez felirattal rendelkező oldala felfelé nézzen. A vágás alatt 
és a vágás után tartsa a kezével az implantálható lemezszeg-
menst.

Javaslat
A lemez behelyezésének megkönnyítése érdekében középső 
ujjával támassza meg enyhén a vágófogót. 

A fogó fejében lévő vágóablakon keresztül vizuálisan elle-
nőrizheti a kívánt vágási vonalat. Mindig hagyjon elegendő 
anyagot a lemez többi részén a szomszédos furat épségének 
megőrzése érdekében.

A lemezlyukakat mindig egyenként vágja le. Ha két lemezlyu-
kat kell levágni, két vágási eljárás szükséges.

Figyelmeztetés
A lemez helytelen vágása éles széleket eredményezhet, és a 
környező szövetek sérüléséhez vezethet.

A K-drótokat úgy rövidítse le, hogy a drótot behelyezi a lemez-
vágó fogó oldalán található nyílásba. A fogó megnyomásával 
vágja el a drótot.
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Fúrás

Színkódolt csigafúrók minden APTUS rendszermérethez 
kaphatók. A csigafúrók mindegyike gyűrűrendszerrel van 
színkódolva. 
 

Rendszer neve	 Színkód

3.5		  Zöld

Minden rendszermérethez két különböző típusú csigafúró 

létezik: A maglyukfúrót egy színes gyűrű díszíti. A csúszó-

lyukfúrót (kompresszióscsavar-technikához) két színes gyűrű 

díszíti.

A magfuratokhoz használatos csigafúró A 2,6 mm (A-3934) 
arany szárral rendelkezik, amely megegyezik a 3.5 kortikális 
csavarok arany színével. 

Lyukfúrás 3.5 csavarokhoz
3.5 kortikális

3.5 TriLock

3.5 csavarok esetében a csigafúrót mindig a fúróvezetővel 
(A-2925 vagy A-2927) vagy az öntartó fúróhüvellyel (A-2921) 
együtt kell használni.

A kétvégű fúróvezető (A-2925) használható a kompressziós 
csavarozási technika elvégzéséhez, valamint a 3.5 kortikális 
és 4.0 spongiális csavarokhoz.

A fúróvezető (A-2927) TriLock csavarokhoz használatos.

A-2925
3.5 fúróvezető, kortikális, fúró A 2,6 / 3,6 mm

A-2927 3.5 fúróvezető, TriLock, fúró A 3,0 mm

A-3933 
Csúszólyukfúró A 3,6 mm = két színes gyűrű

A-3931 
Maglyukfúró A 3,0 mm = egy színes gyűrű

A-3934 
Maglyukfúró A 2,6 mm = egy színes gyűrű
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Az öntartó fúróhüvely (A-2921) az óramutató járásával 
megegyező irányba történő elfordítással rögzíthető a lemez 
TriLock lyukaiban (legfeljebb ±15°). Ez a fúróvezető minden 
funkcióját ellátja anélkül, hogy tartani kellene.

Figyelmeztetés
A csigafúrót mindig a fúróvezetővel (A-2925 vagy A-2927) 
vagy az öntartó fúróhüvellyel (A-2921) együtt kell használni. 
Így megelőzhető a csavarlyuk károsodása és a környező 
szövetek megóvhatók a fúróval való közvetlen érintkezéstől. 
A fúróvezető az elfordulási szög korlátozására is szolgál.

Figyelmeztetés
A TriLock lemezek esetében ügyeljen arra, hogy a csavarlyu-
kakat legfeljebb ±15°-os elfordulási szöggel fúrja elő. Ennek 
érdekében a fúróvezető ±15°-os korlátozással rendelkezik. A 
15°-nál nagyobb elfordulási szögű előfúrás nem teszi 
lehetővé, hogy a TriLock csavarok megfelelően rögzüljenek a 
lemezben.

A-2921 
3.5 fúróhüvely, öntartó
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Csavarhosszúság meghatározása

A mélységmérő (A-2931) a monokortikális vagy bikortikális 
csavarrögzítéshez szükséges ideális csavarhossz meghatá-
rozására szolgál.

Az adott furathoz ideális csavarhossz a mélységmérő skálá-
ján olvasható le.

3.5 kortikális csavar behelyezésekor a csavar hossza közvet-
lenül a fúróvezetővel (A-2925 vagy A-2927) együtt használt 
A 2,6 mm (A-3934) vagy A 3,0 mm (A-3931) csigafúró 
skálájáról is leolvasható. A hossz a fúróvezető végétől kerül 
meghatározásra. 

A csavar hosszának meghatározásához helyezze a csúszka 
disztális végét az implantátumlemezre vagy közvetlenül a 
csontra (pl. kompressziós csavarokkal való törésrögzítéshez).

Húzza vissza a mélységmérő csúszkáját. 
A mélységmérő mércéje kampós heggyel rendelkezik, amely 
vagy a furat aljára helyezhető, vagy a csont távolabbi kérge 
fogható meg vele. A mélységmérő használatakor a mérce-
rész nem mozog, csak a csúszka állítható.

A-2931
3.5 / 4.0 mélységmérő, 10–70 mm
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Megjegyzés
Ellenőrizze a csavar hosszát és átmérőjét a mérőmodul ská-
láján. A csavar hosszát a csavarfej végéig kell mérni.

A csavarok implantátumtárolóból való eltávolításához illessze 
be a megfelelő színkódú csavarbehajtó fejet merőlegesen a 
kívánt csavar fejébe, és tengelyirányú nyomással vegye fel a 
csavart.

Megjegyzés
A csavart tengelyirányú nyomás nélkül nem lehet megtartani.

Óvintézkedés
Függőlegesen húzza ki a csavart a kompartmentumból.
A csavarok ismételt többszöri kiemelése a csavarfej belső 
HexaDrive öntartó területének maradandó deformálódásához 
vezethet. Ezért előfordulhat, hogy a csavart már nem lehet 
megfelelően kivenni. Ebben az esetben új csavart kell használ-
ni.

Csavarkivétel

A csavarhúzópenge (A-2911) HexaDrive öntartó rendszerrel 
rendelkezik. A-2911

3.5 / 4.0 csavarhúzó penge, HD15, AO

A-2074
Fogantyú gyorscsatlakozóval, AO

A-2075
T-fogantyú gyorscsatlakozóval, AO
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Speciális eszközök alkalmazása

Kompressziós csipesz

Csipesz alkalmazása 2,0 mm-es Kirschner-dró-
tokkal  

A kompressziós csipeszt (A-2044) mindig úgy használja, hogy a 
lapos vagy egyenes végei nézzenek a csont vagy a lemez felé. A 
hajlított végek felfelé nézzenek. 

1. A Kirschner-drótok behelyezése
Vezessen be egy 2,0 mm-es Kirschner-drótot (A-5040.61 
vagy A-5042.61) a Kirschner-drót lyukon keresztül, nagyjából 
merőlegesen a csontfelszínre. Csúsztassa a csipeszt az első 
drót fölé, és vezesse be a második Kirschner-drótot a Kirsch-
ner-drót nyílás távolabbi végén keresztül. Az eszköznek köz-
vetlenül érintkeznie kell a csonttal vagy a lemez felületével.

Kompressziós csipesz Lemezek Kirschner-drót lyukkal és 
Kirschner-drót nyílás kompresszióhoz A Kirschner-drót / Olívás Kirschner-drót

- TriLock Fusion lemezek
- TriLock Talonavicular Fusion lemezek

2,0 mm

A-2044 Kompressziós csipesz Kirschner-drótokhoz A 2,0 mm
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2. Kompresszió alkalmazása 
A kompressziós csipesz fogantyúinak enyhe összenyomásá-
val alkalmazzon kompressziót a Kirschner-drótokra.

Figyelmeztetés 
Ne nyomja össze túlságosan. A túl erős kompresszió 
károsíthatja a csontot vagy a Kirschner-drótokat. Röntgennel 
ellenőrizze a megfelelő redukciót és kompressziót.

Csipesz alkalmazása 2,0 mm-es olívás 
Kirschner-drótokkal

2,0 mm-es olívás Kirschner-drótok (A-5045.xx) használata 
esetén az eszköz (A-2044) hajlított végei mindig a lemez felé 
mutassanak. 

1. Az olívás Kirschner-drótok behelyezése 
Bikortikális rögzítéshez válasszon két megfelelő hosszúságú 
olívás Kirschner-drótot. Vezesse be az első olívás Kirschner-
drótot a Kirschner-drót lyukon keresztül. A Kirschner-drót 
menete ledörzsölődésének minimalizálása érdekében lassan 
vezesse be a drótot, amikor a Kirschner-drót olívája közel ke-
rül a lemezhez. Ne húzza túl a drótot. Vezesse be a második 
olívás Kirschner-drótot a Kirschner-drót nyílás távolabbi vé-
gén keresztül, amíg az olíva érintkezésbe nem kerül a lemez 
felületével. A lemeznek megfelelő erősséggel kell illeszkednie 
a csonthoz.

2. Kompresszió alkalmazása 
Helyezze a csipesz öblös szájrészes, ívelt végét az olíva fölé, 
és gyengéden nyomja össze az olívát.

Figyelmeztetés 
Ne nyomja össze túlságosan. A túl erős kompresszió 
károsíthatja a csontot vagy a Kirschner-drótokat. Röntgennel 
ellenőrizze a megfelelő redukciót és kompressziót. 
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Óvintézkedés
A túlzott távolítás károsíthatja a csontot és/vagy a Kirsch-
ner-drótokat. Ha az elválasztót túl magasan helyezi el a 
csonthoz képest, a Kirschner-drótok esetleg elhajolhatnak.

Laminaelválasztó 

A laminaelválasztóval történő eltávolításhoz nyomja össze a 
fogantyúkat. A szükséges elválasztás megőrzése érdekében 
az elválasztó racsnis mechanizmusa rögzíthető.

Kirschner-drót elválasztó 1,6 vagy 2,0 mm-es 
Kirschner-drótokhoz

Az 1,6 vagy 2,0 mm-es Kirschner-drótokhoz használatos 
Kirschner-drót elválasztóval történő eltávolításhoz nyomja 
össze a fogantyúkat. 
Az oszteotómia eltávolításának megőrzése érdekében az 
elválasztó racsnis mechanizmusa rögzíthető.

A-2056
Kirschner-drót elválasztó

A-7019
Laminaelválasztó
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Kompresszióscsavar-technika

Figyelmeztetés
A kompresszióscsavar-technika helytelen alkalmazása a 
reponálás posztoperatív elvesztését eredményezheti.

1. Csúszófurat fúrása
A két zöld gyűrűvel jelölt csigafúró (A-3933, A 3,6 mm) és a 
fúróvezető (A-2925) „LAG” felirattal megjelölt vége segítsé-
gével fúrja ki a csúszófuratot. A törésvonalra merőlegesen 
fúrjon.

Ne fúrjon túl a törés vonalán.

Sebészi technikák
Általános sebészi technikák

2. Magfurat fúrása
Helyezze a fúróvezető (A-2925) másik végét a kifúrt csúszó-
furatba és a magfuratokhoz való, egy zöld gyűrűs csigafúró-
val (A-3934, A 2,6 mm) fúrja ki a magfuratot.

4. Opcionális lépések a kompresszió előtt
Szükség esetén használja a marófúrót (A-3930), hogy a 
csontban mélyedést alakítson ki a csavarfej számára.

Óvintézkedés
Használja a fogantyút (A-2074) motoros meghajtású ké-
szülék helyett, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy túl 
mélyre mar a közeli kéregben.

3. A törés kompressziója 
Nyomja össze a törést a megfelelő kortikális  
csavarral (A-5901.xx).

A-3930
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Specifikus sebészi technikák

Bevezetés 

1. Ízület előkészítése
Tárja fel és készítse elő a fuzionálni kívánt ízületeket. Az 
egyes ízületek elválasztásához használja a Kirschner-drót 
elválasztót (A-2056) a 2,0 mm-es Kirschner-drótokkal vagy a 
laminaelválasztót (A-7019). 

2. A megfelelő lemez kiválasztása
A sebész preferenciái szerint további kompressziós és 
stabilitási eljárások is elvégezhetők az ízületeken kiegészítő 
intramedulláris rögzítési eszközök segítségével, például az 
APTUS kanülált kompressziós csavarok vagy kompressziós 
csavarok használatával. 

– �3.5 TriLock TNC Fusion lemezek / 3.5 TriLock proximális 
mediális oszlop Fusion lemezek 
A lemezek a TN és NC ízületek fuzionálására szolgálnak.

– �3.5 TriLock NCM Fusion lemezek / 3.5 TriLock disztális 
mediális oszlop Fusion lemezek 
A lemezek az NC és TMT-1 ízületek fuzionálására szolgál-
nak.

– �3.5 TriLock TNCM Fusion lemezek / 3.5 TriLock mediális 
oszlop Fusion lemezek 
A lemezek a TN, NC és TMT-1 ízületek fuzionálására szol-
gálnak.

– �3.5 TriLock talonavicular Fusion lemezek  
A lemezek a TN ízületek fuzionálására szolgálnak.

3. Hajlítás
A mellékelt fogók segítségével a lemezek a páciens anató-
miájának megfelelően hajlíthatók (lásd a „Hajlítás” című 
szakaszt). 

4. A lemez ideiglenes rögzítése
A lemez ideiglenes rögzítéséhez 2,0 mm-es Kirschner-
drótok (A-5040.61 vagy A-5042.61) vagy 2,0 mm-es olívás 
Kirschner-drótok (A-5045.61 – 67) használhatók. Helyezze 
be a Kirschner-drótokat vagy az olívás Kirschner-drótokat 
a Kirschner-drót nyílásokon vagy a lemez Kirschner-drót 
lyukain keresztül. 
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5. Az egyes ízületek kompressziója kompressziós csipesszel
A további kompresszió lehetővé tétele érdekében helyezze 
be a 2,0 mm-es Kirschner-drótokat vagy a 2,0 mm-es olívás 
Kirschner-drótokat bikortikálisan a Kirschner-drót lyukba és a 
Kirschner-drót nyílásának távoli részébe. Az ízületek komp-
ressziójához használja a kompressziós csipeszt (A-2044).

Az ízületek kompresszióját a proximális oldaltól a disztális 
oldal irányába ajánlott elvégezni.

6. A lemez rögzítése 
A csavarfuratok kompatibilisek a 3.5 kortikális csavarokkal 
(A-5901.xx), a 3.5 TriLock csavarokkal (A-5950.xx) és a 4.0 
spongiális csavarokkal (A-5990.xx). 

A szögstabil TriLock csavarok (A-5950.xx) használata álta-
lában nagyobb stabilitást biztosít a szerkezetnek, különösen 
rossz csontminőség esetén.

Figyelmeztetés 
A lemez rögzítésekor minden csontba/csontdarab-
ba legalább kettő, és amennyiben lehetséges, három 
csavart kell behelyezni (A-4950.91–95, 4960.01S–
06S/21–26/31–36/41–46/11–14).

Figyelmeztetés 
A Charcot-lábú páciensek kezeléséhez 3.5 TriLock mediális 
oszlop Fusion lemezt (A-4960.01S–06S) kell használni egy 
intramedulláris rögzítési („nyalábos”) eszközzel együtt, pél-
dául egy kiegészítő APTUS kanülált kompressziós csavarral 
(SpeedTip CCS 7.0). Az intramedulláris rögzítés segít jobb 
stabilitás elérni az ízületek szintjén, valamint hozzájárul a 
mediális oszlop megfelelő pozicionálásához. A nem elegendő 
stabilitás a lemez deformálódásához és/vagy töréséhez 
vezethet.

A-2044
Kompressziós csipesz Kirschner-drótokhoz A 2,0 mm 
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Talonavicular és naviculocuneiform ízület

4

Fúziós 
vonal

1

2

5

3

Lépések: 
1–5

1. A talonavicular ízület fúziója 

Lépés:	 1
Legalább egy csavarral rögzítse a lemezt az ugrócsonthoz. 
A lemez csonthoz való húzásához 3.5 kortikális csavar  
(A-5901.xx) használata ajánlott.

Lépés:	 2  és 3
Helyezzen be egy 2,0 mm-es Kirschner-drótot (A-5040.61 
vagy A-5042.61) vagy egy 2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot 
(A-5045.61–67) bikortikálisan a Kirschner-drót nyíláson (disz-
tális) keresztül a navicularis csontba. 
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirschner-
drót lyukon keresztül az ugrócsontba. 

Lépés:	 4
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok az ugrócsont-
ban és a navicularis csontban helyezkedjenek el.

A kompresszió az ugrócsont és a navicularis csont között jön 
létre.

Lépés:	 5
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt le-
galább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a navicularis 
csonthoz.

Az ugrócsontban található Kirschner-drót lyukban lévő 
Kirschner-drót vagy olívás Kirschner-drót eltávolítható.

TriLock TNC Fusion lemezek
(A-4960.21/22/31/32/41/42)

TriLock proximális mediális oszlop Fusion lemezek
(A-4960.01S–02S)

A-4960.41 

A-4960.31 

A-4960.21 

A-4960.42 

A-4960.32 

A-4960.22 



22  l  Fusion rendszer 3.5

medartis.com

Fúziós 
vonal

7

8 6

Lépések: 6–8

2. A naviculocuneiform ízület fúziója 

Lépés:	 6
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirschner-
drót nyíláson (disztális) keresztül a belső ékcsontba. 

Lépés:	 7
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok a navicularis 
csontban és a belső ékcsontban helyezkedjenek el. 

A kompresszió a navicularis csont és a belső ékcsont között 
jön létre. 

Lépés:	 8
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt 
legalább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a belső 
ékcsonthoz. 

A navicularis csontban és a belső ékcsontban található 
Kirschner-drót nyílásban lévő Kirschner-drótok vagy olívás 
Kirschner-drótok eltávolíthatók.

3. A lemez rögzítése
A lemez végső rögzítése érdekében töltse fel a fennmaradó 
csavarfuratokat.
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1. A naviculocuneiform ízület fúziója

Lépés:	 1  
Legalább egy csavarral rögzítse a lemezt a navicularis 
csonthoz. A lemez csonthoz való húzásához 3.5 kortikális 
csavar (A-5901.xx) használata ajánlott. 

Lépés:	 2  és 3
Helyezzen be egy 2,0 mm-es Kirschner-drótot (A-5040.61 
vagy A-5042.61) vagy egy 2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot 
(A-5045.61–67) bikortikálisan a Kirschner-drót nyíláson (disz-
tális) keresztül a belső ékcsontba. Helyezzen be egy további 
2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 2,0 mm-es olívás Kirschner-
drótot bikortikálisan a Kirschner-drót lyukon keresztül a 
navicularis csontba.

Lépés:	 4
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok a navicularis 
csontban és a belső ékcsontban helyezkedjenek el. 

A kompresszió a navicularis csont és a belső ékcsont között 
jön létre. 

Lépés:	 5
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt 
legalább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a belső 
ékcsonthoz.

A navicularis csontban található Kirschner-drót lyukban lévő 
Kirschner-drót vagy olívás Kirschner-drót eltávolítható.

3 2
1

5

Fúziós 
vonal

4

Lépések: 
1–5

Naviculocuneiform és tarsometatarsalis-1 ízület

TriLock NCM Fusion lemezek
(A-4960.23/24/33/34/43/44)

TriLock disztális mediális oszlop Fusion lemezek  
(A-4960.03S–04S)

A-4960.43

A-4960.33

A-4960.23 

A-4960.44 

A-4960.34 

A-4960.24 
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2. A tarsometatarsalis-1 ízület fúziója 

Lépés:	 6
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirschner-
drót nyíláson (disztális) keresztül az MT1-be.

Lépés:	 7
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok a belső ékc-
sontban és az MT1-ben helyezkedjenek el. 

A kompresszió a belső ékcsont és az MT1 között jön létre. 

Lépés:	 8
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt 
legalább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral az MT1-hez.

A belső ékcsontban és az MT1-ben lévő Kirschner-drótok 
vagy olívás Kirschner-drótok eltávolíthatók.

3. A lemez rögzítése
A lemez végső rögzítése érdekében töltse fel a fennmaradó 
csavarfuratokat.

Fúziós 
vonal

7

8
6

Lépések: 6–8
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Talonavicular, naviculocuneiform és tarsometatarsalis-1 ízület

1. A talonavicular ízület fúziója

Lépés:	 1
Legalább egy csavarral rögzítse a lemezt az ugrócsonthoz. 
A lemez csonthoz való húzásához 3.5 kortikális csavar 
(A-5901.xx) használata ajánlott. 

Lépés:	 2  és 3
Helyezzen be egy 2,0 mm-es Kirschner-drótot (A-5040.61 
vagy A-5042.61) vagy egy 2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot 
(A-5045.61–67) bikortikálisan a Kirschner-drót nyíláson 
(disztális) keresztül a navicularis csontba. Helyezzen be egy 
további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 2,0 mm-es olívás 
Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirschner-drót lyukon 
keresztül az ugrócsontba. 

Lépés:	 4
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt 
(A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok az ugrócsontban és a 
navicularis csontban helyezkedjenek el.

A kompresszió az ugrócsont és a navicularis csont között jön 
létre.

Lépés:	 5
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt leg-
alább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a navicularis 
csonthoz. 

Az ugrócsontban található Kirschner-drót lyukban lévő Kir-
schner-drót vagy olívás Kirschner-drót eltávolítható.

4

3

2

1
5

Fúziós 
vonal

Lépések: 
1–5

TriLock TNCM Fusion lemezek
(A-4960.25/26/35/36/45/46)

TriLock mediális oszlop Fusion lemezek 
(A-4960.05S–06S)

A-4960.45

A-4960.35

A-4960.25 

A-4960.46 

A-4960.36 

A-4960.26 
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2. A naviculocuneiform ízület fúziója

Lépés:	 6
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirsch-
ner-drót nyíláson (disztális) keresztül a belső ékcsontba. 

Lépés:	 7
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok a navicularis 
csontban és a belső ékcsontban helyezkedjenek el.

A kompresszió a navicularis csont és a belső ékcsont között 
jön létre. 

Lépés:	 8
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt 
legalább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a belső 
ékcsonthoz.

A navicularis csontban található Kirschner-drót nyílásban lévő 
Kirschner-drót vagy olívás Kirschner-drót eltávolítható.

Fúziós 
vonal

7

8 6

Lépések: 6–8

10

11 9

Fúziós 
vonal

Lépések: 9–11

3. Az elülső tarsometatarsalis ízület fúziója

Lépés:	 9
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot bikortikálisan a Kirsch-
ner-drót nyíláson (disztális) keresztül az MT1-be. 

Lépés:	 10
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok a belső ék-
csontban és az MT1-ben helyezkedjenek el.

A kompresszió a belső ékcsont és az MT1 között jön létre. 

Lépés:	 11
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt lega-
lább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral az MT1-hez. 

A belső ékcsont és az MT1 nyílásaiban lévő Kirschner-drótok 
vagy olívás Kirschner-drótok eltávolíthatók.

4. A lemez rögzítése 
A lemez végső rögzítése érdekében töltse fel a fennmaradó 
csavarfuratokat.
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1. A talonavicular ízület fúziója

Lépés:	 1
Legalább egy csavarral rögzítse a lemezt az ugrócsonthoz. A 
lemez csonthoz való húzásához 3.5 kortikális csavar (A-5901.
xx) használata ajánlott. 

Lépés:	 2  és 3
Helyezzen be egy 2,0 mm-es Kirschner-drótot (A-5040.61 
vagy A-5042.61) vagy egy 2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot 
(A-5045.61–67) bikortikálisan a Kirschner-drót nyíláson (disz-
tális) keresztül a navicularis csontba. 
Helyezzen be egy további 2,0 mm-es Kirschner-drótot vagy 
2,0 mm-es olívás Kirschner-drótot a Kirschner-drót lyukon 
keresztül az ugrócsontba.

Lépés:	 4
A kompresszió alkalmazásához használja a kompressziós 
csipeszt (A-2044) úgy, hogy a Kirschner-drótok az ugrócsont-
ban és a navicularis csontban helyezkedjenek el.

A kompresszió az ugrócsont és a navicularis csont között  
jön létre.

Lépés:	 5
A kompresszió megőrzése érdekében rögzítse a lemezt le-
galább egy 3.5 kortikális vagy TriLock csavarral a navicularis 
csonthoz. 

Az ugrócsontban és a navicularis csontban lévő Kirschner-
drótok vagy olívás Kirschner-drótok eltávolíthatók.

2. A lemez rögzítése 
A lemez végső rögzítése érdekében töltse fel a fennmaradó 
csavarfuratokat.

3 2

1

5

Fúziós 
vonal

4

Lépések: 
1–5

TriLock Talonavicular Fusion lemezek
(A-4960.11–14)

A-4960.11

A-4960.13

A-4960.12

A-4960.14
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Explantáció
A Fusion lemezek explantációja

1. Csavarok eltávolítása
Oldjon ki minden csavart és távolítsa el őket.

A csavarok eltávolítási sorrendje lényegtelen.

Ha a lemez a csonthoz tapad, használjon csonthártya-
emelőt, hogy óvatosan felemelje és leválassza a csontról.

Óvintézkedés
A csavarok eltávolításakor győződjön meg arról, hogy a 
csavarfejről eltávolította a csontbenövéseket, hogy a csavar-
húzó és a csavarfej tengelyirányban csatlakozik egymáshoz, 
és hogy elegendő axiális erőt fejt ki az él és a csavar között.
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TriLock lezárótechnológia
TriLock lezárótechnológia megfelelő alkalmazása

A csavart a lemezlyukán keresztül egy előfúrt csatornába he-
lyezik a csontban. A meghúzási nyomaték növekedése érez-
hető, amint a csavarfej érintkezésbe kerül a lemez felületével.

Ez jelzi a „Behelyezési fázis” kezdetét, amikor a csavarfej el-
kezd belépni a lemez lezárási zónájába (az ábrán az „A” rész). 
Ezután a megszorítási nyomaték csökken (az ábrán az „B” 
rész). Végül megkezdődik a tényleges lezárás (az ábrán a „C” 

rész), ahogy a csavar és a lemez között súrlódási kapcsolat 
jön létre az erős megszorításkor.

A csavar megszorítása során alkalmazott nyomaték döntő 
a lezárás minősége szempontjából, amint azt az ábra „C” 
részén látható.

Behelyezési

B

Érintkezési
nyomaték

A C D

Elfordulási szög α

MLock

MIn

Érintkezési nyomaték MCt

N
yo

m
at

ék
 M

Lezárási nyomaték 

Behelyezési nyomaték

fázis Kioldás Lezárás
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A TriLock csavarok megfelelő lezárása (±15°) a Fusion rendszer 3.5-ben 

A helyes lezárás csak akkor következik be, ha a csavarfej a 
lezárási kontúrral egy síkban van (1. és 3. ábra).

Ha azonban még ekkor is észrevehető a kiemelkedés (2. és 4. 
ábra), a csavarfej még nem érte el teljesen a lezárási 
pozíciót. Ebben az esetben a csavart újra meg kell szorítani a 
teljes penetráció és a megfelelő lezárás érdekében. Rossz 

csontminőség esetén enyhe axiális nyomásra lehet szükség 
a megfelelő lezárás eléréséhez.

A lezárási nyomaték (MLock) elérése után ne
húzza meg tovább a csavart, különben a lezárási funkció
nem lesz garantálható.

Helyes: LEZÁRVA

Helyes: LEZÁRVA

Helytelen: NINCS LEZÁRVA

Helytelen: NINCS LEZÁRVA

1. ábra

3. ábra

2. ábra

4. ábra
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Implantátumok, eszközök és tárolók 

Függelék 

Lemezek, sablonok
A-4099.10
A-4099.10S
A-4099.11
A-4099.11S
A-4099.12
A-4099.12S
A-4099.13
A-4099.13S
A-4099.20
A-4099.20S
A-4099.21
A-4099.21S
A-4099.22
A-4099.22S
A-4099.23
A-4099.23S
A-4950.91
A-4950.91S
A-4950.91TP
A-4950.92
A-4950.92S
A-4950.92TP
A-4950.93
A-4950.93S
A-4950.93TP
A-4950.94
A-4950.94S
A-4950.94TP
A-4950.95
A-4950.95S
A-4950.95TP
A-4960.01
A-4960.01S
A-4960.01TP
A-4960.02
A-4960.02S
A-4960.02TP
A-4960.03
A-4960.03S
A-4960.03TP

A-4960.04
A-4960.04S
A-4960.04TP
A-4960.05
A-4960.05S
A-4960.05TP
A-4960.06
A-4960.06S
A-4960.06TP
A-4960.11
A-4960.11S
A-4960.11TP
A-4960.12
A-4960.12S
A-4960.12TP
A-4960.13
A-4960.13S
A-4960.13TP
A-4960.14
A-4960.14S
A-4960.14TP
A-4960.21
A-4960.21S
A-4960.21TP
A-4960.22
A-4960.22S
A-4960.22TP
A-4960.23
A-4960.23S
A-4960.23TP
A-4960.24
A-4960.24S
A-4960.24TP
A-4960.25
A-4960.25S
A-4960.25TP
A-4960.26
A-4960.26S
A-4960.26TP
A-4960.31
A-4960.31S

A-4960.31TP
A-4960.32
A-4960.32S
A-4960.32TP
A-4960.33
A-4960.33S
A-4960.33TP
A-4960.34
A-4960.34S
A-4960.34TP
A-4960.35
A-4960.35S
A-4960.35TP
A-4960.36
A-4960.36S
A-4960.36TP
A-4960.41
A-4960.41S
A-4960.41TP
A-4960.42
A-4960.42S
A-4960.42TP
A-4960.43
A-4960.43S
A-4960.43TP
A-4960.44
A-4960.44S
A-4960.44TP
A-4960.45
A-4960.45S
A-4960.45TP
A-4960.46
A-4960.46S
A-4960.46TP

Csavarok, Kirschner-drótok
A-4099.01/1
A-4099.01/1S
A-4099.02/1
A-4099.02/1S
A-5040.61

A-5040.61/1
A-5040.61/2S
A-5042.61
A-5042.61/1
A-5042.61/2S
A-5901.10/1
A-5901.10/1S
A-5901.12/1
A-5901.12/1S
A-5901.14/1
A-5901.14/1S
A-5901.16/1
A-5901.16/1S
A-5901.18/1
A-5901.18/1S
A-5901.20/1
A-5901.20/1S
A-5901.22/1
A-5901.22/1S
A-5901.24/1
A-5901.24/1S
A-5901.26/1
A-5901.26/1S
A-5901.28/1
A-5901.28/1S
A-5901.30/1
A-5901.30/1S
A-5901.32/1
A-5901.32/1S
A-5901.34/1
A-5901.34/1S
A-5901.36/1
A-5901.36/1S
A-5901.38/1
A-5901.38/1S
A-5901.40/1
A-5901.40/1S
A-5901.45/1
A-5901.45/1S
A-5901.50/1
A-5901.50/1S
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A-5901.55/1
A-5901.55/1S
A-5901.60/1
A-5901.60/1S
A-5950.10/1
A-5950.10/1S
A-5950.12/1
A-5950.12/1S
A-5950.14/1
A-5950.14/1S
A-5950.16/1
A-5950.16/1S
A-5950.18/1
A-5950.18/1S
A-5950.20/1
A-5950.20/1S
A-5950.22/1
A-5950.22/1S
A-5950.24/1
A-5950.24/1S
A-5950.26/1
A-5950.26/1S
A-5950.28/1
A-5950.28/1S
A-5950.30/1
A-5950.30/1S
A-5950.32/1
A-5950.32/1S
A-5950.34/1
A-5950.34/1S
A-5950.36/1
A-5950.36/1S
A-5950.38/1
A-5950.38/1S
A-5950.40/1
A-5950.40/1S
A-5950.45/1
A-5950.45/1S
A-5950.50/1
A-5950.50/1S
A-5950.55/1
A-5950.55/1S
A-5950.60/1
A-5950.60/1S
A-5990.10/1

A-5990.10/1S
A-5990.12/1
A-5990.12/1S
A-5990.14/1
A-5990.14/1S
A-5990.16/1
A-5990.16/1S
A-5990.18/1
A-5990.18/1S
A-5990.20/1
A-5990.20/1S
A-5990.22/1
A-5990.22/1S
A-5990.24/1
A-5990.24/1S
A-5990.26/1
A-5990.26/1S
A-5990.28/1
A-5990.28/1S
A-5990.30/1
A-5990.30/1S
A-5990.32/1
A-5990.32/1S
A-5990.34/1
A-5990.34/1S
A-5990.36/1
A-5990.36/1S
A-5990.38/1
A-5990.38/1S
A-5990.40/1
A-5990.40/1S
A-5990.45/1
A-5990.45/1S
A-5990.50/1
A-5990.50/1S
A-5990.55/1
A-5990.55/1S
A-5990.60/1
A-5990.60/1S

Csigafúrók,  
marófúrók
A-3930
A-3931
A-3931S

A-3933
A-3933S
A-3934
A-3934S

Olívás Kirschner-drótok
A-5045.61/1
A-5045.61/2S
A-5045.62/1
A-5045.62/2S
A-5045.63/1
A-5045.63/2S
A-5045.64/1
A-5045.64/2S
A-5045.65/1
A-5045.65/2S
A-5045.66/1
A-5045.66/2S
A-5045.67/1
A-5045.67/2S
A-5046.61/2S
A-5046.62/1
A-5046.62/2S
A-5046.63/1
A-5046.63/2S
A-5046.64/2S
A-5046.65/2S
A-5046.66/2S
A-5046.67/2S

Eszközök
A-2005
A-2006
A-2044
A-2045
A-2056
A-2074
A-2075
A-2911
A-2913.1
A-2913.2
A-2921
A-2925
A-2927
A-2931

A-2940
A-2950
A-7006
A-7007
A-7014
A-7019

Tárolók
A-6601.020
A-6601.021
A-6601.036
A-6601.037
A-6601.038
A-6601.060
A-6601.061
A-6601.062
A-6601.063
A-6601.064
A-6601.065
A-6601.071
A-6601.072
A-6601.081
A-6601.082
A-6601.083
A-6601.089
A-6601.092
A-6601.093
A-6610.92
A-6611
M-6720
M-6726
M-6727
M-6730
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