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Johdanto

Tuotteiden materiaalit
Levyt
cpTi (ASTM F67)

Ruuvit, kiilat
Ti6Al4V (ASTM F136)

K-piikit
Ruostumaton terds (ISO 5832-1)

Instrumentit

Ruostumaton terés, alumiini, alumiiniseos, cpTi (ASTM F67),
nitinoli, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikoni

Sailiot

Ruostumaton teras, alumiiniseos, PEEK, PP, PPSU, silikoni
Kayttoaiheet

APTUS Foot
Jalan luiden murtumat, osteotomiat ja artrodeesi

- Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma
- Tarsaalien ja metatarsaalien osteotomiat ja artrodeesit

Vasta-aiheet

- Potilaalla tiedetaan tai epaillaan olevan infektio
implantointikohdassa tai sen lahella

- Potilas on allerginen ja/tai yliherkka implantin materiaaleille.

- Luun heikko laatu tai riittamaton maara implantin tukevaan
kiinnittamiseen.

- Potilas on toimintakyvyton ja/tai yhteistyokyvyton
hoitovaiheen aikana.

- Kasvulevyja ei saa tukkia levyilla ja ruuveilla.

(1]

Lue ohjeet kdyttooppaasta
ifu.medartis.com
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Varikoodit

Jarjestelméan koko Varikoodi
2.8 Oranssi
3.5 Vihrea

Levyt ja ruuvit
Implanttilevyilla ja ruuveilla on omat erityiset varikoodit:

Implanttilevyt, sininen
Implanttiruuvit, kulta
Implanttiruuvit, sininen
Implanttiruuvit, pinkki
Implanttikiilat, violetti

TriLock-levyt (lukitus)
Kortikaaliruuvit (kiinnitys)
TriLock-ruuvit (lukitus)
Hohkaluuruuvit (kiinnitys)
Kiilat ja kiilaruuvi

Mahdolliset levy- ja ruuviyhdistelmat

Levyja, ruuveja ja kiiloja voi yhdistella yhden
jarjestelmakoon sisalla:

2.8 TriLock-levyt

2.8 TriLock-ruuvit, HexaDrive 7
2.8 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 7
2.8/3.5 Kiilat, pieni/suuri, levyille
2.8 Kiilaruuvi, HexaDrive7

3.5 TriLock-levyt

3.5 TriLock-ruuvit, HexaDrive 15
3.5 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 15
2.8/3.5 Kiilat, pieni/suuri, levyille
3.5 Kiilaruuvi, HexaDrive 15

4.0 Hohkaluuruuvit, HexaDrive 15

Symbolit

@ HexaDrive

@ TriLock (lukitustekniikka)
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Jarjestelman yleiskuvaus

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelman 2.8/3.5 levyja on saatavana eri kokoisina vasemman ja oikean levyn versioina.
Levyja on saatavana steriilina ja epasteriilina.

jalkateran keski-
ja takaosan jarjestelma
2.8/3.5

3.5

i

A-4850.73 A-4850.72
Pieni Suuri

e T

A-4850.83 A-4850.84 A-4850.81 A-4850.82
Vasen Oikea Vasen Oikea
Pieni Pieni Suuri Suuri

=5
O

A-4950.83 A-4950.84 A-4950.81 A-4950.82
Vasen Oikea Vasen Oikea
Pieni Pieni Suuri Suuri

B KK K K
- L "L "L L

A-4950.06 A-4950.08 A-4950.10 A-4950.12 A-4950.14
Porras 06 mm Porras 08 mm Porras 10 mm Porras 172 mm  Porras 14 mm

1,6 mm

2,0mm
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F
"

A-4099.10 A-4099.13
04 mm 07 mm
A-4099.20 A-4099.23
06 mm 12 mm
2.8 '
A-4099.01/1
09 mm, HD7
Kiilajarjestelméa 2.8/3.5
3.5
A-4099.02/1
11 mm, HD15
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Hoitokonsepti

Seuraavassa taulukossa on luettelo tyypillisista [6ydoksistd, joiden hoitoon voidaan kayttaa jalkateran keski- ja takaosan
jarjestelman 2.8/3.5 implantteja.
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Mediaalinen vaajaluy,
dorsaalinen avoimen
kiilan osteotomia
(Cottonin osteotomia)

Kantaluun osteotomia
(Calcaneal Sliding
Osteotomy)

Lateraalisen kolumnin
pidennys
(Evansin osteotomia)

Edella mainitut tiedot on tarkoitettu vain suosituksiksi. Potilaalle kaytettavan implantin valinta on yksin leikkaavan laakarin
vastuulla.

medartis.com



Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 7

Instrumenttien kayttaminen

Yleisinstrumenttien kaytto

Mittasapluunat

Mittasapluunat auttavat sopivan implantin valinnassa
leikkauksen aikana. Jalkateran keski- ja takaosan jarjestel-
man 2.8/3.5 kanssa yhteensopivista mittasapluunoista on
luettelo luvussa Implantit, instrumentit ja sailict.

Mittasapluunoissa on symboleja, jotka osoittavat ruuvin
aukon tyypin ja sijainnin vastaavassa implantissa:

esittaa TriLock-ruuvin aukkoa (lukitus), kun kayte-
Q taan TriLock- tai kortikaaliruuvia.

Mittasapluuna, jossa on symbolit TriLock-ruuvin aukoille.

Mittasapluunan tuotenumero (esim. A-4850.72TP) vastaa
steriilin implantin tuotenumeroa (esim. A-4850.72S). Tuote-
numeron lopussa olevat kirjaimet TP viittaavat sapluunaan
(template).

A-4850.72TP
Sapluuna tuotteelle A-4850.72S

Kayta tarvittaessa oikeanmallisia K-piikkeja kiinnittamaan
mittasapluuna luuhun.

Huomautus
Ald implantoi mittasapluunoja.
Al& taivuta tai leikkaa mittasapluunoita.
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Levyn pitaminen ja asettaminen

Levyja voi poimia implanttisailiosta kasin tai levynpitopihdeil-
I& (A-2050). Naiden pihtien leuat ovat kiinni toisissaan, ja ne —— y-—\
aukeavat puristamalla pihteja. Levyt pysyvat pihtien karjessa A

olevassa kanavassa, eika niihin kohdistu puristusta.
A-2050

2.0-3.5 Levynpitopihdit
Levyn pito- ja asetusinstrumentin 2.8/3.5 (A-2950) TriLock-
paat voidaan lukita levyn TriLock-aukkoihin. Levyn pito- ja
asetusinstrumentti helpottaa implantin sijoittamista, liikut-

tamista ja pitamista luun paalla. Levyn pitoja asetusinstru- o 5 S ot
menttia voidaan kayttaa kaikkien TriLock 2.8- tai 3.5-levyjen

aukkojen kanssa.
A-2950

2.8/3.5 Levyn pito- ja asetusinstrumentti

Levyn taivutus /

TriLock-jalkalevyja voi tarvittaessa taivuttaa levyn taivutuspih-

deilla. 1.‘_ (E_jj"

Levyn taivutuspihteja on kahden tyyppisia eri kokoisiin jarjes- e
telmiin: \
A-2047

Tyyppi 1 on tarkoitettu 2.8 TriLock -levyille 2.0-2.8 Lewyn taivutuspihdit tappien kanssa  ~TRUITES
2.0-2.8 Levyn taivutuspihdit tappien kanssa (A-2047)

Tyyppi 2 on tarkoitettu 3.5 TriLock-levyille
3.5/4.0 Levyn taivutuspihdit (A-2940)

Varoitus
A-2940

Vaarin taivutettu levy voi johtaa toimintahairioon, jonka seu- ) L
3.5/4.0 Levyn taivutuspihdit

rauksena rakenne pettaa leikkauksen jalkeen.

Levyn taivutuspihteja kaytetaan aina pareittain.

Levyn taivutuspihdit 2.8 TriLock -levyille

Levyn taivutuspihdeissa on kaksi erilaista tappia, jotka suo-
jaavat litteiden ja kaarevien levyjen lukitusaukkoja taivutta-
misen aikana. Levyn merkinnailla varustettu puoli on aina
suunnattava ylospain, kun levya asetetaan taivutuspihteihin
(A-2047).

Kun taivutat kaarevaa levyd, pida levyn taivutuspihteja siten,
etta voit lukea tekstin "C — CURVED PLATE THIS SIDE UP”
ylhaaltapain. Nain varmistat, etta levyn aukot eivat vaurioidu.
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Levyn taivutuspihdit 3.5 TriLock-levylle
Levyn merkinnailla varustettu puoli on aina suunnattava ylos-
pain, kun levya asetetaan taivutuspihteihin (A-2940).

Kun taivutat levyja, pida levyn taivutuspihteja siten, etta voit
lukea tekstin "UP” ylhaaltapain. Nain varmistat, etta levyn
aukot eivat vaurioidu.

Kun taivutat levya, pida aina kahdesta viereisesta aukosta
kiinni, jotta levyn valiaukon muoto ei vaaristy.

Varoitus
Levya saa taivuttaa enintdan 30°. Jos levya taivutetaan
enemman, se voi murtua leikkauksen aikana tai sen jalkeen.

Varoitus

Jos levya taivutellaan toistuvasti vastakkaisiin suuntiin, se
voi murtua leikkauksen jalkeen. Kayta aina tuotteen mukana
toimitettuja taivutuspihteja, jotta levyn aukot eivat vaurioi-
du. Jos aukot vaurioituvat, ruuvia ei voi kiinnittaa paikalleen
oikein ja tukevasti, jolloin seurauksena voi olla jarjestelman
pettaminen.

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 9
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Leikkaaminen

Levyn leikkauspihdeilla (A-2045) voi tarvittaessa leikata
TriLock LCL -kantaluulevyja 2.8 ja 3.5
(A-4850.81-84/A-4950.81-84) ja K-piikkeja enintaan
2,0 mm:n lapimittaan.

Varmista (silmamaaraisesti), etta leikkauspihteihin ei jaa le-
vynpalasia. Aseta levy avoimiin leikkauspihteihin edestapain.
Varmista aina, etta levyn merkinngilla varustettu puoli on
ylospain. Pida levyn implantoitavasta osasta kiinni kadellasi,
kun leikkaat levya ja myds sen jalkeen.

Suositus
Levy on helpompi asettaa pihteihin, kun tuet niita hieman
keskisormella.

Voit tarkistaa leikkauslinjan pihtien leikkausikkunasta. Var-
mista, etta levyyn jaa riittavasti materiaalia, jotta viereinen
aukko sailyy ehjana.

Leikkaa levyn aukot aina yksitellen. Jos levysta on leikattava
kaksi aukkoa, levya on leikattava erikseen kaksi kertaa.

Varoitus
Jos levy leikataan vaarin, sen reunoista voi tulla teravat,
jolloin ymparyskudos voi vaurioitua.

K-piikit lyhennetaan asettamalla piikki leikkauspihtien sivussa
olevaan aukkoon. Leikkaa piikki puristamalla pihteja.

medartis.com
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Poraus

Varikoodattuja kierreporia on saatavana kaikenkokoisiin
APTUS-jarjestelmiin. Kaikissa kierreporissa on varikoodatut

renkaat.

Jarjestelman koko Varikoodi
2.8 Oranssi
3.5 Vihrea

Jokaiselle jarjestelman koolle on saatavana erityyppisia kier-
reporia: Ydinporassa on yksi varirengas. Liukuporassa (jota
kaytetdan lag-ruuvitekniikassa) on kaksi varirengasta.

Ydinaukkoihin tarkoitetussa kierreporassa & 2,6 mm
(A-3934) on kullanvarinen varsi, joka on yhdenmukainen
kullanvaristen 3.5-kortikaaliruuvien kanssa.

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 11

Aukon poraaminen 2.8-ruuveille

Ydinpora, & 2,35 mm = yksi varirengas
A-3832

RIS = § B — S

Liukupora, @ 2,9 mm = kaksi varirengasta
A-3834

Aukon poraaminen 3.5-ruuveille
3.5-kortikaaliruuvit ja 4.0-hohkaluuruuvit

firugis fpnfimpE—=| A

Ydinpora, @ 2,6 mm = yksi varirengas A-3934

3.5 TriLock-ruuvit

T T e e e ey — o —
= = 2 = = === = —— — —

Ydinpora, @ 3,0 mm = yksi varirengas A-3931

g -

= T
== = o

Liukupora, @ 3,6 mm = kaksi varirengasta A-3933
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Varoitus .
2.8-ruuveille on aina kaytettava kierreporan kanssa poranoh- / :
jainta (A-2820) tai itsepysyvaa poran holkkia (A-2826).

Sillé estetaan ruuviaukon vaurioituminen ja ymparyskudok- A-2820
2.8 Poranohjain

—

A-2826
2.5/2.8 Poran holkki, itsepys.

sen joutuminen suoraan kosketukseen poran kanssa.
Poranohjain rajoittaa myos pivot-kulmaa.

Varoitus
o—

3.5-ruuveille on aina kaytettava kierreporan kanssa poranoh-
jainta (A-2925 tai A-2927) tai itsepysyvaa poran holkkia 4
(A-2921). Silla estetdan ruuviaukon vaurioituminen ja A2925

ymparyskudoksen joutuminen suoraan kosketukseen poran 3.5 Poranohjain, kortikaaliruuvi, pora @ 2,6/3,6 mm
kanssa. Poranohjain rajoittaa myos pivot-kulmaa.

Kaksipaistad poranohjainta (A-2925) voi kayttaa LAG-ruuvitek-
niikkaan, 3.5-kortikaaliruuveille ja 4.0-hohkaluuruuveille.

Poranohjainta (A-2927) kaytetaan TriLock-ruuveille. A-2927
3.5 Poranohjain, TriLock, pora & 3,0 mm

ltsepysyva poran holkki (2.8-ruuveille A-2826 ja 3.5-ruuveille

A-2921) lukitaan kaantamalla sité TriLock-levyn aukoissa

my6tdpéivaan (enintdan +15°). A9

Talloin se suorittaa kaikki poranohjaimen toiminnot eika siita 3.5 Poranohjain, itsepysyva
tarvitse pitaa kiinni.

L LY

Varoitus

TriLock-levyjen kanssa on varmistettava, etta ruuviaukkojen
esiporauksessa kaytettava pivot-kulma on enintdan +15°.
Tata varten poranohjaimessa on rajoitin +15°:n kohdalla. Jos
esiporauksen pivot-kulma on yli 15°, TriLock-ruuveja ei voi
enaa lukita kunnolla levyyn.

A-2826
2.5/2.8 Poran holkki, itsepysyva
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Ruuvin pituuden maarittaminen

Syvyysmittojen (A-2837, A-2931) avulla méaaritetaan pa-
ras ruuvin pituus monokortikaaliseen tai bikortikaaliseen
kiinnittamiseen.

Varoitus

On tarkeaa varmistaa, etta syvyysmitta vastaa ruuvin
lapimittaa, joka ilmoitetaan syvyysmitan liukuosassa ja
kahvassa.

Veda syvyysmitan liukuosaa taaksepain.

Syvyysmitan karjessa on koukku, joka viedaan joko aukon
pohjalle tai asetetaan luun korteksiin. Kun syvyysmittaa
kaytetaan, se pysyy liikkumatta paikallaan ja vain liukuosaa
saadetaan.

Maadrita ruuvin pituus asettamalla liukuosan distaalipaa
implanttilevylle tai suoraan luuhun (esim. kun kyseessé on
murtuman korjaaminen lag-ruuveilla).

Syvyysmitan asteikko nayttaa parhaan ruuvinpituuden kysei-
selle porareialle.

Kun kaytetaan 3.5-ruuvia, ruuvin pituus voidaan maarittaa
my&s suoraan kayttamalla kierreporassa & 2,6 mm (A-3934)
tai @ 3,0 mm (A-3931) olevaa asteikkoa yhdessa poran-
ohjaimen (A-2925 tai A-2927) kanssa. Pituus maaritetdan
poranohjaimen paasta.

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 13
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A-2837
2.8 Syvyysmitta

A-2931
3.5/4.0 Syvyysmitta, 10-70 mm
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Ruuvin poimiminen

Ruuvimeisselin terissa (A-2013, A-2911) on itsepysyva s ies n

HexaDrive-kuusiokolojarjestelma. A-2013
2.5/2.8 Ruuvimeisseliterd, HD7, AO

A-2911
3.5/4.0 Ruuvimeisseliterd, HD15, AO

2.8-ruuvit {
Kun kaytat 2.8-ruuveja, kiinnitd vain 2.5/2.8-ruuvimeisselin 3 h

terd (A-2013) pikaliittimelliseen kahvaan (A-2073).
A-2073

Pikaliittimellinen kahva, AO

3.5-ruuvit

Kun kaytat 3.5-ruuveja, kiinnita vain 3.5/4.0-ruuvimeisselin '
wl‘-u

terd (A-2911) pikaliittimelliseen kahvaan (A-2074) tai pikaliitti- !

melliseen T-kahvaan (A-2075). 22074

Pikaliittimellinen kahva, AO

Varoitus

Al kayta 2.5/2.8-ruuvimeisselin teran (A-2013) kanssa suur-
ta kahvaa (A-2074) tai T-kahvaa (A-2075), koska sen aikaan-
saamat suuret voimat voivat vaurioittaa levyn aukossa olevan

ST R |

ruuvin kannan lukitusta.

A-2075
Pikaliittimellinen T-kahva, AO

medartis.com



Kun haluat poistaa ruuvin implanttisailiosta, vie vastaavalla
varikoodilla varustetun ruuvimeisselin tera kohtisuoraan ruu-
vin kantaan ja poimi se kayttamalla aksiaalipainetta.

Huomautus
lIman aksiaalipainetta ruuvi ei pysy ruuvimeisselissa.

Huomio

Poista ruuvi kotelosta pystysuorassa asennossa.

Jos ruuvi poimitaan useaan kertaan, ruuvin kannan sisélla
olevan HexaDrive-osan itsepysyva alue voi vaurioitua peruut-
tamattomasti. Talloin ruuvia ei enaa voi poimia oikein. Ota
siind tapauksessa kayttoon uusi ruuvi.

Huomautus
Tarkista ruuvin pituus ja lapimitta mittausmoduulin asteikos-
ta. Ruuvin pituus madritetaan ruuvin kannan paan kohdalta.

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 15
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K-piikkilevitin 1,6 tai 2,0 mm:n K-piikeille

Tee distraktio 1,6 mm:n tai 2,0 mm:n K-piikkien
K-piikkilevittimella painamalla kahvoja yhteen.

Voit yllapitad osteotomian distraktiota kiinnittamalla levitti-
men raikan.

Varoitus

Liiallinen kompressio tai distraktio voi vaurioittaa luuta ja/
tai K-piikkeja. Jos levitin on liian korkealla luun ylapuolella,
K-piikit voivat vaantya.

Laminalevitin

Tee distraktio laminalevittimelld painamalla kahvoja yhteen.
Voit yllapitaa distraktiota kiinnittamalla levittimien raikan.

medartis.com
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Leikkaustekniikat

Lag-ruuvitekniikka

2.8-kortikaaliruuveille (A-2820) ja 3.5-kortikaaliruuveille
(A-2925) tarkoitettuja poranchjaimia kaytetaan perinteiseen
lag-ruuvitekniikkaan AO/ASIF-luokituksen mukaisesti.

Varoitus
Vaaran lag-ruuvitekniikan kayttaminen voi johtaa reduktion
menettamiseen leikkauksen jalkeen.

1. Liukuaukon poraaminen

Poraa liukuaukko kierreporalla, jossa on kaksi varirengasta
(A-3834 tai A-3933) ja joka on yhdistetty LAG-merkinnalla
varustetun poranohjaimen (A-2820 tai A-2925) paghan. Poraa
kohtisuoraan suhteessa murtumalinjaan.

Al& poraa murtumalinjaa pidemmalle.

Jalkateran keski- ja takaosan jarjestelma 2.8/3.5 | 17
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A-2820
2.8 Poranohjain

B vt

A-2925
3.5 Poranohjain
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Esimerkki 2.8 lag -ruuvitekniikasta
Liukupora, @ 2,9 mm = kaksi varirengasta
A-3834
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Liukupora, @ 3,6 mm = kaksi varirengasta A-3933
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2. Ydinaukon poraaminen

Aseta poranohjaimen (A-2820 tai A-2925) toinen paa poratun
liukuaukon paalle ja poraa ydinaukko kayttamalla ydinaukkoi-
hin tarkoitettua kierreporaa, jossa on yksi varirengas (A-3832
tai A-3934). Poraa ydinaukko vaadittuun kokoon.

3. Murtuman komprimointi

Komprimoi murtuma vastaavalla kortikaaliruuvilla (A-5800.xx

tai A-5907.xx).
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Esimerkki 2.8 lag -ruuvitekniikasta

A-3832
Ydinpora, @ 2,35 mm = yksi varirengas

B LT LT Y Tt e e
A-3934
Ydinpora, & 2,6 mm = yksi varirengas




4. Valinnaiset komprimointia edeltavat vaiheet
Tarvittaessa voit tehda ruuvin kantaa varten luuhun syven-
nyksen kayttamalla kartioporaa (A-3835 tai A-3930).

Huomio

Kéayta kahvaa (A-2073 tai A-2074) moottoroidun ké&si-
kappaleen sijasta, jotta et vahingossa poraa liian pitkalle
korteksin lahialueella.
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Esimerkki 2.8-ruuvia varten tehtavasta syvennyksesta

e

Sl
A-3835
Kartiopora 2.8-kortikaaliruuville @ 3,7 mm

.-\;:. N
A-3930
Kartiopora 3.5-kortikaaliruuville @ 6,0 mm
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Erityiset leikkaustekniikat

Kiilat, pieni ja suuri koko, levyille 2.8/3.5

1. Valmistelu
Kun osteotomia on tehty, avaa osteotomia haluttua korjausta

varten kayttamalla K-piikkilevitintd </g>(A-2056), laminalevi-
tinta (A-7019) tai kolmen taltan tekniikkaa. Voit pitaa osteoto-
mian distraktion auki kiinnittamalla levittimien raikan.

Kun teet osteotomiaa, jata lateraalinen korteksi ehjaksi, jotta R :
se toimii saranana avoimelle kiilalle. A-2056 b 3
K-piikkilevitin =

A-7019 T

Laminalevitin

2. Madrita kiilan koko
Aseta sovituskiila (A-2006) avoimeen osteotomiaan.
Kiilan pituus nakyy sovituskiilan asteikosta.

Pienten kiilojen leveydet nakyvat sovituskiilan paassa, jossa ?.!,:Eét " Ly
on merkinta "small”, ja suurten kiilojen leveydet ndkyvat paas- -
s3, jossa on merkinta "large”. A-2006 o

2.8/3.5 Sovituskiila, 04-12 mm

3. Kiilan asettaminen paikalleen
Maaritetty kiilan leveys vastaa suljetun kiilan pinnan leveytta.
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Kiilan avoin, u:n muotoinen pinta asetetaan vasten osteoto-
mian pintoja. Kiilan suljetulla pinnalla olevan lasermerkityn
koon on oltava nakyvilla, kun kiila on asetettu paikalleen.

4. Kiilan kiinnittaminen levyyn

Aseta levy valitun kiilan paalle ja poista kiila implanttisailiosta
viemalld kiilan sisdanvieja 2.8/3.5 (A-2005) kiilan kierteitet-
tyyn aukkoon.

Kiilan sisaanviejalla 2.8/3.5 voidaan vieda sisaan ja asettaa
paikalleen seka pienia etta isoja kiiloja.

Vie kiila osteotomiarakoon kayttamalla kiilan sisaanviejaa ja
aseta levy oikeaan asentoon.

Kun levy ja kiila ovat oikeassa asennossa, poista kiilan si-
saanvieja ja kiinnita kiila vastaavalla kiilaruuvilla (A-4099.01/1
tai A-4099.02/1 yhdistetyn levyn jarjestelmékoon mukaan).

Jarjestelméan koko = Kiilaruuvi Tuotenro
2.8 Kiilaruuvi, 09 mm, HD7 A-4099.01/1
3.5 Kiilaruuvi, 11 mm, HD15 A-4099.02/1
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Oikein asetettu kiila

Vaarin asetettu kiila

A-4099.01/1 A-4099.02/1
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Vaihtoehtoisesti voit kiinnittda kiilan vastaavalla ruuvilla
levyyn ja sen jalkeen asettaa kiila-levyrakenteen osteotomia-
rakoon.

Varoitus

Kun asetat levya (A-4850.72-73, A-4850.81-84, A-4950.81—
84) osteotomiaraon paalle, kiinnitd molempiin luufragment-
teihin kaksi ruuvia.

Esimerkkeja levyjen ja kiilojen yhdistelmista

Tyypilliset kliiniset avoi- = Levyn aukko, jonka kautta kiila kiinnitetdan vastaaval-
men kiilan osteotomiat  la kiilaruuvilla

Mahdolliset ruuvin ja levyn aukon yhdistelmat

2.8 TriLock-le- Mediaalisen vaajaluun
vy, C osteotomia (Cottonin
A-4850.72-73 | osteotomia)

- 2.8 Kiilaruuvit (A-4099.01/1)
- 2.8 TriLock- ja 2.8-kortikaaliruuvit (A-5850.xx ja 5800.xx)

2.8 TriLock LCL | Kantaluun osteotomia
-kantaluulevy (LCL)

A-4850.81-84

- 2.8 Kiilaruuvit (A-4099.01/1)

- 2.8 Kortikaaliruuvit (A-5800.xx)
3.5 TriLock Kantaluun osteotomia
kantaluun (LCL)
LCL-levy - 3.5 Kiilaruuvit (A-4099.02/1)
A-4950.81-84 - 3.5 Kortikaaliruuvit (A-5901.xx)

Suuren halkaisijan vuoksi 4.0-kantaluuruuveja (A-5990.xx)
ei voi kayttaa pitkulaisessa aukossa, vaan ainoastaan 3.5
TriLock -ruuviaukoissa.
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2.8 TriLock C -levyt

Mediaalisen vaajaluun osteotomialevy (Cottonin osteotomia)
(A-4850.72-73)

1. Osteotomia ja distraktio
Tee osteotomia mediaalisen vaajaluun keskelle leikkaamalla
mediaalinen ja lateraalinen korteksi.

Kun teet osteotomiaa, jata perimmainen korteksi ehjaksi,
jotta se toimii saranana avoimelle kiilalle.

Kun osteotomia on tehty, avaa osteotomia haluttua korja-
usta varten kayttamalla K-piikkilevitinta (A-2056), laminalevi-
tintd (A-7019) tai kolmen taltan tekniikkaa. Voit pitédé osteoto-
mian distraktion auki kiinnittamalla levittimien raikan.

Jos levya kaytetaan yhdessa kiilan kanssa, katso oikea tek-
niikka luvusta Erityiset leikkaustekniikat — kiilat, pieni ja suuri
koko, levyille 2.8/3.5.

2. Levyn sijoittaminen
Sijoita kiila osteotomian paalle siten, etta levyn varsiosat ovat
plantaariseen suuntaan.

3. Levyn valiaikainen kiinnittdminen

Kiinnita levy valiaikaisesti osteotomian kummaltakin puolelta
K-piikin aukkojen kautta 1,6 mm:n K-piikeilld (A-5040.41 tai
A-5042.47).

4. Levyn kiinnittdminen

Kun levy on oikeassa asennossa, poraa, maarita ruuvin
pituus ja kiinnita ruuvit varmistaen, etta kaikki ruuvit on ase-
tettu kulmaan poispain osteotomiasta.

Irrota valiaikaiseen kiinnitykseen kaytetyt K-piikit.

Vakaaseen kulmaan asetettavien TriLock-ruuvien
(A-5850.xx) kaytto edistaa yleensa rakenteen vakautta etenkin
silloin, kun luu on heikkolaatuista.
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On suositeltavaa kayttaa seuraavia levyn ja kiilan kokoyhdistel-
mié:

Suositeltava
kiilan koko

Mahdolliset ruuvin ja levyn

aukon yhdistelmat

- 2.8 Kiilaruuvit
(A-4099.01/1)

- 2.8 TriLock - ja kortikaali-
ruuvit
(A-5850.xx ja A-5800.xx)

2.8 TriLock-levy, C, pieni

(A-4850.73) 4-5mm

- 2.8 Kiilaruuvit
(A-4099.01/1)

- 2.8 TriLock - ja kortikaali-
ruuvit
(A-5850.xx ja A-5800.xx)

2.8 TriLock-levy, C, suuri

(A-4850.72) 4=7mm
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2.8 TriLock LCL -kantaluulevyt
(A-4850.81-84)

3.5 TriLock LCL -kantaluulevyt
(A-4950.81-84)

1. Osteotomia ja distraktio

Tee kantaluuhun osteotomia Evansin osteotomian tai jonkin
muun valitsemasi lateraalisen kolumnin pidennyksen mukai-
sesti.

Kéayta osteotomian avaamiseen K-piikkilevitintd (A-2056) tai
laminalevitinta (A-7019).

Voit pitaa distraktion auki haluttua korjausta varten kiinnitta-
malla levittimien raikan.

Jos levya kaytetaan yhdessa kiilan kanssa, katso oikea tek-
niikka luvusta Erityiset leikkaustekniikat — kiilat, pieni ja suuri
koko, levyille 2.8/3.5.

On suositeltavaa kayttaa seuraavia levyn ja kiilan kokoyhdistelmia:

2.8 TriLock LCL -kantaluulevy, pieni 6-8 mm
(A-4850.83-84)
- 2.8 Kiilaruuvit (A-4099.01/1)
- 2.8 Kortikaaliruuvit (A-5800.xx)
2.8 TriLock LCL -kantaluulevy, suuri 6-12 mm
(A-4850.81-82)
- 2.8 Kiilaruuvit (A-4099.01/1)
- 2.8 Kortikaaliruuvit (A-5800.xx)
3.5 TriLock LCL -kantaluulevy, pieni 6-8 mm
(A-4950.83-84) - 3.5 Kiilaruuvit (A-4099.02/1)
- 3.5 Kortikaaliruuvit (A-5907.xx)
Suuren halkaisijan vuoksi 4.0-kantaluuruuveja (A-5990.xx) ei voi kayttaa pitkulai-
sessa aukossa, vaan ainoastaan 3.5 TriLock -ruuviaukoissa.
3.5 TriLock LCL -kantaluulevy, suuri 6-12 mm
(A-4950.81-82) - 3.5 Kiilaruuvit (A-4099.02/1)
- 3.5 Kortikaaliruuvit (A-5907.xx)
Suuren halkaisijan vuoksi 4.0-kantaluuruuveja (A-5990.xx) ei voi kayttaa pitkulai-
sessa aukossa, vaan ainoastaan 3.5 TriLock -ruuviaukoissa.
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2. Levyn sijoittaminen
Aseta asianmukainen vasen tai oikea LCL-levyn versio paikal-
leen mahdollisimman dorsaalisesti.

3. Levyn véliaikainen kiinnittaminen

Voit viedd 1,6 mm:n oliivimalliset K-piikit (A-5045.41-42)
2.8 LCL -kantaluulevyssa olevien ruuviaukkojen kautta.
Voit viedd 2,0 mm:n oliivimalliset K-piikit (A-5045.62-63)
3.5 LCL -kantaluulevyssa olevien ruuviaukkojen kautta.
Arvioi levyn ja luun yhdistelmaan tarvittavien kierteiden
pituus. Vie oliivimallinen K-piikki ruuviaukkoon ja hidasta
sisaanvientia, kun oliivi koskettaa levya.

Huomio
Jos K-piikki viedaan liian pitkalle, luun kierteet voivat kulua ja
valiaikainen kiinnitys voi l6ystya.

4. Levyn kiinnittdaminen

Kun levy on oikeassa asennossa, poraa, maarita ruuvin
pituus ja kiinnita haluttu ruuvi vapaana oleviin ruuviaukkoihin
varmistaen, etta kaikki ruuvit on asetettu kulmaan poispain
osteotomiasta.

Poista tilapainen kiinnitys ja tayta loput ruuviaukot toistamal-
la edelld mainitut vaiheet.

Vakaaseen kulmaan asetettavien TriLock-ruuvien (A-5850.
xx tai A-5950.xx) kaytto edistad yleensa rakenteen vakautta
etenkin silloin, kun luu on heikkolaatuista.
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3.5 TriLock kantaluun porraslevyt
(A-4950.06/08/10/12/14)

1. Levyn sijoittaminen
Sijoita osteotomian keskelle porraslevy, jonka porraskoko on
oikea (6, 8,10, 12 tai 14 mm).

Jos kyseessa on mediaalinen osteotomia, kiinnitd kolmella
ruuviaukolla varustettu levyn osa anteriorisesti ja kahdella
ruuviaukolla varustettu osa posteriorisesti.

Jos kyseessa on lateraalinen kantaluun osteotomia, sijoita
levy toisin pain.

2. Levyn valiaikainen kiinnittaminen

Voit kiinnittaa levyn valiaikaisesti 2,0 mm:n K-piikilla
(A-5040.61 tai A-5042.61) tai 2,0 mm:n oliivimallisella K-pii-
killa (A-5045.61-67) madaritettyyn K-piikin rakoon. K-piikin raon
avulla voit saataa porraslevya uudelleen, kun 2,0 mm:n K-piik-
ki tai 2,0 mm:n oliivimallinen K-piikki on asetettu paikoilleen.

3. Levyn kiinnittaminen

Voit tyontaa kantaluufragmenttia kasin tai voit asettaa kes-
kimmadiseen ruuviaukkoon kantaluuruuvin (A-5990.xx), jolloin
voit vetaa levyn luuhun.

Kun levy on oikeassa asennossa, poraa, maarita ruuvin pituus
ja kiinnita halutun tyyppinen ruuvi vapaana oleviin ruuviauk-
koihin varmistaen, etta kaikki ruuvit on asetettu kulmaan
poispain osteotomiasta.

Varoitus
Aseta vahintaan kaksi ruuvia kuhunkin luufragmenttiin.

Poista tilapdinen kiinnitys ja tayta loput ruuviaukot toistamal-
la edelld mainitut vaiheet.

Vakaaseen kulmaan asetettavien TriLock-ruuvien
(A-5950.xx) kéytto edistéé yleensa rakenteen vakautta etenkin
silloin, kun luu on heikkolaatuista.

Varoitus

Lukitse TriLock-ruuvit lopullisesti vasta, kun kaikki ruuvit on
asetettu lukitusaukkoihin. Talloin levy pysyy paikallaan, kun
kaikkia ruuveja lukitaan. 3.5 TriLock -ruuvien lukitsemiseen on
aina kaytettava T-kahvaa (A-2075).
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Eksplantaatio

Jalkateran keski- ja takaosan levyjen eksplan-
taatio

1. Ruuvien irrottaminen

Avaa kaikkien levyssa olevien ruuvien lukitus. Kun kaikkien
ruuvien lukitus on avattu, irrota ne.

Ruuvien irrottamisjarjestyksella ei ole merkitysta.

Jos levy on tarttunut luuhun, irrota se varovasti luusta
kayttamalla periosteaalista kohottajaa.

Huomio

Kun poistat ruuveja, varmista, etta ruuvin paahan kiinnittynyt
luukudos on poistettu, ruuvimeisselin ja ruuvin kannan liitanta
on aksiaalisesti suunnattu ja ruuvimeisselin teraan ja ruuviin
kohdistuu riittavasti aksiaalivoimaa.
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TriLock-lukitustekniikka

TriLock-lukitustekniikan oikea kaytto — 2.8 TriLock -ruuvit

Ruuvi viedaan levyn aukon lapi luussa olevaan esiporattuun
kanavaan. Ruuvin lisaantyva kiristysvoima alkaa tuntua heti
kun ruuvin kanta koskettaa levyn pintaa.

Tama on merkki "sisaanvientivaiheen” alkamisesta, jolloin
ruuvin kanta alkaa edeta kohti levyn lukitusaluetta (kaavion
kohta A). Taman jalkeen kiristysvoima pienenee (kaavion
kohta B). Lopuksi alkaa varsinainen lukitusvaihe (kaavion

kohta C), jolloin ruuvin kiristaminen aiheuttaa ruuvin ja levyn

valille kitkaa, joka lukitsee ruuvin tukevasti paikalleen.

Ruuvin kiristamiseen kaytettava vaantomomentti ratkaisee
lukituksen laadun (katso kaavion kohta C).

Kiertokulma a —»

Lukitusmomentti M o

VaantomomenttiM ——»

Sisadnvientimomentti M j

/

P

E |

‘A
-

tivaihe

A
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TriLock-lukitustekniikan oikea kaytto — 3.5 TriLock -ruuvit

Ruuvi viedaan levyn aukon lapi esiporattuuniuuhun. Kun toisen kerran (kaavion kohta C). Lopuksi alkaa varsinainen
ruuvin kanta on kiinni levyn pinnassa, sen tuntee “kosketus- lukitusvaihe (kaavion kohta D), jolloin ruuvin kiristdminen
momenttina”. 3.5 TriLock -ruuveilla tama ruuvin lisdantyva aiheuttaa ruuvin ja levyn valille kitkaa, joka lukitsee ruuvin
kiristysvoima on helppo havaita (kaavion kohta “A”"). tukevasti paikalleen. Kohdassa D kaytetty kiristysvoima

ratkaisee lukituksen laadun.
Sen jalkeen kiristysvoima pienenee, kunnes alkaa uudestaan
lisaantya, kun siirrytadn sisaanvientivaiheeseen, jossa ruuvin  Toisin sanoen ruuvin kiinnittamiseen tarvitaan suurta
kanta asettuu lukitusaukkoon (kaavion kohta B). Kun ruuvin kiristysvoimaa kahdesti ennen kuin ruuvi on lopullisesti
kanta on asettunut lukitusaukkoon, kiristysvoima pienenee lukittunut paikalleen.

Kiertokulmaa —»

Lukitusmomentti M

VaantomomenttiM — p

Sisaanvientimomentti M
Kosketusmomentti M, 4A ; \

Kosketus Sisdanvien- | Vapau-
momentti tivaihe tus Lukitus
A B C D
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TriLock-ruuvien oikea lukitus (+15°) jalkateran keski- ja takaosan jarjestelmaan 2.8/3.5

Alla olevissa kuvissa on esimerkkeja 2.5-ruuvin oikeasta
lukittumisesta 1,6 mm:n paksuiseen suoraan levyyn.Ruuvi on
lukittunut kunnolla vasta, kun ruuvin kanta on lukittunut
taysin samalle tasolle lukituspinnan kanssa (kuvat 1 ja 3).

Jos ruuvi ulkonee edelleen (kuvat 2 ja 4), ruuvin kanta ei ole
kokonaan llukitusasennossa. Talloin ruuvi on kiristettava
uudelleen niin, ettd se uppoaa perille asti ja lukittuu kunnolla.

Oikein: LUKITTU Vaarin: EI LUKITTU

Kuva 1 Kuva 2

Oikein: LUKITTU Vaarin: EI LUKITTU

Kuva 3 Kuva 4
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Jos luu on heikkolaatuista, voi olla tarpeen kayttaa kevytta
aksiaalivoimaa kunnollisen lukituksen aikaansaamiseksi.

Kun lukitukseen vaadittu vaantomomentti (MLock) on
saavutettu, ala kirista ruuvia enempaa. Muussa tapaukses-
sa lukituksen onnistumista ei voida enaa taata.




Liite

Implantit, instrumentit ja sailiot

Levyt, sapluunat

A-4099.10
A-4099.10S
A-4099.11
A-4099.11S
A-4099.12
A-4099.12S
A-4099.13
A-4099.13S
A-4099.20
A-4099.20S
A-4099.21
A-4099.21S
A-4099.22
A-4099.22S
A-4099.23
A-4099.23S
A-4850.72
A-4850.72S
A-4850.72TP
A-4850.73
A-4850.73S
A-4850.73TP
A-4850.81
A-4850.81S
A-4850.81TP
A-4850.82
A-4850.82S
A-4850.82TP
A-4850.83
A-4850.83S
A-4850.83TP
A-4850.84
A-4850.84S
A-4850.84TP
A-4950.06
A-4950.06S
A-4950.08
A-4950.08S
A-4950.10
A-4950.10S

A-4950.12
A-4950.12S
A-4950.14
A-4950.14S
A-4950.81
A-4950.81S
A-4950.81TP
A-4950.82
A-4950.82S
A-4950.82TP
A-4950.83
A-4950.83S
A-4950.83TP
A-4950.84
A-4950.84S
A-4950.84TP

Ruuvit, K-piikit
A-4099.01/1
A-4099.01/1S
A-4099.02/1
A-4099.02/1S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5040.61
A-5040.61/1
A-5040.61/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S
A-5042.61
A-5042.61/1
A-5042.61/2S
A-5800.08
A-5800.08/1
A-5800.08/1S
A-5800.10
A-5800.10/1
A-5800.10/1S
A-5800.12

A-5800.12/1
A-5800.12/1S
A-5800.14
A-5800.14/1
A-5800.14/1S
A-5800.16
A-5800.16/1
A-5800.16/1S
A-5800.18
A-5800.18/1
A-5800.18/1S
A-5800.20
A-5800.20/1
A-5800.20/1S
A-5800.22
A-5800.22/1
A-5800.22/1S
A-5800.24
A-5800.24/1
A-5800.24/1S
A-5800.26
A-5800.26/1
A-5800.26/1S
A-5800.28
A-5800.28/1
A-5800.28/1S
A-5800.30
A-5800.30/1
A-5800.30/1S
A-5800.32
A-5800.32/1
A-5800.32/1S
A-5800.34
A-5800.34/1
A-5800.34/1S
A-5800.36
A-5800.36/1
A-5800.36/1S
A-5800.38
A-5800.38/1
A-5800.38/1S
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A-5800.40
A-5800.40/1
A-5800.40/1S
A-5800.45
A-5800.45/1
A-5800.45/1S
A-5800.50/1
A-5800.50/1S
A-5800.55/1
A-5800.55/1S
A-5800.60/1
A-5800.60/1S
A-5850.08
A-5850.08/1
A-5850.08/1S
A-5850.10
A-5850.10/1
A-5850.10/1S
A-5850.12
A-5850.12/1
A-5850.12/1S
A-5850.14
A-5850.14/1
A-5850.14/1S
A-5850.16
A-5850.16/1
A-5850.16/1S
A-5850.18
A-5850.18/1
A-5850.18/1S
A-5850.20
A-5850.20/1
A-5850.20/1S
A-5850.22
A-5850.22/1
A-5850.22/1S
A-5850.24
A-5850.24/1
A-5850.24/1S
A-5850.26
A-5850.26/1

A-5850.26/1S
A-5850.28
A-5850.28/1
A-5850.28/1S
A-5850.30
A-5850.30/1
A-5850.30/1S
A-5850.32
A-5850.32/1
A-5850.32/1S
A-5850.34
A-5850.34/1
A-5850.34/1S
A-5850.36
A-5850.36/1
A-5850.36/1S
A-5850.38
A-5850.38/1
A-5850.38/1S
A-5850.40
A-5850.40/1
A-5850.40/1S
A-5850.45
A-5850.45/1
A-5850.45/1S
A-5850.50/1
A-5850.50/1S
A-5850.55/1
A-5850.55/1S
A-5850.60/1
A-5850.60/1S
A-5901.10/1
A-5901.10/1S
A-5901.12/1
A-5901.12/1S
A-5901.14/1
A-5901.14/1S
A-5901.16/1
A-5901.16/1S
A-5901.18/1
A-5901.18/1S
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A-5901.20/1
A-5901.20/1S
A-5901.22/1
A-5901.22/1S
A-5901.24/1
A-5901.24/1S
A-5901.26/1
A-5901.26/1S
A-5901.28/1
A-5901.28/1S
A-5901.30/1
A-5901.30/1S
A-5901.32/1
A-5901.32/1S
A-5901.34/1
A-5901.34/1S
A-5901.36/1
A-5901.36/1S
A-5901.38/1
A-5901.38/1S
A-5901.40/1
A-5901.40/1S
A-5901.45/1
A-5901.45/1S
A-5901.50/1
A-5901.50/1S
A-5901.55/1
A-5901.55/1S
A-5901.60/1
A-5901.60/1S
A-5950.10/1
A-5950.10/1S
A-5950.12/1
A-5950.12/1S
A-5950.14/1
A-5950.14/1S
A-5950.16/1
A-5950.16/1S
A-5950.18/1
A-5950.18/1S
A-5950.20/1
A-5950.20/1S
A-5950.22/1
A-5950.22/1S
A-5950.24/1
A-5950.24/1S
A-5950.26/1
A-5950.26/1S
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A-5950.28/1
A-5950.28/1S
A-5950.30/1
A-5950.30/1S
A-5950.32/1
A-5950.32/1S
A-5950.34/1
A-5950.34/1S
A-5950.36/1
A-5950.36/1S
A-5950.38/1
A-5950.38/1S
A-5950.40/1
A-5950.40/1S
A-5950.45/1
A-5950.45/1S
A-5950.50/1
A-5950.50/1S
A-5950.55/1
A-5950.55/1S
A-5950.60/1
A-5950.60/1S
A-5990.10/1
A-5990.10/1S
A-5990.12/1
A-5990.12/1S
A-5990.14/1
A-5990.14/1S
A-5990.16/1
A-5990.16/1S
A-5990.18/1
A-5990.18/1S
A-5990.20/1
A-5990.20/1S
A-5990.22/1
A-5990.22/1S
A-5990.24/1
A-5990.24/1S
A-5990.26/1
A-5990.26/1S
A-5990.28/1
A-5990.28/1S
A-5990.30/1
A-5990.30/1S
A-5990.32/1
A-5990.32/1S
A-5990.34/1
A-5990.34/1S

A-5990.36/1
A-5990.36/1S
A-5990.38/1
A-5990.38/1S
A-5990.40/1
A-5990.40/1S
A-5990.45/1
A-5990.45/1S
A-5990.50/1
A-5990.50/1S
A-5990.55/1
A-5990.55/1S
A-5990.60/1
A-5990.60/1S

Kierreporat
A-3832
A-3832S
A-3834
A-3834S
A-3835
A-3835S
A-3930
A-3930S
A-3931
A-3931S
A-3933
A-3933S
A-3934
A-3934S

Oliivimalliset K-piikit

A-5045.41/1
A-5045.41/2S
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5045.62/1
A-5045.62/2S
A-5045.63/1
A-5045.63/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S
A-5046.43/1
A-5046.43/2S
A-5046.44/1
A-5046.44/2S

A-5046.45/1
A-5046.45/2S
A-5046.46/1
A-5046.46/2S
A-5046.47/1
A-5046.47/2S
A-5046.61/2S
A-5046.62/1
A-5046.62/2S
A-5046.63/1
A-5046.63/2S
A-5046.64/2S
A-5046.65/2S
A-5046.66/2S
A-5046.67/2S

Instrumentit
A-2005
A-2006
A-2013
A-2045
A-2047
A-2050
A-2056
A-2073
A-2074
A-2075
A-2820
A-2826
A-2837
A-2911
A-2921
A-2925
A-2927
A-2931
A-2940
A-2950
A-7006
A-7007
A-7014
A-7019
A-2913.1
A-2913.2

Séiliot
A-6010.16
A-6601.030
A-6601.031

A-6601.032
A-6601.033
A-6601.034
A-6601.035
A-6601.037
A-6601.063
A-6601.064
A-6601.065
A-6601.070
A-6601.071
A-6601.072
A-6601.073
A-6601.082
A-6601.083
A-6601.084
A-6601.085
A-6601.087
A-6601.089
A-6601.091
A-6610.93
A-6610.94
A-6611
M-6710
M-6720
M-6726
M-6727
M-6730
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