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Introducao

Materiais dos produtos

Instrumentos
Aco inoxidavel, aluminio, liga de aluminio, titanio sem liga
(ASTM F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silicone

Caixas
Aco inoxidavel, liga de aluminio, PEEK, PR, PPSU, silicone

Compatibilidade

O MODUS 2 TBS foi desenvolvido para ser utilizado com os
seguintes sistemas:

- MODUS 2 Mandible

- MODUS 2 Orthognathics

Codificagado por cores

Diametro do parafuso Cédigo de cor

2.0 Azul
2.3 Castanho
2.5 Roxo

Consultar as instrugdes de utilizagao medartis.com
ifu.medartis.com
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Aplicacao do instrumento

Perfuragcao

Brocas helicoidais codificadas por cores para utilizagdo com
o Conjunto transbucal estédo disponiveis para os didmetros
de parafuso MODUS 2 2.0, 2.3 e 2.5. Todas as brocas tém um
cédigo de cor sob a forma de anéis.

Diametro do parafuso Caodigo de cor
2.0 Azul

2.3 Castanho

2.5 Roxo

Brocas para parafusos & 2.0 (broca & 1.5)
Dental Stryker
M2-3459 M2-3469 25 mm

Brocas para parafusos & 2.3 (broca & 1.9)
Dental Stryker
M2-3216 M2-3226 25mm

Brocas para parafusos & 2.5 (broca & 2.0)
Dental Stryker
M2-3276 M2-3286 25mm

Selecdo da guia de broca

Existem duas guias de broca disponiveis:

Instrumentos Funcao

Guia de broca para Para todas as placas MODUS
placas TriLock (M-2632) 2 TriLock

2.0—2.5 Guia de broca, Para implantes MODUS 2
céntrica (M-2630) desblogueados

Precaugao

Com as placas TriLock, apenas guia de broca M-2632 deve
ser utilizada para evitar danificar o orificio do parafuso.

medartis.com
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Aplicacao

Preparar a peca de mao

M-2606
Manipulo trocarte transbucal e guia de broca

M

M-2620
Bainha de protegédo @ 4,5 mm

II
M-2626
Trocarte para bainha de protegdo

medartis.com
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1. Abra o fecho da alavanca no punho (M-2606).

2. Conecte a bainha de protegdo (M-2620) ao punho.

Aviso
O comprimento de insergdo da bainha de protegéo (38 mm/
33 mm) depende do local onde é inserida no punho.

A ponta da bainha de protecao fica do lado oposto ao pino.
Isso pode, portanto, ser usado para orientagao.

Para um comprimento de insergdo de 38 mm, insira a bainha
de protegao por baixo no punho.

medartis.com
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Para um comprimento de inser¢do de 33 mm, insira a bainha
de protegao por cima no punho.

medartis.com
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3. Abra o fecho da alavanca no punho. A bainha de protegéo
fica assim fixada.

4. Insira o trocarte (M-2626) por cima na bainha de protegao.

medartis.com
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5. Rode o trocarte para a direita até que o fecho de baioneta
encaixe no pino da bainha de protegéo.

Incisao

1. Incisdo com bisturi ao nivel da area do implante.

medartis.com
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2. Aperte a pele no local da inciséo e puncione com
o trocarte inserido (M-2606).

3. Remova o trocarte rodando-o para a esquerda.

medartis.com
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Insercao do retrator labial intraoral

((

M-2615
Retrator labial, intraoral

|

M2-2001
Punho de chave de parafusos, tipo 2

M2-2005
Lamina de chave de parafusos, HD6

1. Insira a chave de fendas (cabo da chave de fendas
(M2-2001) com l&mina da chave de fendas HD6 (M2-2005))
no parafuso de aperto do retrator labial (M-2615).

i

medartis.com
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2. Deslize o retrator labial (M-2615) de dentro para fora sobre
a bainha de protegéo.

medartis.com



MODUS 2 Conjunto transbucal | 13

3. Prenda o retrator labial apertando o parafuso de fixagéao.

Aviso
Para remover o retrator labial (M-2615), execute 0s passos 1
a 3 pela ordem inversa.

Insercao do retrator labial extraoral

M-2614
Retrator labial, extraoral

1. Insira o retrator labial extraoral (M-2614).
Com pressao lateral, o retrator labial é acionado.

medartis.com
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Aviso

Para remover o retrator labial extraoral (M-2614), primeiro
pressione o mecanismo da alavanca (1) e, em seguida, puxe
o retrator labial (2).

medartis.com



Perfuragao

1. Insira a guia de broca (M-2630/M-2632).
Rode a guia de broca para a direita até que o fecho da
baioneta encaixe no pino da bainha de protegao.

2. Insira a broca helicoidal.

Durante a perfuracéo, pode-se aplicar pressdo com a bainha
de protegdo ao implante para evitar que o mesmo escorre-
gue.

Aviso

Para facilitar a estimativa da profundidade de perfuragéo, as
brocas séo fornecidas com marcagdes a laser em incremen-
tos de 5 mm.

MODUS 2 Conjunto transbucal | 15
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3. Retire a guia de broca (M-2630/M-2632) rodando-a para a
esquerda.

Aviso
Durante e ap6s a remogao da guia de broca, ainda é possivel

aplicar pressdo com a bainha de protegdo ao implante para
evitar que 0 mesmo escorregue.

4. Insira o parafuso.

Aviso
N&o é necessario fazer furos prévios ao utilizar parafusos
SpeedTip autoperfurantes.*

“Exceto com osso muito duro

medartis.com
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Instrumentos e caixa

Manipulo trocarte transbucal e guia de broca

Vs
Art. N.° Comprimento Pegas / emb.
M-2606 147 mm 1
Retrator labial
. i
e e
s ™
M-2614 M-2615
Art. N.° Descrigao Comprimento Pegas / emb.
M-2614 extraoral 166 mm 1
M-2615 intraoral 83 mm 1
M-5299/1 Parafuso de aperto M3/HD6 p/M-2615/M-2616 (pega sobresselente) 13 mm 1
Punho de chave de parafusos
T ——
Art.N.© Descrigéo Comprimento Pegas / emb.
M2-2001 tipo 2 (manual pequeno, acoplamento AQ) 121 mm 1

Escala 1:2 medartis.com
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Lamina de chave de parafusos

R e ————
Art.N.© Interface Descrigéo Comprimento Pegas / emb.
M2-2005 @ HD6 autobloqueante 95mm 1

Bainha de protecéao

}

Art. N.° Descri¢éo Comprimento Pegas /emb.
M-2620 para M-2606 48 mm 1
Trocarte
-]
Art. N.° Descri¢éo Comprimento Pegas /emb.
M-2626 para M-2620 60 mm 1

Guias de broca

o =
M-2630 M-2632
Art. N.° Tamanho Descrigéo Comprimento Pegas /emb.
M-2630 20-25 54 mm 1
M-2632 20=25 para placas TriLock 54 mm 1

medartis.com Escala1:2
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Brocas helicoidais & 1,5 mm (parafusos 2.0 para furos centrais)

Art.N.© Stop Comprimento Extremidade do eixo Pegas / emb.
M2-3459 M2-3459S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3469 M2-3469S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Brocas helicoidais & 1,9 mm (parafusos 2.3 para furos centrais)

e o o — -— = — =———————~__I

M2-3226
Art.N.© Stop Comprimento Extremidade do eixo Pegas / emb.
M2-3216 M2-3216S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3226 M2-3226S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Brocas helicoidais & 2,0 mm (parafusos 2.5 para furos centrais)

b= A - - g —————— = —————

M2-3276

i === = i

M2-3286
Art.N.© Stop Comprimento Extremidade do eixo Pegas / emb.
M2-3276 M2-3276S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3286 M2-3286S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Escala 1:1 medartis.com
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Estojo, bandejas

M2-6003.001 com M2-6003.002*/M2-6003.004%,
(excl. instrumentos)

Art.N.° Descrigéo Dimensdes (L x C) Pegas / emb.

M2-6003.001 estojo de instrumentos, TBS 240 x 240 mm 1
M2-6003.002* bandeja de instrumentos, TBS, Stryker 240 x 240 mm 1
M2-6003.004* bandeja de instrumentos, TBS, Dental 240 x 240 mm 1
M-6727 tampa para estojo de implantes e instrumentos 240 x 240 mm 240 x 240 mm 1

* Escolha entre a bandeja de instrumentos Stryker ou Dental com base no acoplamento de brocas

medartis.com
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