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Uvod
Materiali izdelka

Izdelka	 Materiali
Ploščice	 cpTi (ASTM F67)
Vijaki	 Ti6Al4V (ASTM F136)
Instrumenti 	 Nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeva 	
	 zlitina, nelegiran titan (ASTM F67), 
	 Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, 
	 PTFE, silikon 
Vsebniki	 Nerjavno jeklo, aluminijeva zlitina, 	
	 PEEK, PP, PPSU, silikon

Indikacije

MODUS 2 Midface je indiciran za popravilo poškodb srednje-
ga dela obraza, fiksiranje osteotomij zgornje čeljusti in 
rekonstruktivne posege v srednjem delu obraza. 

Kontraindikacije

	- Predhodno obstoječa okužba ali sum na okužbo na ali v 
bližini mesta vsaditve 

	- Znane alergije in/ali preobčutljivost na materiale vsadka 

	- Slabša ali nezadostna kakovost kosti za trdno pritrditev  
implantata 

	- Bolniki, ki so v fazi zdravljenja onesposobljeni in/ali 
neodzivni

	- Blokada rastnih plošč s ploščami in vijaki 

Barvno označevanje

Premer vijaka	 Barvno označevanje
1.2	 Rdeča
1.5	 Zelena
1.8	 Rumena

Ploščice in vijaki
Zlate vsadne ploščice	 Toge fiksacijske ploščice
Modre vsadne ploščice	 Poltoge fiksacijske ploščice*
Zlati vsadni vijaki		  Kortikalni vijaki (fiksacijski)
Zeleni vsadni vijaki		�  Vijaki SpeedTip (samorezni)

Možna kombinacija ploščic in vijakov

Ploščice in vijake je mogoče kombinirati kot sledi:

Ploščice		  Vijaki
Fiksacijske ploščice Midface	� 1.2/1.5/1.8 Kortikalni 

vijaki, HexaDrive 4
		�  1.5 Vijaki SpeedTip, 

HexaDrive 4

Simboli 

	 HexaDrive

	 SpeedTip

* Poltoge materiale je lažje oblikovati kot toge materiale pri enaki 

geometriji ploščice.

Glejte navodila za uporabo
www.medartis.comI
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Pregled sistema
Vsadne ploščice sistema MODUS 2 Midface so na voljo v naslednjih oblikah, s svojim razponom debelin ploščic pa zajemajo 
vse anatomske regije osrednjega dela obraza:

Opis Primeri: Debelina ploščice Togost

Ravne ploščice

M2-7000

d = 0,5 mm Toge

M2-7001 M2-7002 M2-7003

M2-7004 M2-7005

M2-7027

d = 0,6 mm Toge

M2-7028 M2-7029 M2-7030

M2-7031 M2-7032

M2-7060

d = 1,0 mm Toge

M2-7061 M2-7062 M2-7063

M2-7064 M2-7065



medartis.com

MODUS 2 Midface  l  5

Opis Primeri: Debelina ploščice Togost

Plošče L, T in Y

M2-7008 M2-7009 M2-7013 M2-7015

d = 0,5 mm Toge

M2-7035 M2-7036 M2-7045 M2-7048

d = 0,6 mm Toge

M2-7068 M2-7069 M2-7079 M2-7081

d = 1,0 mm Toge

Plošče Z

M2-7043 M2-7041 M2-7039 d = 0,6 mm Toge

M2-7044 M2-7042 M2-7040

M2-7076 M2-7074 M2-7072 d = 1,0 mm Toge

M2-7077 M2-7075 M2-7073
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Opis Primeri: Debelina ploščice Togost

Ploščice X in H

M2-7016 M2-7018 M2-7019 

d = 0,5 mm Toge

M2-7049 M2-7051 M2-7052 

d = 0,6 mm Toge

M2-7082 M2-7084 M2-7085

d = 1,0 mm Toge

Ukrivljene

d = 0,5 mm Toge
M2-7021

M2-7020

d = 0,6 mm Toge
M2-7054

M2-7053

 

d = 1,0 mm Toge
M2-7087

M2-7086
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Opis Primeri: Debelina ploščice Togost

Mrežaste 
plošče

M2-7022 M2-7023 M2-7024 M2-7025
d = 0,5 mm Toge

M2-7026

M2-7055 M2-7056 M2-7057 M2-7058
d = 0,7 mm Poltoge

M2-7059

Mrežica

M2-7088S	 M2-7091S

d = 0,25 mm Poltoge

M2-7089S	 M2-7092S

d = 0,4 mm Poltoge

M2-7090S	 M2-7093S

d = 0,6 mm Poltoge
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Posebne ploščice

Opis Kategorije1 Primeri: Debelina ploščice Togost

Sistem
orbitalnih ploščic
OPS

Kategorija I
Izolirane poškodbe orbitalnega dna ali medialne 
stene, 1–2 cm2, ki ne presegajo anteriornih dveh tretjin 
v anteriorno-posteriorni projekciji.

M2-7440

M2-7442

d = 0,35 mm Poltoge

Kategorija II
Poškodbe orbitalnega dna in/ali medialne stene, 
> 2 cm2, ki ne presegajo anteriornih dveh tretjin v 
anteriorno-posteriorni projekciji.
Kostna struktura na medialni polici infraorbitalne 
fisure je ohranjena.

M2-7440 

M2-7442

M2-7444

M2-7446

d = 0,35/0,4 mm Poltoge

Kategorija III
Poškodbe orbitalnega dna in/ali medialne stene, 
> 2 cm2, ki ne presegajo anteriornih dveh tretjin v 
anteriorno-posteriorni projekciji. Odsotnost kostne 
police na medialni strani infraorbitalne fisure.

M2-7444  
M2-7446 d = 0,4 mm Poltoge

Kategorija IV
Poškodbe celotnega orbitalnega dna in medialne 
stene, ki segajo do posteriorne tretjine, in brez kostne 
police na medialni strani infraorbitalne fisure.

M2-7444  
M2-7446 d = 0,4 mm Poltoge

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.
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Zgornje informacije so zgolj priporočilo. Za izbiro ustreznega vsadka za specifičen primer je odgovoren izključno kirurg, ki izvaja poseg.

Koncept zdravljenja
Sledi pregled tipičnih kliničnih odkritij, ki jih je mogoče zdraviti z vsadki sistema MODUS 2 Midface.

Anatomske regije

Primeri ploščic

M2-7014 M2-7047 M2-7081

M2-7035
M2-7036
M2-7041
M2-7042

M2-7054 M2-7062

M2-7016 M2-7049 M2-7083 M2-7019 M2-7052 M2-7085

M2-7018 M2-7051 M2-7084 M2-7012 M2-7045 M2-7078 M2-7024 M2-7058
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Prijemanje ploščic

Za odstranjevanje ploščic je priporočena uporaba klešč za 
držanje kotnih ploščic in vijakov (M-2009 ali M-2019). 
Ploščico s kleščami držite čim bližje zobu za zadrževanje 
ploščice z vzmetjo in jo izvlecite iz držala z zgornje strani.

Rezanje ploščic

Uporablja se načelo »rezanje pred upogibanjem«.

Za rezanje ploščic MODUS 2 Midface so na voljo dvoje 
rezalnih klešč:

Tip 1: Rezalne klešče za ploščice (M2-2114) na t ≤ 1,3 mm 
Tip 2: Rezalne klešče za ploščice (A-2046) 1,2–2,8 na t ≤ 1,6 
mm

Opozorilo
Nepravilno rezanje ploščice lahko privede do ostrih robov in 
poškodb okoliškega tkiva.

Tip 1 
Vse ploščice MODUS 2 Midface je mogoče rezati z rezalnimi 
kleščami za ploščice M2-2114. Zagotovite, da v rezalnih 
kleščah ni preostalih segmentov ploščice (vizualno preverja-
nje). Vsadni segment ploščice držite z roko med rezanjem in 
po njem.

V odprte rezalne klešče vstavite ploščico z leve strani. 
Poglobitev odprtine mora biti obrnjena navzgor. 

Opomba
Za lažje vstavljanje ploščice rezalne klešče nežno podprite s 
sredincem.

Želeno rezalno črto lahko vizualno preverjate skozi rezalno 
okence na glavi klešč (glejte sliko). Vedno ohranite dovolj 
materiala na preostalem predelu ploščice, da ohranite 
sosednjo luknjo nedotaknjeno. Pri rezanju se odrezani rob 
zaokroži. Vidni del plošče ustreza želeni dolžini plošče.

Uporaba instrumenta
Splošna uporaba instrumenta



medartis.com

MODUS 2 Midface  l  11

Tip 2
Vse ploščice MODUS 2 Midface je mogoče rezati s kleščami 
za rezanje ploščic A-2046. Zagotovite, da v rezalnih kleščah ni 
preostalih segmentov ploščice (vizualno preverjanje). V 
odprte rezalne klešče vstavite ploščico od spredaj. Poglobitev 
odprtine mora biti obrnjena navzgor. 

Za lažje vstavljanje ploščice rezalne klešče nežno podprite s 
sredincem. 

Želeno rezalno črto lahko vizualno preverjate skozi rezalno 
okence na glavi klešč (glejte sliko). Vedno ohranite dovolj 
materiala na preostalem predelu ploščice, da ohranite 
sosednjo luknjo nedotaknjeno. Pri rezanju se odrezani rob 
zaokroži. Vidni del plošče ustreza želeni dolžini plošče.

Pozor
Pri rezanju z obema tipoma klešč držite roko ohlapno okoli 
klešč, da noben del ne odleti.

Upogibanje ploščic

Opozorilo
Nepravilno upogibanje ploščice lahko privede do nepravilnega 
delovanja in odpovedi konstrukcije po operaciji.

Po potrebi je ploščice MODUS 2 Midface mogoče upogniti.  
Za ta namen obstaja več možnosti:

Instrument
1.2–1.8 Klešče za upogibanje 
ploščic (M2-2002)

1.2–1.8 Klešče za upogibanje 
ploščic z zobom (M2-2012)

Ploščate klešče za upogibanje 
ploščic (M2‑2000)

Klešče za upogibanje ploščic z zobom se vedno uporabljajo 
v parih.

M2-2002
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic

M2-2012
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic z zobom

M2-2000
Klešče za upog. plošč, ploščate

Funkcije
	- Funkcija ravnih klešč
	- Upogibanje izven ravnine
	- �Upogibanje v ravnini  
(za ploščice > 0,5 mm)

	- �Istočasno upogibanje  
v več ravninah (3D)

	- �Istočasno upogibanje  
v več ravninah (3D)
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Funkcija ravnih klešč
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)

Skrajno sprednji del čeljusti klešč za upogibanje ploščic se 
lahko uporablja kot ploščate klešče s funkcijo držanja.

Istočasno upogibanje v več ravninah 3D-upogibanje
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2012)

Klešče za upogibanje ploščic z zobom (M2-2012) držite, tako 
da zob vstopi v odprtino ploščice od zgoraj (oznaka »UP« na 
kleščah za upogibanje ploščic mora biti usmerjena navzgor). 
Namen tega procesa je zaščititi ploščico pred deformacijami.

Redno preverjajte ukrivljenost ploščice, da preprečite 
prekomerno upogibanje in s tem prekomerno obremenitev 
ploščice.

Upogibanje v ravnini/funkcija Aderer
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)

Funkcija klešč s tremi čeljustmi, znana kot »funkcija Aderer« 
je vgrajena v klešče za upogibanje ploščic, tako da se 
ploščice upognejo v ravnini.

Ploščico postavite na zobe. Ko boste zaprli klešče, se bo 
ploščica upognila v ravnini.

Upogibanje izven ravnine
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)

Palice se lahko upogibajo s funkcijo upogibanja pod 
kotom 90° med čeljustmi klešč za upogibanje ploščic. 

Ploščico namestite v klešče med čeljusti. 
Reža omogoča, da je ploščica vidna. 
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Med upogibanjem je treba ploščico vedno držati za dve 
sosednji luknji, da se prepreči deformacijo konture vmesne 
luknje ploščice. 

Opozorilo
Zaradi ponavljajočega se upogibanja ploščice v nasprotne 
smeri lahko pride do pooperativnega zloma ploščice. Vedno 
uporabljajte zagotovljene klešče za upogibanje ploščic, da 
preprečite poškodbe lukenj ploščice. Poškodovane luknje 
ploščic preprečujejo pravilno in varno namestitev vijaka v 
ploščici ter povečajo tveganje za odpoved sistema.

Najv. 30°

Opozorilo
Ploščic brez palice ne upognite za več kot 30°. Če dodatno 
upognete ploščico, lahko deformirate luknje ploščice in 
povzročite pooperativni zlom ploščice.
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Vrtanje

Barvno označeni spiralni svedri so na voljo za vsak premer 
vijaka MODUS 2. Vsi svedri so barvno kodirani s sistemom 
obroča.

Premer vijaka	 Barvno označevanje
1.2	 Rdeča
1.5	 Zelena
1.8	 Rumena

Na voljo sta dve različni vrsti spiralnih svedrov:  
svedri za osnovne luknje so označeni z enobarvnim obro-
čem, svedri za drsne luknje (za tehniko uporabe kompresij-
skega vijaka) pa so označeni z dvobarvnimi obroči.

Svedri za osnovne luknje (en barvni obroč)
Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3012 M2-3022   5 mm
M2-3032 M2-3042   7 mm
M2-3052 M2-3062 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3122 M2-3132   5 mm
M2-3142 M2-3152   7 mm
M2-3162 M2-3172 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3212 M2-3222   5 mm
M2-3232 M2-3242   7 mm
M2-3252 M2-3262 25 mm

Svedri za drsne luknje (dva barvna obroča)
Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3072 M2-3082 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3182 M2-3192 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3272 M2-3282 25 mm

M2-3012

M2-3122

M2-3052

M2-3032

M2-3212

M2-3072

M2-3182

M2-3272

M2-3142

M2-3162

M2-3232

M2-3252
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Vrtanje z vodilom za vrtanje

Vrtanje z vodilom za vrtanje varuje okoliško tkivo pred 
neposrednim stikom s svedrom. 1.2–1.8 vodilo za vrtanje 
(M2‑2202) je mogoče uporabljati za vse ploščice MODUS 2 
Midface.

Konec vodila za vrtanje, označen z A 1.0–1.2 se uporablja s 
svedri z največjim premerom 1,2 mm. Nasprotni konec je 
zasnovan za uporabo s spiralnimi svedri s premerom 1,5 mm.

Opomba
Če želite izvrtati drsno luknjo za vijak premera 1,5 mm, 
uporabite konec vodila za vrtanje z oznako A 1.0–1.8.

Po določanju položaja plošče vstavite vodilo za vrtanje ter 
vrtajte s spiralnim svedrom v luknjo za vijak. Sveder se vodi 
po gredi svedra in ne po utoru svedra.

M2-2202
1.2-1.8 Vodilo za vrtanje

Svedri, ki se uporabljajo v kombinaciji z vodilom za vrtanje:

Svedri za osnovne luknje (en barvni obroč)
Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3382 M2-3392 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3402 M2-3412 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3422 M2-3452 25 mm

Svedri za drsne luknje (dva barvna obroča)
Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3322 M2-3332 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3342 M2-3352 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3362 M2-3372 25 mm

M2-3382

M2-3402

M2-3422

M2-3322

M2-3342

M2-3362
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M2-2250 
1.2–2.3 Merilnik globine

Idealno dolžino vijaka za dodeljeno vrtalno luknjo se lahko 
odčita na lestvici na merilniku globine.

Za dodelitev dolžine vijakov distalni konec drsnika namestite 
na ploščico vsadka.

Uvlecite drsnik merilnika globine. 

Dodeljevanje dolžine vijakov

Merilnik globine (M2-2250) se uporablja za določitev idealne 
dolžine vijaka za uporabo pri bikortikalni ali monokortikalni 
pritrditvi vijaka.

Merilo merilnika globine ima kavljasto konico, ki se vstavi na 
dno luknje ali se uporablja za zajemanje skrajnega korteksa 
kosti. Pri uporabi merilnika globine ostane merilo statično, 
prilagaja pa se le drsnik.
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Pobiranje vijaka

Ročaji izvijača (M2-2001 in M2-2003) so združljivi z rezilom 
izvijača (M2-2004). Rezilo izvijača ima samozadrževalno 
tehnologijo HexaDrive.

M2-2004 
Rezilo izvijača, HD4, 80 mm

M2-2003
Tip 1 ročaja izvijača

Če želite vijake odstraniti iz posode za vsadke, vstavite rezilo 
izvijača z ustrezno barvno kodo pravokotno v glavo želenega 
vijaka in vijak poberite z aksialnim pritiskom.

Opomba
Vsi vijaki dolžine do 7 mm so pritrjeni s pritrdilnim elemen-
tom. Če želite odstraniti te vijake, z izvijačem obrnite pritrdilni 
element v desno. S tem sprostite vijake.

Opomba
Vijak ne bo ostal na mestu brez aksialnega pritiska.  

 

Pozor
Navpično izvlecite vijak iz predelka.
Ponavljajoče pobiranje vijaka lahko povzroči trajno deforma-
cijo samozadrževalnega območja HexaDrive znotraj glave 
vijaka. Zato vijaka morda ne bo več mogoče pravilno prijeti. V 
tem primeru je treba uporabiti nov vijak. 

F
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Opomba
Po odstranitvi vijakov dolžine do 7 mm je pomembno, da so 
pritrdilni elementi ponovno zaprti, da vijaki ne bi izpadli.
To storite tako, da rahlo pritisnete na zunanjo levo stran 
pritrdilnega elementa in ta se bo sam zaprl.

Preverite pravilen premer vijaka:
Vijak je mogoče vstaviti v odprtino za vijak z ustreznim 
premerom. Vijak se ne bo prilegal v odprtino za vijak nasled-
nje manjše velikosti.

Opomba

Preverite vijake SpeedTip v luknji A 1.8.

Opomba
Dolžina vijaka se preveri z modulom za merjenje in odčita na 
koncu vijaka.

Vijakov, pritrjenih z zaščitnim elementom, ni mogoče 
neposredno odstraniti z 90° izvijačem. 

Te vijake je treba odstraniti z rezilom izvijača in začasno 
shraniti v modul za merjenje vijakov. Tukaj je vijak mogoče 
zgrabiti z 90° izvijačem.



medartis.com

MODUS 2 Midface  l  19

Rezanje mrežic

Na voljo sta dva tipa rezalnih klešč, ki se lahko uporabljata za 
rezanje mrežic MODUS 2 Midface:

Tip 1: Rezalne klešče za mrežico (M2-2870), ukrivljene, leve
Tip 2: Rezalne klešče za mrežico (M2-2115)

Opozorilo
Nepravilno rezanje mrežice lahko privede do ostrih robov in 
poškodb okoliškega tkiva.

Tip 1
Vedno ohranite dovolj materiala na luknji za pritrditev, da 
ostane sosednja luknja za pritrditev nedotaknjena. Prav tako 
zagotovite, da ni ostro odrezanih robov.

Tip 2
Želeno rezalno črto lahko vizualno preverjate skozi rezalno 
okence na glavi klešč (glejte sliko). Pri rezanju se odrezani rob 
zaokroži. Vidni del mrežice ustreza želeni velikosti.

Pozor
Pri rezanju z obema tipoma klešč držite roko ohlapno okoli 
klešč, da noben del ne odleti.

M2-2115
Klešče za rezanje mreže

M2-2870
Klešče za rezanje mreže, ukrivljene, levo

Specifična uporaba instrumenta
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desna

leva

Uporaba retraktorjev orbite

V sistemu MODUS 2 Midface OPS so na voljo trije retraktorji 
orbite (M2-2121, M2-2122, M2-2123) za zaščito mehkega 
tkiva orbite in za določitev velikosti poškodbe.

Retraktorji orbite so na voljo v levi, desni in nevtralni zasnovi, 
vsi pa imajo majhen in velik konec retraktorja. Oblika in 
velikost koncev retraktorja sta prilagojeni zasnovi ploščic 
orbitalnega dna MODUS 2 Midface. Lestvica pomaga oceniti 
dimenzije orbite.

Za boljše intraoperativno rokovanje in vstavljanje v orbitalno 
odprtino je najbolje, da se upogljivi retraktorji oblikujejo na 
medialni orbitalni steni. Retraktorji se lahko uporabljajo tako 
za zadrževanje mehkega tkiva kot tudi za določanje velikosti 
zloma. 

M2-2123
Retraktor orbite

M2-2122
Retraktor orbite, levi

M2-2121
Retraktor orbite, desni



medartis.com

MODUS 2 Midface  l  21

Specifična kirurška tehnika – 
sistem orbitalnih ploščic OPS
Kategorizacija ploščic orbitalnega dna1

Kategorija II 
Poškodbe orbitalnega dna in/ali 
medialne stene, > 2 cm2, ki ne 
presegajo anteriornih dveh tretjin v 
anteriorno-posteriorni projekciji. 
Kostna struktura na medialni polici 
infraorbitalne fisure je ohranjena.

Kategorija I 
Izolirane poškodbe orbitalnega dna 
ali medialne stene, 1–2 cm2, ki ne 
presegajo anteriornih dveh tretjin v 
anteriorno-posteriorni projekciji.

Kategorija III 
Poškodbe orbitalnega dna in/ali 
medialne stene, > 2 cm2, ki ne 
presegajo anteriornih dveh tretjin v 
anteriorno-posteriorni projekciji. 
Odsotnost kostne police na medialni 
strani infraorbitalne fisure.

Kategorija IV
Poškodbe celotnega orbitalnega dna 
in medialne stene, ki segajo do 
posteriorne tretjine, in brez kostne 
police na medialni strani 
infraorbitalne fisure.

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.

M2-7440

M2-7440

M2-7442

M2-7442

M2-7444

M2-7444

M2-7444

M2-7446

M2-7446

M2-7446
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Rezanje ploščic

Ploščice orbitalnega dna je mogoče odrezati na različne 
načine vzdolž palic, odvisno od vrste zloma. Možni vzorci 
rezanja so prikazani v nadaljevanju:

A:  
Glede na posamezen pristop je mogoče fiksacijske palice 
odstraniti (odrezati eno luknjo ali celotno palico).

B:  
Pri majhnem zlomu anteriornega orbitalnega dna je v mnogih 
primerih zadosten prvi segment mrežice (linija rezanja od B 
do B).

C:  
Za zmanjšanje tveganja poškodbe infraorbitalnega živca je 
mogoče odrezati sprednji del orbitalne ploščice (linija rezanja 
od C do C).

D:  
Če je zlomljena samo ena orbitalna stena, je mogoče odrezati 
eno krilo mrežice vzdolž palice.

Kombinacija B in C
Pri manjših poškodbah lahko uporabite anteriorni in lateralni 
segment mrežice (linija rezanja od začetne točke B diagonal-
no do končne točke C).

Poleg tega je mogoče v odvisnosti od pristopa dolžino 
fiksacijskih palic ploščice skrajšati. Za transkonjunktivalni 
pristop se priporoča izrezovanje prvih lukenj znotraj fiksacij-
skih palic.
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Nadaljnja nega za vsadke MODUS 2 Midface

Ob upoštevanju individualnih stanj osteoromije in zloma in 
združljivosti pacienta je pomembno zagotoviti ustrezno 
pooperativno razbremenitev osteosinteze v smislu 
prilagoditvene ali mobilizacijske stabilnosti (npr. z opornico 
in/ali imobilizacijo). Pooperativno je treba z vsadki doseženo 
fiksacijo obravnavati previdno, dokler se kost popolnoma ne 
zaceli. Bolniki morajo strogo upoštevati navodila za nadaljnje 
zdravljenje, ki jih podajo zdravniki, da preprečijo škodljivo 
obremenitev vsadkov. Prezgodnja obremenitev lahko poveča 
tveganje za zrahljanje, migracijo ali zlom vsadka.

Eksplantacija vsadkov MODUS 2 Midface

Za odstranjevanje vijakov z namenom odstranitve vsadkov 
MODUS 2 Midface uporabite ustrezne izvijače.

Pozor
Za eksplantacijo vsadkov MODUS 2 so priporočeni samo 
instrumenti MODUS 2. Pri odstranjevanju vijakov se prepričaj-
te, da so odstranjeni vsi kostni izrastki v glavi vijaka, da je 
povezava izvijača in glave vijaka poravnana v aksialni smeri 
ter da je med rezilom in vijakom uporabljena zadostna 
aksialna sila.

Nadaljnja nega in eksplantacija
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Ploščice orbitalnega dna
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67), poltoge
� Debelina ploščice: 0,35 mm/0,4 mm

Mrežica
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67), poltoge
� Debelina ploščice: 0,25 mm/0,4 mm/0,6 mm

M2-7088S M2-7089S M2-7090S M2-7091S M2-7092S M2-7093S

Št. art. STERILE Opis Debelina ploščice Luknje Kosi/paket

M2-7440 M2-7440S 1–2, majhna 0,35 mm 12 1
M2-7442 M2-7442S 1–2, velika 0,35 mm 12 1
M2-7444 M2-7444S 2–4, majhna 0,4 mm  6 1
M2-7446 M2-7446S 2–4, velika 0,4 mm  6 1

Št. art. STERILE Opis Velikost Debelina ploščice Kosi/paket

M2-7088S Mrežica 1 50 × 50 mm 0,25 mm 1
M2-7089S Mrežica 2 50 × 50 mm 0,4 mm 1
M2-7090S Mrežica 3 50 × 50 mm 0,6 mm 1
M2-7091S Mrežica 1 100 × 100 mm 0,25 mm 1
M2-7092S Mrežica 2 100 × 100 mm 0,4 mm 1
M2-7093S Mrežica 3 100 × 100 mm 0,6 mm 1

M2-7446M2-7444

Razmerje 1 : 1

M2-7440 M2-7442

46 mm

39 mm

42
 m

m

42
 m

m

43 mm

38 mm

47
 m

m

47
 m

m

Vsadki, instrumenti in posode
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Ploščice Midface d = 0,5 mm

Ravne ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7000 M2-7000S 20 1
M2-7001 M2-7001S 4 1
M2-7002 M2-7002S 6 1
M2-7003 M2-7003S 8 1
M2-7004 M2-7004S 6 mm 4 1
M2-7005 M2-7005S 9 mm 4 1

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7006 M2-7006S L leva 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7007 M2-7007S L desna 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7008 M2-7008S L leva 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7009 M2-7009S L desna 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7010 M2-7010S L leva 100° 6 mm 4 (2/2) 1
M2-7011 M2-7011S L desna 100° 6 mm 4 (2/2) 1

L-ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,5 mm

20 mm17 mm 23 mm15 mm

M2-7004 M2-7005 M2-7001 M2-7002

31 mm

M2-7003 M2-7000

79 mm

levaM2-7010

Razmerje 1 : 1

17
 m

m

13
 m

m

desnaM2-7009 M2-7007 desna

29
 m

m

M2-7011 desna levaM2-7008 M2-7006 leva
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Razmerje 1 : 1

Ploščice Y
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7014 M2-7014S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7015 M2-7015S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7014

23
 m

m

M2-7015

21
 m

m

Ploščice X
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7016 M2-7016S 6 mm 6 1
M2-7017 M2-7017S 9 mm 6 1
M2-7018 M2-7018S 4 1

M2-7017 M2-7016

21
 m

m

18
 m

m

M2-7018

14
 m

m

12 mm

12 mm

12 mm

Ploščice T
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7012 M2-7012S 8 (3/5) 1
M2-7013 M2-7013S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7012

23
 m

m

M2-7013

21
 m

m

11 mm
11 mm

14 mm

14 mm
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M2-7019

M2-7021 M2-7020

Ploščica H
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7019 M2-7019S 4 mm 11 1

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-7020 M2-7020S Ukrivljena 12 1
M2-7021 M2-7021S Ukrivljena 6 1

Ploščice orbitalnega roba
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,5 mm

19
 m

m

Mrežaste plošče
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,5 mm

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-7022 M2-7022S H 4 (2 × 2) 1
M2-7023 M2-7023S H 4 (2 × 2) 1
M2-7024 M2-7024S H 6 (3 × 2) 1
M2-7025 M2-7025S H 8 (4 × 2) 1
M2-7026 M2-7026S H 18 (9 × 2) 1

M2-7023 M2-7024 M2-7025 M2-7026

15
 m

m 21
 m

m

51
 m

m

M2-7022

9 
m

m

9 
m

m

44 mm

23 mm

11 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

7
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Razmerje 1 : 1

Ravne ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7027 M2-7027S 20 1
M2-7028 M2-7028S 4 1
M2-7029 M2-7029S 6 1
M2-7030 M2-7030S 8 1
M2-7031 M2-7031S 6 mm 4 1
M2-7032 M2-7032S 9 mm 4 1

Ploščice Midface d = 0,6/0,7 mm

18 mm 26 mm21 mm

M2-7031 M2-7032 M2-7029

35 mm

M2-7030 M2-7027

89 mm

17 mm

M2-7028

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7033 M2-7033S L leva 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7034 M2-7034S L desna 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7035 M2-7035S L leva 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7036 M2-7036S L desna 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7037 M2-7037S L leva 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7038 M2-7038S L desna 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

L-ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,6 mm

M2-7034M2-7037 M2-7035

15
 m

m

19
 m

m

levaleva desnadesna desna leva

33
 m

m

M2-7038 M2-7036 M2-7033
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Razmerje 1 : 1

Ploščice T
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7045 M2-7045S 8 (3/5) 1
M2-7046 M2-7046S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7045M2-7046

Ploščice Y
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7047 M2-7047S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7048 M2-7048S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7047

23
 m

m

M2-7048

Plošče Z
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7039 M2-7039S Z levo 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7040 M2-7040S Z desno 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7041 M2-7041S Z levo 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7042 M2-7042S Z desno 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7043 M2-7043S Z levo 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7044 M2-7044S Z desno 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7040M2-7044 M2-7042

28
 m

m

26
 m

m

23
 m

m

25
 m

m

12 mm
12 mm

12 mm
16 mm

15
 m

m

19
 m

m

desna desnaM2-7043 leva M2-7041 leva M2-7039 levadesna
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Razmerje 1 : 1

Ploščice X
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7049 M2-7049S 9 mm 6 1
M2-7050 M2-7050S 12 mm 6 1
M2-7051 M2-7051S 4 1

M2-7049 M2-7050

21
 m

m

24
 m

m

M2-7051

14
 m

m

Ploščica H
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7052 M2-7052S 4,5 mm 11 1

M2-7054 M2-7053

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-7053 M2-7053S Ukrivljena 12 1
M2-7054 M2-7054S Ukrivljena 6 1

Ploščice orbitalnega roba
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 0,6 mm

48 mm

25 mm

14 mm

12 mm

M2-7052

21
 m

m

12 mm

12 mm
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Razmerje 1 : 1

Mrežaste plošče
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7055 M2-7055S H 4,5 × 7,5 mm 4 (2 × 2) 1
M2-7056 M2-7056S H 7,5 × 7,5 mm 4 (2 × 2) 1
M2-7057 M2-7057S H 7,5 × 7,5 mm 6 (3 × 2) 1
M2-7058 M2-7058S H 7,5 × 7,5 mm 8 (4 × 2) 1
M2-7059 M2-7059S H 7,5 × 7,5 mm 18 (9 × 2) 1

18
 m

m 26
 m

m

63
 m

m

M2-7056 M2-7057 M2-7058 M2-7059M2-7055

11
 m

m

11
 m

m

8 mm 11 mm

11 mm

11 mm

11 mm
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Razmerje 1 : 1

Ploščice Midface d = 1,0 mm

Ravne ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7060 M2-7060S 20 1
M2-7061 M2-7061S 4 1
M2-7062 M2-7062S 6 1
M2-7063 M2-7063S 8 1
M2-7064 M2-7064S 6 mm 4 1
M2-7065 M2-7065S 9 mm 4 1

19 mm 26 mm22 mm

M2-7064 M2-7065 M2-7062

35 mm

M2-7063 M2-7060

89 mm

17 mm

M2-7061

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7066 M2-7066S L leva 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7067 M2-7067S L desna 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7068 M2-7068S L leva 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7069 M2-7069S L desna 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7070 M2-7070S L leva 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7071 M2-7071S L desna 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

L-ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

M2-7071 M2-7069 M2-7067

15
 m

m

20
 m

m

desna desna desnaM2-7070 leva M2-7068 leva

33
 m

m

M2-7066 leva
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Razmerje 1 : 1

Ploščice T
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7078 M2-7078S 8 (3/5) 1
M2-7079 M2-7079S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7078

26
 m

m

M2-7079

23
 m

m

Ploščice Y
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7080 M2-7080S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7081 M2-7081S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7080

25
 m

m

M2-7081

23
 m

m

Plošče Z
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-7072 M2-7072S Z levo 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7073 M2-7073S Z desno 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7074 M2-7074S Z levo 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7075 M2-7075S Z desno 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7076 M2-7076S Z levo 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7077 M2-7077S Z desno 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7073M2-7077 M2-7075

28
 m

m

15
 m

m

19
 m

m

12 mm
16 mm

13 mm

13 mm

desna desnadesnaM2-7076 leva M2-7074 leva M2-7072 leva
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Ploščice X
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7082 M2-7082S 9 mm 6 1
M2-7083 M2-7083S 12 mm 6 1
M2-7084 M2-7084S 4 1

M2-7087 M2-7086

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-7086 M2-7086S Ukrivljena 121
M2-7087 M2-7087S Ukrivljena  61

Ploščice orbitalnega roba
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

48 mm

26 mm

M2-7085

Ploščica H
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)	
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-7085 M2-7085S 4,5 mm 11 1

22
 m

m

13 mm

M2-7082 M2-7083

21
 m

m

24
 m

m

M2-7084

15
 m

m

12 mm

12 mm

15 mm
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1.2 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.8 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

Razmerje 2 : 1

A 1,2 mm

A 1,8 mm 

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 3 mm M2-5214.03/1 M2-5214.03/1S 1 M2-5214.03 5
 4 mm M2-5214.04/1 M2-5214.04/1S 1 M2-5214.04 5 M2-5214.04/4S 4
 5 mm M2-5214.05/1 M2-5214.05/1S 1 M2-5214.05 5 M2-5214.05/4S 4
 6 mm M2-5214.06/1 M2-5214.06/1S 1 M2-5214.06 5 M2-5214.06/4S 4
 7 mm M2-5214.07/1 M2-5214.07/1S 1 M2-5214.07 5
 8 mm M2-5214.08/1 M2-5214.08/1S 1 M2-5214.08 5
 9 mm M2-5214.09/1 M2-5214.09/1S 1 M2-5214.09 5
11 mm M2-5214.11/1 M2-5214.11/1S 1 M2-5214.11 5

1.5 Vijaki SpeedTip, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

4 mm M2-5223.04/1 M2-5223.04/1S 1 M2-5223.04 5 M2-5223.04/4S 4
5 mm M2-5223.05/1 M2-5223.05/1S 1 M2-5223.05 5 M2-5223.05/4S 4
6 mm M2-5223.06/1 M2-5223.06/1S 1 M2-5223.06 5 M2-5223.06/4S 4
7 mm M2-5223.07/1 M2-5223.07/1S 1 M2-5223.07 5 M2-5223.07/4S 4
8 mm M2-5223.08/1 M2-5223.08/1S 1 M2-5223.08 5
9 mm M2-5223.09/1 M2-5223.09/1S 1 M2-5223.09 5

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket

 3 mm M2-5234.03/1 M2-5234.03/1S 1 M2-5234.03 5
 4 mm M2-5234.04/1 M2-5234.04/1S 1 M2-5234.04 5
 5 mm M2-5234.05/1 M2-5234.05/1S 1 M2-5234.05 5
 6 mm M2-5234.06/1 M2-5234.06/1S 1 M2-5234.06 5
 7 mm M2-5234.07/1 M2-5234.07/1S 1 M2-5234.07 5
 8 mm M2-5234.08/1 M2-5234.08/1S 1 M2-5234.08 5
 9 mm M2-5234.09/1 M2-5234.09/1S 1 M2-5234.09 5
11 mm M2-5234.11/1 M2-5234.11/1S 1 M2-5234.11 5

1.5 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 3 mm M2-5224.03/1 M2-5224.03/1S 1 M2-5224.03 5
 4 mm M2-5224.04/1 M2-5224.04/1S 1 M2-5224.04 5 M2-5224.04/4S 4
 5 mm M2-5224.05/1 M2-5224.05/1S 1 M2-5224.05 5 M2-5224.05/4S 4
 6 mm M2-5224.06/1 M2-5224.06/1S 1 M2-5224.06 5 M2-5224.06/4S 4
 7 mm M2-5224.07/1 M2-5224.07/1S 1 M2-5224.07 5 M2-5224.07/4S 4
 8 mm M2-5224.08/1 M2-5224.08/1S 1 M2-5224.08 5 M2-5224.08/4S 4
 9 mm M2-5224.09/1 M2-5224.09/1S 1 M2-5224.09 5 M2-5224.09/4S 4
11 mm M2-5224.11/1 M2-5224.11/1S 1 M2-5224.11 5
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Spiralni svedri A 1,0 mm (osnovna luknja 1.2 vijaki)�

Spiralni svedri A 1,2 mm (drsna luknja 1.2 vijaki)

Razmerje 1 : 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3012 M2-3012S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3022 M2-3022S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3032 M2-3032S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3042 M2-3042S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3052 M2-3052S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3062 M2-3062S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3382 M2-3382S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3392 M2-3392S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3072 M2-3072S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3082 M2-3082S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3322 M2-3322S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3332 M2-3332S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3012

M2-3072

M2-3322

M2-3032

M2-3052

M2-3382

M2-3022

M2-3042

M2-3062

M2-3392

M2-3082

M2-3332
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Spiralni svedri A 1,2 mm (osnovna luknja 1.5 vijaki)

Spiralni svedri A 1,5 mm (drsna luknja 1.5 vijaki)

Razmerje 1 : 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3122 M2-3122S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3132 M2-3132S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3142 M2-3142S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3152 M2-3152S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3162 M2-3162S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3172 M2-3172S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3402 M2-3402S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3412 M2-3412S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3182 M2-3182S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3192 M2-3192S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3342 M2-3342S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3352 M2-3352S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3122

M2-3182

M2-3142

M2-3162

M2-3402

M2-3342

M2-3412

M2-3352

M2-3132

M2-3152

M2-3172

M2-3192



medartis.com

38  l  MODUS 2 Midface

M2-3422

M2-3362

M2-3452

M2-3372

Spiralni svedri A 1,5 mm (osnovna luknja 1.8 vijaki)

Spiralni svedri A 1,8 mm (drsna luknja 1.8 vijaki)

Razmerje 1 : 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3212 M2-3212S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3222 M2-3222S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3232 M2-3232S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3242 M2-3242S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3252 M2-3252S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3262 M2-3262S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3422 M2-3422S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3452 M2-3452S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3272 M2-3272S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3282 M2-3282S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3362 M2-3362S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3372 M2-3372S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3212

M2-3272

M2-3232

M2-3252

M2-3222

M2-3242

M2-3262

M2-3282
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Vodila za vrtanje
�

Merilnik globine
�

Ročaji izvijača
�

Rezilo izvijača

Razmerje 1 : 2

Št. art. Velikost sistema Dolžina Kosi/paket

M2-2202 1.2–1.8 164 mm 1

Št. art. Velikost sistema Dolžina Kosi/paket

M2-2250 1.2–2.3 153 mm 1

Št. art. Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2001 Tip 2 (ročni pogon, majhen, spoj AO) 121 mm 1
M2-2003 Tip 1 (prstni pogon, spoj AO) 121 mm 1

Št. art. Vmesnik Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2004  HD4 samodržno 80 mm 1

M2-2250

M2-2001 M2-2003

1 : 1
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Plate and Screw Holding Forceps

Rezalne klešče za ploščice
�

Razmerje 1 : 2

Št. art. Opis Dolžina Kosi/paket

M-2009 Kotni, majhen 150 mm 1
M-2019 Kotni, velik 200 mm 1

Št. art. Velikost sistema Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2114 t ≤ 1,3 mm 204 mm 1
A-2046 1.2–2.8 207 mm 1

M-2009

M-2019

M2-2114

A-2046
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Klešče za rezanje mreže

Klešče za upogibanje ploščic

Razmerje 1 : 2

Št. art. Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2870 Ukrivljen, levi 127 mm 1
M2-2115 180 mm 1

Št. art. Velikost sistema Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2000 Raven 152 mm 1
M2-2002 1.2–1.8 152 mm 1
M2-2012 1.2–1.8 z zobom 140 mm 1

M2-2870

M2-2000 M2-2002

M2-2115

M2-2012
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Retraktorji orbite

Instrument za dvigovanje in oblikovanje mrežice
�

Model srednjega obraza
�

Razmerje 1 : 2

Št. art. Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2121 desna 200 mm 1
M2-2122 leva 200 mm 1
M2-2123 200 mm 1

Št. art. Dolžina Kosi/paket

M2-2872 190 mm 1

Št. art. Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2874 Dva kosa 101 mm 1

M2-2121

M2-2122

M2-2123
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Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6005.008 Posoda za vsadke, MIDFACE, ploščice, t0.5 120 × 240 mm 1
M2-6005.009 Posoda za vsadke, MIDFACE, ploščice, t0.6 / 0.7 120 × 240 mm 1
M2-6005.010 Posoda za vsadke, MIDFACE, ploščice, t1.0 120 × 240 mm 1
M-6726 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

Plošče

Vijaki

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6005.013 Posoda za vsadke, MIDFACE, vijaki 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M2-6005.014 Pladenj za vijake, MIDFACE, vijaki 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M-6726 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

M2-6005.008  
(excl. implants)

M2-6005.013 z M2-6005.014 (brez 
vsadkov)

M2-6005.009  
(excl. implants)

M2-6005.010 
(brez vsadkov)

Posode
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Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6005.001 Posoda za instrumente, MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6005.004* Pladenj za instrumente, MIDFACE, 3, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.005* Pladenj za instrumente, MIDFACE, 3, Dental 240 × 240 mm 1
M2-6005.006 Pladenj za instrumente, MIDFACE, 2 240 × 240 mm 1
M2-6005.007 Pladenj za instrumente, MIDFACE, 1 240 × 240 mm 1
M-6727 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

Instrumenti

OPS

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6005.043 Posoda za instrumente, OPS 240 × 240 mm 1
M2-6005.044 Pladenj za instrumente, OPS, 1 240 × 240 mm 1
M2-6005.042* Pladenj za instrumente, OPS, 2, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.046* Pladenj za instrumente, OPS, 2, Dental 240 × 240 mm 1
M-6727 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

M2-6005.001 z  
M2-6005.004* / M2-6005.005*, 
M2-6005.006 in M2-6005.007 (brez 
instrumentov)

M2-6005.043 z  
M2-6005.042* / M2-6005.046* in 
M2-6005.044 (brez vsadkov in instrumentov)

M2-6005.044 (brez instrumentov) M2-6005.042* (brez vsadkov in 
instrumentov)

M2-6005.004* 
(brez instrumentov)

M2-6005.006 
(brez instrumentov)

M2-6005.007 
(brez instrumentov)

Additional configurations available on request.
* Izbirajte med pladnjem za instrumente Stryker ali Dental, odvisno od vrtalnega spoja.
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