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Uvod
Materiali izdelka

Izdelka	 Materiali
Ploščice	 cpTi (ASTM F67)
Vijaki	 Ti6Al4V (ASTM F136)
Drsniki	 cpTi (ASTM F67)/Ti6Al4V (ASTM 	
	 F136)
Instrumenti	 Nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeva 	
	 zlitina, nelegiran titan (ASTM F67), 	
	 nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU,
	 PTFE, silikon
Posode	 Nerjavno jeklo, aluminijeva zlitina, 	
	 PEEK, PP, PPSU, silikon

Indikacije

MODUS 2 Orthognathics je indiciran za osteotomije zgornje 
čeljusti (LeFort I, II in III) in spodnje čeljusti (ramus in corpus) 
ter genioplastike kot del ortognatske kirurgije in za fiksiranje 
poškodb zgornje in spodnje čeljusti.

Kontraindikacije

	– Predhodno obstoječa okužba ali sum na okužbo na ali v 
bližini mesta vsaditve 

	– Znane alergije in/ali preobčutljivost na materiale vsadka 

	– Slabša ali nezadostna kakovost kosti za varno pritrditev 
implantata 

	– Bolniki, ki so v fazi zdravljenja onesposobljeni in/ali 
neodzivni

	– Blokada rastnih plošč s ploščami in vijaki 

	– Sistema IMF ni mogoče uporabiti pri nestabilnih, zdroblje-
nih, premaknjenih in/ali dvostranskih zlomih čeljusti.

Barvno označevanje

Premer vijaka	 Barvno označevanje
1.2		  Rdeča
1.5		  Zelena
1.8		  Rumena
2.0		  Modra
2.3		  Rjava

Ploščice in vijaki
Zlate vsadne ploščice	 Toge fiksacijske ploščice
Modre vsadne ploščice	 Poltoge fiksacijske ploščice*
Srebrne vsadne ploščice	 Ploščice TriLock (zaklepanje)
Zlati vsadni vijaki		  Kortikalni vijaki (fiksacijski)
Srebrni vsadni vijaki	 Vijaki TriLock (zaklepanje)
Zeleni vsadni vijaki	 Vijaki SpeedTip (samorezni)

Možna kombinacija ploščic in vijakov

Vijake in ploščice je mogoče kombinirati kot sledi:

Ploščice	 Vijaki
Ploščice Midface	� 1.2/1.5/1.8 Kortikalni vijaki,  

HexaDrive 4
	 1.5 Vijaki SpeedTip, HexaDrive 4

Ploščice Mandible	 2.0/2.3 Kortikalni vijaki, HexaDrive 6 
	 2.0 Vijaki SpeedTip, HexaDrive 6

Ploščica TriLock Ramus	 2.0 Vijaki TriLock, HexaDrive 6
	 2.0/2.3 Kortikalni vijaki, HexaDrive 6 
	 2.0 Vijaki SpeedTip, HexaDrive 6

Simboli

	 HexaDrive

	 SpeedTip

	 TriLock (tehnologija zaklepanja)

* Poltoge materiale je lažje oblikovati kot toge materiale pri enaki 
geometriji ploščice.

Glejte navodila za uporabo
www.medartis.com



4  l  MODUS 2 Orthognathics

medartis.com

Pregled sistema
Ploščice za vsaditev sistema MODUS 2 Orthognathics so na voljo v naslednjih zasnovah.

Opis Primer Debelina ploščice

Standardne ploščice 
Midface

                                         

0,7 mm

M2-4004   M2-4003     M2-4008    M2-4007            M2-4012       M2-4011            M2-4014    M2-4013

                            
       M2-4018     M2-4017                       M2-4022      M2-4021                 M2-4026    M2-4025

                     
             M2-4030    M2-4029                                 M2-4034     M2-4033

                                      
M2-4035          M2-4036               M2-4037        M2-4038     M2-4039
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Opis Primer Debelina ploščice

Predhodno oblikova-
ne ploščice Midface

               

0,7 mm

           M2-4006   M2-4005                                   M2-4010   M2-4009                                 M2-4016   M2-4015

                 
              M2-4020    M2-4019                                  M2-4024    M2-4023                               M2-4028    M2-4027

             
                               M2-4032    M2-4031                                                                   M2-4042     M2-4041

             
                             M2-4044     M2-4043                                                             M2-4046     M2-4045

   
                            M2-4060     M2-4059                                                                   M2-4084      M2-4083
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Opis Primer Debelina ploščice

Ploščice sagitalnega 
razcepa

     
0,7 mm

 M2-4047                                M2-4048

Ploščice sagitalnega 
razcepa

     
0,8 mm

 M2-4049                                                              M2-4050

Ploščica sagitalnega 
razcepa 0,9 mm

 M2-4051

Ploščice sagitalnega 
razcepa

              

1,0 mm

 M2-4052                                                   M2-4061                               M2-4062

              
 M2-4063                                      M2-4064                                                         M2-4065

 M2-4066

Ploščice TriLock 
Ramus 

                 

1,3 mm

                 M2-4054      M2-4053                                                 M2-4056      M2-4055

       
                             M2-4058       M2-4057
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Opis Primer Debelina ploščice

Ploščice za brado

     

1,0 mm

 M2-4070            M2-4072

Ploščice za brado; 
predhodno 
oblikovane (toge) 

                        

0,6 mm

 M2-4074                     M2-4076                     M2-4078                     M2-4080                     M2-4082

Standardne ploščice 
za spodnjo čeljust

     

1,0 mm

 M2-4068                        M2-4069

 M2-4067
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Koncept zdravljenja
Sledi pregled tipičnih kliničnih odkritij, ki jih je mogoče zdraviti z vsadki sistema MODUS 2 

Orthognathics.

Opis L-ploščice Plošče Z

Ploščice Midface, 0,7 mm, 
poltoge

M2-4003
M2-4004
M2-4007
M2-4008
M2-4011
M2-4012

M2-4013
M2-4014
M2-4017
M2-4018
M2-4021
M2-4022

M2-4025
M2-4026
M2-4029
M2-4030
M2-4033
M2-4034

Opis Enodelne predoblikovane ploščice za zgornjo čeljust Dvodelne predoblikovane ploščice za zgornjo čeljust

Ploščice Midface, 0,7 mm, 
poltoge

M2-4005
M2-4006
M2-4009
M2-4010
M2-4015
M2-4016

M2-4019
M2-4020
M2-4023
M2-4024
M2-4027
M2-4028

M2-4031
M2-4032
M2-4041
M2-4042
M2-4043
M2-4044

M2-4045
M2-4046
M2-4059
M2-4060
M2-4083
M2-4084

Zgoraj navedene informacije so zgolj priporočilo. Za izbiro ustreznega vsadka za specifičen primer je odgovoren izključno kirurg, ki izvaja poseg.

Osteotomije LeFort I
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Osteotomije LeFort II

Osteotomije LeFort III

Opis L-ploščice Plošče Z

Ploščice Midface, 0,7 mm, 
poltoge

M2-4003
M2-4004
M2-4007
M2-4008
M2-4011
M2-4012

M2-4013
M2-4014
M2-4017
M2-4018
M2-4021
M2-4022

M2-4025
M2-4026
M2-4029
M2-4030
M2-4033
M2-4034

Opis Ploščice Midface, ravne Ploščice Y

Ploščice Midface, 0,7 mm, 
poltoge

M2-4038
M2-4039

M2-4035
M2-4036
M2-4037

Zgoraj navedene informacije so zgolj priporočilo. Za izbiro ustreznega vsadka za specifičen primer je odgovoren izključno kirurg, ki izvaja poseg.
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Sagitalni razcep
Opis Odprte ploščice sagitalnega razcepa Zaprte ploščice sagitalnega razcepa Ravne ploščice sagitalnega razcepa

Ploščica sagitalnega razcepa, 
0,7 mm–1,0 mm, 
poltoge

M2-4047
M2-4048
M2-4049

M2-4050
M2-4051
M2-4052

M2-4061
M2-4062
M2-4063
M2-4064
M2-4065
M2-4066

Osteotomije Ramus
Opis Ploščice TriLock Ramus Ploščice TriLock Ramus

Ploščice TriLock Ramus, 
1,3 mm, poltoge

M2-4053
M2-4054

M2-4055
M2-4056
M2-4057
M2-4058

Zgoraj navedene informacije so zgolj priporočilo. Za izbiro ustreznega vsadka za specifičen primer je odgovoren izključno kirurg, ki izvaja poseg.
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Genioplastika
Opis Ploščice za brado Predhodno oblikovane ploščice za brado

Ploščice za brado (M2-4070/ 
M2-4072 = 1,0 mm,  
poltoge) (M2-4074 do M2-
4082 = 0,6 mm, toge)

M2-4070
M2-4072

M2-4074
M2-4076
M2-4078
M2-4080
M2-4082

Zgoraj navedene informacije so zgolj priporočilo. Za izbiro ustreznega vsadka za specifičen primer je odgovoren izključno kirurg, ki izvaja poseg.



A-2046
1.2–2.8 Rezalne klešče za ploščice 

M2-2114
Klešče za rezanje plošč d ≤ 1,3 mm
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Prijemanje ploščic

Za odstranjevanje ploščic je priporočena uporaba klešč za 
držanje kotnih ploščic in vijakov (M-2009 ali M-2019). 
Ploščico s kleščami držite čim bližje nosu za zadrževanje 
ploščice in jo izvlecite iz držala z zgornje strani. 

Rezanje ploščic

Uporablja se načelo »rezanje pred upogibanjem«.

Za rezanje ploščic MODUS 2 Orthognathics so na voljo dvoje 
rezalnih klešč:

Tip 1: Rezalne klešče za ploščice (M2-2114) na debelino t ≤ 
1,3 mm 
Tip 2: Rezalne klešče za ploščice (A-2046) na debelino t ≤ 
1,6 mm

Opozorilo
Nepravilno rezanje ploščice lahko privede do ostrih robov in 
poškodb okoliškega tkiva.

Uporaba instrumenta
Splošna uporaba instrumenta
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Tip 1
Vse ploščice MODUS 2 Orthognathics je mogoče rezati z 
rezalnimi kleščami M2-2114.
Zagotovite, da v rezalnih kleščah ni preostalih segmentov 
ploščice (vizualno preverjanje). 

V odprte rezalne klešče vstavite ploščico z leve strani. 
Poglobitev odprtine mora biti obrnjena navzgor.

Želeno rezalno črto lahko vizualno preverjate skozi rezalno 
okence na glavi klešč. Vedno ohranite dovolj materiala na 
preostalem predelu ploščice, da ohranite sosednjo luknjo 
nedotaknjeno. Pri rezanju se odrezani rob zaokroži. Vidni del 
plošče ustreza želeni dolžini plošče.

Opomba
Za lažje vstavljanje ploščice rezalne klešče nežno podprite s 
sredincem.
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Tip 2
Vse ploščice MODUS 2 Orthognathics je mogoče rezati z 
rezalnimi kleščami A-2046. Zagotovite, da v rezalnih kleščah 
ni preostalih segmentov ploščice (vizualno preverjanje). V 
odprte rezalne klešče vstavite ploščico od spredaj. Poglobitev 
odprtine mora biti obrnjena navzgor.

Želeno rezalno črto lahko vizualno preverjate skozi rezalno 
okence na glavi klešč. Vedno ohranite dovolj materiala na 
preostalem predelu ploščice, da ohranite sosednjo luknjo 
nedotaknjeno. Pri rezanju se odrezani rob zaokroži. Vidni del 
plošče ustreza želeni dolžini plošče.

Pozor
Pri rezanju z obema tipoma klešč držite roko ohlapno okoli 
klešč, da noben del ne odleti.
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Da zagotovite zaklepanje ploščic TriLock, jih lahko upogibate 
s kleščami za upogibanje ploščic z zobom (M2-2012, 
M2-2158).

Ravne klešče (za vse nezaklepne ploščice)
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2006)

Skrajno sprednji del čeljusti klešč za upogibanje ploščic se 
lahko uporablja kot ploščate klešče s funkcijo držanja.

Klešče za upogibanje ploščic z zobom se vedno uporabljajo v 
parih.

Upogibanje ploščic

Po potrebi je ploščice MODUS 2 Orthognathics mogoče 
upogniti. Za ta namen obstaja več možnosti.

Opozorilo
Nepravilno upogibanje ploščice lahko privede do nepravilnega 
delovanja in odpovedi konstrukcije po operaciji.

Instrument
1.2–1.8 Klešče za upogibanje 
ploščic (M2-2002)

1.2–1.8 Klešče za upogibanje 
ploščic z zobom (M2-2012)

2.0–2.3 Klešče za upogibanje 
ploščic (M2-2006)

2.0–2.3 Klešče za upogibanje 
ploščic z zobom (M2-2158)

Funkcije
Funkcija ravnih klešč 
Upogibanje izven ravnine 
Upogibanje v ravnini

Istočasno upogibanje v več 
ravninah – 3D

Funkcija ravnih klešč 
Upogibanje izven ravnine 
Upogibanje v ravnini

Istočasno upogibanje v več 
ravninah – 3D

M2-2012
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic z zobom

M2-2158
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic z zobom

M2-2002
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic

M2-2006
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic



Potem

Prej
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Upogibanje izven ravnine (za vse nezaklepne ploščice)
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2006)

Palice se lahko upogibajo s funkcijo upogibanja pod kotom 
90° med čeljustmi klešč za upogibanje ploščic.

Upogibanje v ravnini/funkcija Aderer 
(za vse nezaklepne ploščice)
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2002)
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2006)

Funkcija klešč s tremi čeljustmi, znana kot »funkcija Aderer« 
je vgrajena v klešče za upogibanje nezaklepnih ploščic, tako 
da se ploščice upognejo v ravnini.

Ploščico postavite na zobe. Ko boste zaprli klešče, se bo 
ploščica upognila v ravnini.

Ploščico namestite v klešče med čeljusti (glejte sliko). Reža 
omogoča, da je ploščica vidna. Laserske oznake na ploščici 
lahko tako določijo točno mesto upogibanja.
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Istočasno upogibanje v več ravninah 3D-upogibanje 
(za vse ploščice)
1.2–1.8 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2012)
2.0–2.5 Klešče za upogibanje ploščic (M2-2158)

Klešče držite, tako da zob vstopi v odprtino ploščice od zgoraj 
(oznaka »UP« na kleščah za upogibanje ploščic mora biti 
usmerjena navzgor). Namen tega procesa je zaščititi ploščico 
pred deformacijami. 

Med upogibanjem je treba ploščico vedno držati za dve 
sosednji luknji, da preprečite deformacijo obrisa vmesne
luknje ploščice. 
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Opozorilo
Ploščic brez palice ne upognite za več kot 30°. Če dodatno 
upognete ploščico, lahko deformirate luknje ploščice in 
povzročite pooperativni zlom ploščice.

Opozorilo
Zaradi ponavljajočega se upogibanja ploščice v nasprotne 
smeri lahko pride do pooperativnega zloma ploščice. Vedno 
uporabljajte zagotovljene klešče za upogibanje ploščic, da 
preprečite poškodbe lukenj ploščice. Poškodovane luknje 
ploščic preprečujejo pravilno in varno namestitev vijaka v 
ploščici ter povečajo tveganje za odpoved sistema.

Redno preverjajte ukrivljenost ploščice, da preprečite 
prekomerno upogibanje in s tem prekomerno obremenitev 
ploščice.

45°

najv. 30°
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Svedri

Barvno označeni spiralni svedri so na voljo za vsak premer 
vijaka MODUS 2. Vsi svedri so barvno kodirani s sistemom 
obroča.

Na voljo sta dve različni vrsti spiralnih svedrov: svedri za 
osnovne luknje so označeni z enobarvnim obročem, svedri za 
drsne luknje (za tehniko uporabe kompresijskega vijaka) pa 
so označeni z dvobarvnimi obroči.

Premer vijaka
1,2  
1,5 
1,8 
2,0 
2,3

Barvna koda
Rdeča
Zelena
Rumena
Modra
Rjava

M2-3012

M2-3032

M2-3052

M2-3162

M2-3122

M2-3142

M2-3212

M2-3139

M2-3159

M2-3119

M2-3176

M2-3196

Svedri za osnovne luknje (en barvni obroč)

Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3012 M2-3022 5 mm

M2-3032 M2-3042 7 mm

M2-3052  M2-3062 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3122  M2-3132 5 mm

M2-3142  M2-3152 7 mm

M2-3162 M2-3172 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3212  M2-3222 5 mm

M2-3232 M2-3242 7 mm

M2-3252 M2-3262 25 mm

Svedri za vijake A 2,0 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3119 M2-3129 5 mm

M2-3139  M2-3149 7 mm

M2-3159 M2-3169 25 mm

Svedri za vijake A 2,3 mm (sveder A 1,9 mm)
Dental Stryker
M2-3176 M2-3186 7 mm

M2-3196 M2-3206 25 mm



Vrtanje z vodilom za vrtanje 

Vrtanje z vodilom za vrtanje varuje okoliško tkivo pred 
neposrednim stikom s svedrom.

Po določanju položaja plošče vstavite vodilo za vrtanje ter 
vrtajte s spiralnim svedrom v luknjo za vijak. Sveder se vodi 
po gredi svedra in ne po utoru svedra.

Vrtanje z vodilom za vrtanje 1.2–1.8 (M2-2202)
Vodilo za vrtanje 1.2–1.8 (M2-2202) je mogoče uporabljati za 
ploščice MODUS 2 Orthognathics Midface. 

Konec vodila za vrtanje, označen 1.0/1.5 se uporablja s svedri 
z največjim premerom 1,2 mm. Nasprotni konec je zasnovan 
za uporabo s spiralnimi svedri s premerom 1,5 mm. 
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M2-2198 
2.0–2.5 Vodilo za vrtanje

M2-3336

M2-3072

M2-3272

M2-3182

M2-3156

M2-2202 
1.2–1.8 Vodilo za vrtanje

Svedri za drsne luknje (dva barvna obroča)

Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3072 M2-3082 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3182 M2-3192 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3272 M2-3282 25 mm

Svedri za vijake A 2,0 mm (sveder A 2,0 mm)
Dental Stryker
M2-3156 M2-3166 25 mm

Svedri za vijake A 2,3 mm (sveder A 2,3 mm)
Dental Stryker
M2-3336 M2-3346 25 mm



Svedri, ki se uporabljajo z vodili za vrtanje:

Opomba
Če želite izvrtati drsno luknjo za vijak premera 1,5 mm, 
uporabite konec vodila za vrtanje z oznako 1,8. 

Vrtanje z vodilom za vrtanje 2.0–2.5 (M2-2198)
Vodilo za vrtanje 2.0–2.5 (M2-2198) je mogoče uporabljati za 
ploščice in fiksacijske ploščice MODUS 2 Orthognathics 
Mandible TriLock.
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Svedri za osnovne luknje (en barvni obroč)

Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3382 M2-3392 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker

M2-3402 M2-3412 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3422 M2-3452 25 mm

Svedri za vijake A 2,0 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3459 M2-3469 25 mm

Svedri za vijake A 2,3 mm (sveder A 1,9 mm)
Dental Stryker
M2-3216  M2-3226 25 mm

M2-3382

M2-3402 

M2-3422

M2-3459

M2-3216



±15°
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Opozorilo
Pri zaklepnih ploščicah zagotovite, da so luknje za vijake 
predhodno izvrtane z vrtilnim kotom največ ±15°. V ta namen 
vodila za vrtanje prikazujejo omejevalnik ±15°. Predhodno 
izvrtan vrtilni kot > 15° ne omogoča več, da se vijaki TriLock 
pravilno zaklenejo na ploščico.

Svedri za drsne luknje (dva barvna obroča)

Svedri za vijake A 1,2 mm (sveder A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3322 M2-3332 25 mm

Svedri za vijake A 1,5 mm (sveder A 1,5 mm)
Dental Stryker

M2-3342 M2-3352 25 mm

Svedri za vijake A 1,8 mm (sveder A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3362 M2-3372 25 mm

Svedri za vijake A 2,0 mm (sveder A 2,0 mm)
Dental Stryker
M2-3296 M2-3306 25 mm

Svedri za vijake A 2,3 mm (sveder A 2,3 mm)
Dental Stryker
M2-3316 M2-3326 25 mm

M2-3322

M2-3342 

M2-3362

M2-3296

M2-3316



M2-2250 
1.2–2.3 Merilnik globine
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Dodeljevanje dolžine vijakov

Merilnik globine (M2-2250) se uporablja za določitev idealne 
dolžine vijaka za uporabo pri monokortikalni ali bikortikalni 
pritrditvi vijaka.

Idealno dolžino vijaka za dodeljeno vrtalno luknjo se lahko 
odčita na lestvici na merilniku globine.

Za dodelitev dolžine vijakov distalni konec drsnika namestite 
na ploščico vsadka.

Uvlecite drsnik merilnika globine. 

Merilo merilnika globine ima kavljasto konico, ki se vstavi na 
dno luknje ali se uporablja za zajemanje skrajnega korteksa 
kosti. Pri uporabi merilnika globine ostane merilo statično, 
prilagaja pa se le drsnik.



24  l  MODUS 2 Orthognathics

medartis.com

Pobiranje vijaka

Ročaji izvijača M2-2001, M2-2003 in M2-2040 so združljivi z 
rezili izvijača M2-2004 in M2-2005. Obe rezili izvijača imata 
samozadrževalno tehnologijo HexaDrive.

Opomba
Vsi vijaki dolžine do 7 mm so pritrjeni s pritrdilnim elemen-
tom. Če želite odstraniti te vijake, z izvijačem obrnite pritrdilni 
element v desno. S tem sprostite vijake.

Če želite vijake odstraniti iz posode za vsadke, vstavite rezilo 
izvijača z ustrezno barvno kodo pravokotno v glavo želenega 
vijaka in vijak poberite z aksialnim pritiskom.

Opomba
Vijak ne bo ostal na mestu brez aksialnega pritiska.
 
 

Pozor
Navpično izvlecite vijak iz predelka. 
Ponavljajoče pobiranje vijaka lahko povzroči trajno deformacijo 
samozadrževalnega območja HexaDrive znotraj glave vijaka. 
Zato vijaka morda ne bo več mogoče pravilno prijeti. V tem 
primeru je treba uporabiti nov vijak.

M2-2004
Rezilo izvijača, HD4, 80 mm

M2-2005
Rezilo izvijača, HD6, 95 mm

M2-2040
Tip 3 ročaja izvijača

M2-2001
Tip 2 ročaja izvijača

M2-2003
Tip 1 ročaja izvijača



Opomba
Dolžina vijaka se preveri z modulom za merjenje in odčita na 
koncu vijaka. 

Preverite pravilen premer vijaka: Vijak je mogoče vstaviti v 
odprtino za vijak z ustreznim premerom. Vijak se ne bo 
prilegal v odprtino za vijak naslednje manjše velikosti.

 MODUS 2 Orthognathics l  25

medartis.com

Opomba

Preverite vijake SpeedTip v luknji A 1.8 ali A 2.3.

Opomba
Po odstranitvi vijakov dolžine do 7 mm je pomembno, da so 
pritrdilni elementi ponovno zaprti, da vijaki ne bi izpadli.
To storite tako, da rahlo pritisnete na zunanjo levo stran 
pritrdilnega elementa in ta se bo sam zaprl.

Vijakov, pritrjenih z zaščitnim elementom, ni mogoče 
neposredno odstraniti z 90° izvijačem. 

Te vijake je treba odstraniti z rezilom izvijača in začasno 
shraniti v modul za merjenje vijakov. Tukaj je vijak mogoče 
zgrabiti z 90° izvijačem.
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Splošne kirurške tehnike

Kirurške tehnike

Tehnika uporabe kompresijskega vijaka

Opozorilo
Nepravilno izvajanje tehnike uporabe kompresijskega vijaka 
lahko privede do pooperativne izgube redukcije.

1. Vrtanje osnovne luknje
Uporabite sveder za osnovno luknji (en barvni obroč) z 
enakim premerom kot je premer vijaka, da zavrtate v 
oddaljeni korteks. 

2. Vrtanje drsne luknje
Uporabite sveder za drsno luknji (dva barvna obroča) z 
ustreznim premerom vijaka, da zavrtate v linijo osteotomije. 

3. Stiskanje
Stisnite z ustreznim kortikalnim vijakom.
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Fiksacija osteotomije LeFort I

Naslednje ploščice je mogoče izbrati za osteosintezo 
osteotomije LeFort I: Za vsako velikost ploščice sta na voljo 
leva in desna ploščica.

       L               D

M2-4003, M2-4004	� Medialne L-ploščice za premikanje 
naprej do največ 3 mm in premike 
nazaj

M2-4007, M2-4008 	� Medialne Lploščice za premikanje 
naprej do največ 5 mm 
M2-4011, M2-4012

M2-4013, M2-4014 	� Medialne L-ploščice za premikanje 
naprej do največ 7 mm 
M2-4017, M2-4018

M2-4021, M2-4022	 Mediane L ploščice za premikanje 
	 naprej do največ 10 mm

       L              D

M2-4025, M2-4026	� Lateralne Z-ploščice za premikanje 
nazaj

M2-4029, M2-4030	� Lateralne Z-ploščice za premikanje 
nazaj do največ 5 mm

M2-4033, M2-4034	� Lateralne Z-ploščice za premikanje 
nazaj do največ 10 mm

Izbira ploščice
Po izvedbi osteotomije LeFort I nastavite okluzijo in opravite 
začasni IMF. Primerno ploščico izberite na podlagi širine 
premikanja.

Laserske oznake predstavljajo smernice za upogibanje, tako 
da zagotavljajo indikacijo velikosti potencialnega odmika.

Postopek
Najprej izvedite osteosintezo medialno in nato lateralno.
L-ploščice so še posebej primerne za osteosintezo v medialni 
regiji.
Z-ploščice so še posebej primerne za osteosintezo v lateralni 
regiji.

M2-4003 M2-4007 M2-4011

M2-4013 M2-4017 M2-4021

M2-4004 M2-4008 M2-4012

M2-4014 M2-4018 M2-4022

M2-4025 M2-4029 M2-4033M2-4026 M2-4030 M2-4034

Specifične kirurške tehnike
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       L             D

M2-4005, M2-4006	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 0 mm

M2-4009, M2-4010	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 3 mm

M2-4015, M2-4016	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 5 mm

M2-4019, M2-4020	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 7 mm

M2-4023, M2-4024	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 9 mm

M2-4027, M2-4028	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 11 mm

       L             D

M2-4031, M2-4032	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 0 mm

M2-4041, M2-4042	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 3 mm

M2-4043, M2-4044	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 5 mm

M2-4045, M2-4046	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 7 mm

M2-4059, M2-4060	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 9 mm

M2-4083, M2-4084	� Medialne predhodno oblikovane 
ploščice za zgornjo čeljust za 
premikanje naprej za 11 mm

M2-4016 M2-4020

M2-4046

M2-4084

M2-4024

M2-4060

M2-4028

M2-4009

M2-4041

M2-4015 M2-4019

M2-4045

M2-4083

M2-4023

M2-4059

M2-4027

M2-4006

M2-4032

M2-4010

M2-4042

M2-4005

M2-4031

M2-4044 M2-4043



Potem

Prej
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1. Rezanje ploščice
Po potrebi lahko ploščico odrežete z rezalnimi kleščami za 
ploščice (M2-2114 ali A-2046).

Opozorilo
Na preostalem predelu ploščice ohranite dovolj materiala, da 
ohranite sosednjo luknjo nedotaknjeno.

2. Uporaba instrumentov
S pomočjo klešč za upogibanje ploščice (M2-2012/M2-2002) 
oblikujte ploščico glede na bolnikovo kostno strukturo (glejte 
razdelek 
»Upogibanje ploščic«).

Izbira ploščice
Po izvedbi osteotomije LeFort I nastavite okluzijo in opravite 
začasni IMF. Primerno ploščico izberite na podlagi širine 
premikanja.

Postopek
Predhodno oblikovane ploščice za zgornjo čeljust so name-
njene za osteosintezo v medialni regiji.



1

1

2
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Po potrebi lahko ploščico namestite bolj medialno ali 
lateralno s pomočjo naslednjih korakov:

1. Ploščico držite s kleščami za upogibanje ploščic 
(M2-2002/M2-2012). 

2. Krak ploščice upognite s kleščami za upogibanje ploščic 
(M2-2002/M2-2012): medialno (glejte puščico 1), lateralno 
(glejte ploščico 2). 

3. Ploščico pritrdite s pomočjo vijakov 1.5 SpeedTip (brez 
predhodnega vrtanja) ali 1.2/1.5/1.8 kortikalnimi vijaki  
(s predhodnim vrtanjem).

Opozorilo
Na vsaki strani osteotomije je treba uporabiti najmanj dva 
kortikalna vijaka.

Korake 1–3 ponavljajte, dokler niso pritrjene vse štiri ploščice.
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Fiksacija sagitalnega razcepa v vodoravni 
ploščici Ramus za spodnjo čeljust z odprto 
in fleksibilno ploščico sagitalnega razcepa z 
možnostjo drsnika 
(M2-4047, M2-4048, M2-4049)

Naslednje ploščice je mogoče izbrati za osteosintezo 
sagitalnega razcepa:

M2-4047	� Za premikanje naprej do največ 5 mm in 
premikanje nazaj

M2-4048	� Za premikanje naprej do največ 10 mm

M2-4049	� Za premikanje naprej do največ 15 mm

Drsniki 
M2-5242.08	 2.0 Drsnik z luknjami 8 mm, HD6

M2-5252.08	 2.3 Drsnik z luknjami 8 mm, HD6

Fiksacija sagitalnega razcepa z odprto in fleksibilno ploščico 
sledi konceptu zdravljenja prof. Ulricha Joosa (Münster, 
Nemčija).  
V skladu s tem konceptom se intermaksiliarna fiksacija 
(IMF) uporablja 1–3 dni pooperativno, čemur sledi uporaba 
gumijastih trakov.

M2-4047

M2-4049

M2-4048

1. Izbira ploščice
Po izvedbi sagitalnega razcepa nastavite okluzijo in opravite 
začasni IMF. Primerno ploščico izberite na podlagi širine 
osteotomije. Fiksacija v bližini osteotomije zagotavlja večjo 
stabilnost na območju razcepa zloma.

2. Rezanje ploščice
Ploščico je izbirno mogoče skrajšati s pomočjo rezalnih klešč 
(M2-2114 ali A-2046). 

M2-5242.08 M2-5252.08
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Pozor
Za oblikovanje ploščice glede na bolnikovo kostno strukturo 
ne uporabite klešč za upogibanje ploščice.

3. Posteriorna fiksacija
Namestite ploščico. Živec mora potekati po sredini med 
obema krakoma.

Ploščico pritrdite s pomočjo vijakov 2.0 SpeedTip (brez 
predhodnega vrtanja) ali 2.0/2.3 kortikalnimi vijaki (s predho-
dnim vrtanjem). 

Prvi vijak vstavite posteriorno, monokortikalno in poleg 
razcepa osteotomije (razdalja do razcepa osteotomije je pribl. 
3 mm). 
Opravite samo vstavljanje monokortikalnega vijaka v 
posteriorni segment.

4. Nameščanje drsnika
Drsnik namestite v anteriorni segment (centralno) kot 
intraoperativno pomoč za prilagajanje okluzije.

5. Tretji in četrti korak ponovite na nasprotni strani spodnje 
čeljusti.
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6. Preverjanje okluzije
Zrahljajte IMF in preverite okluzijo. Po potrebi opravite 
prilagoditve, tako da zrahljate drsnik in nekoliko prilagodite 
položaj anteriornega segmenta.  
Prilagoditve je mogoče opraviti tako v navpični kot vodoravni 
ravnini. 
Ponovno privijte drsnik in preverite položaj zob in čeljusti, 
dokler ni dosežena želena okluzija. 
Ponovite IMF.

Opomba
Laserske oznake pomagajo pri ocenjevanju širine razcepa 
osteotomije.

7. Končna posteriorna fiksacija
Opravite končno fiksacijo prvega posteriornega vijaka in 
vstavite drugi posteriorni vijak (monokortikalni). 

8. Končna anteriorna fiksacija
Vijake vstavite v anteriorne luknje ploščice, ki jih ne pokriva 
drsnik. 

Opozorilo
Na anteriorni strani je treba uporabiti najmanj štiri kortikalne 
vijake. Pomembno je, da so vijaki vstavljeni v luknje za vijake 
poleg palice.

9. Odstranjevanje drsnika
Odstranite drsnik in vijake vstavite v preostale anteriorne 
luknje za vijake. 

Pozor 
Drsnik služi le kot intraoperativni pripomoček za prilagajanje 
okluzije in ga je treba po končani osteosintezi odstraniti.
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Fiksacija sagitalnega razcepa v vodoravni 
ploščici Ramus za spodnjo čeljust z zaprto 
in poltogo ploščico sagitalnega razcepa z 
možnostjo drsnika (M2‑4050, M2-4051, M2-
4052)

Naslednje zasnove ploščic je mogoče izbrati za poltogo 
osteosintezo sagitalnega razcepa:

M2-4050	� Za premikanje naprej do največ 5 mm in 
premikanje nazaj (brez drsnika)

M2-4051	� Za premikanje naprej do največ 10 mm

M2-4052	� Za premikanje naprej do največ 15 mm

Drsniki 
M2-5242.08	 2.0 Drsnik z luknjami 08 mm, HD6

M2-5252.08	 2.3 Drsnik z luknjami 08 mm, HD6

1. Izbira ploščice
Po izvedbi sagitalnega razcepa nastavite okluzijo in opravite 
začasni IMF. Primerno ploščico izberite na podlagi širine 
osteotomije. Fiksacija v bližini osteotomije zagotavlja večjo 
stabilnost na območju razcepa osteotomije. 

2. Upogibanje ploščice
Po potrebi s pomočjo klešč za upogibanje ploščice (M2-
2158/M2-2006) oblikujte ploščico glede na bolnikovo kostno 
strukturo (glejte razdelek »Upogibanje ploščic«). 

M2-4050

M2-4052

M2-4051

M2-5242.08 M2-5252.08
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3. Posteriorna fiksacija
Ploščico namestite s pomočjo vijakov 2.0 SpeedTip (s 
predhodnim vrtanjem) ali 2.0/2.3 kortikalnimi vijaki (s 
predhodnim vrtanjem).

Prvi vijak vstavite posteriorno, monokortikalno in poleg 
razcepa osteotomije (razdalja do razcepa osteotomije je pribl. 
3 mm). Vijaka še ne privijte do konca (to olajša prilagajanje, 
glejte korak 5).

4. Nameščanje drsnika
Pri ploščicah M2-4051 ali M2-4052 lahko izbirna uporaba 
drsnika v anteriornem segmentu služi kot intraoperativna 
pomoč za prilagajanje okluzije. 
Če drsnika ne uporabljate, je vijake mogoče vstaviti neposred-
no, najprej v posteriorno (monokortikalno) in nato v anterior-
no regijo.

5. �Tretji in četrti korak ponovite na nasprotni strani spodnje 
čeljusti.

6. Preverjanje okluzije
Zrahljajte IMF in preverite okluzijo. Po potrebi opravite 
prilagoditve, tako da zrahljate drsnik in nekoliko prilagodite 
položaj anteriornega segmenta.  
Prilagoditve je mogoče opraviti tako v navpični kot vodoravni 
ravnini. 

Ponovno privijte drsnik in preverite položaj zob in čeljusti, 
dokler ni dosežena želena okluzija.
Ponovite IMF. Laserske oznake pomagajo pri ocenjevanju 
širine razcepa osteotomije.

Brez drsnika: Odvijte vijake in prilagodite položaj anteriornega 
segmenta.
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7. Končna posteriorna fiksacija
Vstavite preostale posteriorne vijake (monokortikalne).

Opozorilo
Na vsaki strani osteotomije je treba uporabiti najmanj dva 
kortikalna vijaka.

8. Končna anteriorna fiksacija
Vijake vstavite v anteriorne luknje vijaka, ki jih ne pokriva 
drsnik.

9. Odstranjevanje drsnika
Odstranite drsnik in vijake vstavite v preostale anteriorne 
luknje za vijake. 

Pozor
Drsnik služi le kot intraoperativni pripomoček za prilagajanje 
okluzije in ga je treba po končani osteosintezi odstraniti.



M2-5252.08
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Fiksacija po vodoravni osteotomiji Ramus s 
ploščico TriLock Ramus z možnostjo drsnika 
(M2-4053, M2-4054, M2-4055, M2-4056,  
M2-4057, M2-4058)

Naslednje zasnove ploščic je mogoče izbrati za osteosintezo 
po osteotomijah na naraščajočem ramusu: 

M2-4053	� Povsem vodoravno premikanje naprej ali 
nazaj (leva stran bolnika)

M2-4054	� Povsem vodoravno premikanje naprej ali 
nazaj (desna stran bolnika)

M2-4055	� Navpično premikanje za največ 7 mm (leva 
stran bolnika) in vodoravno premikanje 
naprej ali nazaj

M2-4056	� Navpično premikanje za največ 7 mm (desna 
stran bolnika) in vodoravno premikanje 
naprej ali nazaj

M2-4057	� Navpično premikanje za največ 14 mm 
(leva stran bolnika) in vodoravno premikanje 
naprej ali nazaj

M2-4058	� Navpično premikanje za največ 14 mm 
(desna stran bolnika) in vodoravno 
premikanje naprej ali nazaj

Drsniki 

M2-5242.08	 2.0 Drsnik z luknjami 08 mm, HD6

M2-5252.08	 2.3 Drsnik z luknjami 08 mm, HD6

1. Izbira ploščice
Po izvedbi osteotomije ramusa nastavite okluzijo in opravite 
začasni IMF. Primerno ploščico izberite na podlagi širine 
osteotomije.

M2-4053 M2-4055 M2-4057

M2-4054 M2-4056 M2-4058

M2-5242.08
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2. Upogibanje ploščice
Po potrebi s pomočjo klešč za upogibanje ploščice (M2-2158) 
oblikujte ploščico glede na bolnikovo kostno strukturo (glejte 
razdelek »Upogibanje ploščic«). Pri uporabi vijakov TriLock je 
mogoče uporabiti prednosti notranjega fiksatorja, kar 
odpravlja potrebo po popolnem oblikovanju ploščice.

Opomba
Samo ploščice M2-4055, M2-4056, M2-4057, M2-4058 je prav 
tako mogoče upogniti s kleščami za upogibanje ploščic 
M2-2006 v regiji priključnih ploščic med kranialnim in 
kaudalnim koncem. V tem primeru je pomembno, da s 
kleščami za upogibanje ploščic (M2-2158) zavarujete 
sosednjo luknjo v plošči.

3. Kranialna fiksacija
Namestite ploščico. Če je premikanje popolnoma vodoravno 
(M2-4053, M2-4054), morajo biti laserske oznake nameščene 
pred razcepom osteotomije. Izvrtajte luknje za vijake, ki se 
nahajajo v kranialnem segmentu s pomočjo spiralnega 
svedra (glejte razdelek »Svedri«). Da se ploščica ne bi 
premaknila, je treba vsaj tri vijake 2.0 TriLock vstaviti tik pred 
začetkom postopka zaklepanja. Ko so vsi vijaki vstavljeni na 
proksimalno stran, jih lahko zaklenete. 

Opomba 
Med postopkom zaklepanja se navor v prvi fazi sprva poveča. 
Temu sledi kratko zmanjšanje navora. Šele nato je vzpostav-
ljena torna povezava, da se med privijanjem vijak zaklene.
Za podrobnosti o postopku zaklepanja TriLock glejte razdelek 
»Tehnologija zaklepanja TriLock«.
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Primer II:	� Navpično premikanje in vodoravno 
premikanje naprej ali nazaj (M2-4055, 
M2-4056, M2-4057, M2-4058)

4b. Nameščanje drsnika
Za intraoperativno prilagajanje okluzije s kombiniranim 
vodoravnim/navpičnim odmikom je mogoče po želji pritrditi 
drsnik z odprtino za ta namen. 

Opomba
Za namestitev drsnika predhodno izvrtajte s spiralnim 
svedrom (glejte razdelek »Svedri«). Drsnik namestite v čim 
bolj središčni položaj, tako da je prilagajanje mogoče v katero 
koli smer.

Opomba
Laserske oznake na vsadku služijo kot vodnik za 
navpično nameščanje. 

5. �Tretji in četrti korak (a ali b) ponovite na nasprotni strani 
spodnje čeljusti.

Primer I: Popolnoma vodoravna premikanja naprej ali nazaj 
(M2-4053, M2-4054)

4a. Nameščanje drsnika
Za intraoperativno prilagajanje okluzije s povsem vodoravnim 
odmikom je mogoče po želji pritrditi drsnik z odprtino za ta 
namen. 

Opomba
Za namestitev drsnika predhodno izvrtajte s spiralnim 
svedrom (glejte razdelek »Svedri«). Drsnik namestite v čim 
bolj središčni položaj, tako da je prilagajanje mogoče v katero 
koli smer.
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7. Končna kaudalna fiksacija
Vijake vstavite v kaudalne luknje ploščice, ki jih ne pokriva 
drsnik (najmanj 3 luknje).

8. Odstranjevanje drsnika
Odstranite drsnik in vijake vstavite v preostale kaudalne 
luknje za vijake. 

Pozor
Drsnik služi le kot intraoperativni pripomoček za prilagajanje 
okluzije in ga je treba po končani osteosintezi odstraniti.

6. Preverjanje okluzije
Zrahljajte IMF in preverite okluzijo. Po potrebi opravite 
prilagoditve, tako da zrahljate drsnik in nekoliko prilagodite 
položaj kaudalnega segmenta. Kaudalni segment je mogoče 
prilagoditi navpično in vodoravno.
Ponovno privijte drsnik in preverite položaj zob in čeljusti, 
dokler ni dosežena želena okluzija.

Ponovite IMF.
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Genioplastika s predhodno oblikovano ploščico 
za brado

Naslednje predhodno oblikovane ploščice so na voljo za 
genioplastiko: 

M2-4074	 Za skrajšanje brade

M2-4076	� Za premikanje brade naprej in nazaj za 3 mm 

M2-4078	� Za premikanje brade naprej in nazaj za 5 mm 

M2-4080	� Za premikanje brade naprej in nazaj za 7 mm 

M2-4082	� Za premikanje brade naprej in nazaj za 10 mm 

1. Izbira ploščice
Po izvedbi osteotomije in pozicioniranju kaudalnega segmen-
ta izberite ploščico, ki se najbolje prilega velikosti premikanja. 

2. Upogibanje ploščice
Po potrebi je ploščice mogoče rahlo ukriviti s kleščami za 
upogibanje ploščic z zobom (M2-2158). 

M2-4074 M2-4076 M2-4078

M2-4080 M2-4082
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4. Kaudalna fiksacija
Namestite mobiliziran segment. S pomočjo spiralnega svedra 
izvrtajte luknje za kaudalne vijake (glejte razdelek »Svedri«) in 
vstavite vijake.

Pozor
Na vsaki strani osteotomije je treba uporabiti najmanj dva 
vijaka.

Za premikanje brade nazaj opravite tretji in četrti korak, tako 
da ploščico obrnete za 180° v ravnini.

3. Kranialna fiksacija
Namestite ploščico in izvrtajte tri kranilane luknje za vijake 
(glejte razdelek »Svedri«). Nato vstavite vijake.
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Nadaljnja nega in eksplantacija

Eksplantacija vsadkov MODUS 2 Orthognathi-
cs

Za odstranjevanje vijakov z namenom odstranitve vsadkov 
MODUS 2 Orthognathics uporabite ustrezne izvijače.

Pozor
Za eksplantacijo vsadkov MODUS 2 je priporočljivo uporablja-
ti samo originalne instrumente MODUS 2.
Pri odstranjevanju vijakov zagotovite, da je kakršna koli 
vraščena kost odstranjena iz glave vijaka, da je priključek 
izvijača/glave vijaka poravnan v aksialni smeri in da je med 
rezilom in vijakom uporabljena zadostna aksialna sila.

Nadaljnja nega za vsadke MODUS 2 Orthog-
nathics

Ob upoštevanju individualnih stanj osteoromije ali zloma in 
združljivosti pacienta je pomembno zagotoviti ustrezno 
pooperativno razbremenitev osteosinteze v smislu prilagodit-
vene ali mobilizacijske stabilnosti (npr. z opornico in/ali 
imobilizacijo). Pooperativno je treba z vsadki doseženo 
fiksacijo obravnavati previdno, dokler se kost popolnoma ne 
zaceli. Bolniki morajo strogo upoštevati navodila za nadaljnje 
zdravljenje, ki jih podajo zdravniki, da preprečijo škodljivo 
obremenitev vsadkov. Prezgodnja obremenitev lahko poveča 
tveganje za zrahljanje, migracijo ali zlom vsadka.



Vstavljalni navor MIn

Zaklepni navor MLock
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B
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Tehnologija zaklepanja TriLock

Pravilna uporaba tehnologije zaklepanja TriLock

Vijak se vstavi skozi luknjo ploščice v predhodno izvrtan 
kanal v kosti. Povečanje zateznega navora se začuti takoj, ko 
se glava vijaka dotakne površine ploščice.

To označuje začetek »vstavljalne faze«, ko začne glava 
vijaka vstopati v zaklepno cono ploščice (razdelek »A« na 
diagramu). Potem pride do padca navora privijanja 
(razdelek »B« v diagramu). Na koncu se začne dejansko 

zaklepanje (razdelek »C« na diagramu), ko je med vijakom 
in ploščico med trdnim zategovanjem vzpostavljena torna 
povezava.

Navor, uporabljen med zategovanjem vijaka, je odločilen 
za kakovost zaklepanja, kot je opisano v razdelku »C« na 
diagramu.



Slika 1

Slika 3

Slika 2

Slika 4

Pravilno: ZAKLENJENO

Pravilno: ZAKLENJENO

Nepravilno: NI ZAKLENJENO

Nepravilno: NI ZAKLENJENO

 MODUS 2 Orthognathics l  45

medartis.com

Pravilno zaklepanje (±15°) vijakov TriLock na ploščico

Do pravilnega zaklepanja pride le, če je glava vijaka 
zaklenjena poravnano z zaklepno konturo (sl. 1 in 3).

Vendar če je še vedno prisotna opazna protruzija (sl. 2 in 4), 
glava vijaka ni popolnoma dosegla zaklepnega položaja. V 
tem primeru je treba vijak znova zategniti, da se pridobi 
popolno prodiranje in pravilno zaklepanje. V primeru slabe 

kakovosti kosti je morda nujno rahlo aksialno pritiskanje, da 
se doseže pravilno zaklepanje. 

Ko dosežete zaklepni navor (MLock), vijaka ne privijajte več, 
sicer zaklepne funkcije ni mogoče več zagotoviti.



Vsadki, instrumenti in posode

L-ploščice
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4003 M2-4003S L, levo Najv. 3 mm 4 (2/2) 1
M2-4004 M2-4004S L, desna Najv. 3 mm 4 (2/2) 1
M2-4007 M2-4007S L, levo Najv. 5 mm 4 (2/2) 1
M2-4008 M2-4008S L, desna Najv. 5 mm 4 (2/2) 1
M2-4011 M2-4011S L, levo Najv. 5 mm 6 (3/3) 1
M2-4012 M2-4012S L, desna Najv. 5 mm 6 (3/3) 1
M2-4013 M2-4013S L, levo Najv. 7 mm 5 (2/3) 1
M2-4014 M2-4014S L, desna Najv. 7 mm 5 (2/3) 1
M2-4017 M2-4017S L, levo Najv. 7 mm 6 (3/3) 1
M2-4018 M2-4018S L, desna Najv. 7 mm 6 (3/3) 1
M2-4021 M2-4021S L, levo Najv. 10 mm 6 (3/3) 1
M2-4022 M2-4022S L, desna Najv. 10 mm 6 (3/3) 1

Razmerje 1 : 1

M2-4021 leva

M2-4011 levaM2-4007 leva

M2-4017 leva

19
 m

m

M2-4003 leva

M2-4013 leva

17
 m

m

26
 m

m

29
 m

m

10 mm

10 mm

16 mm

15 mm

14 mm

24
 m

m

25
 m

m

9 mm

M2-4004 desna M2-4008 desna M2-4012 desna

M2-4014 desna M2-4018 desna M2-4022 desna
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Ploščice za zgornjo čeljust, predhodno oblikovane, en krak
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4005 M2-4005S LeFort I, leva  0 mm 8 1
M2-4006 M2-4006S LeFort I, desna  0 mm 8 1
M2-4009 M2-4009S LeFort I, leva  3 mm 8 1
M2-4010 M2-4010S LeFort I, desna  3 mm 8 1
M2-4015 M2-4015S LeFort I, leva  5 mm 8 1
M2-4016 M2-4016S LeFort I, desna  5 mm 8 1
M2-4019 M2-4019S LeFort I, leva  7 mm 8 1
M2-4020 M2-4020S LeFort I, desna  7 mm 8 1
M2-4023 M2-4023S LeFort I, leva  9 mm 8 1
M2-4024 M2-4024S LeFort I, desna  9 mm 8 1
M2-4027 M2-4027S LeFort I, leva 11 mm 8 1
M2-4028 M2-4028S LeFort I, desna 11 mm 8 1

M2-4006 M2-4005desna leva

23 mm

M2-4010 M2-4009desna leva

23 mm

24
 m

m

M2-4016 M2-4015desna leva

23 mm

24
 m

m

M2-4020 M2-4019desna leva

23 mm

24
 m

m
24

 m
m

M2-4024 M2-4023desna leva

23 mm

24
 m

m

24
 m

m

M2-4028 M2-4027desna leva

23 mm

Razmerje 1 : 1
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Ploščice za zgornjo čeljust, predhodno oblikovane, dva kraka
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4031 M2-4031S LeFort I, leva  0 mm 12 1
M2-4032 M2-4032S LeFort I, desna  0 mm 12 1
M2-4041 M2-4041S LeFort I, leva  3 mm 12 1
M2-4042 M2-4042S LeFort I, desna  3 mm 12 1
M2-4043 M2-4043S LeFort I, leva  5 mm 12 1
M2-4044 M2-4044S LeFort I, desna  5 mm 12 1
M2-4045 M2-4045S LeFort I, leva  7 mm 12 1
M2-4046 M2-4046S LeFort I, desna  7 mm 12 1
M2-4059 M2-4059S LeFort I, leva  9 mm 12 1
M2-4060 M2-4060S LeFort I, desna  9 mm 12 1
M2-4083 M2-4083S LeFort I, leva 11 mm 12 1
M2-4084 M2-4084S LeFort I, desna 11 mm 12 1

M2-4032 desna M2-4031 leva M2-4042 desna M2-4041 leva

M2-4044 M2-4043desna leva M2-4046 M2-4045desna leva

M2-4060 M2-4059desna leva
M2-4084 M2-4083desna leva

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

24
 m

m
24

 m
m

24
 m

m
24

 m
m

24
 m

m

24
 m

m

Razmerje 1 : 1
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Z-ploščice, lateralne
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Ploščice Y
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4025 M2-4025S Z, leva 0 mm 4 (2/2) 1
M2-4026 M2-4026S Z, desna 0 mm 4 (2/2) 1
M2-4029 M2-4029S Z, leva Najv. 5 mm 6 (3/3) 1
M2-4030 M2-4030S Z, desna Najv. 5 mm 6 (3/3) 1
M2-4033 M2-4033S Z, leva Najv. 10 mm 6 (3/3) 1
M2-4034 M2-4034S Z, desna Najv. 10 mm 6 (3/3) 1

Št. art. STERILE Palica Luknje Kosi/paket

M2-4035 M2-4035S 0 mm 5 (2/3) 1
M2-4036 M2-4036S Najv. 5 mm 7 (4/3) 1
M2-4037 M2-4037S Najv. 10 mm 7 (4/3) 1

M2-4035 M2-4036 M2-4037

10 mm

16
 m

m

16 mm

16 mm

Razmerje 1 : 1

29
 m

m

24
 m

m

M2-4025 leva M2-4029 leva M2-4033 leva

29
 m

m

11 mm

19 mm

18 mm

15
 m

m 23
 m

m

M2-4026 desna M2-4030 desna M2-4034 desna

 MODUS 2 Orthognathics l  49

medartis.com



Ploščice Orthognathics Midface
Združljivo z vijaki A 1.2/1.5/1.8� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm

Ploščice sagitalnega razcepa
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,7 mm, 0,8 mm

Ploščice sagitalnega razcepa
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-4038 M2-4038S ravne 4 1
M2-4039 M2-4039S ravne 8 1
M2-4040 M2-4040S Pravokotna mreža 8 (4 × 2) 1

Št. art. STERILE Opis Debelina ploščice Palica Luknje Kosi/paket

M2-4047 M2-4047S Odprta 0,7 mm Najv. 5 mm 6 1
M2-4048 M2-4048S Odprta 0,7 mm Najv. 10 mm 8 1
M2-4049 M2-4049S Odprta 0,8 mm Najv. 15 mm 8 1

Št. art. STERILE Opis Debelina ploščice Palica Luknje Kosi/paket

M2-4050 M2-4050S Zaprta 0,8 mm Najv. 5 mm 6 1
M2-4051 M2-4051S Zaprta 0,9 mm Najv. 10 mm 6 1
M2-4052 M2-4052S Zaprta 1,0 mm Najv. 15 mm 6 1

12
 m

m

21 mm

17 mm 35 mm

M2-4047

M2-4050

M2-4048

M2-4051

M2-4049

M2-4052

M2-4040

M2-4038 M2-4039

27 mm

12
 m

m
9 

m
m

38 mm 47 mm

30 mm 40 mm35 mm

Razmerje 1 : 1
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Ploščice sagitalnega razcepa
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4061 M2-4061S ravne Najv. 5 mm 4 1
M2-4062 M2-4062S ravne Najv. 5 mm 6 1
M2-4063 M2-4063S ravne Najv. 10 mm 4 1
M2-4064 M2-4064S ravne Najv. 10 mm 6 1
M2-4065 M2-4065S ravne Najv. 15 mm 4 1
M2-4066 M2-4066S ravne Najv. 15 mm 6 1

M2-4061

27 mm

M2-4063

32 mm

M2-4065

37 mm

M2-4062

39 mm

M2-4064

44 mm

M2-4066

49 mm

Razmerje 1 : 1

 MODUS 2 Orthognathics l  51

medartis.com



Ploščice TriLock Ramus
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,3 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4053 M2-4053S leva 0 mm  8 1
M2-4054 M2-4054S desna 0 mm  8 1
M2-4055 M2-4055S leva Najv. 7 mm 10 1
M2-4056 M2-4056S desna Najv. 7 mm 10 1
M2-4057 M2-4057S leva Najv. 14 mm 10 1
M2-4058 M2-4058S desna Najv. 14 mm 10 1

26
 m

m

23 mm

M2-4054 desna M2-4053 leva

28 mm

34
 m

m

M2-4056 desna M2-4055 leva

30 mm

41
 m

m

M2-4058 desna M2-4057 leva

Razmerje 1 : 1
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Ploščice za brado
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 0,6 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4074 M2-4074S Raven  0 mm 6 1
M2-4076 M2-4076S Predhodno oblikovana  3 mm 6 1
M2-4078 M2-4078S Predhodno oblikovana  5 mm 6 1
M2-4080 M2-4080S Predhodno oblikovana  7 mm 6 1
M2-4082 M2-4082S Predhodno oblikovana 10 mm 6 1

15
 m

m

15
 m

m

14
 m

m

14
 m

m

14
 m

m

M2-4074

21 mm

17 mm

M2-4080

21 mm

17 mm

M2-4076

21 mm

17 mm

M2-4082

21 mm

17 mm

M2-4078

21 mm

17 mm

Ploščice za brado
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Opis Palica Luknje Kosi/paket

M2-4070 M2-4070S X Najv. 5 mm 6 1
M2-4072 M2-4072S X Najv. 10 mm 6 1

M2-4070 M2-4072

19
 m

m

16 mm

16 mm
24

 m
m

Razmerje 1 : 1

Ploščice Orthognathics Mandible
Združljivo z vijaki A 2.0/2.3� Material: cpTi (ASTM F67)
� Debelina ploščice: 1,0 mm

Št. art. STERILE Opis Luknje Kosi/paket

M2-4067 M2-4067S Kvadratna mreža  8 (4 × 2) 1
M2-4068 M2-4068S ravne  4 1
M2-4069 M2-4069S ravne 14 1

M2-4067 M2-4068 M2-4069

16
 m

m 23 mm

35 mm

83 mm
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1.2 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.8 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,2 mm

A 1,8 mm 

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 4 mm M2-5214.04/1 M2-5214.04/1S 1 M2-5214.04 5 M2-5214.04/4S 4
 5 mm M2-5214.05/1 M2-5214.05/1S 1 M2-5214.05 5 M2-5214.05/4S 4
 6 mm M2-5214.06/1 M2-5214.06/1S 1 M2-5214.06 5 M2-5214.06/4S 4
 7 mm M2-5214.07/1 M2-5214.07/1S 1 M2-5214.07 5
 8 mm M2-5214.08/1 M2-5214.08/1S 1 M2-5214.08 5
 9 mm M2-5214.09/1 M2-5214.09/1S 1 M2-5214.09 5
11 mm M2-5214.11/1 M2-5214.11/1S 1 M2-5214.11 5

1.5 Vijaki SpeedTip, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136) 

A 1,5 mm

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

4 mm M2-5223.04/1 M2-5223.04/1S 1 M2-5223.04 5 M2-5223.04/4S 4
5 mm M2-5223.05/1 M2-5223.05/1S 1 M2-5223.05 5 M2-5223.05/4S 4
6 mm M2-5223.06/1 M2-5223.06/1S 1 M2-5223.06 5 M2-5223.06/4S 4
7 mm M2-5223.07/1 M2-5223.07/1S 1 M2-5223.07 5 M2-5223.07/4S 4
8 mm M2-5223.08/1 M2-5223.08/1S 1 M2-5223.08 5
9 mm M2-5223.09/1 M2-5223.09/1S 1 M2-5223.09 5

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket

 4 mm M2-5234.04/1 M2-5234.04/1S 1 M2-5234.04 5
 5 mm M2-5234.05/1 M2-5234.05/1S 1 M2-5234.05 5
 6 mm M2-5234.06/1 M2-5234.06/1S 1 M2-5234.06 5
 7 mm M2-5234.07/1 M2-5234.07/1S 1 M2-5234.07 5
 8 mm M2-5234.08/1 M2-5234.08/1S 1 M2-5234.08 5
 9 mm M2-5234.09/1 M2-5234.09/1S 1 M2-5234.09 5
11 mm M2-5234.11/1 M2-5234.11/1S 1 M2-5234.11 5

1.5 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136) 

A 1,5 mm

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 4 mm M2-5224.04/1 M2-5224.04/1S 1 M2-5224.04 5 M2-5224.04/4S 4
 5 mm M2-5224.05/1 M2-5224.05/1S 1 M2-5224.05 5 M2-5224.05/4S 4
 6 mm M2-5224.06/1 M2-5224.06/1S 1 M2-5224.06 5 M2-5224.06/4S 4
 7 mm M2-5224.07/1 M2-5224.07/1S 1 M2-5224.07 5 M2-5224.07/4S 4
 8 mm M2-5224.08/1 M2-5224.08/1S 1 M2-5224.08 5 M2-5224.08/4S 4
 9 mm M2-5224.09/1 M2-5224.09/1S 1 M2-5224.09 5 M2-5224.09/4S 4
11 mm M2-5224.11/1 M2-5224.11/1S 1 M2-5224.11 5

Razmerje 2 : 1
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Razmerje 2 : 1

2.3 Kortikalni vijaki, HexaDrive 6 
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket

 5 mm M2-5250.05/1 M2-5250.05/1S 1 M2-5250.05 5
 7 mm M2-5250.07/1 M2-5250.07/1S 1 M2-5250.07 5
 9 mm M2-5250.09/1 M2-5250.09/1S 1 M2-5250.09 5

2.0 Kortikalni vijaki, HexaDrive 6
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

2.0 Vijaki SpeedTip, samovrezni, HexaDrive 6
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

2.0 Vijaki TriLock, HexaDrive 6
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 5 mm M2-5240.05/1 M2-5240.05/1S 1 M2-5240.05 5 M2-5240.05/4S 4
 7 mm M2-5240.07/1 M2-5240.07/1S 1 M2-5240.07 5 M2-5240.07/4S 4
 9 mm M2-5240.09/1 M2-5240.09/1S 1 M2-5240.09 5 M2-5240.09/4S 4
11 mm M2-5240.11/1 M2-5240.11/1S 1 M2-5240.11 5 M2-5240.11/4S 4
13 mm M2-5240.13/1 M2-5240.13/1S 1 M2-5240.13 5 M2-5240.13/4S 4
15 mm M2-5240.15/1 M2-5240.15/1S 1 M2-5240.15 5
17 mm M2-5240.17/1 M2-5240.17/1S 1 M2-5240.17 5
19 mm M2-5240.19/1 M2-5240.19/1S 1 M2-5240.19 5
21 mm M2-5240.21/1 M2-5240.21/1S 1 M2-5240.21 5
23 mm M2-5240.23/1 M2-5240.23/1S 1 M2-5240.23 5

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 5 mm M2-5243.05/1 M2-5243.05/1S 1 M2-5243.05 5 M2-5243.05/4S 4
 7 mm M2-5243.07/1 M2-5243.07/1S 1 M2-5243.07 5 M2-5243.07/4S 4
 9 mm M2-5243.09/1 M2-5243.09/1S 1 M2-5243.09 5 M2-5243.09/4S 4
11 mm M2-5243.11/1 M2-5243.11/1S 1 M2-5243.11 5

Dolžina Št. art. STERILE Kosi/paket Št. art. Kosi/paket STERILE Kosi/paket

 5 mm M2-5245.05/1 M2-5245.05/1S 1 M2-5245.05 5 M2-5245.05/4S 4
 6 mm M2-5245.06/1 M2-5245.06/1S 1 M2-5245.06 5 M2-5245.06/4S 4
 7 mm M2-5245.07/1 M2-5245.07/1S 1 M2-5245.07 5 M2-5245.07/4S 4
 8 mm M2-5245.08/1 M2-5245.08/1S 1 M2-5245.08 5 M2-5245.08/4S 4
 9 mm M2-5245.09/1 M2-5245.09/1S 1 M2-5245.09 5

A 2,3 mm

A 2,0 mm

A 2,0 mm

A 2,0 mm
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Drsnik z luknjami, HexaDrive 6� Material: cpTi (ASTM F67)/Ti6Al4V (ASTM F136)

Dolžina A Št. art. STERILE Kosi/paket

8 mm 2,0 mm M2-5242.08 M2-5242.08S 1
8 mm 2,3 mm M2-5252.08 M2-5252.08S 1

Spiralni svedri A 1,0 mm (osnovna luknja 1.2 vijaki)�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3012 M2-3012S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3022 M2-3022S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3032 M2-3032S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3042 M2-3042S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3052 M2-3052S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3062 M2-3062S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3382 M2-3382S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3392 M2-3392S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3012

M2-3032

M2-3052

M2-3382

M2-3022

M2-3042

M2-3062

M2-3392

10 mm

8

M2-5242.08

A 2,0 mm

Razmerje 1 : 1
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Spiralni svedri A 1,2 mm (drsna luknja 1.2 vijaki)�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3072 M2-3072S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3082 M2-3082S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3322 M2-3322S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3332 M2-3332S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3072

M2-3322

M2-3082

M2-3332

Spiralni svedri A 1,2 mm (osnovna luknja 1.5 vijaki)
�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3122 M2-3122S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3132 M2-3132S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3142 M2-3142S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3152 M2-3152S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3162 M2-3162S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3172 M2-3172S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3402 M2-3402S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3412 M2-3412S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3122

M2-3142

M2-3162

M2-3402

M2-3412

M2-3132

M2-3152

M2-3172

Razmerje 1 : 1
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Spiralni svedri A 1,5 mm (drsna luknja 1.5 vijaki)

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3182 M2-3182S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3192 M2-3192S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3342 M2-3342S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3352 M2-3352S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3182

M2-3342

M2-3352

M2-3192

M2-3422

M2-3452

Spiralni svedri A 1,5 mm (osnovna luknja 1.8 vijaki)

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3212 M2-3212S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3222 M2-3222S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3232 M2-3232S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3242 M2-3242S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3252 M2-3252S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3262 M2-3262S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3422 M2-3422S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3452 M2-3452S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3212

M2-3232

M2-3252

M2-3222

M2-3242

M2-3262

Razmerje 1 : 1
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Spiralni svedri A 1,8 mm (drsna luknja 1.8 vijaki)

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3362 M2-3362S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3272 M2-3272S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3282 M2-3282S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3372 M2-3372S Za vodilo za vrtanje M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3362

M2-3282

M2-3372

M2-3272

M2-3149

M2-3159

Spiralni svedri A 1,5 mm (osnovna luknja 2.0 vijaki)

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3119 M2-3119S  5 mm  35 mm Dental 1
M2-3129 M2-3129S  5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3139 M2-3139S  7 mm  37 mm Dental 1
M2-3149 M2-3149S  7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3159 M2-3159S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3169 M2-3169S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3459 M2-3459S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3469 M2-3469S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3119

M2-3129

M2-3139

M2-3169

M2-3459

M2-3469

Razmerje 1 : 1
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Spiralni svedri A 2,0 mm (drsna luknja 2.0 vijaki)�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3156 M2-3156S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3166 M2-3166S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3296 M2-3296S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3306 M2-3306S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3156

M2-3166

M2-3306

M2-3296

Spiralni svedri A 1,9 mm (osnovna luknja 2.3 vijaki)�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3176 M2-3176S  7 mm  37 mm Dental 1
M2-3186 M2-3186S  7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3196 M2-3196S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3206 M2-3206S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3216 M2-3216S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3226 M2-3226S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3176

M2-3186

M2-3196

M2-3206

M2-3216

M2-3226

Razmerje 1 : 1
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Spiralni svedri A 2,3 mm (drsna luknja 2.3 vijaki)�

Št. art. STERILE Opis Zaustavljalnik Dolžina Konec stebla Kosi/paket

M2-3316 M2-3316S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3326 M2-3326S Za vodilo za vrtanje M2-2198 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1
M2-3336 M2-3336S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3346 M2-3346S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1

M2-3316

M2-3336

M2-3346

M2-3326

Razmerje 1 : 1

M2-2202 M2-2198

Vodila za vrtanje�

Št. art. Velikost sistema Dolžina Kosi/paket

M2-2202 1.2–1.8 164 mm 1
M2-2198 2.0–2.5 122 mm 1

Merilnik globine
�

Št. art. Velikost sistema Dolžina Kosi/paket

M2-2250 1.2–2.3 153 mm 1

M2-2250 1 : 2

1 : 2 1 : 2
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Rezalne klešče za ploščice�

Razmerje 1 : 2

Št. art. Velikost sistema Opis Dolžina Kosi/paket

M2-2114 t ≤ 1,3 mm 204 mm 1
A-2046 1.2–2.8 207 mm 1

M2-2114

A-2046
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Plošče

M2-6001.010  
(excl. implants)

M2-6001.019  
(excl. implants)

M2-6001.020  
(excl. implants)

M2-6001.021  
(excl. implants)

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6001.010 Posoda za ploščice, ploščice ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 240 mm 1
M2-6001.019 Posoda za ploščice, ploščice ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.020 Posoda za ploščice, ploščice ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.021 Posoda za ploščice, ploščice ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M-6726 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

Posode

Vijaki

M2-6001.013 in  
M2-6001.014 (brez vsadkov)

M2-6001.022 in  
M2-6001.023 (brez vsadkov)

M2-6001.024 in  
M2-6001.025 (brez vsadkov)

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6001.013 Posoda za ploščice, vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 240 mm 1
M2-6001.014 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 240 mm 1
M2-6001.022 Posoda za ploščice, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.023 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.024 Posoda za ploščice, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.025 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M-6726 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1
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Ploščice in vijaki, kombinacije:

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6001.008 Posoda za ploščice, ploščice/vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 240 × 240 mm 1
M2-6001.009 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 142 mm 1
M2-6001.015 Posoda za ploščice, ploščice/vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6001.016 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.017 Posoda za ploščice, ploščice/vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6001.018 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MIDFACE 120 × 240 mm 1
M2-6001.011 Posoda za ploščice, ploščice/vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 240 mm 1
M2-6001.012 Pladenj za vijake, vijaki ORTHOGNATHICS MANDIBLE 120 × 112 mm 1
M-6726 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1
M-6727 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

M2-6001.018 M2-6001.011 in M2-6001.012 
(brez vsadkov)

M2-6001.008 in M2-6001.009 
(brez vsadkov)

M2-6001.015 in M2-6001.016 
(brez vsadkov)

M2-6001.016

M2-6001.017 in M2-6001.018 
(brez vsadkov)
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Instrumenti

Izdelki so na voljo na zahtevo 

M-2009

Št. art. Opis Mere (Š × D) Kosi/paket

M2-6001.001 Posoda za instrumente, ORTHOGNATHICS 240 × 240 mm 1
M2-6001.003* Pladenj za instrumente, ORTHOGNATHICS, 3, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6001.005* Pladenj za instrumente, ORTHOGNATHICS, 3, Dental 240 × 240 mm 1
M2-6001.006 Pladenj za instrumente, ORTHOGNATHICS, 2 240 × 240 mm 1
M2-6001.007 Pladenj za instrumente, ORTHOGNATHICS, 1 240 × 240 mm 1
M-6727 Pokrov za posodo za vsadke in instrumente 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

Additional configurations available on request.	
* Izbirajte med pladnjem za instrumente Stryker ali Dental, odvisno od vrtalnega spoja.	

M2-6001.006 M2-6001.007M2-6001.003*

M2-6001.001 z M2-6001.003*/M2-6001.005*, M2-6001.006 in M2-6001.007 (brez instrumentov)
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Izjava o omejitvi odgovornosti: Te informacije so namenjene predstavitvi portfelja medicinskih pripomočkov družbe Medartis. Kirurg se mora pri odločanju za uporabo določenega izdelka za zdravljenje določenega pacienta 
vedno zanesti na svojo lastno strokovno klinično presojo. Družba Medartis ne daje zdravstvenih nasvetov. Pripomočki morda niso na voljo v vseh državah zaradi registracije in/ali medicinskih praks. V primeru dodatnih vprašanj 
se obrnite na svojega predstavnika družbe Medartis (www.medartis.com). Te informacije vsebujejo izdelke z oznako CE in/ali UKCA. Vse prikazane slike so namenjene le ponazoritvi in morda ne predstavljajo natančno izdelka. 
Samo za ZDA: Zvezni zakon omejuje prodajo tega pripomočka zdravniku ali po njegovem naročilu.
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Medartis oziroma njenih pridruženih družb ali pa ima družba Medartis oziroma njene pridružene družbe ustrezne licence. Prepovedano je distribuirati, razmnoževati ali razkriti vsebino v tem dokumentu, delno ali v celoti, 
brez predhodnega pisnega soglasja družbe Medartis.


