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Introduction

Matériaux

Instruments
Acier inoxydable, aluminium, alliage daluminium, cpTi

(ASTM F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silicone

Containers
Acier inoxydable, alliage d'aluminium, PEEK, PP, PPSU,
silicone

Compatibilité

MODUS 2 TBS (Set transjugal) a été développé pour une
utilisation avec les systémes suivants :

- MODUS 2 Mandible

- MODUS 2 Orthognathics

Code couleur

Diameétre de vis Code couleur
2.0 Bleu

2.3 Marron

2.5 Violet

Consulter la notice d'utilisation medartis.com
ifu.medartis.com
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Utilisation des instruments

Forage

Les forets hélicoidaux avec codage couleur pour une
utilisation avec le Set transjugal sont disponibles pour les vis
MODUS 2 diameétres 2.0, 2.3 et 2.5. Tous les forets sont
codés par un systeme d'anneaux de couleur.

Diameétre de vis Code couleur
2.0 Bleu

2.3 Marron

2.5 Violet

Forets pour vis & 2.0 (foret & 1.5)
Dental Stryker
M2-3459 M2-3469 25mm

Forets pour vis & 2.3 (foret & 1.9)
Dental Stryker
M2-3216 M2-3226 25mm

Forets pour vis & 2.5 (foret & 2.0)
Dental Stryker o
M2-3276 M2-3286 25mm

Sélection du guide-foret

Deux guide-forets sont disponibles :

Instruments Fonction

Guide-foret pour Pour toutes les plaques :
plagues TriLock (M-2632) TriLock MODUS 2 M-2632
2.0 — 2.5 Guide-foret, Pour les implants —
centré (M-2630) MODUS 2 déverrouillés M-2630
Attention

Avec les plagques TriLock, seul le guide-foret M-2632 doit étre
utilisé afin d'éviter tout dommage du trou de vis.

medartis.com
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Application

Préparation de la piece en main

e

M-2606
Poignée pour guide transjugal et guide-foret

M

M-2620
Canule de protection & 4.5 mm

II
M-2626
Trocart pour canule de protection

medartis.com
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1. Ouvrir la fermeture levier de la poignée (M-2606).

2. Connecter la canule de protection (M-2620) a la poignée.

Conseil
La longueur d'insertion de la canule de protection (M-2620)
varie selon la position d'insertion (38 mm/33 mm).

Lextrémité de la canule de protection se trouve a l'opposé du
pin.
Elle peut donc servir pour l'orientation.

Pour une longueur d'insertion de 38 mm, insérer la canule de
protection par-dessous dans la poignée.

medartis.com
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Pour une longueur d'insertion de 33 mm, insérer la canule de
protection par-dessus dans la poignée.

medartis.com
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3. Fermer la fermeture levier de la poignée. La canule de
protection est désormais fixée.

4. Insérer le trocart (M-2626) par dessous dans la canule de
protection.

medartis.com
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5. Tourner le trocart vers la droite jusqu'a ce que la fermeture
balonnette s'engage au niveau du pin de la canule de
protection.

Incision

1. Effectuer une incision au niveau de I'implant.

medartis.com
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2. Serrer la peau au niveau du site d'incision et perforer avec
le trocart inséré (M-2606).

3. Retirer le trocart en le tournant vers la gauche.

medartis.com
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Insertion du rétracteur de joue intra-oral

((

M-2615
Rétracteur de joue, intra-oral

|

M2-2001
Manche de tournevis, Type 2

M2-2005
Lame de tournevis, HD6

1. Insérer le tournevis (manche de tournevis (M2-2001) avec
la lame de tournevis HD6 (M2-2005)) dans la vis de serrage
du rétracteur de joue (M-2615).

i

medartis.com
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2. Faire glisser le rétracteur de joue (M-2615) de l'intérieur sur
la canule de protection.

medartis.com
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3. Fixer le rétracteur de joue en serrant la vis de serrage.

Conseil
Pour retirer I'extracteur de joue (M-2615), réaliser les étapes
1-3 en sens inverse.

Insertion du rétracteur de joue extra-oral

M-2614
Rétracteur de joue, extra-oral

1. Insérer le rétracteur de joue extra-oral (M-2614).
Le rétracteur de joue s'engage en appliquant une pression
latérale.

medartis.com
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Conseil

Pour retirer le rétracteur de joue extra-oral (M-2614), appuyer
tout d’abord sur le mécanisme levier (1) puis retirer le
rétracteur de joue (2).

medartis.com



Forage

1. Insérer le guide-foret (M-2630/M-2632).

Tourner le guide-foret vers la droite jusqu’a ce que la ferme-
ture balonnette s'engage au niveau du pin de la canule de
protection.

2. Insérer le foret hélicoidal.

Lors du forage, il est possible d'appliquer une pression sur
I'implant avec la canule de protection afin de 'empécher de
glisser.

Conseil
Pour faciliter I'estimation de la profondeur de forage, les
forets portent des marquages laser a 5 mm d'intervalle.

MODUS 2 Set transjugal | 15
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3. Retirer le guide-foret (M-2630/M-2632) en le tournant vers
la gauche.

Conseil
Lors du retrait et aprés le retrait du guide-foret, il est toujours

possible d'appliquer une pression sur limplant avec la canule
de protection afin de 'empécher de glisser.

4. Insertion de la vis.

Conseil
Aucun préforage n'est nécessaire lors de I'utilisation vis
SpeedTip autoforantes.”

“Sauf dans destissus osseux tres durs

medartis.com




Instruments et containers

Poignée pour trocart et guide-foret transjugaux

‘ a

5

Référence Longueur
M-2606 147 mm
Rétracteurs de joue
Nas————— e
? ™
M-2614 M-2615
Référence Description Longueur
M-2614 extra-oral 166 mm
M-2615 intra-oral 83 mm
M-5299/1 vis de serrage M3/HD6 pour M-2615/M-2616 (piece de rechange) 13 mm
Manche de tournevis
.
Référence Description Longueur
M2-2001 type 2 (petit, actionné avec la main, couplage AO) 121 mm
Echelle 1:2

MODUS 2 Set transjugal | 17

Pieces / pqt
1

Pieces / pqt
1
1
1

Pieces / pqt
1

medartis.com
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Lame de tournevis

R e ————
Référence Interface
M2-2005 @ HD6

Canule de protection

}

Référence Description
M-2620 pour M-2606
Trocart
=
Référence Description
M-2626 pour M-2620

Guides-foret

o
. I
M-2630
REEIE ] Taille
M-2630 20-25
M-2632 20=25

medartis.com

Description

autopréhensive

M-2632

Description

pour les plaques TriLock

Longueur

95 mm

Longueur

48 mm

Longueur

60 mm

Longueur

54 mm
54 mm

Pieces / pqt
1

Pieces / pqt
1

Pieces / pqt
1

Pieces / pqt

Echelle 1:2
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Forets hélicoidaux @ 1,5 mm (2.0 vis pour trou principal)

e e — — —— — — — — — — ————————— ——

M2-3459

M2-3469

Référence Stop Longueur Embout Pieces / pqt
M2-3459 M2-3459S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3469 M2-3469S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Forets hélicoidaux & 1,9 mm (2.3 vis pour trou principal)

e e .

M2-3216

M2-3226

Référence Stop Longueur Embout Pieces / pqt
M2-3216 M2-3216S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3226 M2-3226S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Forets hélicoidaux @ 2,0 mm (2.5 vis pour trou principal)

e e

M2-3276

M2-3286

Référence Longueur Pieces / pqt
M2-3276 M2-3276S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3286 M2-3286S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Echelle 1:1 medartis.com
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Containers, inserts

M2-6003.001 avec M2-6003.002*/ M2-6003.004%,
(sans instruments)

Référence Description Dimensions (I x L) Pieces / pqt

M2-6003.001 container d'nstruments, TBS 240 x 240 mm 1
M2-6003.002* insert pour instruments, TBS, Stryker 240 x 240 mm 1
M2-6003.004* insert pour instruments, TBS, Dental 240 x 240 mm 1
M-6727 couvercle pour container d'implants/d’instruments 240 x 240 mm 240 x 240 mm 1

* Choisir entre un insert pour instruments Stryker ou Dental en fonction des forets utilisés

medartis.com
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