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Bevezeteés

Eszk6zok

Rozsdamentes acél, aluminium, aluminiumotvozet,
Otvozetlen titdn (ASTM F67), nitinol, PA, PEEK, POM, PP,
PPSU, PTFE, szilikon

Tarolék
Rozsdamentes acél, aluminiumotvozet, PEEK, PP, PPSU,
szilikon

Kompatibilitas

A MODUS 2 TBS készletet az alabbi rendszerekkel torténd
felhasznalasra fejlesztették ki:

- MODUS 2 Mandible

- MODUS 2 Orthognathics

Szinkddolas

Csavaratméré Szinkdd
2.0 Kék

2.3 Barna
2.5 Lila

Olvassa el a hasznalati utmutatét
ifu.medartis.com
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Az eszkoz alkalmazasa

Furas
A transbuccalis készlethez hasznalhaté szinkddolt csigafurok

2,0,2,3 és 2,5 atméréjd MODUS 2 csavarokhoz érheték el. A
furék mindegyike gydrdrendszerrel van szinkddolva.

Csavaratméré Szinkéd
2.0 Kék

2.3 Barna
2.5 Lila

Furék @ 2.0 csavarokhoz (furé @ 1.5)
Dental Stryker
M2-3459 M2-3469 25mm B et § M2-3459

Furék @ 2.3 csavarokhoz (furé @ 1.9)
Dental Stryker
M2-3216 M2-3226 25mm v e i M2-3216

Furék @ 2.5 csavarokhoz (furé @ 2.0)
Dental Stryker
M2-3276 M2-3286 25mm - i e} 1 M2-3276

A furévezetd kivalasztasa

Kétféle furdvezetd all rendelkezésre:

Eszko6zok Funkcio ]
Furévezetd TriLock Minden MODUS 2 : =1
lemezekhez (M-2632) TriLock lemezhez M-2632

2.0-2.5 furévezetd, Nem lezart MODUS 2 _— _1
excentrikus (M-2630) implantdtumokhoz M-2630 =

Ovintézkedés
A TriLock lemezekkel kizarolag az M-2632 furévezetdt szabad
hasznalni a csavarfurat sériilésének elkeriilése érdekében.
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Alkalmazas

A kézidarab el6készitése

M-2606
Transbuc. trokar és furd vezeté fogantyu

M

M-2620
Védoéhively @ 4,5 mm

II
M-2626
Védbhivelyhez valo trokar

medartis.com
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1. Nyissa ki a fogantyun (M-2606) 1évé kar rogzitéjét.

2. Csatlakoztassa a védéhivelyt (M-2620) a fogantyun.

Megjegyzés
A véddhlvely behelyezési hossza (38 mm/33 mm) attdl fligg,
hol helyezik be a fogantyuba.

A védoéhtively vége a csappal szemkozt helyezkedik el.
Ez felhasznalhaté az orientdlds sordn.

A 38 mm-es behelyezési hossz esetén a véddhuvely alulrol
vezesse be a fogantyuba.

medartis.com
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A 33 mm-es behelyezési hossz esetén a védéhively felllrél
vezesse be a fogantyuba.
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3. Zarja le a fogantyun |évé kar rogzitéjét. A védéhively
igy rogzitve van.

4. Helyezze be a trokart (M-2626) fellilrél a védéhivelybe.

medartis.com
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5. Forgassa el a trokart jobbra addig, amig a bajonettzar a
védséhively csapjan nem rogzdl.

Bemetszés

1. Ejtsen szurasos bemetszést az implantatum terdletének
szintjén.
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2. Feszitse meg a bért a bemetszést helyén, és szlrja at
a behelyezett trokar (M-2606) segitségével.

3. Forgassa el a trokart balra az eltavolitashoz.

medartis.com
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Az intraoralis arcvisszahuzo behelyezése

e

M-2615
Arcvisszahuzo, intraoralis

|

M2-2001
Csavarhuzo-fogantyd, 2-es tipus

M2-2005
Csavarhuzépenge, HD6

1. lllessze be a csavarhuzot (csavarhizoé-fogantyd (M2-2001)
a HD6 csavarhuzdpengével (M2-2005)) az arcvisszahtzo
(M-2615) szoritécsavarjdba.

i
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2. CsUsztassa az arcvisszahizét (M-2615) beldlrél a védshi-
velyre.

medartis.com



MODUS 2 Transbuccalis készlet | 13

3. A szoritécsavar meghuzasaval rogzitse az arcvisszahuzot.

Megjegyzés
Az arcvisszahuzd (M-2615) eltdvolitdsahoz végezze el
forditott sorrendben az 1-3. Iépéseket.

Az extraoralis arcvisszahuzo behelyezése

M-2614
Arcvisszahuzo, extraoralis

1. Helyezze be az extraoralis arcvisszahuzot (M-2614).
Az arcvisszahulzo oldaliranyd nyomas kifejtésével mikodni
kezd.
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Megjegyzés

Az extraoralis arcvisszahtzd (M-2614) eltavolitdsahoz
el6szor nyomja meg a kar egységet (1), majd hizza ki az
arcvisszahuzot (2).

medartis.com
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Furas
1. Tavolitsa el a furévezet6t (M-2630 M-2632).

Forgassa el a furévezet6t jobbra addig, amig a bajonettzar
a véddhively csapjan nem rogzul.

2. Vezesse be a csigafurot.

Furas kodzben kifejthet nyomast a védéhivellyel az im-
plantdtumra annak érdekében, hogy a véd&hively ne
csusszon le.

Megjegyzés
A furdsi mélység konnyebb becslése érdekében a furok
5 mm-es |épéskozokben |ézeres jeldlésekkel vannak ellatva.
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3. Forgassa el a furévezetét (M-2630/M-2632) balra az
eltavolitashoz.

Megjegyzés
A flrdvezet6 eltdvolitasa kozben és azt kovetéen tovabbra is
kifejthet nyomast a védéhiivellyel az implantatumra annak

érdekében, hogy a védéhively ne csuisszon le.

4. Helyezze be a csavart.

Megjegyzés
Az onfurd SpeedTip csavarok hasznalata esetén nincs
szlikség el6furasra.”

“Kivéve nagyon kemény csont esetén

medartis.com
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Eszkozok estarolo

Transbuccalis trokar és furévezetd fogantyuja

Vs

Cikkszéam Hosszusag Darab / csomag

M-2606 147 mm 1
Arcvisszahuzo

e ; e
jiiza)

M-2614 M-2615

Cikkszam Leiras Hosszusag Darab / csomag

M-2614 extraoralis 166 mm 1

M-2615 intraoralis 83 mm 1

M-5299/1 szoritécsavar M3/HD6 M-2615/M-2616-hoz (pdtalkatrész) 13 mm 1
Csavarhuzo-fogantyu

T ——
Cikkszam Leiras Hosszusag Darab / csomag
M2-2001 2. tipus (kézi hajtasy, kicsi, AO csatlakozo) 121 mm 1

T:2ardny medartis.com
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Csavarhuzopenge
R e ————
Cikkszém Interfész Leirds Hosszusag Darab / csomag
M2-2005 @ HD6 ontarté 95mm 1
Véddéhuvely

}

Cikkszam Leiras Hosszusag Darab / csomag
M-2620 M-2606-hoz 48 mm 1
Trokar
-]
Cikkszam Leiras Hosszusag Darab / csomag
M-2626 M-2620-hoz 60 mm 1
Furdvezetdk
= =
M-2630 M-2632
Cikkszam Méret Leiras Hosszusag Darab / csomag
M-2630 20-25 54 mm 1
M-2632 20-25 TriLock lemezekhez 54 mm 1

medartis.com 1:2 ardny
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Csigafurok @ 1,5 mm (2.0 maglyukcsavarok)

e e — — —— — — — — — — ————————— ——

M2-3459

e e A e - — —— — —— — ——————— ——————

M2-3469

Cikkszam Utkozé Hosszusag Szarvég Darab / csomag
M2-3459 M2-3459S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3469 M2-3469S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Csigafurok @ 1,9 mm (2.3 maglyukcsavarok)

e e .

M2-3216

et — — T ]

M2-3226

Cikkszam Utkozé Hosszusag Szarvég Darab / csomag
M2-3216 M2-3216S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3226 M2-3226S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Csigafurok @ 2,0 mm (2.5 maglyukcsavarok)

e e - ————— — — = ———— ]

M2-3276

[ N0 SN e

M2-3286

Cikkszam Utkozé Hosszusag Szarvég Darab / csomag
M2-3276 M2-3276S 25mm 99 mm Dental 1
M2-3286 M2-3286S 25mm 112 mm Stryker J-Latch 1

1:1 ardny medartis.com
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Tok, talcak

M2-6003.001 és M2-6003.002 * / M2-6003.004%,
(kiv. eszkdzok)

Cikkszam Leirds Méretek (Sz x H) Darab / csomag
M2-6003.001 eszkoztok, TBS 240 x 240 mm 1
M2-6003.002* eszkoztalca, TBS, Stryker 240 x 240 mm 1
M2-6003.004* eszkoztalca, TBS, fogdszati 240 x 240 mm 1
M-6727 fedél implantatum- és eszkoztokhoz 240 x 240 mm 240 x 240 mm 1

* A Stryker vagy a fogdszati eszkoztalcak kozott a furdcsatlakozas alapjan vélasszon.

medartis.com
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