
MODUS

MODUS 2 Transbukální souprava 

CHIRURGICKÁ TECHNIKA



medartis.com

2  l  MODUS 2 Transbuccal Set (transbukální souprava)

 3	 Úvod

			   Materiály výrobku

			   Kompatibilita

			   Barevné kódování

 4	 Použití nástrojů

			   Vrtání

			   Výběr vodiče vrtáku

 5	 Použití

		  Použití transbukální soupravy

 5			   Příprava ručního násadce

 9			   Incize

11			   Vložení intraorálního čelistního retraktoru

13			   Vložení extraorálního čelistního retraktoru

15			   Vrtání

17	 Nástroje a kontejner

Další informace týkající se řady výrobků MODUS najdete na www.medartis.com

Obsah



medartis.com

MODUS 2 Transbuccal Set (transbukální souprava)  l  3

Úvod
Materiály výrobku 

Nástroje 
Nerezová ocel, hliník, slitina hliníku, čistý titan (ASTM F67), 
nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikon

Kontejnery 
Nerezová ocel, slitina hliníku, PEEK, PP, PPSU, silikon

Kompatibilita

MODUS 2 TBS byl vyvinut k použití s těmito systémy:

	- MODUS 2 Mandible (pro mandibulu)

	- MODUS 2 Orthognathics (pro orthognátní zákroky)

Barevné kódování

Průměr šroubu	 Barevný kód
2.0		  Modrý
2.3		  Hnědý
2.5		  Fialový

Přečtěte si návod k použití
ifu.medartis.com
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Použití nástrojů
Vrtání

Spirálové vrtáky s barevnými kódy pro použití s transbukální 
soupravou jsou k dispozici pro MODUS 2 šrouby s průměry 
2,0, 2,3 a 2,5. Všechny vrtáky jsou barevně kódované kroužko-
vým systémem. 

Průměr šroubu	 Barevný kód
2.0	 Modrý
2.3	 Hnědý
2.5	 Fialový

Vrtáky pro šrouby A 2,0 (vrták A 1,5)
Dental Stryker
M2-3459 M2-3469 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 2,3 (vrták A 1,9)
Dental Stryker
M2-3216 M2-3226 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 2,5 (vrták A 2,0)
Dental Stryker
M2-3276 M2-3286 25 mm

Výběr vodiče vrtáku

Dostupné jsou dva vodiče vrtáku: 
 
Nástroje Funkce
Vodič vrtáku pro 
dlahy TriLock (M-2632)

Pro všechny dlahy MODUS 2  
TriLock

2.0–2.5 Vodič vrtáku, 
centrický (M-2630)

Pro odemčené implantáty  
MODUS 2

Upozornění
S dlahami TriLock je nutno použít pouze vodič vrtáku M-2632, 
aby nedošlo k poškození otvoru pro šroub. 

M-2632

M-2630

M2-3459

M2-3216

M2-3276
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Použití
Použití transbukální soupravy

M-2606
Rukojeť pro transbukální trokar a vodič vrtáku 

M-2620
Ochranná objímka A 4,5 mm 

M-2626
Trokar pro ochrannou objímku 

Příprava ručního násadce



medartis.com

6  l  MODUS 2 Transbuccal Set (transbukální souprava)

2. Připojte k rukojeti ochrannou objímku (M-2620). 

Poznámka
Délka vložení ochranné objímky (38 mm /33 mm) závisí na 
tom, kam je do rukojeti vsunuta.

Špička ochranné objímky je protilehlá k pinu.  
To lze tudíž použít k orientaci. 

U délky vložení 38 mm vložte ochrannou objímku do rukojeti 
zdola. 

1. Otevřete na rukojeti páčkový uzávěr (M-2606).
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U délky vložení 33 mm vložte ochrannou objímku do rukojeti 
shora. 
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4. Vložte trokar (M-2626) shora do ochranné objímky.  

3. Uzavřete na rukojeti páčkový uzávěr. Ochranná objímka je 
tímto zafixovaná.
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5. Otočte trokarem doprava, dokud bajonetový uzávěr 
nezaskočí k pinu ochranné objímky. 

Incize

1. Proveďte incizi na úrovni oblasti implantace.
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2. Napněte pokožku v místě incize a propíchněte ji vloženým 
trokarem (M-2606).

3. Vytáhněte trokar jeho otočením vlevo.
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Vložení intraorálního čelistního retraktoru

M-2615
Čelistní retraktor, intraorální

M2-2001
Rukojeť šroubováku, typ 2 

M2-2005
Čepel šroubováku, HD6

1. Vložte šroubovák (rukojeť šroubováku (M2-2001) s čepelí 
šroubováku HD6 (M2-2005)) do svorkového šroubu čelistního 
retraktoru (M-2615).
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2. Posuňte čelistní retraktor (M-2615) zevnitř přes ochrannou 
objímku.
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Vložení extraorálního čelistního retraktoru 

3. Zajistěte čelistní retraktor utažením svorkového šroubu. 

Poznámka
Abyste čelistní retraktor (M-2615) vytáhli, proveďte kroky 1–3 
v opačném pořadí. 

M-2614
Čelistní retraktor, extraorální

1. Vložte extraorální čelistní retraktor (M-2614). 
Když na čelistní retraktor zatlačíte z boku, zaskočí na místo.



1

2
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Poznámka
Abyste extraorální čelistní retraktor (M-2614) vytáhli, stiskně-
te nejprve pákový mechanismus (1) a poté čelistní retraktor 
vytáhněte (2).
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2. Vložte spirálový vrták. 

Během vrtání můžete ochrannou objímkou tlačit na im-
plantát, aby nesklouzl.  

Poznámka
Pro snadnější odhad hloubky vrtání jsou vrtáky opatřeny 
laserovými značkami po 5 mm krocích.

Vrtání

1. Vložte vodič vrtáku (M-2630/M-2632). 
Otočte vodičem vrtáku doprava, dokud bajonetový uzávěr 
nezaskočí k pinu ochranné objímky.



* S výjimkou velmi tvrdé kosti
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4. Vložte šroub.

Poznámka
Při použití samovrtných šroubů SpeedTip není třeba žádné 
předvrtání.*

3. Odstraňte vodič vrtáku (M-2630/M-2632) jeho otočením 
vlevo. 

Poznámka
Při odstraňování vodiče vrtáku i poté můžete ochrannou 
objímkou stále tlačit na implantát, aby nesklouzl.



Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M-2614 extraorální 166 mm 1
M-2615 intraorální  83 mm 1
M-5299/1 svorkový šroub M3/HD6 pro M-2615/M-2616 (náhradní díl)  13 mm 1
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Nástroje a kontejner

Rukojeť pro transbukální trokar a vodič vrtáku

Obj. č. Délka Kusy/balení

M-2606 147 mm 1

Čelistní retraktor

M-2614 M-2615

Rukojeť šroubováku

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M2-2001 typ 2 (ručně ovládaný malý, AO coupling (rychlospojka)) 121 mm 1

Měřítko 1:2
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Měřítko 1:2

Vodiče vrtáku

M-2630 M-2632

Obj. č. Rozměr Popis Délka Kusy/balení

M-2630 2,0–2,5 54 mm 1
M-2632 2,0–2,5  pro dlahy TriLock 54 mm 1

Ochranná objímka

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M-2620 pro M-2606 48 mm 1

Trokar

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M-2626 pro M-2620 60 mm 1

Čepel šroubováku

Obj. č. Rozhraní Popis Délka Kusy/balení

M2-2005 F HD6 Samodržný 95 mm 1



medartis.com

MODUS 2 Transbuccal Set (transbukální souprava)  l  19

Měřítko 1:1

Spirálové vrtáky A 1,5 mm (šrouby pro jádrové otvory 2.0)

Obj. č. STERILE Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3459 M2-3459S 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3469 M2-3469S 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3459

M2-3469

Spirálové vrtáky A 1,9 mm (šrouby pro jádrové otvory 2.3)

Obj. č. STERILE Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3216 M2-3216S 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3226 M2-3226S 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3216

M2-3226

Spirálové vrtáky A 2,0 mm (šrouby pro jádrové otvory 2.5)

Obj. č. STERILE Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3276 M2-3276S 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3286 M2-3286S 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3276

M2-3286
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Obj. č. Popis Rozměry (Š × D) Kusy/balení

M2-6003.001 kontejner na nástroje, TBS 240 × 240 mm 1
M2-6003.002* podnos na nástroje, TBS, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6003.004* podnos na nástroje, TBS, Dental 240 × 240 mm 1
M-6727 víko pro kontejner na nástroje a implantáty 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

* Vyberte si mezi podnosem na nástroje Stryker či Dental na základě spojky vrtáku		

M2-6003.001 s M2-6003.002* / M2-6003.004*,  
(vyjma nástrojů)

Kazeta, podnosy
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