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Uvod
Materiali izdelka

Vijaki	
cpTi (ASTM F67), Ti6Al4V (ASTM F136)

Instrumenti	
Nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeva zlitina, cpTi (ASTM F67),
nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikon

Vsebniki	
Nerjavno jeklo, aluminijeva zlitina, PEEK, PP, PPSU, silikon

Indikacije

MODUS
Maksiofacialni zlomi, osteotomije in rekonstruktivni posegi

	- Sistem za fiksacijo kosti 0.9/1.2; 1.5
	- fiksacija in stabilizacija kostnih presadkov za razširitev 

	 alveolarnega grebena ter za začasno stabilizacijo in 
	 fiksacijo pregradnih membran, ki se uporabljajo pri vodeni 
	 regeneraciji kosti

Kontraindikacije

	- Predhodno obstoječa okužba ali sum na okužbo na ali v 
bližini mesta vsaditve 

	- Znane alergije in/ali preobčutljivost na materiale vsadkov 
	- Slaba ali nezadostna kakovost kosti za varno sidranje 
vsadka 

	- Pacienti, ki so onesposobljeni in/ali ne sodelujejo v fazi 
zdravljenja 

	- Blokada rastnih plošč s ploščami in vijaki

Barvno kodiranje

Velikost sistema		  Barvna koda
0.9			   Rdeča
1.2			   Rdeča
1.5			   Zelena

Simboli

	 HexaDrive

	
križni pogon	

Glejte navodila za uporabo.
ifu.medartis.com



medartis.com

4  l  Sistem za fiksacijo kosti 0.9/1.2, 1.5

Uporaba instrumenta
Splošna uporaba instrumenta

Vrtanje

Za vsako velikost sistema MODUS so na voljo barvno 
kodirani navojni svedri. 

Velikost sistema		  Barvna koda
0.9			   Rdeča
1.2			   Rdeča
1.5			   Zelena

Svedri za jedrne luknje

Svedri za vijake A 0,9 mm

Svedri za vijake A 1,2 mm

Dentalno 

dva rdeča obroča in en rumeni obroč

Zapora za sveder

M-3121 8 mm

Sveder A 0,75 mm

Dentalno 

štirje rdeči obroči

Zapora za sveder

M-3351 8 mm

Sveder A 1,0 mm

Dentalno 

dva rdeča obroča in en rumeni obroč

Zapora za sveder

M-3411 12 mm

Sveder A 0,75 mm

Dentalno 

štirje rdeči obroči

M-3421 16 mm

Sveder A 1,0 mm

M-3121

M-3411

M-3421

M-3351
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Svedri za vijake A 1,5 mm

Svedri za drsne luknje

Sveder za vijake A 0,9 mm

Dentalno 

dva zelena obroča 

Zapora za sveder

M-3222 9 mm

Sveder A 1,2 mm

Dentalno 

dva zelena obroča in en rumeni obroč

Zapora za sveder

M-3292 16 mm

Sveder A 1,25 mm

Dentalno 
dva zelena obroča in en rumeni obroč

Zapora za sveder

M-3292 16 mm

Sveder A 1,25 mm

Dentalno 

trije zeleni obroči 

Zapora za sveder

M-3302 20 mm

Sveder A 1,5 mm

Sveder za vijake A 1,5 mm

Dentalno 

štirje rdeči obroči

Zapora za sveder

M-3351 8 mm

Sveder A 1,0 mm

Sveder za vijake A 1,2 mm

M-3292

M-3292

M-3222

M-3302

M-3351
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Pobiranje vijaka

Za zadevni vijak je treba izbrati ustrezen izvijač. Za  
0,9/1,2-mm vijake se uporablja izvijač s križnim pogonskim 
priključkom z napenjalnim plaščem za zadrževanje vijaka. 
1,5-mm vijake je mogoče uporabljati z izvijačem s patentirano 
samozadrževalno tehnologijo HexaDrive oziroma z izvijačem 
s križnim pogonskim priključkom v kombinaciji z napenjalnim 
plaščem za zadrževanje vijaka.

Vijaki s križnim pogonom z napenjalnim rokavom
Če želite vijake odstraniti iz vsebnika za vsadke, vstavite
izvijač z ustreznim rezilom (M-2511 za 0,9/1,2-mm vijake, 
M-2512 za 1,5-mm vijake) pravokotno v glavo želenega 
vijaka.

Napenjalni rokav (M-2551 za 0,9/1,2-mm vijake, M-2552 za 
1,5-mm vijake) potisnite naprej, da zavarujete vijak.

Vijak vzemite iz vsebnika za vijake.

1,5-mm vijaki HexaDrive
Če želite vijake odstraniti iz vsebnika za vsadke, vstavite
rezilo izvijača (M-2662) pravokotno v glavo želenega vijaka in 
vijak poberite s pomočjo aksialnega pritiska.

Svarilo
Vijak izvlecite navpično iz predelka. 
Ponavljajoče pobiranje vijaka lahko povzroči trajno deforma-
cijo samozadrževalnega območja HexaDrive znotraj glave 
vijaka. Posledično vijaka morda ne bo mogoče več pravilno 
pobrati. V tem primeru je treba uporabiti nov vijak.
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Eksplantacija
Eksplantacija kortikalnih vijakov

Za odstranjevanje vijakov z namenom odstranitve vsadkov 
MODUS uporabite ustrezne izvijače. Priporočamo, da vsadke 
odstranjujete samo s pomočjo originalnih instrumentov 
MODUS.

Svarilo
Pri odstranjevanju vijakov zagotovite, da ste odstranili vsako 
vraščenost kosti v glavo vijaka in da je priključek izvijača/
glave vijaka poravnan v aksialni smeri ter da med rezilom in 
vijakom uporabljate zadostno aksialno silo.
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Vsadki, instrumenti in vsebniki

0.9 Kortikalni vijaki, križni pogon 
� Material: cpTi (ASTM F67)

Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5100.05/1 1 M-5100.05 5
6 mm M-5100.06/1 1 M-5100.06 5
7 mm M-5100.07/1 1 M-5100.07 5
8 mm M-5100.08/1 1 M-5100.08 5
9 mm M-5100.09/1 1 M-5100.09 5

10 mm M-5100.10/1 1 M-5100.10 5

1.2 Kortikalni vijaki, križni pogon 
� Material: cpTi (ASTM F67) 
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136) za dolžine M-5110.12-14

Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5120.05/1 1 M-5120.05 5
6 mm M-5120.06/1 1 M-5120.06 5
7 mm M-5120.07/1 1 M-5120.07 5
8 mm M-5120.08/1 1 M-5120.08 5
9 mm  M-5120.09/1 1 M-5120.09 5

10 mm M-5120.10/1 1 M-5120.10 5
12 mm M-5120.12/1 1 M-5120.12 5
14 mm M-5120.14/1 1 M-5120.14 5
16 mm M-5120.16/1 1 M-5120.16 5

1.5 Kortikalni vijaki, križni pogon
� Material: cpTi (ASTM F67)

A 0.9 mm

Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5110.05/1 1 M-5110.05 5
6 mm M-5110.06/1 1 M-5110.06 5
8 mm M-5110.08/1 1 M-5110.08 5

10 mm M-5110.10/1 1 M-5110.10 5
12 mm  M-5110.12/1 1 M-5110.12 5
14 mm  M-5110.14/1 1 M-5110.14 5

A 1.2 mm

A 1.5 mm
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Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5220.05/1 1 M-5220.05 5
6 mm M-5220.06/1 1 M-5220.06 5
7 mm M-5220.07/1 1 M-5220.07 5
8 mm M-5220.08/1 1 M-5220.08 5
9 mm  M-5220.09/1 1 M-5220.09 5

10 mm M-5220.10/1 1 M-5220.10 5
11 mm  M-5220.11/1 1 M-5220.11 5
12 mm M-5220.12/1 1 M-5220.12 5
13 mm  M-5220.13/1 1 M-5220.13 5
14 mm M-5220.14/1 1 M-5220.14 5
16 mm M-5220.16/1 1 M-5220.16 5

1.5 Kortikalni vijaki, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.5 Vijaki SpeedTip, samovrezni, križni pogon
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.5 Vijaki SpeedTip, samovrezni, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5121.05/1 1 M-5121.05 5

6 mm M-5121.06/1 1 M-5121.06 5

7 mm M-5121.07/1 1 M-5121.07 5
9 mm M-5121.09/1 1 M-5121.09 5

Dolžina Št. art. Kos/paket Št. art. Kos/paket

5 mm M-5223.05/1 1 M-5223.05 5

6 mm M-5223.06/1 1 M-5223.06 5

7 mm M-5223.07/1 1 M-5223.07 5
9 mm M-5223.09/1 1 M-5223.09 5

A 1.5 mm

A 1.5 mm

A 1.5 mm
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Navojni svedri za vijake A 0,9 mm (0.9 vijaki za jedrne luknje)
�

M-3121

M-3411

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3121 0,75  8 mm 37 mm Dentalno 1
M-3411 0,75 12 mm 37 mm Dentalno 1

Navojni svedri za vijake A 1,2 mm (1.2 vijaki za jedrne luknje) 

M-3421

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3351 1,0  8 mm 37 mm Dentalno 1
M-3421 1,0 16 mm 37 mm Dentalno 1

M-3351

Navojni sveder za vijake A 0,9 mm (0.9 vijaki za drsne luknje) 

M-3351

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3351 1,0  8 mm 37 mm Dentalno 1

Navojni sveder za vijake A 1,2 mm (1.2 vijaki za drsne luknje) 

M-3292

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3292 1,25 16 mm 37 mm Dentalno 1
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Navojni svedri za vijake A 1,5 mm (1.5 vijaki za jedrne luknje)

M-2511

Št. art. Vmesnik Opis Dolžina Kos/paket

M-2551 napenjalni rokav za M-2511 1
M-2501 ročaj izvijača 1

M-2511 rezilo izvijača za M-2551 57 mm 1

Izvijač 0.9/1.2 (enojne komponente)

M-2551 M-2501

M-2662 M-2512

Št. art. Vmesnik Opis Dolžina Kos/paket

M-2552 napenjalni rokav za M-2512 1
M-2502 ročaj izvijača 1
M-2662  HD4 rezilo izvijača, samozadrževalno 69 mm 1
M-2512 rezilo izvijača za M-2552 69 mm 1

Izvijač 1.5 (enojne komponente)

M-2552 M-2502

M-3292

M-3222

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3222 1,2   9 mm 37 mm Dentalno 1
M-3292 1,25 16 mm 37 mm Dentalno 1

Navojni sveder za vijake A 1,5 mm (1.,5 vijaki za drsne luknje)

Št. art. A Zapora Dolžina Konec stebla Kos/paket

M-3302 1,5 20 mm 37 mm Dentalno 1

M-3302
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Vsebnik
�

Št. art. Opis Mere (Š x D) Kos/paket

M-6310 vklj. prazen vsebnik Pokrov 118 x 130 mm 1
M-6310.1 stojalo za 0,9/1,2-mm vijake 34 x 68 mm 1
M-6310.2 stojalo za 1,5-mm vijake 34 x 68 mm 1

Nalepka, velika  

Št. art. Opis Barva Količina

M-6571.01 1.2 M-5110.xx rdeča 1
M-6571.02 0.9 M-5100.xx rdeča

Nalepka, velika

Št. art. Opis Barva Količina

M-6572.12 1.5 M-5120.xx zelena 1
M-6572.14 1.5 M-5220.xx zelena 1
M-6572.18 1.5 M-5121.xx zelena
M-6572.19 1.5 M-5223.xx zelena

M-6310 M-6310.1
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Nalepka, majhna

Št. art. Opis Barva Količina

A-6095.05  5 črna
A-6095.06  6 črna
A-6095.07  7 črna
A-6095.08  8 črna 3
A-6095.09  9 črna
A-6095.10 10 črna 3
A-6095.11 11 črna
A-6095.12 12 črna 3
A-6095.13 13 črna
A-6095.14 14 črna 3
A-6095.16 16 črna

Artikli so na voljo na zahtevo.

M-5100.02
M-5100.02/1
M-5100.03
M-5100.03/1
M-5100.04
M-5100.04/1
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