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Introdução
Materiais dos produtos

Parafusos 
cpTi (ASTM F67), Ti6Al4V (ASTM F136)

Instrumentos 
Aço inoxidável, alumínio, liga de alumínio, titânio sem liga 
(ASTM F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silicone

Caixas 
Aço inoxidável, liga de alumínio, PEEK, PP, PPSU, silicone

Indicações

MODUS
Fraturas maxilofaciais, osteotomias e procedimentos 
reconstrutivos

	- Sistema de fixação óssea 0.9/1.2; 1.5
	- Fixação e estabilização de enxertos ósseos para  

	 aumento da crista alveolar e para a estabilização e 
	 fixação provisórias de membranas barreira usadas na 
regeneração óssea guiada

Contraindicações

	- Infeção suspeita ou pré-existente no local do implante ou 
perto do mesmo 

	- Alergias conhecidas e/ou hipersensibilidade aos materiais 
do implante 

	- Qualidade óssea insuficiente ou inferior para fixar 
firmemente o implante 

	- Doentes que ficam incapacitados e/ou não cooperativos 
durante a fase de tratamento 

	- Bloqueio de cartilagens de crescimento com placas e 
parafusos

Codificação por cores

Tamanho do sistema	 Código de cor
0.9			   Vermelho
1.2			   Vermelho
1.5			   Verde

Símbolos

	 HexaDrive

	
cruz	

	

Consultar as instruções de utilização
ifu.medartis.com
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Aplicação do instrumento
Aplicação geral do instrumento

Perfuração

Estão disponíveis brocas helicoidais com códigos de cores 
para todos os tamanhos do sistema MODUS. 

Tamanho do sistema	 Código de cor
0.9			   Vermelho
1.2			   Vermelho
1.5			   Verde

Brocas de orifícios principais

Brocas para parafusos A 0,9 mm

Brocas para parafusos A 1,2 mm

Dental 

dois anéis vermelhos e um anel amarelo

Stop de broca

M-3121 8 mm

Broca A 0,75 mm

Dental 

quatro anéis vermelhos

Stop de broca

M-3351 8 mm

Broca A 1,0 mm

M-3121

M-3411

M-3421

M-3351

Dental 

dois anéis vermelhos e um anel amarelo

Stop de broca

M-3411 12 mm

Broca A 0,75 mm

Dental 

quatro anéis vermelhos

M-3421 16 mm

Broca A 1,0 mm
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Brocas para parafusos A 1,5 mm

Brocas de orifícios deslizantes

Broca para parafusos A 0,9 mm

Dental 

dois anéis verdes 

Stop de broca

M-3222 9 mm

Broca A 1,2 mm

Dental 

dois anéis verdes e um anel amarelo

Stop de broca

M-3292 16 mm

Broca A 1,25 mm

M-3292

M-3292

M-3222

M-3302

Dental 
dois anéis verdes e um anel amarelo

Stop de broca

M-3292 16 mm

Broca A 1,25 mm

Dental 

três anéis verdes 

Stop de broca

M-3302 20 mm

Broca A 1,5 mm

Broca para parafusos A 1,5 mm

Dental 

quatro anéis vermelhos

Stop de broca

M-3351 8 mm

Broca A 1,0 mm

M-3351

Broca para parafusos A 1,2 mm
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Captação de parafusos

Tem de ser escolhida a chave de parafusos adequada ao 
respetivo diâmetro de parafuso. Os parafusos de 0,9/1,2 mm 
apresentam uma interface em cruz para ser utilizada com 
uma chave de parafusos de cruz em combinação com uma 
bainha de tensão para retenção de parafusos.  
Os parafusos de 1,5 mm podem ser utilizados com uma 
chave de parafusos que integre a tecnologia autobloqueante 
patenteada HexaDrive ou com uma chave de parafusos em 
cruz em combinação com uma bainha de tensão para 
retenção de parafusos.

Parafusos de cruz com bainha de tensão
Para remover os parafusos da caixa do implante, insira
a lâmina de chave de parafusos adequada (M-2511 para 
parafusos de 0,9/1,2 mm, M-2512 para parafusos de 1,5 mm) 
perpendicularmente na cabeça do parafuso pretendido.

Faça deslizar a bainha de tensão (M-2551 para parafusos de 
0,9/1,2 mm, M-2552 para parafusos de 1,5 mm) para a frente 
para fixar o parafuso.

Capte o parafuso na caixa de parafusos.

Parafusos HexaDrive de 1,5 mm
Para remover os parafusos da caixa do implante, insira
perpendicularmente a lâmina da chave de parafusos 
(M-2662) na cabeça do parafuso pretendido e capte o 
parafuso com pressão axial.

Precaução
Remova verticalmente o parafuso do compartimento. 
A captação repetida do parafuso poderá resultar numa 
deformação permanente da área de auto-retenção do HexaD-
rive no interior da cabeça do parafuso. Por conseguinte, é 
possível que o parafuso não possa ser captado correta-
mente. Nesse caso, terá de ser utilizado um novo parafuso.
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Explantação
Explantação de parafusos corticais

Utilize as chaves de parafusos adequadas para remover os 
parafusos para explantar os implantes MODUS. Recomenda-
se que os implantes sejam removidos utilizando apenas 
instrumentos MODUS originais.

Precaução
Ao remover os parafusos, assegure-se de que qualquer 
crescimento ósseo na cabeça do parafuso foi removido, que 
a conexão da chave de parafusos/cabeça de parafuso está 
alinhada no sentido axial e que utiliza uma força axial 
suficiente entre a lâmina e o parafuso.
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Implantes, instrumentos e caixas

0.9 Parafusos corticais, de cruz 
� Material: cpTi (ASTM F67)

Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5100.05/1 1 M-5100.05 5
6 mm M-5100.06/1 1 M-5100.06 5
7 mm M-5100.07/1 1 M-5100.07 5
8 mm M-5100.08/1 1 M-5100.08 5
9 mm M-5100.09/1 1 M-5100.09 5

10 mm M-5100.10/1 1 M-5100.10 5

A 0,9 mm

1.2 Parafusos corticais, de cruz 
� Material: cpTi (ASTM F67)
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136) para comprimentos M-5110.12/14

Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5110.05/1 1 M-5110.05 5
6 mm M-5110.06/1 1 M-5110.06 5
8 mm M-5110.08/1 1 M-5110.08 5

10 mm M-5110.10/1 1 M-5110.10 5
12 mm  M-5110.12/1 1 M-5110.12 5
14 mm  M-5110.14/1 1 M-5110.14 5

A 1,2 mm

Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5120.05/1 1 M-5120.05 5
6 mm M-5120.06/1 1 M-5120.06 5
7 mm M-5120.07/1 1 M-5120.07 5
8 mm M-5120.08/1 1 M-5120.08 5
9 mm  M-5120.09/1 1 M-5120.09 5

10 mm M-5120.10/1 1 M-5120.10 5
12 mm M-5120.12/1 1 M-5120.12 5
14 mm M-5120.14/1 1 M-5120.14 5
16 mm M-5120.16/1 1 M-5120.16 5

1.5 Parafusos corticais, de cruz
� Material: cpTi (ASTM F67)

A 1,5 mm
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Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5220.05/1 1 M-5220.05 5
6 mm M-5220.06/1 1 M-5220.06 5
7 mm M-5220.07/1 1 M-5220.07 5
8 mm M-5220.08/1 1 M-5220.08 5
9 mm  M-5220.09/1 1 M-5220.09 5

10 mm M-5220.10/1 1 M-5220.10 5
11 mm  M-5220.11/1 1 M-5220.11 5
12 mm M-5220.12/1 1 M-5220.12 5
13 mm  M-5220.13/1 1 M-5220.13 5
14 mm M-5220.14/1 1 M-5220.14 5
16 mm M-5220.16/1 1 M-5220.16 5

1.5 Parafusos corticais, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.5 Parafusos SpeedTip, auto-perfurantes, cruz
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.5 Parafusos SpeedTip, auto-perfurantes, HexaDrive 4
� Material: Ti6Al4V (ASTM F136)

Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5121.05/1 1 M-5121.05 5

6 mm M-5121.06/1 1 M-5121.06 5

7 mm M-5121.07/1 1 M-5121.07 5
9 mm M-5121.09/1 1 M-5121.09 5

Comprimento Art. N.º Unidades/emb. Art. N.º Unidades/emb.

5 mm M-5223.05/1 1 M-5223.05 5

6 mm M-5223.06/1 1 M-5223.06 5

7 mm M-5223.07/1 1 M-5223.07 5
9 mm M-5223.09/1 1 M-5223.09 5

A 1,5 mm

A 1,5 mm

A 1,5 mm



medartis.com

10  l  Sistema de fixação óssea 0.9/1.2, 1.5

Brocas helicoidais para parafusos de A 0,9 mm (parafusos 0.9 para orifícios centrais)
�

M-3121

M-3411

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3121 0.75  8 mm 37 mm Dental 1
M-3411 0.75 12 mm 37 mm Dental 1

Brocas helicoidais para parafusos de A 1,2 mm (parafusos 1.2 para orifícios centrais) 

M-3421

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3351 1.0  8 mm 37 mm Dental 1
M-3421 1.0 16 mm 37 mm Dental 1

M-3351

Broca helicoidal para parafusos de A 0,9 mm (parafusos 0.9 para orifício deslizante) 

M-3351

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3351 1.0  8 mm 37 mm Dental 1

Broca helicoidal para parafusos de A 1,2 mm (parafusos 1.2 para orifício deslizante) 

M-3292

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3292 1.25 16 mm 37 mm Dental 1
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Brocas helicoidais para parafusos de A 1,5 mm (parafusos 1.5 para orifícios centrais)

M-2511

Art. N.º Interface Descrição Comprimento Unidades/emb.

M-2551 bainha de tensão para M-2511 1
M-2501 punho de chave de parafusos 1

M-2511 lâmina de chave de parafusos para M-2551 57 mm 1

Chave de parafusos 0.9 / 1.2 (componentes individuais)

M-2551 M-2501

M-2662 M-2512

Art. N.º Interface Descrição Comprimento Unidades/emb.

M-2552 bainha de tensão para M-2512 1
M-2502 punho de chave de parafusos 1
M-2662  HD4 lâmina de chave de parafusos, autobloqueante 69 mm 1
M-2512 lâmina de chave de parafusos para M-2552 69 mm 1

Chave de parafusos 1.5 (componentes individuais)

M-2552 M-2502

M-3292

M-3222

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3222 1.2   9 mm 37 mm Dental 1
M-3292 1.25 16 mm 37 mm Dental 1

Broca helicoidal para parafusos de A 1,5 mm (parafusos 1.5 para orifício deslizante)

Art. N.º A Stop Comprimento Extremidade do eixo Unidades/emb.

M-3302 1.5 20 mm 37 mm Dental 1

M-3302
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Caixa
�

Art. N.º Descrição Dimensões (L x C) Unidades/emb.

M-6310 caixa vazia incluindo tampa 118 x 130 mm 1
M-6310.1 bandeja de parafusos para parafusos de 0,9/1,2 mm 34 x 68 mm 1
M-6310.2 bandeja de parafusos para parafusos de 1,5 mm 34 x 68 mm 1

Autocolante, grande  

Art. N.º Descrição Cor Quantidade

M-6571.01 1.2 M-5110.xx vermelho 1
M-6571.02 0.9 M-5100.xx vermelho

Autocolante, grande

Art. N.º Descrição Cor Quantidade

M-6572.12 1.5 M-5120.xx verde 1
M-6572.14 1.5 M-5220.xx verde 1
M-6572.18 1.5 M-5121.xx verde
M-6572.19 1.5 M-5223.xx verde

M-6310 M-6310.1
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Autocolante, pequeno

Art. N.º Descrição Cor Quantidade

A-6095.05  5 preto
A-6095.06  6 preto
A-6095.07  7 preto
A-6095.08  8 preto 3
A-6095.09  9 preto
A-6095.10 10 preto 3
A-6095.11 11 preto
A-6095.12 12 preto 3
A-6095.13 13 preto
A-6095.14 14 preto 3
A-6095.16 16 preto

Artigos disponíveis mediante pedido

M-5100.02
M-5100.02/1
M-5100.03
M-5100.03/1
M-5100.04
M-5100.04/1
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