medartis

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

TECNICA CIRURGICA

TTS—Férulaparatraumatismo
em titanio

MODUS



/7

ndice

Introdugéo
Materiais dos produtos
Indicacdes
Contraindicagbes
Codificagéo por cores

Técnica cirdrgica

Remocao

O 0 o1 »h W W W W

Produtos

Para mais informagdes sobre a linha de produtos MODUS, visite www.medartis.com

medartis.com



Introducao

Materiais dos produtos

Férula dentaria TTS
cpTi (ASTM F67)

Indicacdes

A férula dentéria TTS é utilizada para:
- estabilizagdo dentaria apds reposicionamento ou replanta-
¢ao (casos de traumatismo agudo)

- estabilizagdo dentéria apos replantagao intencional
(planeada)

Contraindicagdes

- Replantacgdo de dentes deciduos

- Alergias conhecidas e/ou hipersensibilidade aos materiais
daférula

- Doentes que ficam incapacitados e/ou ndo cooperativos
durante a fase de tratamento

Codificagéo por cores

As cores das férulas dentarias TTS nao tém qualquer impacto
nas propriedades ou geometria dos materiais. As cores
podem ser escolhidas por motivos estéticos.

o Consultar as instrugoes de utilizagao
1 ifu.medartis.com
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1. Adapte a férula

Adapte a férula a denticédo e forma da arcada dentaria do
paciente. Corte a férula com o comprimento pretendido (por
ex. usando um cortador de coroas ou cortador lateral).
Adapte manualmente o contorno da férula a curvatura da
arcada dentaria.

N&o podem ser utilizados instrumentos para modelar a
férula.

Precaugao

Para uma estabilizac¢éo suficiente dos dentes traumatizados/
replantados, a férula devera abranger pelo menos dois
dentes saudaveis.

Adverténcia
N&o dobre repetidamente a férula em diregdes opostas, uma
vez que pode provocar a fratura da mesma.

2. Limpe as superficies do dente
Limpe, enxague e seque rigorosamente as superficies de
esmalte.

3. Condicione as superficies dentdrias

Condicione rigorosamente as superficies de esmalte com
acido ortofosférico nos termos das instrugdes do fabricante
do agente de unido. Enxague com agua e seque muito bem
as superficies dentarias apds o condicionamento.

Adverténcia
Para permitir a restauragao unida adequada, assegure-se de
gue cria um campo cirdrgico seco.

4. Una as superficies dentdrias

Apligue o agente adesivo (unido) nos termos das instrugdes
do fabricante do agente de unido. Fotopolimerize o agente de
unido conforme a descrigédo do fabricante.
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5. Posicione a férula

Posicione a férula manualmente ou com instrumentos.
Assegure-se de que as aberturas romboides da férula
correspondem aos locais condicionados/unidos.

Adverténcia
Tenha o cuidado de colocar a férula a alguma distancia da
gengiva.

6. Fixe a férula com composto fluido

Fixe a férula aos dentes de ambos os lados do(s) dente(s)
traumatizado(s)/replantado(s) aplicando composto fluido
nas aberturas romboides da férula, conforme as instrugdes
de utilizagdo do fabricante do composto. Fotopolimerize o
composto conforme a descrigdo do fabricante. Reposicione
o(s) dente(s) traumatizado(s)/replantado(s) e una-o(s) a
férula, aplicando composto fluido nas aberturas romboides
da férula, conforme as instrugées do fabricante do
composto. Fotopolimerize o composto conforme a descrigao
do fabricante. Composto

Adverténcia

A férula tem de ser suave e diretamente fixada nas
superficies de esmalte para minimizar o risco de irritagdo ou
inflamacgé&o dos tecidos moles.

A fixagdo incorreta da férula com composto (por ex. devido
a uma unido/secagem insuficiente) pode resultar no
afrouxamento da férula, que acarreta o risco de degluticdo e
aspiragdo do dispositivo.

Precaugao
A utilizagdo de quantidades excessivas de composto pode
causar problemas de higiene.

7. Verificagao final da férula

Verifigue a oclusdo e a existéncia de rebordos afiados na
férula, suscetiveis de irritar os labios e os tecidos moles da
bochecha.

Adverténcia

Para evitar/reduzir as possiveis irritagdes dos tecidos
moles, cubra as extremidades da férula com um pequena
quantidade de composto.
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Remocao

Remocao das férulas para traumatismo em
titanio

A decisdo do momento para a remogao da férula é
responsabilidade do médico dentista que realiza o
tratamento. Em geral, a férula foi concebida para a fixagéo
provisodria de dentes traumatizados/replantados até ter
lugar uma cicatrizagao periodontal suficiente. A aplicagéo
prolongada e rigida de férulas pode conduzir a efeitos
adversos como anquilose e reabsorgéo. Os periodos de
ferulizagdo devem respeitar as conclusées radioldgicas e
clinicas de cada caso.

Precaugao
0 periodo de ferulizagdo recomendado é de 2—-4 semanas,
no maximo.

1. Remogao do composto sobre a férula

Remova o composto até ao nivel da férula com instrumentos
rotativos.

Evite fresar até atingir a superficie de esmalte.

2. Remogao da férula

Segure a férula por uma extremidade e descole-a da
superficie dos dentes (manualmente ou com uma pinga
dentéria).

3. Remogao do composto

Retire qualquer composto residual e alise as superficies de
esmalte com discos de polimento. Tenha o cuidado de néo
danificar o esmalte.

Apds a remocao da férula, aplique uma solugéo de fltor para
a remineralizagdo do esmalte condicionado.
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Produtos

Férulas dentarias TTS

Material: cpTi (ASTM F67)
Espessura: 0,2 mm

< 52 mm >
H COOOOOOOOOoO0 v

TTS-1002

< 100 mm >

TTS-1004

< 100 mm >

TTS-1006
Art. N.° Descrigao Cor Pegas / emb.
TTS-1002 52x0,2mm mate, dourada 1
TTS-1004 100x 0,2 mm mate, dourada 1
TTS-1006 700x0,2mm mate, prateada 1
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Exoneragdo de responsabilidade: Estas informagdes destinam-se a demonstrar a carteira de dispositivos médicos da Medartis. Um(a) cirurgido(d) tem de confiar sempre no seu proprio pare-
cer clinico profissional ao decidir se utilizara um determinado produto no tratamento de um paciente especifico. A Medartis ndo estd a prestar nenhum aconselhamento médico. Os dispositi-
vos podem ndo estar disponiveis em todos os paises devido ao registo e/ou prdticas médicas. Em caso de duvidas adicionais, queira contactar o seu representante da Medartis (www.medartis
com). Estas informagdes contém produtos com marcacdo CE e/ou UKCA. Todas as imagens sdo mostradas apenas a titulo ilustrativo e podem ndo constituir uma representagdo exata do produto
Apenas para os EUA: A lei federal restringe a venda deste dispositivo a ou mediante prescrigdo de um(a) médico(a).
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