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Termékek

A MODUS termékcsaladdal kapcsolatos tovabbiinformaciokért latogasson el a www.medartis.com weboldalra.
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Bevezetées

A termék anyagai

TTS fogsin
cpTi (ASTM F67)

Javallatok

A TTS fogsin hasznalatanak célja:
— Fogstabilizalas reponalas vagy visszaliltetés utan
(akut traumas esetek)

— Szédndékos (tervezett) visszaliltetés utani fogstabilizalds

Ellenjavallatok

—Tejfogak visszaliltetése

— Asin anyagaval kapcsolatos ismert allergia és/vagy
tulérzékenység

- Akezelésifazisban cselekvéképtelen és/vagy nem
egyUttmUkodd paciensek

Szinkddolas

ATTS fogsinek szinei nem befolydsoljak az anyag tulajdonsa-
gait vagy geometrigjat. A szinek esztétikai szempontok
alapjan valaszthatok.

o Olvassa el a hasznalati Gtmutatot
1 ifu.medartis.com
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Sebészetitechnika

1. A sin adaptalasa

A sint igazitsa a beteg fogazatahoz és a fogiv alakjahoz.
Vdgja a sint a kivant hosszuséagra (pl. koronavagéval vagy
csiszoldval).

Kézzel alakitsa a sint a fogiv gorbuletének megfeleléen.
Hajlitdashoz semmilyen eszk6z nem hasznalhato.

Ovintézkedés
A traumatizalt/visszalltetett fogak megfeleld stabilizélasa

érdekében a sinnek legaldbb két egészséges fogat kell fednie.

Figyelmeztetés
Ne hajlitsa meg tobbszdr a sint ellentétes iranyokba, mert ez
a sint toréséhez vezethet.

2. A fogfelszin megtisztitasa
A zomdancfellleteket alaposan tisztitsa meg, oblitse le és
szaritsa meg.

3. A fogfelszinek maratasa

A zomancfellleteket alaposan marassa meg
ortofoszforsavval a ragasztdanyag gyartojanak utasitasai
szerint. Az maratas utan oblitse le vizzel és alaposan szaritsa
meg a fogfelszineket.

Figyelmeztetés
A megfelelé ragasztott restaurdcio érdekében gondoskodjon
a m(téti terllet szarazsagarol.

4. A fogfelszinek ragasztasa

A ragasztdanyagot (kdtGanyagot) a ragasztdanyag
gyartojanak utasitasai szerint vigye fel. A kotéanyagot a
gyarté utasitasai szerint fotopolimerizalja.
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5. A sin poziciondalasa

Pozicionalja a sint kézzel vagy eszkozok segitségével.
Gy6z6djon meg arrdél, hogy a sin rombusz alaku nyilasai
egybeesnek a maratott/ragasztott helyekkel.

Figyelmeztetés
Ugyeljen arra, hogy a sint az inytél megfeleld tavolsagra
helyezze el.

6. A sin rogzitése folyékony kompozittal

Rogzitse a sint a sérilt/visszalltetett fogak mindkét oldalan
ugy, hogy a kompozit gyartdjanak hasznalati utasitasanak
megfeleléen folyékony kompozitot visz fel a sint rombusz
alaku nyilasaira. A kompozitot a gyarté utasitasai szerint
fotopolimerizélja. Helyezze vissza a sériilt/visszalltetett
fogakat, és rogzitse azokat a sinekhez ugy, hogy a kompozit
gyartéjanak utasitasai szerint folyékony kompozitot visz

fel a sinek rombusz alaku nyildsaira. A kompozitot a gyarto
utasitasai szerint fotopolimerizalja.

Figyelmeztetés

A sint egyenletesen és kdzvetlenil kell a zomancfellletre
rogziteni, hogy minimalisra csokkenjen a lagy szovetek
irritaciojanak vagy gyulladasanak kockazata.

A sin nem megfeleld rogzitése (pl. elégtelen szaritas/
ragasztas miatt) a sin meglazuldsahoz vezethet, ami az
eszkoz lenyelésének és aspiracidjanak kockazataval jar.

Ovintézkedés
A kompozit anyagok tulzott mennyiségl hasznalata higiéniai
problémakat okozhat.

7. A sin végs6 ellenérzése
Ellendrizze az okkluziot és a sinek éles széleit, amelyek
irritalhatjak az ajkakat és az orca lagy szoveteit.

Figyelmeztetés

A lagy szovetek irritacidjanak elkertilése/csokkentése
érdekében fedje le a sinek végeit kis mennyiségl kompozit
anyaggal.

Kompozit
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Eltavolitas

A titan traumasinek eltavolitasa

A sin eltavolitasanak idépontjardl vald dontés a kezeld
fogorvos feleléssége. Altaldban a sinek a sériilt/visszaliltetett
fogak ideiglenes rogzitésére szolgalnak, amig a fogagy
megfeleléen meg nem gydgyul. Hosszan tarté és merev
rogzitésnek karos hatasai lehetnek, példaul izileti merevség
és csontfelszivodas. A sinnel valé rogzités idétartamat az
egyedi eset klinikai és radioldgiai eredményeinek megfeleléen
kell meghatarozni.

Ovintézkedés
Az ajanlott rogzitési idé legfeljebb 2-4 hét.

1. A sinek tetején Iévé kompozit eltavolitasa
Forgd eszkdzokkel tavolitsa el a kompozitot a sinek szintjéig.
Kerllje a zomancfeliiletig torténd csiszolast.

2. A sin eltavolitasa
Tartsa meg a sint az egyik végén, és huzza le a fog fellletérdl
(kézzel vagy fogaszati csipeszekkel).

3. A kompozit eltavolitasa

Tavolitsa el az esetleges kompozitmaradvanyokat, és
csiszolja meg a zomancfellleteket polirozokorongokkal.
Vigyazzon, hogy ne sériljon a zomanc.

A sin eltavolitadsa utan fluoridot tartalmazé oldatot kell felvinni
a maratott zomanc remineralizalasara.
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Termekek

TTS fogsinek

Anyag: cpTi (ASTM F67)
Vastagsag: 0,2 mm

< 52 mm >
: ¢ 11

TTS1002

< 100 mm >

TTS1004

< 100 mm >

TTS1006
Cikkszam Leirds Szin Darab / csomag
TTS-1002 52x0,2mm matt, arany 1
TTS-1004 100x 0,2 mm matt, arany 1
TTS-1006 100x0,2mm matt, ezst 1
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Nyilatkozat: Az informacié a Medartis orvostechnikai eszk6zok portféliéjat hivatott demonstraini. A sebésznek a sajat szakmai klinikai itéléképességére kell hagyatkoznia, amikor eldonti, hogy hasznélja-e az adott terméket egy
adott beteg kezelése sordn. A Medartis nem ad semmilyen egészséglgyi tanacsot. Az eszkdz nem minden orszagban elérhet6 a regisztracio és/vagy az orvosi gyakorlat miatt. Tovabbi kérdések esetén Iépjen kapcsolatba a
Medartis képvisel6jével (www.medartis.com). Ez a dokumentum CE és/vagy UKCA jeloléssel ellatott termékeket tartalmaz. A képek kizardlag illusztracios célokat szolgalnak, és nem feltétlendl tiikrozik pontosan a terméket.
Kizarélag az Egyesilt Allamokban: Az Amerikai Egyesilt Allamok szévetségi torvényei értelmében ez az eszkdz kizérélag orvos 4ltal, vagy orvosi rendelvényre értékesithetd,
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