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KIRURGISK TEKNIKK

TTS—Titantraumesplint
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Hvis du trenger mer informasjon om MODUS-produktene, kan du se www.medartis.com
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Innledning

Produktmaterialer

TTS tannsplint
cpTi (ASTM F67)

Indikasjoner

TTS tannsplint brukes til:
— stabilisering av tann etter posisjonering eller replantering
(tilfeller med akutt trauma)

— stabilisering av tann etter en planlagt replantering

Kontraindikasjoner

— Replantering av melketenner

— Kjente allergier og/eller overfglsomhet overfor splint-
materialet

— Pasienter som er invalidiserte og/eller lite samarbeidsvillige
i behandlingsfasen

Fargekoding

Fargene pa TTS tannsplint har ingen innvirkning pa materiale-
genskaper eller-geometri. Farge kan velges av estetiske
grunner.

o Les bruksanvisningen
1 ifu.medartis.com
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Kirurgisk teknikk

1. Tilpasse splinten

Tilpass splinten slik at den passer til pasientens tannstilling
og formen pa tannbuen. Klipp splinten i gnsket lengde (f.eks.
ved & bruke en kronesaks eller sidesaks).

Konturer splinten manuelt etter krumningen pa tannbuen.
Ingen verktgy skal brukes til & bgye splinten.

Forsiktighetsregel

For & oppna tilstrekkelig stabilisering av skadede/replanterte
tenner, bgr splinten dekke minst to friske tenner for & veere
stabil.

Advarsel
Ikke by splinten gjentatte ganger i motsatte retninger, da det
kan fgre til at den brekker.

2. Rengjgre tannoverflatene
Rengjer, skyll og terk emaljeoverflaten grundig.

3. Etse tannoverflatene

Ets emaljeoverflaten grundig med ortofosforsyre i henhold til
instruksjonene fra bindemiddelprodusenten. Skyll med vann,
og t@rk tannoverflatene grundig etter etsing.

Advarsel
Forsikre deg om at operasjonsomradet er tort, slik at den
replanterte tannen festes ordentlig med bindemiddelet.

4. Pafgre bindemiddel pa tannoverflatene

Pafgr bindemiddelet i henhold til instruksjonene fra
bindemiddelprodusenten. Lysherd bindemiddelet som
beskrevet av produsenten.
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5. Posisjonere splinten

Posisjoner splinten for hand eller ved bruk av instrumenter.
Kontroller at de rombeformede dpningene i splinten plasseres
i henhold til omréddene som er etset / pafgrt bindemiddel.

Advarsel
Pass pa at det er god avstand mellom splinten og gingiva.

6. Feste splinten med flytbar kompositt

Fest splinten til tennene pd begge sider av den/de skadede/
replanterte tannen/tennene ved & pafgre flytbar kompositt

i de rombeformede dpningene i splinten i henhold til
bruksanvisningen fra komposittprodusenten. Lysherd
kompositten som beskrevet av produsenten. Posisjoner den/
de skadede/replanterte tannen/tennene og bind den/dem til
splinten ved & pafgre flytbar kompositt i de rombeformede
&pningene i splinten i henhold til instruksjonene fra
komposittprodusenten. Lysherd kompositten som beskrevet
av produsenten.

Kompositt

Advarsel

Splinten ma fikseres jevnt og rett pd emaljeoverflatene for &
redusere risikoen for irritasjon eller inflammasjon av blgtvevet
til et minimum.

Utilstrekkelig komposittfiksering av splint (f.eks. pa grunn av
utilstrekkelig terking/binding) kan fgre til at splinten Igsner,
noe som medfgrer risiko for svelging og aspirasjon av
enheten.

Forsiktighetsregel
Bruk av for store mengder kompositt kan forarsake
hygieneproblemer.

7. Siste kontroll av splinten.
Kontroller okklusjonen, og sjekk om splinten har skarpe
kanter som kan irritere leppene og blgtvevet i kinnet.

Advarsel

Dekk endene av splinten med en liten mengde
komposittmateriale for & unngé/redusere forekomst av
blgtvevsirritasjon.
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Flerning

Fjerning av titantraumesplinter

Det er behandlende tannleges ansvar & avgjgre nar
splinten skal fjernes. Generelt sett er splinten konstruert
for midlertidig fiksering av skadede/replanterte tenner
inntil periodontiet er tilstrekkelig grodd. Langvarig og stiv
splinting kan fgre til ugnskede effekter som ankylose og
resorpsjon. Splintperioder bgr veere i samsvar med kliniske
og radiologiske funn i hvert enkelt tilfelle.

Forsiktighetsregel
Anbefalt splintperiode er maksimalt 2—4 uker.

1. Fjerne kompositten som ligger pa splinten

Bruk roterende instrumenter til fjerne kompositt til den er pa
nivd med splinten.

Unnga & slipe ned til emaljeoverflaten.

2. Fjerne splinten
Hold i den ene enden av splinten, og dra den av
tannoverflatene (manuelt eller ved hjelp av tannpinsett).

3. Fjerne kompositten

Fjern eventuell gjenvaerende kompositt og rens
emaljeoverflatene med pusseskiver. Veer forsiktig, sé ikke
emaljen blir skadet.

Etter at splinten er fjernet, anvendes en fluorholdig Igsning for
a remineralisere den etsede emaljen.
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Produkter

TTS tannsplint

Materiale: cpTi (ASTM F67)
Tykkelse: 0.2 mm

< 52mm >

€

£} RO O OO0 1

™
TTS-1002
< 100mm >
RO R R R R O RO 11
TTS-1004

< 100mm >

TTS-1006

Art.nr. Beskrivelse Farge Stk/pk
TTS-1002 52x0.2mm matt, gullfarget 1
TTS-1004 100x0.2mm matt, gullfarget 1
TTS-1006 700 x0.2mm matt, sglv 1
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Ansvarsbegrensning: Hensikten med denne informasjonen er & vise Medartis portefglie av medisinsk utstyr. En kirurg ma alltid stole pa sin egen profesjonelle kliniske vurdering i beslutningen om hvilket produkt som skal
brukes til & behandle en spesifikk pasient. Medartis gir ingen medisinske rad. Utstyret er muligens ikke tilgjengelig i alle land pa grunn av registrering og/eller medisinsk praksis. Hvis du har flere spgrsmal kan du kontakte din
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