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TECHNIKA CHIRURGICZNA

TTS—tytanowa szynaurazowa
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Wyroby

Szczegdtowe dane dotyczace linii wyrobow MODUS sg dostepne na stronie www.medartis.com

medartis.com



Wprowadzenie

Materiaty produktu

Szyna zebowa TTS
cpTi (ASTM F67)

Wskazania

Szyna zebowa TTS stuzy do:
— Stabilizacji zebdw po repozycjonowaniu lub replantacji
(w przypadku ostrego urazu)

— Stabilizacji zebdw po celowej (planowanej) replantacji

Przeciwwskazania

— Replantacja zebow mlecznych

— Reakcje alergiczne i/lub nadwrazliwosci na materiat szyny

w wywiadzie

— Pacjenci nieprzytomni/ nie w petni wtadz umystowych i/lub

niewspotpracujgcy podczas fazy leczenia

Kod kolorystyczny

Kolory szyn zebowych TTS nie majg wptywu na wtasciwosci
materiatu ani geometrie. Kolory mozna wybrac ze wzgledow
estetycznych.

o Nalezy zapozna¢ sie z instrukcja uzytkowania
1 ifu.medartis.com
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Technika chirurgiczna

1. Dopasowanie szyny

Szyne nalezy dopasowac do uzebienia pacjenta i ksztattu
tuku zebowego. Docig¢ szyne do zadanej dtugosci (np. przy
uzyciu przecinaka do koron lub bocznego).

Recznie wyprofilowac szyne zgodnie z krzywizng tuku
zebowego.

Nie nalezy uzywac¢ zadnych narzedzi do doginania szyny.

Uwaga

Aby uzyska¢ odpowiednig stabilizacje zebdw po urazie/
replantacji, szyna powinna pokrywac przynajmniej dwa
zdrowe zeby.

Ostrzezenie
Nie nalezy wielokrotnie zgina¢ szyny w przeciwnych
kierunkach, poniewaz moze to spowodowac jej ztamanie.

2. Czyszczenie powierzchni zgba
Doktadnie wyczysci¢, wyptukac i wysuszy¢ powierzchnie
szkliwa.

3. Wytrawienie powierzchni zeba

Doktadnie wytrawi¢ powierzchnie szkliwa kwasem
ortofosforowym, zgodnie z instrukcjami producenta srodka
cementujgcego. Po wytrawieniu powierzchnie zeba doktadnie
wyptukac¢ wodg i wysuszyc.

Ostrzezenie
Aby zapewni¢ odpowiednie mocowanie cementowanego
uzupetnienia, pole operacyjne musi by¢ suche.

4. Cementowanie powierzchni zeba

Natozy¢ srodek klejacy (cement), zgodnie z instrukcjami
producenta. Utwardzi¢ srodek cementujgcy Swiattem,
zgodnie z opisem producenta.

medartis.com
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5. Umieszczanie szyny

Umiesci¢ szyne recznie lub przy uzyciu narzedzi. Upewni¢
sie, ze romboidalne otwory w szynie sg dopasowane do
wytrawionych/cementowanych powierzchni.

Ostrzezenie
Nalezy pamietac, aby umiesci¢ szyne w pewnej odlegtosci od
dzigsta.

6. Mocowanie szyny przy uzyciu ptynnego kompozytu
Zamocowac szyne po obu stronach zeba/zebdéw po
urazie/replantacji przez natozenie ptynnego kompozytu w
romboidalnych otworach w szynie, zgodnie z instrukcjami
uzytkowania producenta kompozytu. Utwardzi¢ kompozyt
Swiattem zgodnie z opisem producenta. Repozycjonowac
zab/zeby po urazie/replantacji i zacementowac go/je do
szyny przez natozenie ptynnego kompozytu w romboidalnych
otworach w szynie zgodnie z instrukcjami uzytkowania
producenta kompozytu. Utwardzi¢ kompozyt Swiattem,
zgodnie z opisem producenta.

Kompozyt

Ostrzezenie

Szyne nalezy zamocowac ptasko i bezposrednio na
powierzchni szkliwa, aby zminimalizowa¢ ryzyko podraznien
lub stanu zapalnego tkanki migkkiej.

Niewtasciwe kompozytowe mocowanie szyny (np. z powodu
niedostatecznego wyschniecia/sklejenia) moze skutkowac
poluzowaniem szyny, co wigze sie z ryzykiem potkniecia i
aspiracji wyrobu.

Uwaga
Stosowanie nadmiernych ilosci kompozytu moze
powodowac problemy z higieng.

7. Koncowa kontrola szyny
Sprawdzi¢ zgryz oraz szyne pod katem ostrych krawedzi
mogacych podraznia¢ usta i tkanke miekka policzka.

Ostrzezenie

Aby unikng¢ podraznienia tkanki miekkiej lub je
zminimalizowac, nalezy ostonic konce szyny niewielkg iloscig
kompozytu.

medartis.com
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Usuwanie

Usuwanie tytanowych szyn urazowych

Decyzja o tym, kiedy usungc¢ szyne, nalezy do prowadzacego
stomatologa. Szyna jest ogdlnie przeznaczona do
tymczasowego mocowania zebdw po urazie/replantacji

do czasu osiggniecia odpowiedniego poziomu wygojenia
przyzebia. Diugotrwate i sztywne szynowanie moze
prowadzi¢ do dziatan niepozgdanych, takich jak ankyloza

i resorpcja. Okres stosowania szyny powinien by¢ zgodny

z wynikami badan klinicznych i radiologicznych w danym
przypadku.

Uwaga
Zalecany okres stosowania szyny to maksymalnie
2-4 tygodnie.

1. Usuwanie kompozytu z powierzchni szyny

Usuna¢ kompozyt do poziomu szyny przy uzyciu narzedzi
obrotowych.

Nie szlifowac do powierzchni szkliwa.

2. Usuwanie szyny
Przytrzymac koniec szyny i oddzieli¢ jg od powierzchni
zebow (recznie lub przy uzyciu pesety dentystycznej).

3. Usuwanie kompozytu

Usuna¢ pozostatosci kompozytu i oczysci¢ szkliwo przy
uzyciu tarcz polerskich. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢
szkliwa.

Po usunieciu szyny nalezy zastosowac¢ roztwor zawierajacy
fluor, aby wspomac remineralizacje szkliwa.
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Wyroby

Szyna zebowa TTS

Materiat: cpTi (ASTM F67)
Grubos$¢: 0.2 mm

< 52 mm >
E ¢ 1:1
TTS-1002
< 100 mm >
LS8 S 0 S i i it St s i i i o G0 o o o i
TTS-1004
< 100 mm >
TTS-1006
Nr art. Opis Kolor llo$¢ sztuk w opakowaniu
TTS-1002 52x0.2mm matowy, ztoty 1
TTS-1004 100x0.2mm matowy, ztoty 1
TTS-1006 100x 0.2 mm matowy, srebrny 1
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SPOLKI ZALEZNE
Australia | Austria | Brazylia | Francja | Hiszpania | Japonia | Meksyk | Niemcy | Nowa Zelandia | Polska | Stany
Zjednoczone | Wielka Brytania

Szczegotowe informacije dotyczgce naszych spotek zaleznych i dystrybutoréw na stronie www.medartis.com

CE D197 UK
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Zastrzezenie: Te informacje maja na celu przedstawienie asortymentu wyrobéw medycznych firmy Medartis. Chirurg musi zawsze polega¢ na wtasnym profesjonalnym osgdzie, decydujgc o zastosowaniu konkretnego produktu
u danego pacjenta. Firma Medartis nie udziela zadnych porad medycznych. Wyroby moga nie by¢ dostepne we wszystkich krajach z powodu kwestii zwigzanych z rejestracja i / lub praktykami medycznymi. W przypadku
jakichkolwiek pytan nalezy kontaktowac sie z przedstawicielem firmy Medartis (www.medartis.com). Te informacje dotyczg produktéw z oznaczeniem CE i/lub UKCA. Wszystkie ilustracje zamieszczono jedynie do celow
pogladowych i moga nie przedstawiac¢ doktadnego rzeczywistego wygladu produktu

Dotyczy wytacznie Standw Zjednoczonych: Prawo federalne zezwala na sprzedaz tego wyrobu wytacznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.
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